










RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,134 1,8 e
2 0,11 0,3 e
3 0,112 0,034 0,4 0,4 e
4 0,131 1,6 e
5 0,111 0,012 1,0 0,4 e
6 0,103 -0,1 e
7 0,0941 -0,7 e
8 0,152 0,05 1,9 2,9 f
9 0,096 0,035 -0,5 -0,6 e
10 0,106 0,019 0,1 0,1 e
11 0,0995 0,015 -0,7 -0,4 e
12 0,107 0,1 e
14 0,118 0,028 0,9 0,8 e
15 0,092 0,018 -1,4 -0,9 e
16 0,099 -0,4 e
17 0,0925 -0,9 e
18 0,0809 0,02 -2,3 -1,7 e
19 0,098 -0,5 e
20 0,074 0,008 -6,5 -2,2 f
21 0,094 -0,8 e
23 0,0974 0,011 -1,3 -0,5 e
25 0,089 -1,1 e
27 0,114 0,6 e
28 0,103 0,006 -0,5 -0,1 e
30 0,11 0,3 e
31 0,123 1,1 e
32 0,1065 0,036 0,1 0,1 e
33 0,129 0,045 1,1 1,5 e
35 0,0927 -0,8 e
36 0,0933 0,02 -1,1 -0,8 e
37 0,101 -0,3 e
38 0,156 3,1 u
39 0,094 50 0,0 -0,8 e
40 0,125 0,02 2,0 1,2 e
41 0,0961 -0,6 e
42 0,111 0,022 0,6 0,4 e
43 0,084 0,017 -2,4 -1,5 e
44 0,104 0,028 -0,1 -0,1 e
45 0,1125 0,005 2,3 0,5 e
46 0,0972 0,047 -0,3 -0,5 e
47 0,133 1,7 e
49 0,13 0,027 1,8 1,5 e
50 0,105 0,0 e
51 0,119 0,9 e
52 0,101 -0,3 e
53 0,111 0,003 2,3 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorheptansäure - 3
0,1048
0,1377

0,07628

± 0,0045

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,107 0,007 0,5 0,1 e
55 0,0825 -1,6 e
56 0,12 0,037 0,8 0,9 e
57 0,119 0,9 e
58 0,0934 0,019 -1,2 -0,8 e
59 0,101 -0,3 e
61 0,094 0,019 -1,1 -0,8 e
62 0,111 0,05 0,2 0,4 e
63 0,108 0,043 0,2 0,2 e
65 0,1 0,01 -0,9 -0,3 e
68 0,0929 0,028 -0,8 -0,8 e
70 0,111 0,4 e
71 0,1126 0,01 1,5 0,5 e
73 0,108 0,02 0,3 0,2 e
74 0,11 0,022 0,5 0,3 e
75 0,0941 -0,7 e
76 0,075 -2,1 f
79 0,0838 0,042 -1,0 -1,5 e
80 0,095 0,021 -0,9 -0,7 e
81 0,014 -6,4 u
82 0,104 0,013 -0,1 -0,1 e
83 0,1317 0,011 4,5 1,6 e
85 0,13 0,052 1,0 1,5 e
86 0,077 26,8 0,0 -1,9 e
87 0,093 0,01 -2,1 -0,8 e
88 0,108 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorheptansäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,1048 ± 0,0045
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1377
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,07628
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,025 1,7 e
2 0,02 0,0 e
3 0,034 0,01 2,8 4,7 u
4 0,0207 0,3 e
5 0,0196 0,003 -0,2 -0,1 e
6 0,0175 -0,9 e
7 0,0199 0,0 e
8 0,0242 0,01 0,9 1,4 e
9 0,016 0,006 -1,3 -1,5 e
10 0,0229 0,003 1,8 1,0 e
11 0,0189 0,005 -0,4 -0,4 e
12 0,0211 0,4 e
14 0,0182 0,004 -0,8 -0,6 e
15 0,019 0,004 -0,4 -0,3 e
16 0,018 -0,7 e
17 0,0125 -2,8 f
18 0,0181 0,004 -0,9 -0,7 e
19 0,021 0,4 e
20 0,018 4E-04 -4,1 -0,7 e
21 0,017 -1,1 e
23 0,0242 0,002 3,4 1,4 e
25 0,02 0,0 e
27 0,0197 -0,1 e
28 0,0221 0,002 2,6 0,7 e
29 0,0252 0,013 0,8 1,8 e
30 0,019 -0,3 e
31 0,042 7,3 u
32 0,0198 0,008 0,0 0,0 e
33 0,022 0,007 0,6 0,7 e
35 0,0178 -0,8 e
36 0,0193 0,006 -0,2 -0,2 e
37 0,0185 -0,5 e
38 0,0221 0,7 e
39 0,0255 25 0,0 1,9 e
40 0,024 0,02 0,4 1,4 e
41 0,019 -0,3 e
42 0,0218 0,004 0,9 0,6 e
43 0,027 0,005 2,8 2,3 f
44 0,0195 0,005 -0,1 -0,1 e
45 0,0201 5E-04 0,5 0,1 e
46 0,0186 0,004 -0,7 -0,5 e
47 0,0258 2,0 e
49 0,021 0,014 0,2 0,4 e
50 0,019 -0,3 e
51 0,02 0,0 e
52 0,018 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansäure - 1
0,01988
0,02595
0,01461

± 0,00082

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
53 0,0246 0,01 0,9 1,6 e
54 0,019 0,001 -1,1 -0,3 e
55 0,0185 -0,5 e
56 0,0255 0,008 1,4 1,9 e
57 0,0202 0,1 e
58 0,0178 0,004 -1,1 -0,8 e
59 0,0177 -0,8 e
61 0,017 0,003 -1,9 -1,1 e
62 0,02 0,009 0,0 0,0 e
63 0,0173 0,006 -0,8 -1,0 e
65 0,019 0,002 -0,8 -0,3 e
68 0,0179 0,005 -0,7 -0,8 e
70 0,02 0,0 e
71 0,0185 0,002 -1,1 -0,5 e
72 0,01918 0,004 -0,3 -0,3 e
73 0,02 0,005 0,0 0,0 e
74 0,016 0,008 -1,0 -1,5 e
75 0,0178 -0,8 e
76 0,011 -3,4 u
79 0,0149 0,007 -1,4 -1,9 e
80 0,023 0,005 1,2 1,0 e
81 0,0472 9,0 u
82 0,0211 0,008 0,3 0,4 e
83 0,0258 0,002 5,5 2,0 e
85 0,034 0,014 2,0 4,7 u
86 0,015 38,9 0,0 -1,9 e
87 0,0203 0,002 0,4 0,1 e
88 0,0201 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01988 ± 0,00082
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,02595
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,01461
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,063 2,3 f
2 0,06 1,9 e
3 0,055 0,017 0,8 1,1 e
4 0,0466 -0,2 e
5 0,0488 0,008 0,2 0,1 e
6 0,0414 -1,2 e
7 0,0448 -0,6 e
8 0,0856 0,03 2,5 5,9 u
9 0,046 0,017 -0,2 -0,4 e
10 0,0552 0,008 1,8 1,1 e
11 0,0452 0,007 -0,8 -0,5 e
12 0,0501 0,3 e
14 0,0437 0,01 -0,8 -0,8 e
15 0,045 0,009 -0,7 -0,5 e
16 0,043 -0,9 e
17 0,0313 -2,9 f
18 0,0333 0,008 -3,6 -2,6 f
19 0,057 1,4 e
20 0,041 0,007 -2,0 -1,2 e
21 0,043 -0,9 e
23 0,0507 0,005 1,0 0,4 e
25 0,05 0,3 e
27 0,0475 -0,1 e
28 0,0515 0,003 2,2 0,5 e
29 0,0588 0,031 0,7 1,7 e
30 0,0509 0,5 e
31 0,06 1,9 e
32 0,04755 0,02 0,0 -0,1 e
33 0,053 0,017 0,6 0,8 e
35 0,0426 -1,0 e
36 0,0468 0,013 -0,2 -0,2 e
37 0,0448 -0,6 e
38 0,0507 0,4 e
39 0,0545 25 0,0 1,0 e
40 0,045 0,02 -0,3 -0,5 e
41 0,0467 -0,2 e
42 0,0514 0,01 0,6 0,5 e
43 0,047 0,009 -0,2 -0,2 e
44 0,0483 0,013 0,0 0,0 e
45 0,047 0,001 -1,0 -0,2 e
46 0,0433 0,009 -1,0 -0,8 e
47 0,0605 1,9 e
49 0,053 0,017 0,6 0,8 e
50 0,0476 -0,1 e
51 0,047 -0,2 e
52 0,047 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansäure - 2
0,04801
0,06085
0,03667

± 0,00174

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Seite C-53 von C-120



RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
53 0,0489 0,006 0,3 0,1 e
54 0,047 0,002 -0,7 -0,2 e
55 0,0435 -0,8 e
56 0,0618 0,019 1,4 2,1 f
57 0,0501 0,3 e
58 0,045 0,009 -0,7 -0,5 e
59 0,044 -0,7 e
61 0,045 0,009 -0,7 -0,5 e
62 0,05 0,022 0,2 0,3 e
63 0,0474 0,017 -0,1 -0,1 e
65 0,044 0,004 -1,8 -0,7 e
68 0,0439 0,013 -0,6 -0,7 e
70 0,051 0,5 e
71 0,047 0,006 -0,3 -0,2 e
72 0,04933 0,01 0,3 0,2 e
73 0,05 0,008 0,5 0,3 e
74 0,047 0,014 -0,1 -0,2 e
75 0,0408 -1,3 e
76 0,082 5,3 u
79 0,0386 0,019 -1,0 -1,7 e
80 0,05 0,011 0,4 0,3 e
81 0,0798 5,0 u
82 0,0464 0,011 -0,3 -0,3 e
83 0,0554 0,005 2,8 1,2 e
85 0,076 0,03 1,9 4,4 u
86 0,04 38,9 0,0 -1,4 e
87 0,0496 0,007 0,4 0,2 e
88 0,0464 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,04801 ± 0,00174
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,06085
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,03667
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,1 1,2 e
2 0,1 1,2 e
3 0,112 0,034 1,5 2,4 f
4 0,0943 0,7 e
5 0,0859 0,015 -0,1 -0,1 e
6 0,0786 -0,9 e
7 0,07908 -0,8 e
8 0,122 0,04 1,8 3,3 u
9 0,082 0,03 -0,3 -0,5 e
10 0,0973 0,014 1,5 1,0 e
11 0,0811 0,012 -0,9 -0,6 e
12 0,0897 0,3 e
14 0,0849 0,02 -0,2 -0,2 e
15 0,085 0,017 -0,2 -0,2 e
16 0,08 -0,7 e
17 0,0558 -3,2 u
18 0,0694 0,015 -2,3 -1,8 e
19 0,086 -0,1 e
21 0,081 -0,6 e
23 0,0843 0,008 -0,5 -0,3 e
25 0,076 -1,1 e
27 0,0874 0,1 e
28 0,0856 0,013 -0,2 -0,1 e
29 0,0976 0,051 0,4 1,0 e
30 0,0896 0,3 e
31 0,077 -1,0 e
32 0,0815 0,033 -0,3 -0,5 e
33 0,103 0,033 1,0 1,5 e
35 0,0824 -0,5 e
36 0,0839 0,032 -0,2 -0,3 e
37 0,0808 -0,6 e
38 0,0982 1,1 e
39 0,103 25 0,0 1,5 e
40 0,102 0,02 1,5 1,4 e
41 0,0839 -0,3 e
42 0,0941 0,019 0,8 0,7 e
43 0,081 0,016 -0,7 -0,6 e
44 0,0835 0,023 -0,3 -0,3 e
45 0,0834 0,002 -1,9 -0,3 e
46 0,089 0,018 0,2 0,2 e
47 0,104 1,6 e
49 0,099 0,032 0,8 1,1 e
50 0,0893 0,2 e
51 0,082 -0,5 e
52 0,102 1,4 e
53 0,0986 0,007 3,1 1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansäure - 3
0,08673
0,1082

0,06764

± 0,00294

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,082 0,001 -2,9 -0,5 e
55 0,07 -1,8 e
56 0,12 0,037 1,8 3,1 u
57 0,0875 0,1 e
58 0,0862 0,017 -0,1 -0,1 e
59 0,0791 -0,8 e
61 0,083 0,017 -0,4 -0,4 e
62 0,09 0,04 0,2 0,3 e
63 0,0818 0,03 -0,3 -0,5 e
65 0,075 0,008 -2,8 -1,2 e
68 0,0792 0,024 -0,6 -0,8 e
70 0,09 0,3 e
71 0,089 0,011 0,4 0,2 e
72 0,09118 0,015 0,6 0,4 e
73 0,084 0,02 -0,3 -0,3 e
74 0,087 0,018 0,0 0,0 e
75 0,0757 -1,2 e
76 0,051 -3,7 u
79 0,0744 0,036 -0,7 -1,3 e
80 0,082 0,018 -0,5 -0,5 e
81 0,0193 -7,1 u
82 0,0804 0,021 -0,6 -0,7 e
83 0,1018 0,01 2,9 1,4 e
85 0,152 0,061 2,1 6,1 u
86 0,068 38,9 0,0 -2,0 e
87 0,0905 0,012 0,6 0,4 e
88 0,0844 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,08673 ± 0,00294
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1082
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,06764
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,018 1,5 e
2 0,02 2,1 f
3 0,017 0,005 1,3 1,1 e
4 0,0134 -0,1 e
5 0,0123 0,001 -1,7 -0,5 e
6 0,0115 -0,9 e
7 0,0115 -0,9 e
8 0,0104 0,01 -0,6 -1,3 e
9 0,011 0,004 -1,3 -1,1 e
10 0,0144 0,003 0,5 0,3 e
11 0,0106 0,003 -2,0 -1,2 e
14 0,0123 0,005 -0,5 -0,5 e
15 0,012 0,003 -1,0 -0,7 e
16 0,012 -0,7 e
17 0,0119 -0,7 e
18 0,0101 0,004 -1,7 -1,4 e
19 0,018 1,5 e
20 0,012 0,002 -1,4 -0,7 e
21 0,01 -1,5 e
23 0,0159 0,002 1,9 0,8 e
25 0,015 0,5 e
27 0,0139 0,1 e
28 0,0128 0,003 -0,6 -0,3 e
30 0,0152 0,5 e
31 0,047 11,2 u
32 0,013 0,006 -0,2 -0,3 e
33 0,015 0,004 0,7 0,5 e
35 0,0144 0,3 e
36 0,0125 0,006 -0,4 -0,5 e
37 0,0128 -0,3 e
38 0,0152 0,5 e
39 0,022 50 0,0 2,8 f
40 0,026 0,02 1,2 4,2 u
41 0,0135 -0,1 e
42 0,0153 0,003 1,1 0,6 e
43 0,017 0,003 2,2 1,1 e
44 0,0135 0,004 -0,1 -0,1 e
45 0,0109 7E-04 -5,2 -1,1 e
46 0,0112 0,004 -1,1 -1,0 e
47 0,0177 1,4 e
49 0,019 0,008 1,3 1,8 e
50 0,0149 0,4 e
51 0,016 0,8 e
52 0,012 -0,7 e
53 0,0137 0,002 0,1 0,0 e
54 0,013 8E-04 -1,1 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluornonansäure - 1
0,01363
0,01959

0,008722

± 0,00079

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,0125 -0,5 e
56 0,0162 0,005 1,0 0,9 e
57 0,012 -0,7 e
58 0,0131 0,003 -0,4 -0,2 e
59 0,011 -1,1 e
61 0,013 0,003 -0,4 -0,3 e
62 0,015 0,007 0,4 0,5 e
63 0,0105 0,004 -1,5 -1,3 e
65 0,011 0,002 -2,4 -1,1 e
68 0,0114 0,003 -1,3 -0,9 e
70 0,015 0,5 e
71 0,0142 0,002 0,6 0,2 e
73 0,014 0,003 0,2 0,1 e
74 0,012 0,006 -0,5 -0,7 e
75 0,0127 -0,4 e
76 0,09 25,6 u
79 0,0109 0,007 -0,8 -1,1 e
80 0,015 0,003 0,9 0,5 e
81 0,0889 25,3 u
82 0,0164 0,002 2,2 0,9 e
83 0,0132 0,001 -0,7 -0,2 e
85 0,014 0,006 0,1 0,1 e
86 0,014 33,5 0,0 0,1 e
87 0,0167 0,002 2,9 1,0 e
88 0,0147 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluornonansäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01363 ± 0,00079
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,01959
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,008722
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,051 2,2 f
2 0,04 0,6 e
3 0,0415 0,013 0,9 0,8 e
4 0,0275 -1,4 e
5 0,0362 0,004 0,2 0,1 e
6 0,0339 -0,3 e
7 0,0301 -0,9 e
8 0,0337 0,01 -0,4 -0,3 e
9 0,035 0,013 -0,1 -0,1 e
10 0,0359 0,008 0,1 0,0 e
11 0,03 0,005 -2,1 -1,0 e
14 0,0341 0,013 -0,2 -0,3 e
15 0,031 0,007 -1,3 -0,8 e
16 0,034 -0,3 e
17 0,024 -2,0 e
18 0,0437 0,01 1,6 1,1 e
19 0,04 0,6 e
20 0,037 0,004 0,6 0,2 e
21 0,026 -1,6 e
23 0,0356 0,005 0,0 0,0 e
25 0,036 0,0 e
27 0,0392 0,5 e
28 0,036 0,004 0,1 0,0 e
30 0,0388 0,4 e
31 0,045 1,3 e
32 0,03165 0,015 -0,5 -0,7 e
33 0,043 0,011 1,3 1,0 e
35 0,0341 -0,3 e
36 0,0361 0,013 0,1 0,1 e
37 0,0326 -0,5 e
38 0,0433 1,1 e
39 0,0465 50 0,0 1,5 e
40 0,04 0,02 0,4 0,6 e
41 0,0411 0,8 e
42 0,0402 0,008 1,1 0,6 e
43 0,034 0,007 -0,5 -0,3 e
44 0,0354 0,01 -0,1 0,0 e
45 0,0291 0,002 -4,9 -1,1 e
46 0,0326 0,012 -0,5 -0,5 e
47 0,0494 1,9 e
49 0,036 0,009 0,1 0,0 e
50 0,0361 0,1 e
51 0,043 1,0 e
52 0,029 -1,1 e
53 0,0411 0,003 3,1 0,8 e
54 0,032 0,002 -3,0 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluornonansäure - 2
0,03568
0,04982
0,02385

± 0,0019

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,03 -1,0 e
56 0,0361 0,011 0,1 0,1 e
57 0,0271 -1,5 e
58 0,0343 0,007 -0,4 -0,2 e
59 0,031 -0,8 e
61 0,034 0,007 -0,5 -0,3 e
62 0,041 0,018 0,6 0,8 e
63 0,0328 0,013 -0,4 -0,5 e
65 0,029 0,006 -2,1 -1,1 e
68 0,0277 0,008 -1,9 -1,3 e
70 0,037 0,2 e
71 0,037 0,004 0,6 0,2 e
73 0,038 0,006 0,7 0,3 e
74 0,033 0,013 -0,4 -0,5 e
75 0,0367 0,1 e
76 0,027 -1,5 e
79 0,0341 0,022 -0,1 -0,3 e
80 0,044 0,01 1,6 1,2 e
81 0,0123 -4,0 u
82 0,0294 0,006 -1,9 -1,1 e
83 0,0406 0,004 2,2 0,7 e
85 0,046 0,018 1,1 1,5 e
86 0,024 33,5 0,0 -2,0 e
87 0,0397 0,004 1,8 0,6 e
88 0,0394 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluornonansäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,03568 ± 0,0019
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,04982
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,02385
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,13 1,1 e
2 0,14 1,5 e
3 0,11 0,033 0,2 0,2 e
4 0,0849 -1,2 e
5 0,104 0,011 -0,4 -0,1 e
6 0,097 -0,5 e
7 0,0904 -0,9 e
8 0,11 0,03 0,2 0,2 e
9 0,113 0,041 0,3 0,3 e
10 0,107 0,024 0,0 0,0 e
11 0,0826 0,012 -3,6 -1,3 e
14 0,108 0,04 0,1 0,1 e
15 0,101 0,022 -0,5 -0,3 e
16 0,11 0,2 e
17 0,0729 -1,9 e
18 0,114 0,025 0,6 0,3 e
19 0,113 0,3 e
21 0,073 -1,9 e
23 0,0925 0,013 -2,0 -0,8 e
25 0,124 0,8 e
27 0,117 0,5 e
28 0,1 0,01 -1,1 -0,4 e
30 0,1203 0,6 e
31 0,128 1,0 e
32 0,0885 0,042 -0,9 -1,0 e
33 0,13 0,034 1,4 1,1 e
35 0,105 -0,1 e
36 0,109 0,05 0,1 0,1 e
37 0,0994 -0,4 e
38 0,129 1,0 e
39 0,127 50 0,0 0,9 e
40 0,102 0,02 -0,4 -0,2 e
41 0,118 0,5 e
42 0,117 0,023 0,9 0,5 e
43 0,09 0,018 -1,7 -0,9 e
44 0,1026 0,028 -0,3 -0,2 e
45 0,0824 0,005 -6,0 -1,3 e
46 0,102 0,038 -0,2 -0,2 e
47 0,136 1,4 e
49 0,123 0,028 1,2 0,8 e
50 0,113 0,3 e
51 0,127 0,9 e
52 0,141 1,6 e
53 0,128 0,004 6,1 1,0 e
54 0,1 0,007 -1,4 -0,4 e
55 0,079 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluornonansäure - 3
0,1065
0,1498

0,07033

± 0,0058

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
56 0,12 0,037 0,7 0,6 e
57 0,0805 -1,4 e
58 0,107 0,021 0,0 0,0 e
59 0,0914 -0,8 e
61 0,107 0,021 0,0 0,0 e
62 0,117 0,053 0,4 0,5 e
63 0,102 0,041 -0,2 -0,2 e
65 0,086 0,018 -2,2 -1,1 e
68 0,0887 0,027 -1,3 -1,0 e
70 0,117 0,5 e
71 0,1128 0,013 0,9 0,3 e
73 0,108 0,02 0,1 0,1 e
74 0,106 0,021 0,0 0,0 e
75 0,0993 -0,4 e
76 0,051 -3,1 u
79 0,0894 0,058 -0,6 -0,9 e
80 0,131 0,029 1,7 1,1 e
81 0,0315 -4,1 u
82 0,0885 0,007 -4,0 -1,0 e
83 0,097 0,009 -1,8 -0,5 e
85 0,15 0,06 1,4 2,0 e
86 0,084 33,5 0,0 -1,2 e
87 0,111 0,012 0,7 0,2 e
88 0,112 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluornonansäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,1065 ± 0,0058
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1498
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,07033
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,022 0,8 e
2 0,02 0,4 e
3 0,017 0,005 -0,4 -0,2 e
4 0,015 -0,8 e
5 0,016 0,003 -1,2 -0,5 e
6 0,0159 -0,5 e
7 0,0125 -1,4 e
8 0,0125 0,01 -1,1 -1,4 e
9 0,016 0,006 -0,6 -0,5 e
10 0,0241 0,006 1,9 1,3 e
11 0,0169 0,005 -0,4 -0,3 e
14 0,0141 0,006 -1,3 -1,0 e
15 0,019 0,008 0,3 0,2 e
16 0,017 -0,2 e
17 0,009 -2,3 f
18 0,0317 0,008 3,4 2,8 f
19 0,022 0,8 e
21 0,018 0,0 e
23 0,0153 0,008 -0,6 -0,7 e
25 0,021 0,6 e
27 0,0211 0,7 e
28 0,0184 1E-04 0,7 0,1 e
30 0,019 0,2 e
31 0,025 1,5 e
32 0,0157 0,006 -0,8 -0,6 e
33 0,02 0,006 0,7 0,4 e
35 0,0169 -0,3 e
36 0,0174 0,006 -0,2 -0,1 e
37 0,0168 -0,3 e
38 0,0234 1,1 e
39 0,02 50 0,0 0,4 e
40 0,02 0,02 0,2 0,4 e
41 0,0206 0,5 e
42 0,0184 0,004 0,2 0,1 e
43 0,023 0,005 2,0 1,0 e
44 0,0157 0,004 -1,0 -0,6 e
45 0,0122 7E-04 -7,9 -1,5 e
46 0,0222 0,014 0,6 0,9 e
47 0,031 2,7 f
49 0,018 0,009 0,0 0,0 e
50 0,0187 0,2 e
51 0,024 1,2 e
52 0,021 0,6 e
53 0,0149 0,001 -3,7 -0,8 e
54 0,016 0,001 -2,4 -0,5 e
55 0,0205 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluordekansäure - 1
0,01794
0,02767
0,01024

± 0,00128

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
56 0,0173 0,005 -0,2 -0,2 e
57 0,01 -2,1 f
58 0,0151 0,003 -1,7 -0,7 e
59 0,0118 -1,6 e
61 0,017 0,003 -0,6 -0,2 e
62 0,02 0,009 0,5 0,4 e
63 0,0115 0,005 -2,3 -1,7 e
68 0,0153 0,005 -1,1 -0,7 e
70 0,02 0,4 e
71 0,0196 0,002 1,2 0,3 e
73 0,019 0,007 0,3 0,2 e
74 0,011 0,005 -2,7 -1,8 e
75 0,0172 -0,2 e
76 0,045 5,6 u
79 0,0178 0,012 0,0 0,0 e
80 0,016 0,004 -0,9 -0,5 e
81 0,0499 6,6 u
82 0,01911 0,004 0,6 0,2 e
83 0,01 0,001 -9,8 -2,1 f
85 0,02 0,008 0,5 0,4 e
86 0,015 26,3 0,0 -0,8 e
87 0,0235 0,002 4,7 1,1 e
88 0,0204 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluordekansäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01794 ± 0,00128
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,02767
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,01024
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,084 2,4 f
2 0,06 0,7 e
3 0,049 0,015 -0,1 -0,1 e
4 0,0607 0,8 e
5 0,0507 0,009 0,2 0,1 e
6 0,0461 -0,3 e
7 0,0393 -0,9 e
8 0,0621 0,02 1,2 0,9 e
9 0,048 0,017 -0,2 -0,2 e
10 0,0626 0,008 2,8 0,9 e
11 0,0524 0,008 0,6 0,2 e
14 0,0438 0,019 -0,6 -0,5 e
15 0,049 0,02 -0,1 -0,1 e
16 0,043 -0,6 e
17 0,0207 -2,6 f
18 0,0803 0,02 3,0 2,1 f
19 0,066 1,1 e
20 0,069 0,013 2,8 1,3 e
21 0,049 -0,1 e
23 0,0345 0,018 -1,6 -1,4 e
25 0,058 0,6 e
27 0,0638 1,0 e
28 0,0584 0,009 1,7 0,6 e
30 0,0598 0,7 e
31 0,04 -0,9 e
32 0,0438 0,016 -0,7 -0,5 e
33 0,064 0,02 1,4 1,0 e
35 0,0489 -0,1 e
36 0,0448 0,021 -0,5 -0,4 e
37 0,0507 0,1 e
38 0,0645 1,0 e
39 0,055 50 0,0 0,4 e
40 0,012 0,02 -3,7 -3,4 u
41 0,0685 1,3 e
42 0,0598 0,012 1,6 0,7 e
43 0,049 0,01 -0,1 -0,1 e
44 0,0487 0,013 -0,2 -0,1 e
45 0,026 0,002 -10,1 -2,1 f
46 0,055 0,034 0,3 0,4 e
47 0,0797 2,1 f
49 0,051 0,03 0,1 0,1 e
50 0,0505 0,1 e
51 0,071 1,5 e
52 0,04 -0,9 e
53 0,045 0,009 -0,9 -0,4 e
54 0,038 0,006 -3,2 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluordekansäure - 2
0,04977
0,07862
0,02728

± 0,00444

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,0345 -1,4 e
56 0,0369 0,011 -2,1 -1,1 e
57 0,0287 -1,9 e
58 0,044 0,009 -1,2 -0,5 e
59 0,0345 -1,4 e
61 0,048 0,01 -0,3 -0,2 e
62 0,064 0,029 1,0 1,0 e
63 0,0311 0,015 -2,5 -1,7 e
65 0,024 0,007 -6,2 -2,3 f
68 0,0469 0,014 -0,4 -0,3 e
70 0,059 0,6 e
71 0,0581 0,007 2,0 0,6 e
73 0,055 0,02 0,5 0,4 e
74 0,033 0,013 -2,4 -1,5 e
75 0,0539 0,3 e
76 0,029 -1,8 e
79 0,0491 0,032 0,0 -0,1 e
80 0,053 0,012 0,5 0,2 e
81 0,0875 2,6 f
82 0,0238 0,002 -10,8 -2,3 f
83 0,0286 0,003 -7,9 -1,9 e
85 0,058 0,023 0,7 0,6 e
86 0,032 26,3 0,0 -1,6 e
87 0,0584 0,006 2,3 0,6 e
88 0,0588 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluordekansäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,04977 ± 0,00444
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,07862
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,02728

Seite C-78 von C-120



RV 5/20 - TW S4

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

40 17 82 65 45 83 57 76 63 86 74 23 55 59 56 54 7 31 52 16 14 32 58 36 53 6 68 9 61 44 35 3 15 21 43 79 50 5 37 49 11 80 75 39 46 73 25 85 71 28 87 88 70 30 42 2 4 8 10 27 33 62 38 19 41 20 51 47 18 1 81

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Perfluordekansäure - 2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

40 17 82 65 45 83 57 76 63 86 74 23 55 59 56 54 7 31 52 16 14 32 58 36 53 6 68 9 61 44 35 3 15 21 43 79 50 5 37 49 11 80 75 39 46 73 25 85 71 28 87 88 70 30 42 2 4 8 10 27 33 62 38 19 41 20 51 47 18 1 81

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Perfluordekansäure - 2

Seite C-79 von C-120



RV 5/20 - TW S4

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

45 82 83 54 87 65 71 10 11 58 53 5 28 43 61 56 42 80 74 44 20 68 63 3 32 9 23 14 8 15 18 33 40 73 36 85 62 49 79 46 86 39

Er
w

.M
es

su
n

si
ch

er
h

ei
t 

in
 µ

g/
l

Laborkennziffer

Perfluordekansäure - 2

26,3

50

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

82 45 83 65 40 54 63 74 56 23 58 53 32 14 36 68 61 9 44 43 3 15 79 86 39 49 5 46 80 73 11 85 62 8 33 42 28 71 87 20 10 18

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Perfluordekansäure - 2

Seite C-80 von C-120



RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,121 1,6 e
2 0,1 0,8 e
3 0,0835 0,025 0,1 0,1 e
4 0,101 0,8 e
5 0,0797 0,014 -0,3 -0,1 e
6 0,0725 -0,5 e
7 0,0669 -0,8 e
8 0,0723 0,02 -0,9 -0,5 e
9 0,084 0,03 0,1 0,1 e
10 0,12 0,032 2,3 1,6 e
11 0,0767 0,012 -0,8 -0,3 e
14 0,0804 0,035 -0,1 -0,1 e
15 0,092 0,037 0,5 0,4 e
16 0,081 -0,1 e
17 0,0432 -2,1 f
18 0,0581 0,012 -3,4 -1,3 e
19 0,112 1,3 e
20 0,054 0,004 -6,9 -1,5 e
21 0,077 -0,3 e
23 0,0771 0,041 -0,2 -0,3 e
25 0,104 0,9 e
27 0,0983 0,7 e
28 0,106 0,005 5,7 1,0 e
30 0,1009 0,8 e
31 0,128 1,9 e
32 0,08 0,03 -0,1 -0,1 e
33 0,101 0,032 1,2 0,8 e
35 0,0877 0,2 e
36 0,0744 0,042 -0,4 -0,4 e
37 0,0837 0,1 e
38 0,0999 0,8 e
39 0,0905 50 0,0 0,4 e
40 0,063 0,02 -1,8 -1,0 e
41 0,109 1,1 e
42 0,107 0,022 2,2 1,1 e
43 0,075 0,015 -0,8 -0,4 e
44 0,0829 0,022 0,1 0,0 e
45 0,0469 0,003 -9,2 -1,9 e
46 0,0944 0,059 0,4 0,5 e
47 0,122 1,7 e
49 0,092 0,048 0,4 0,4 e
50 0,0972 0,6 e
51 0,119 1,6 e
52 0,091 0,4 e
53 0,0665 0,01 -2,5 -0,8 e
54 0,068 0,01 -2,2 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluordekansäure - 3
0,082

0,1295
0,04494

± 0,00715

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,0565 -1,4 e
56 0,0675 0,021 -1,3 -0,8 e
57 0,0605 -1,2 e
58 0,0771 0,015 -0,6 -0,3 e
59 0,0574 -1,3 e
61 0,078 0,016 -0,5 -0,2 e
62 0,106 0,048 1,0 1,0 e
63 0,0608 0,028 -1,5 -1,1 e
65 0,041 0,014 -5,2 -2,2 f
68 0,0792 0,024 -0,2 -0,2 e
70 0,109 1,1 e
71 0,095 0,011 1,9 0,5 e
73 0,082 0,02 0,0 0,0 e
74 0,057 0,015 -3,0 -1,3 e
75 0,0654 -0,9 e
76 0,014 -3,7 u
79 0,0707 0,046 -0,5 -0,6 e
80 0,099 0,022 1,5 0,7 e
81 0,0153 -3,6 u
82 0,0362 0,009 -8,2 -2,5 f
83 0,0424 0,004 -9,7 -2,1 f
85 0,095 0,038 0,7 0,5 e
86 0,068 26,3 0,0 -0,8 e
87 0,0935 0,01 1,9 0,5 e
88 0,0908 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluordekansäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,082 ± 0,00715
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1295
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,04494
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,021 1,2 e
2 0,03 4,7 u
3 0,019 0,006 0,4 0,5 e
4 0,0167 -0,5 e
5 0,0166 0,003 -0,7 -0,5 e
6 0,0166 -0,5 e
7 0,0172 -0,3 e
8 0,0208 0,01 0,6 1,2 e
9 0,015 0,005 -1,1 -1,2 e
10 0,0173 0,003 -0,3 -0,2 e
11 0,0189 0,005 0,4 0,4 e
12 0,018 0,1 e
14 0,0157 0,003 -1,4 -0,9 e
15 0,013 0,004 -2,4 -2,1 f
16 0,015 -1,2 e
18 0,015 0,004 -1,4 -1,2 e
19 0,018 0,1 e
21 0,013 -2,1 f
23 0,0217 0,003 2,5 1,5 e
25 0,019 0,5 e
27 0,0175 -0,1 e
28 0,0167 0,002 -1,3 -0,5 e
30 0,0173 -0,2 e
31 0,029 4,3 u
32 0,0162 0,007 -0,5 -0,7 e
33 0,02 0,006 0,7 0,8 e
35 0,015 -1,2 e
36 0,0185 0,005 0,3 0,3 e
37 0,0151 -1,2 e
38 0,0211 1,3 e
39 0,018 50 0,0 0,1 e
40 0,017 0,02 -0,1 -0,4 e
41 0,0183 0,2 e
42 0,0211 0,004 1,5 1,3 e
43 0,025 0,005 2,8 2,8 f
44 0,0173 0,005 -0,2 -0,2 e
45 0,019 0,001 1,9 0,5 e
46 0,0171 0,008 -0,2 -0,3 e
47 0,0191 0,5 e
49 0,023 0,006 1,7 2,0 e
50 0,0165 -0,6 e
51 0,018 0,1 e
52 0,017 -0,4 e
53 0,0202 0,001 3,9 0,9 e
54 0,019 0,001 1,7 0,5 e
55 0,0155 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorbutansulfonsäure - 1
0,01781
0,02297
0,01329

± 0,00072

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
56 0,0171 0,009 -0,2 -0,3 e
57 0,0195 0,7 e
58 0,0168 0,003 -0,6 -0,4 e
59 0,016 -0,8 e
61 0,016 0,003 -1,2 -0,8 e
62 0,018 0,008 0,0 0,1 e
63 0,016 0,007 -0,6 -0,8 e
65 0,016 0,002 -1,7 -0,8 e
68 0,018 0,005 0,1 0,1 e
70 0,018 0,1 e
71 0,0174 0,002 -0,4 -0,2 e
73 0,017 0,007 -0,2 -0,4 e
74 0,02 0,009 0,5 0,8 e
75 0,0172 -0,3 e
76 0,046 10,9 u
79 0,0207 0,013 0,5 1,1 e
80 0,01 0,002 -7,4 -3,5 u
81 0,102 32,6 u
82 0,019 0,004 0,7 0,5 e
83 0,0192 0,002 1,3 0,5 e
85 0,022 0,009 0,9 1,6 e
86 0,018 22,8 0,0 0,1 e
87 0,0195 0,001 2,8 0,7 e
88 0,0167 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorbutansulfonsäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01781 ± 0,00072
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,02297
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,01329
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,055 2,0 e
2 0,04 -0,6 e
3 0,0435 0,013 0,0 0,0 e
4 0,0376 -1,1 e
5 0,043 0,008 -0,1 -0,1 e
6 0,0388 -0,9 e
7 0,0438 0,1 e
8 0,0556 0,02 1,2 2,1 f
9 0,038 0,014 -0,8 -1,0 e
10 0,0429 0,008 -0,1 -0,1 e
11 0,0466 0,007 0,9 0,6 e
12 0,038 -1,0 e
14 0,0386 0,007 -1,3 -0,9 e
15 0,034 0,009 -2,0 -1,8 e
16 0,038 -1,0 e
18 0,0366 0,008 -1,6 -1,3 e
19 0,049 1,0 e
20 0,046 0,006 0,8 0,5 e
21 0,034 -1,8 e
23 0,044 0,006 0,2 0,1 e
25 0,04 -0,6 e
27 0,0435 0,0 e
28 0,0437 0,006 0,1 0,1 e
30 0,0433 0,0 e
31 0,035 -1,6 e
32 0,04872 0,02 0,5 0,9 e
33 0,049 0,016 0,7 1,0 e
35 0,0445 0,2 e
36 0,0392 0,013 -0,6 -0,8 e
37 0,0415 -0,4 e
38 0,0566 2,3 f
39 0,04 50 0,0 -0,6 e
40 0,039 0,02 -0,4 -0,8 e
41 0,0466 0,6 e
42 0,0524 0,011 1,7 1,6 e
43 0,045 0,009 0,4 0,3 e
44 0,0426 0,012 -0,1 -0,1 e
45 0,0454 0,002 1,5 0,4 e
46 0,0381 0,018 -0,6 -1,0 e
47 0,0485 0,9 e
49 0,053 0,019 1,0 1,7 e
50 0,0374 -1,2 e
51 0,045 0,3 e
52 0,045 0,3 e
53 0,048 0,007 1,3 0,8 e
54 0,044 0,001 0,7 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorbutansulfonsäure - 2
0,0433

0,05483
0,03311

± 0,0016

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,041 -0,5 e
56 0,0435 0,023 0,0 0,0 e
57 0,0442 0,2 e
58 0,0356 0,007 -2,1 -1,5 e
59 0,0407 -0,5 e
61 0,039 0,008 -1,1 -0,8 e
62 0,044 0,02 0,1 0,1 e
63 0,043 0,018 0,0 -0,1 e
65 0,039 0,004 -2,0 -0,8 e
68 0,0491 0,015 0,8 1,0 e
70 0,046 0,5 e
71 0,0425 0,005 -0,3 -0,2 e
73 0,044 0,02 0,1 0,1 e
74 0,044 0,014 0,1 0,1 e
75 0,0385 -0,9 e
76 0,103 10,4 u
79 0,038 0,024 -0,4 -1,0 e
80 0,051 0,011 1,4 1,3 e
81 0,016 -5,4 u
82 0,045 0,003 1,0 0,3 e
83 0,0511 0,005 3,0 1,4 e
85 0,05 0,02 0,7 1,2 e
86 0,045 22,8 0,0 0,3 e
87 0,0473 0,006 1,3 0,7 e
88 0,041 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorbutansulfonsäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,0433 ± 0,0016
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,05483
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,03311
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,129 1,8 e
2 0,13 1,9 e
3 0,108 0,032 0,3 0,3 e
4 0,0948 -0,7 e
5 0,102 0,019 -0,2 -0,1 e
6 0,105 0,1 e
7 0,106 0,2 e
8 0,127 0,04 1,2 1,7 e
9 0,091 0,033 -0,8 -1,0 e
10 0,0969 0,018 -0,8 -0,6 e
11 0,105 0,016 0,1 0,1 e
12 0,111 0,5 e
14 0,0892 0,015 -1,9 -1,2 e
15 0,089 0,024 -1,2 -1,2 e
16 0,096 -0,6 e
18 0,0863 0,02 -1,7 -1,4 e
19 0,106 0,2 e
20 0,08 0,009 -4,7 -1,9 e
21 0,084 -1,6 e
23 0,0871 0,012 -2,6 -1,4 e
25 0,114 0,7 e
27 0,107 0,2 e
28 0,111 0,007 1,9 0,5 e
30 0,1062 0,2 e
31 0,113 0,7 e
32 0,102 0,042 -0,1 -0,1 e
33 0,128 0,042 1,1 1,7 e
35 0,103 -0,1 e
36 0,0974 0,028 -0,5 -0,5 e
37 0,0958 -0,7 e
38 0,134 2,2 f
39 0,1035 50 0,0 0,0 e
40 0,127 0,02 2,3 1,7 e
41 0,116 0,9 e
42 0,122 0,025 1,5 1,3 e
43 0,096 0,019 -0,8 -0,6 e
44 0,1001 0,027 -0,3 -0,3 e
45 0,1058 0,005 0,6 0,1 e
46 0,0864 0,042 -0,8 -1,4 e
47 0,116 0,9 e
49 0,12 0,02 1,6 1,2 e
50 0,0909 -1,0 e
51 0,107 0,2 e
52 0,114 0,7 e
53 0,123 0,006 5,4 1,4 e
54 0,103 0,002 -0,4 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorbutansulfonsäure - 3
0,1038
0,1318

0,07917

± 0,0039

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,088 -1,3 e
56 0,117 0,062 0,4 0,9 e
57 0,103 -0,1 e
58 0,101 0,02 -0,3 -0,2 e
59 0,0934 -0,8 e
61 0,095 0,019 -0,9 -0,7 e
62 0,105 0,047 0,1 0,1 e
63 0,105 0,043 0,1 0,1 e
65 0,099 0,01 -0,9 -0,4 e
68 0,106 0,032 0,1 0,2 e
70 0,108 0,3 e
71 0,101 0,012 -0,5 -0,2 e
73 0,101 0,02 -0,3 -0,2 e
74 0,106 0,021 0,2 0,2 e
75 0,0908 -1,1 e
76 0,25 10,5 u
79 0,0857 0,053 -0,7 -1,5 e
80 0,087 0,019 -1,7 -1,4 e
81 0,0391 -5,3 u
82 0,0914 0,018 -1,3 -1,0 e
83 0,1284 0,011 4,2 1,8 e
85 0,115 0,046 0,5 0,8 e
86 0,106 22,8 0,0 0,2 e
87 0,11 0,012 1,0 0,4 e
88 0,0906 -1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorbutansulfonsäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,1038 ± 0,0039
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1318
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,07917
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,017 1,3 e
2 0,02 2,5 f
3 0,014 0,004 0,1 0,1 e
4 0,0151 0,5 e
5 0,0126 0,001 -1,7 -0,6 e
6 0,0108 -1,4 e
7 0,0111 -1,3 e
8 0,0132 0,01 -0,1 -0,3 e
9 0,012 0,004 -0,9 -0,9 e
10 0,0124 0,003 -1,1 -0,7 e
11 0,0151 0,005 0,5 0,5 e
12 0,013 -0,4 e
14 0,0117 0,002 -2,0 -1,0 e
15 0,013 0,003 -0,5 -0,4 e
16 0,011 -1,3 e
17 0,0119 -0,9 e
18 0,0102 0,003 -2,3 -1,7 e
19 0,017 1,3 e
20 0,015 0,002 1,2 0,5 e
21 0,011 -1,3 e
23 0,0151 0,003 1,0 0,5 e
25 0,012 -0,9 e
27 0,0135 -0,1 e
28 0,0078 0,003 -4,2 -2,9 f
30 0,0141 0,1 e
31 0,026 5,0 u
32 0,012 0,004 -1,0 -0,9 e
33 0,014 0,004 0,1 0,1 e
35 0,0121 -0,8 e
36 0,0141 0,003 0,2 0,1 e
37 0,0123 -0,7 e
38 0,0146 0,3 e
39 0,0165 50 0,0 1,1 e
40 0,014 0,02 0,0 0,1 e
41 0,0148 0,4 e
42 0,0169 0,003 1,8 1,3 e
43 0,02 0,004 3,1 2,5 f
44 0,0139 0,004 0,1 0,1 e
45 0,0108 7E-04 -6,2 -1,4 e
46 0,0125 0,003 -0,9 -0,6 e
47 0,0127 -0,5 e
49 0,019 0,006 1,7 2,1 f
50 0,0122 -0,8 e
51 0,014 0,1 e
52 0,012 -0,9 e
53 0,0136 0,002 -0,2 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorhexansulfonsäure - 1
0,01378
0,01869

0,009597

± 0,00066

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,013 8E-04 -1,5 -0,4 e
55 0,014 0,1 e
56 0,0137 0,007 0,0 0,0 e
57 0,0163 1,0 e
58 0,0176 0,004 2,1 1,6 e
59 0,0145 0,3 e
61 0,012 0,002 -1,7 -0,9 e
62 0,013 0,006 -0,3 -0,4 e
63 0,0109 0,006 -1,0 -1,4 e
65 0,013 0,002 -0,7 -0,4 e
68 0,0145 0,004 0,3 0,3 e
70 0,013 -0,4 e
71 0,0131 9E-04 -1,2 -0,3 e
73 0,014 0,003 0,1 0,1 e
74 0,015 0,007 0,3 0,5 e
75 0,0128 -0,5 e
76 0,066 21,2 u
79 0,0145 0,008 0,2 0,3 e
80 0,016 0,004 1,1 0,9 e
81 0,0345 8,4 u
82 0,015 0,002 1,5 0,5 e
83 0,0161 0,002 2,2 0,9 e
85 0,02 0,008 1,6 2,5 f
86 0,015 28,8 0,0 0,5 e
87 0,0162 0,002 2,3 1,0 e
88 0,0138 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorhexansulfonsäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01378 ± 0,00066
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,01869
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,009597
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,041 0,8 e
2 0,05 2,3 f
3 0,0375 0,011 0,2 0,2 e
4 0,0391 0,5 e
5 0,0317 0,003 -2,7 -0,9 e
6 0,0317 -0,9 e
7 0,0287 -1,5 e
8 0,036 0,02 0,0 -0,1 e
9 0,033 0,012 -0,6 -0,7 e
10 0,0337 0,007 -0,8 -0,5 e
11 0,049 0,007 3,5 2,1 f
12 0,043 1,1 e
14 0,0308 0,006 -1,8 -1,1 e
15 0,035 0,007 -0,4 -0,3 e
16 0,031 -1,1 e
17 0,0317 -0,9 e
18 0,0315 0,007 -1,4 -1,0 e
19 0,047 1,8 e
21 0,034 -0,5 e
23 0,0326 0,006 -1,3 -0,8 e
25 0,034 -0,5 e
27 0,0374 0,2 e
28 0,0243 0,005 -5,0 -2,4 f
30 0,0384 0,3 e
31 0,055 3,2 u
32 0,03135 0,009 -1,1 -1,0 e
33 0,042 0,013 0,8 0,9 e
35 0,0355 -0,2 e
36 0,039 0,007 0,7 0,4 e
37 0,0337 -0,5 e
38 0,0396 0,5 e
39 0,045 50 0,0 1,5 e
40 0,028 0,02 -0,8 -1,7 e
41 0,041 0,8 e
42 0,0402 0,008 0,9 0,6 e
43 0,04 0,008 0,9 0,6 e
44 0,0365 0,01 0,0 0,0 e
45 0,0458 0,003 5,6 1,6 e
46 0,0336 0,008 -0,7 -0,6 e
47 0,0337 -0,5 e
49 0,056 0,021 1,9 3,3 u
50 0,0346 -0,4 e
51 0,036 -0,1 e
52 0,036 -0,1 e
53 0,0407 0,003 2,5 0,7 e
54 0,033 0,002 -3,1 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorhexansulfonsäure - 2
0,03645
0,0482

0,02632

± 0,00161

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,03 -1,3 e
56 0,0357 0,019 -0,1 -0,1 e
57 0,0325 -0,8 e
58 0,0518 0,01 2,9 2,6 f
59 0,0379 0,2 e
61 0,035 0,007 -0,4 -0,3 e
62 0,036 0,016 -0,1 -0,1 e
63 0,0332 0,018 -0,4 -0,6 e
65 0,035 0,004 -0,7 -0,3 e
68 0,0348 0,01 -0,3 -0,3 e
70 0,035 -0,3 e
71 0,0353 0,002 -0,8 -0,2 e
73 0,036 0,006 -0,1 -0,1 e
74 0,039 0,014 0,4 0,4 e
75 0,034 -0,5 e
76 0,103 11,3 u
79 0,0366 0,019 0,0 0,0 e
80 0,031 0,007 -1,5 -1,1 e
81 0,127 15,4 u
82 0,0364 0,006 0,0 0,0 e
83 0,0451 0,005 3,3 1,5 e
85 0,067 0,027 2,3 5,2 u
86 0,033 28,8 0,0 -0,7 e
87 0,0438 0,005 2,8 1,3 e
88 0,0379 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorhexansulfonsäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,03645 ± 0,00161
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,0482
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,02632
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,146 1,2 e
2 0,16 2,0 e
3 0,134 0,04 0,5 0,6 e
4 0,137 0,7 e
5 0,119 0,012 -0,7 -0,3 e
6 0,114 -0,6 e
7 0,107 -1,1 e
8 0,118 0,04 -0,3 -0,4 e
9 0,109 0,032 -0,9 -0,9 e
10 0,117 0,023 -0,6 -0,4 e
11 0,114 0,017 -1,1 -0,6 e
12 0,14 0,9 e
14 0,106 0,022 -1,6 -1,1 e
15 0,127 0,025 0,3 0,2 e
16 0,108 -1,0 e
17 0,0995 -1,6 e
18 0,106 0,025 -1,4 -1,1 e
19 0,146 1,2 e
20 0,079 0,006 -11,3 -2,9 f
21 0,116 -0,5 e
23 0,1201 0,02 -0,3 -0,2 e
25 0,108 -1,0 e
27 0,129 0,3 e
28 0,113 0,008 -2,3 -0,7 e
30 0,1304 0,4 e
31 0,141 1,0 e
32 0,1095 0,032 -0,9 -0,9 e
33 0,149 0,047 1,1 1,4 e
35 0,126 0,1 e
36 0,119 0,015 -0,6 -0,3 e
37 0,119 -0,3 e
38 0,142 1,0 e
39 0,154 50 0,0 1,7 e
40 0,141 0,02 1,7 1,0 e
41 0,139 0,9 e
42 0,137 0,027 1,0 0,7 e
43 0,115 0,023 -0,7 -0,6 e
44 0,1276 0,035 0,2 0,2 e
45 0,1491 0,009 4,8 1,4 e
46 0,0969 0,022 -2,4 -1,7 e
47 0,117 -0,4 e
49 0,18 0,063 1,8 3,2 u
50 0,114 -0,6 e
51 0,125 0,1 e
52 0,131 0,4 e
53 0,142 0,005 5,2 1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluorhexansulfonsäure - 3
0,1237
0,1594

0,09251

± 0,0049

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,111 0,003 -4,4 -0,8 e
55 0,108 -1,0 e
56 0,094 0,05 -1,2 -1,9 e
57 0,113 -0,7 e
58 0,162 0,033 2,3 2,1 f
59 0,126 0,1 e
61 0,115 0,023 -0,7 -0,6 e
62 0,127 0,057 0,1 0,2 e
63 0,125 0,068 0,0 0,1 e
65 0,12 0,012 -0,6 -0,2 e
68 0,126 0,038 0,1 0,1 e
70 0,12 -0,2 e
71 0,115 0,008 -1,9 -0,6 e
73 0,125 0,02 0,1 0,1 e
74 0,12 0,023 -0,3 -0,2 e
75 0,105 -1,2 e
76 0,283 8,9 u
79 0,122 0,064 -0,1 -0,1 e
80 0,119 0,026 -0,4 -0,3 e
81 0,0122 -7,1 u
82 0,114 0,019 -1,0 -0,6 e
83 0,1604 0,015 4,6 2,1 f
85 0,18 0,072 1,6 3,2 u
86 0,122 28,8 0,0 -0,1 e
87 0,133 0,014 1,3 0,5 e
88 0,113 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluorhexansulfonsäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,1237 ± 0,0049
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1594
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,09251
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,02 1,5 e
2 0,01 -1,3 e
3 0,014 0,004 0,0 0,0 e
4 0,0131 -0,3 e
5 0,0129 0,002 -1,1 -0,4 e
6 0,0176 0,9 e
7 0,0102 -1,3 e
8 0,0128 0,01 -0,2 -0,4 e
9 0,011 0,004 -1,5 -1,0 e
10 0,013 0,003 -0,7 -0,3 e
11 0,0107 0,003 -2,1 -1,1 e
12 0,0211 1,8 e
14 0,0116 0,003 -1,6 -0,8 e
15 0,019 0,004 2,4 1,3 e
16 0,012 -0,7 e
18 0,0191 0,005 2,0 1,3 e
19 0,017 0,8 e
20 0,019 0,004 2,4 1,3 e
21 0,011 -1,0 e
23 0,0114 0,002 -2,6 -0,9 e
25 0,014 0,0 e
27 0,0138 -0,1 e
28 0,0177 0,005 1,5 0,9 e
29 0,0161 0,009 0,4 0,5 e
30 0,0144 0,1 e
31 0,02 1,5 e
32 0,0121 0,005 -0,8 -0,6 e
33 0,014 0,004 0,0 0,0 e
35 0,0119 -0,7 e
36 0,0138 0,002 -0,2 -0,1 e
37 0,0118 -0,7 e
38 0,0148 0,2 e
39 0,02 25 0,0 1,5 e
40 0,016 0,02 0,2 0,5 e
41 0,0167 0,7 e
42 0,018 0,004 2,1 1,0 e
43 0,023 0,005 3,5 2,3 f
44 0,015 0,004 0,5 0,2 e
45 0,0088 7E-04 -8,7 -1,7 e
46 0,0129 0,008 -0,3 -0,4 e
47 0,0206 1,7 e
49 0,022 0,012 1,3 2,1 f
50 0,011 -1,0 e
51 0,015 0,2 e
52 0,011 -1,0 e
53 0,0146 0,001 0,8 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansulfonsäure - 1
0,01405
0,02177

0,007974

± 0,00099

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,011 0,001 -4,3 -1,0 e
55 0,012 -0,7 e
56 0,0107 0,006 -1,2 -1,1 e
57 0,0151 0,3 e
58 0,0115 0,002 -2,0 -0,8 e
59 0,01 -1,3 e
61 0,013 0,003 -0,7 -0,3 e
62 0,015 0,007 0,3 0,2 e
63 0,0104 0,004 -1,9 -1,2 e
68 0,012 0,004 -1,1 -0,7 e
70 0,013 -0,3 e
71 0,0134 8E-04 -1,0 -0,2 e
72 0,01575 0,004 0,8 0,4 e
73 0,015 0,004 0,5 0,2 e
74 0,008 0,005 -2,4 -2,0 e
75 0,0121 -0,6 e
76 0,012 -0,7 e
79 0,0144 0,007 0,1 0,1 e
80 0,011 0,002 -2,7 -1,0 e
81 0,0474 8,6 u
82 0,0167 0,004 1,2 0,7 e
83 0,018 0,002 3,5 1,0 e
85 0,013 0,005 -0,4 -0,3 e
86 0,011 31 0,0 -1,0 e
87 0,0155 0,002 1,3 0,4 e
88 0,0147 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansulfonsäure - 1
Vorgabewert [µg/l]* 0,01405 ± 0,00099
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,02177
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,007974
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,066 1,0 e
2 0,05 -0,1 e
3 0,055 0,017 0,4 0,2 e
4 0,0492 -0,2 e
5 0,0486 0,007 -0,7 -0,3 e
6 0,0479 -0,3 e
7 0,041 -1,0 e
8 0,0469 0,02 -0,5 -0,4 e
9 0,047 0,017 -0,5 -0,4 e
10 0,0581 0,013 0,9 0,5 e
11 0,0409 0,006 -3,1 -1,0 e
12 0,0784 1,9 e
14 0,0391 0,009 -2,6 -1,1 e
15 0,08 0,016 3,5 2,0 e
16 0,049 -0,2 e
18 0,0397 0,009 -2,5 -1,1 e
19 0,057 0,4 e
20 0,056 0,01 0,8 0,3 e
21 0,038 -1,2 e
23 0,0391 0,006 -3,5 -1,1 e
25 0,053 0,1 e
27 0,0534 0,1 e
28 0,0694 0,005 5,7 1,3 e
29 0,0488 0,029 -0,2 -0,3 e
30 0,0583 0,5 e
31 0,064 0,9 e
32 0,0441 0,019 -0,8 -0,7 e
33 0,055 0,015 0,4 0,2 e
35 0,0464 -0,5 e
36 0,0419 0,01 -1,8 -0,9 e
37 0,0475 -0,4 e
38 0,055 0,2 e
39 0,081 25 0,0 2,1 f
40 0,043 0,02 -0,8 -0,8 e
41 0,0624 0,8 e
42 0,0615 0,012 1,5 0,7 e
43 0,06 0,012 1,3 0,6 e
44 0,0524 0,014 0,1 0,1 e
45 0,0301 0,002 -10,2 -2,0 e
46 0,0471 0,028 -0,3 -0,4 e
47 0,0737 1,6 e
49 0,18 0,01 24,2 9,2 u
50 0,0503 -0,1 e
51 0,064 0,9 e
52 0,052 0,0 e
53 0,0541 0,01 0,5 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansulfonsäure - 2
0,05159
0,07936
0,02961

± 0,00354

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
54 0,042 0,002 -4,5 -0,9 e
55 0,048 -0,3 e
56 0,0328 0,017 -2,1 -1,7 e
57 0,0534 0,1 e
58 0,0467 0,009 -1,0 -0,4 e
59 0,0324 -1,7 e
61 0,049 0,01 -0,5 -0,2 e
62 0,058 0,026 0,5 0,5 e
63 0,0423 0,015 -1,2 -0,8 e
65 0,032 0,006 -5,6 -1,8 e
68 0,0469 0,014 -0,6 -0,4 e
70 0,058 0,5 e
71 0,0526 0,003 0,4 0,1 e
72 0,06111 0,015 1,3 0,7 e
73 0,049 0,007 -0,7 -0,2 e
74 0,036 0,013 -2,3 -1,4 e
75 0,0469 -0,4 e
76 0,084 2,3 f
79 0,0539 0,026 0,2 0,2 e
80 0,065 0,014 1,9 1,0 e
81 0,0761 1,8 e
82 0,0368 0,009 -3,2 -1,3 e
83 0,0571 0,005 1,8 0,4 e
85 0,051 0,02 -0,1 -0,1 e
86 0,034 31 0,0 -1,6 e
87 0,0657 0,007 3,6 1,0 e
88 0,0568 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansulfonsäure - 2
Vorgabewert [µg/l]* 0,05159 ± 0,00354
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,07936
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,02961
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RV 5/20 - TW S4
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,1 0,7 e
2 0,08 -0,3 e
3 0,088 0,026 0,3 0,2 e
4 0,0795 -0,3 e
5 0,0826 0,012 -0,3 -0,1 e
6 0,0834 -0,1 e
7 0,0658 -1,0 e
8 0,0762 0,02 -0,8 -0,5 e
9 0,077 0,028 -0,5 -0,4 e
10 0,0933 0,022 0,8 0,4 e
11 0,0693 0,01 -2,6 -0,8 e
12 0,13 2,0 e
14 0,0765 0,018 -0,9 -0,4 e
15 0,13 0,026 3,4 2,0 e
16 0,083 -0,1 e
18 0,114 0,026 2,2 1,3 e
19 0,088 0,2 e
21 0,068 -0,9 e
23 0,0685 0,011 -2,6 -0,9 e
25 0,082 -0,1 e
27 0,0942 0,4 e
28 0,0946 0,008 2,1 0,4 e
29 0,0842 0,05 0,0 0,0 e
30 0,0966 0,5 e
31 0,047 -2,1 f
32 0,0735 0,031 -0,7 -0,6 e
33 0,094 0,026 0,7 0,4 e
35 0,0716 -0,7 e
36 0,0728 0,019 -1,2 -0,7 e
37 0,0785 -0,3 e
38 0,1 0,7 e
39 0,134 25 0,0 2,2 f
40 0,059 0,02 -2,5 -1,4 e
41 0,0986 0,6 e
42 0,0922 0,018 0,8 0,3 e
43 0,097 0,01 2,1 0,5 e
44 0,086 0,023 0,1 0,1 e
45 0,0495 0,004 -10,0 -1,9 e
46 0,0947 0,056 0,4 0,4 e
47 0,122 1,6 e
49 0,305 0,145 3,0 9,7 u
50 0,0764 -0,5 e
51 0,1 0,7 e
52 0,113 1,2 e
53 0,101 0,007 3,6 0,7 e
54 0,074 0,006 -2,6 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 5/20 - TW S4
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Perfluoroktansulfonsäure - 3
0,08456
0,1302

0,04843

± 0,00586

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 5/20 - TW S4

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
55 0,0715 -0,7 e
56 0,0617 0,033 -1,4 -1,3 e
57 0,0791 -0,3 e
58 0,0881 0,018 0,4 0,2 e
59 0,0542 -1,7 e
61 0,088 0,018 0,4 0,2 e
62 0,095 0,043 0,5 0,5 e
63 0,0646 0,023 -1,7 -1,1 e
65 0,049 0,01 -6,1 -2,0 e
68 0,0754 0,027 -0,7 -0,5 e
70 0,091 0,3 e
71 0,0855 0,005 0,2 0,0 e
72 0,11961 0,012 5,4 1,5 e
73 0,08 0,02 -0,4 -0,3 e
74 0,056 0,015 -3,5 -1,6 e
75 0,0776 -0,4 e
76 0,121 1,6 e
79 0,0854 0,041 0,0 0,0 e
80 0,092 0,02 0,7 0,3 e
81 0,0121 -4,0 u
82 0,0522 0,013 -4,5 -1,8 e
83 0,0875 0,008 0,6 0,1 e
85 0,113 0,045 1,3 1,2 e
86 0,056 31 0,0 -1,6 e
87 0,109 0,011 3,9 1,1 e
88 0,0926 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 5/20 - TW S4 Perfluoroktansulfonsäure - 3
Vorgabewert [µg/l]* 0,08456 ± 0,00586
Tol.-grenze oben [µg/l] 0,1302
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,04843
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