
 

        
 

Analytische 

Qualitätssicherung 

Baden-Württemberg 
 

Ringversuch 7/20 
-TW O1 - PSM GC/MS und HPLC/UV- 
Atrazin, Desethylatrazin, Metribuzin, Tebuconazol,  

Terbuthylazin,Bromacil, Diuron, Ethofumesat, Flufenacet, 
Hexazinon, Isoproturon, Metalaxyl, Metamitron, Methabenzthiazuron, 

Dichlorbenzamid, Desethylterbutylazin, Metolachlor   

 

Abschlussbericht 
 

organisiert und durchgeführt von der 

AQS Baden-Württemberg am 

Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und  

Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart 

Bandtäle 2, D-70569 Stuttgart-Büsnau 

 

 
 

 

Im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

 

Stuttgart, im Februar 2021 
 



http://www.aqsbw.de/










http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf


http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf


http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,688 0,092 0,0 0,0 e
2 0,581 -1,5 e
6 0,704 0,2 e
9 0,547 0,153 -1,8 -2,0 e
10 0,683 0,0 e
17 0,521 0,104 -3,2 -2,3 f
19 0,658 -0,4 e
25 0,641 -0,6 e
28 0,72 0,4 e
32 0,2743 -5,8 u
33 0,689 0,116 0,1 0,0 e
34 1,346 0,159 8,3 8,3 u
37 0,685 0,1 0,0 0,0 e
41 0,631 -0,8 e
53 0,56 0,03 -8,1 -1,8 e
56 0,723 0,5 e
61 0,695 0,1 e
65 0,696 0,1 e
71 0,865 0,303 1,2 2,3 f
74 0,616 -1,0 e
75 0,681 -0,1 e
77 0,686 0,09 0,0 0,0 e
87 0,6 0,137 -1,2 -1,2 e
88 0,805 0,093 2,6 1,5 e
92 0,711 0,3 e
94 0,666 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlorbenzamid - 6
0,6858
0,8446
0,5436

± 0,0077
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,15 0,01 4,5 1,3 e
5 0,152 1,4 e
6 0,143 0,9 e
9 0,118 0,033 -0,6 -0,6 e
11 0,127 0,0 e
12 0,099 0,01 -5,4 -1,9 e
13 0,121 0,017 -0,7 -0,4 e
15 0,163 0,022 3,2 2,1 f
17 0,147 0,029 1,4 1,1 e
19 0,155 1,6 e
21 0,127 0,018 0,0 0,0 e
22 0,145 0,026 1,4 1,0 e
25 0,0771 -3,3 u
29 0,13 0,2 e
31 0,079 0,03 -3,2 -3,2 u
32 0,1287 0,1 e
35 0,126 -0,1 e
37 0,125 0,02 -0,2 -0,2 e
39 0,158 1,8 e
41 0,136 0,5 e
43 0,129 0,1 e
46 0,116 0,012 -1,9 -0,7 e
49 0,106 0,027 -1,6 -1,4 e
54 0,133 0,015 0,8 0,3 e
56 0,125 -0,2 e
57 0,086 -2,7 f
58 0,131 0,01 0,7 0,2 e
61 0,127 0,0 e
63 0,122 0,04 -0,3 -0,4 e
69 0,114 0,017 -1,6 -0,9 e
72 0,12 0,024 -0,6 -0,5 e
83 0,13 0,2 e
85 0,118 0,03 -0,6 -0,6 e
86 0,13 0,017 0,3 0,2 e
87 0,136 0,034 0,5 0,5 e
92 0,131 0,2 e
94 0,142 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 1
0,1274
0,1618
0,097

± 0,0017
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 0,238 -0,3 e
3 0,233 0,07 -0,4 -0,5 e
4 0,247 0,054 0,0 0,0 e
10 0,299 1,6 e
16 0,2309 -0,5 e
18 0,28 0,06 1,1 1,0 e
20 0,248 0,124 0,0 0,1 e
23 0,264 0,5 e
24 0,259 0,4 e
28 0,255 0,3 e
33 0,255 0,064 0,3 0,3 e
34 0,2497 0,008 0,8 0,1 e
38 0,251 0,039 0,2 0,1 e
40 0,226 0,034 -1,2 -0,7 e
42 0,327 2,5 f
45 0,228 0,021 -1,7 -0,6 e
47 0,237 0,237 -0,1 -0,3 e
48 0,227 0,002 -11,1 -0,7 e
50 0,232 -0,5 e
53 0,252 0,03 0,4 0,2 e
55 0,198 0,05 -1,9 -1,7 e
60 0,233 -0,5 e
65 0,236 -0,4 e
66 0,178 0,053 -2,6 -2,3 f
70 0,247 0,049 0,0 0,0 e
71 0,199 0,054 -1,7 -1,6 e
74 0,267 0,6 e
75 0,234 -0,4 e
76 0,249 0,1 e
77 0,194 0,022 -4,7 -1,8 e
78 0,164 -2,8 f
80 0,229 -0,6 e
81 0,271 0,081 0,6 0,8 e
84 0,226 0,034 -1,2 -0,7 e
89 0,331 0,083 2,0 2,6 f
91 0,249 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 2
0,2463
0,3121
0,1881

± 0,0028

Seite C-274 von C-306



RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
3 0,355 0,1 -1,0 -1,1 e
6 0,476 1,3 e
12 0,309 0,032 -5,9 -2,0 e
13 0,44 0,038 1,8 0,6 e
15 0,433 0,063 0,9 0,5 e
16 0,3986 -0,1 e
17 0,432 0,086 0,6 0,5 e
18 0,461 0,13 0,9 1,0 e
20 0,426 0,213 0,2 0,4 e
21 0,382 0,054 -0,9 -0,5 e
22 0,47 0,086 1,5 1,2 e
23 0,406 0,0 e
24 0,417 0,2 e
29 0,466 1,1 e
31 0,224 0,03 -12,0 -3,8 u
33 0,424 0,106 0,4 0,3 e
35 0,409 0,1 e
39 0,49 1,6 e
40 0,374 0,056 -1,1 -0,7 e
42 0,463 1,1 e
48 0,372 0,004 -11,1 -0,7 e
49 0,321 0,08 -2,1 -1,8 e
50 0,443 0,7 e
53 0,417 0,03 0,8 0,2 e
57 0,387 -0,4 e
63 0,39 0,11 -0,3 -0,3 e
70 0,512 0,102 2,1 2,0 e
75 0,405 0,0 e
76 0,415 0,2 e
78 0,327 -1,7 e
80 0,388 -0,4 e
81 0,446 0,134 0,6 0,8 e
83 0,416 0,2 e
85 0,379 0,095 -0,6 -0,6 e
87 0,414 0,104 0,2 0,2 e
89 0,549 0,136 2,1 2,7 f
91 0,425 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 3
0,4054
0,5128
0,3104

± 0,0045
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,532 0,036 2,2 0,6 e
2 0,487 -0,1 e
3 0,431 0,13 -0,9 -1,1 e
4 0,494 0,11 0,0 0,0 e
6 0,56 1,0 e
9 0,42 0,118 -1,2 -1,3 e
10 0,587 1,5 e
17 0,515 0,103 0,4 0,3 e
19 0,454 -0,7 e
21 0,47 0,066 -0,7 -0,4 e
24 0,531 0,6 e
25 0,283 -3,6 u
28 0,532 0,6 e
32 0,492 0,0 e
33 0,568 0,142 1,1 1,2 e
34 0,5114 0,016 2,2 0,3 e
37 0,488 0,06 -0,1 -0,1 e
41 0,431 -1,1 e
43 0,573 1,2 e
47 0,531 0,106 0,7 0,6 e
53 0,52 0,03 1,8 0,4 e
55 0,414 0,104 -1,5 -1,4 e
56 0,487 -0,1 e
57 0,45 -0,7 e
58 0,498 0,04 0,3 0,1 e
61 0,513 0,3 e
65 0,472 -0,4 e
69 0,36 0,054 -4,9 -2,3 f
71 0,427 0,115 -1,1 -1,1 e
74 0,689 3,0 u
75 0,417 -1,3 e
77 0,433 0,039 -3,0 -1,0 e
84 0,492 0,074 0,0 0,0 e
87 0,492 0,123 0,0 0,0 e
89 0,656 0,167 2,0 2,5 f
92 0,529 0,6 e
94 0,527 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 4
0,4923
0,6224
0,3773

± 0,0054
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 0,549 -0,3 e
5 0,582 0,2 e
9 0,288 0,081 -6,9 -4,2 u
10 0,693 1,7 e
11 0,566 0,0 e
12 0,434 0,046 -5,8 -2,0 e
15 0,64 0,094 1,6 1,0 e
18 0,642 0,14 1,1 1,0 e
20 0,604 0,302 0,2 0,5 e
22 0,636 0,116 1,2 0,9 e
25 0,327 -3,6 u
29 0,681 1,5 e
31 0,619 0,03 3,4 0,7 e
34 0,5952 0,019 2,9 0,4 e
35 0,562 -0,1 e
38 0,583 0,09 0,4 0,2 e
40 0,515 0,077 -1,3 -0,8 e
43 0,641 1,0 e
45 0,549 0,073 -0,5 -0,3 e
46 0,52 0,052 -1,8 -0,7 e
47 0,558 0,112 -0,1 -0,1 e
48 0,512 0,005 -13,7 -0,8 e
49 0,473 0,118 -1,6 -1,4 e
54 0,594 0,065 0,8 0,4 e
55 0,438 0,11 -2,3 -1,9 e
60 0,546 -0,3 e
61 0,565 0,0 e
66 0,432 0,13 -2,1 -2,0 e
70 0,644 0,129 1,2 1,0 e
71 0,5 0,135 -1,0 -1,0 e
72 0,413 0,027 -11,1 -2,3 f
77 0,481 0,043 -3,9 -1,3 e
83 0,55 -0,2 e
86 0,581 0,036 0,8 0,2 e
91 0,573 0,1 e
92 0,602 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 5
0,5664
0,7157
0,4343

± 0,0062
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,806 0,054 2,4 0,7 e
4 0,732 0,161 -0,1 -0,1 e
5 0,786 0,5 e
11 0,771 0,3 e
13 0,779 0,099 0,8 0,4 e
16 0,7177 -0,3 e
19 0,688 -0,6 e
23 0,828 0,9 e
28 0,814 0,8 e
32 0,7242 -0,2 e
37 0,745 0,06 0,1 0,0 e
38 0,774 0,12 0,6 0,3 e
39 0,8754 1,4 e
41 0,552 -2,2 f
42 0,74 0,0 e
45 0,739 0,097 0,0 0,0 e
46 0,69 0,069 -1,5 -0,6 e
50 0,808 0,7 e
54 0,773 0,085 0,8 0,3 e
56 0,758 0,2 e
58 0,647 0,052 -3,6 -1,1 e
60 0,746 0,1 e
63 0,742 0,22 0,0 0,0 e
65 0,718 -0,3 e
66 0,604 0,181 -1,5 -1,6 e
69 0,504 0,076 -6,2 -2,8 f
72 0,755 0,159 0,2 0,1 e
74 0,573 -1,9 e
76 0,775 0,4 e
78 0,905 1,7 e
80 0,713 -0,3 e
81 0,834 0,25 0,7 1,0 e
84 0,705 0,106 -0,7 -0,4 e
85 0,676 0,169 -0,8 -0,8 e
86 0,735 0,096 -0,1 -0,1 e
94 0,739 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Desethylterbutylazin - 6
0,7406
0,935

0,5686

± 0,008
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RV 7/20 - TW O1

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 0,129 0,005 3,1 0,6 e
5 0,141 1,5 e
6 0,174 3,9 u
9 0,096 0,027 -1,9 -2,0 e
11 0,112 -0,7 e
12 0,113 0,015 -1,0 -0,7 e
13 0,112 0,028 -0,7 -0,7 e
15 0,176 0,029 3,8 4,0 u
17 0,121 0,024 0,0 0,0 e
19 0,11 -0,9 e
21 0,115 0,046 -0,3 -0,5 e
22 0,142 0,024 1,7 1,5 e
25 0,103 -1,5 e
29 0,104 -1,4 e
31 0,137 0,046 0,7 1,2 e
32 0,1251 0,3 e
35 0,122 0,1 e
37 0,117 0,02 -0,4 -0,3 e
39 0,0931 -2,3 f
41 0,118 -0,3 e
43 0,115 -0,5 e
46 0,114 0,011 -1,3 -0,6 e
49 0,114 0,029 -0,5 -0,6 e
51 0,16 2,8 f
54 0,117 0,015 -0,5 -0,3 e
56 0,12 -0,1 e
57 0,109 -1,0 e
58 0,118 0,009 -0,7 -0,3 e
61 0,125 0,3 e
63 0,111 0,03 -0,7 -0,8 e
68 0,114 0,03 -0,5 -0,6 e
69 0,121 0,018 0,0 0,0 e
72 0,117 0,008 -1,0 -0,3 e
83 0,111 0,027 -0,7 -0,8 e
85 0,107 0,027 -1,0 -1,1 e
86 0,113 0,026 -0,6 -0,7 e
87 0,102 0,026 -1,5 -1,6 e
92 0,125 0,3 e
94 0,13 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 7/20 - TW O11
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Metolachlor - 1
0,1211
0,1484

0,09659

± 0,0012
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