












RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 49,7 10 -1,4 -1,8 e

4 56 0,63 -0,8 -0,2 e

7 60 6 0,9 0,7 e

8 49,6 5 -2,6 -1,8 e

10 57 0,26 0,0 0,0 e

11 28,2 0,31 -23,6 -7,1 u

12 54 11 -0,5 -0,7 e

13 55,8 -0,3 e

15 54,6 8,2 -0,5 -0,6 e

19 57,63 0,2 e

22 71,73 3,4 u

24 54,6 -0,6 e

26 56 0,2 -0,8 -0,2 e

28 62,9 1,4 e

29 57,1 0,0 e

32 62,3 5,5 1,8 1,2 e

33 57,1 7,6 0,0 0,0 e

34 55,4 4 -0,7 -0,4 e

35 62,19 0,35 4,3 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Ameisensäure - 2

56,94

65,69

48,81

± 2,41
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 79,5 10 -2,1 -1,9 e

4 90 0,36 -0,4 -0,1 e

7 93 9,3 0,5 0,4 e

8 82,3 8,5 -1,8 -1,4 e

10 91 0,14 0,2 0,1 e

11 42,6 1,8 -24,9 -8,3 u

12 90 18 -0,1 -0,1 e

13 89,6 -0,2 e

15 85,2 12 -0,9 -0,9 e

19 100,57 1,6 e

22 90,56 0,0 e

24 87,8 -0,5 e

26 89,6 0,6 -0,6 -0,2 e

28 100,1 1,5 e

29 92 0,2 e

32 95,3 8,5 1,0 0,8 e

33 85 11,4 -0,9 -1,0 e

34 89,8 4,5 -0,3 -0,1 e

35 101,3 0,58 6,2 1,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Ameisensäure - 3

90,64

103

79,1

± 3,41
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 29,8 10 0,5 1,4 e

4 27 0,51 -0,1 0,0 e

7 26,3 2,6 -0,6 -0,4 e

8 26,7 2,7 -0,3 -0,2 e

9 25,4 10,2 -0,3 -0,9 e

10 27 0,18 -0,1 0,0 e

11 28,1 0,25 2,0 0,5 e

12 27 5 0,0 0,0 e

13 25,5 -0,9 e

15 26,4 4 -0,3 -0,4 e

17 25 -1,1 e

19 28,15 0,6 e

21 56 11,2 5,1 15,0 u

22 26,37 -0,4 e

24 26,3 -0,4 e

26 29,3 0,4 4,2 1,2 e

28 28,35 0,7 e

29 26,3 -0,4 e

32 26,7 3 -0,2 -0,2 e

33 37,7 5,1 4,1 5,5 u

34 28,7 2,6 1,2 0,8 e

35 96,45 3,39 39,3 35,9 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Essigsäure - 1

27,07

30,94

23,46

± 0,99
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RV OS 20 - OS 20
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96,45
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 49,7 10 -0,7 -1,0 e

4 53 0,73 0,0 0,0 e

7 53,3 5,3 0,1 0,1 e

8 53,2 5,4 0,1 0,1 e

9 51,4 20,6 -0,2 -0,5 e

10 54 0,41 1,1 0,3 e

11 53,8 5,3 0,3 0,2 e

12 50 10 -0,6 -0,9 e

13 54,2 0,3 e

15 54 8 0,2 0,3 e

17 46,8 -1,9 e

19 52,58 -0,1 e

21 90,8 18,2 4,1 10,8 u

22 54,55 0,4 e

24 52,5 -0,2 e

26 57,4 0,6 4,6 1,2 e

28 54,99 0,6 e

29 55,6 0,7 e

32 44,8 5 -3,1 -2,5 f

33 68,9 9,2 3,4 4,5 u

34 52,1 4 -0,4 -0,3 e

35 62,48 2,19 6,7 2,7 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Essigsäure - 2

53,01

60,03

46,43

± 1,81
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 39,8 10 0,0 0,0 e

4 40 0,8 0,4 0,1 e

7 39,5 6 -0,1 -0,1 e

8 41,2 7,3 0,4 0,7 e

9 34,4 13,8 -0,8 -2,6 f

10 40 0,26 0,5 0,1 e

11 43,4 2,3 2,9 1,7 e

12 40 8 0,1 0,1 e

13 39,7 0,0 e

15 41,2 6 0,5 0,7 e

17 36,9 -1,4 e

19 40,21 0,2 e

21 53,8 10,8 2,6 6,5 u

22 36,72 -1,5 e

24 41,1 0,7 e

26 39,3 1,4 -0,4 -0,2 e

28 40,58 0,4 e

29 41,5 0,8 e

32 32,9 3,5 -3,7 -3,3 u

33 40,6 5,4 0,3 0,4 e

34 35,9 3,5 -2,1 -1,9 e

35 42,3 0,14 4,6 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Propionsäure - 2

39,7

44

35,61

± 1,12
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 79,5 10 -1,4 -0,9 e

4 91 1,1 1,7 0,4 e

7 94 14,1 0,9 0,8 e

8 77,6 15,5 -1,2 -1,1 e

9 89,1 35,6 0,1 0,2 e

10 88 0,22 0,4 0,1 e

11 86,5 2,1 -0,2 -0,1 e

12 85 17 -0,2 -0,2 e

13 91,4 0,5 e

15 90,7 12 0,6 0,4 e

17 80,3 -0,8 e

19 91,83 0,5 e

21 113 22,6 2,3 2,8 f

22 80,75 -0,8 e

24 91,4 0,5 e

26 74,5 0,6 -5,3 -1,5 e

28 99,52 1,4 e

29 92,3 0,6 e

32 58,5 6 -7,5 -3,4 u

33 86,5 11,6 -0,1 -0,1 e

34 82,8 4,5 -1,3 -0,5 e

35 84,94 0,27 -0,9 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Propionsäure - 3

87

105,4

70,36

± 4,64
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 19,9 10 0,1 0,1 e

4 17 0,49 -1,7 -0,6 e

7 15,5 2,3 -2,2 -1,0 e

8 16,7 1,7 -1,7 -0,7 e

10 17 0,08 -1,7 -0,6 e

12 19 4 -0,2 -0,1 e

13 17,4 -0,5 e

22 16,2 -0,8 e

24 28,1 1,8 e

25 20 5,99 0,2 0,1 e

26 25,1 0,1 3,9 1,2 e

28 49,8 6,2 u

29 22,7 0,7 e

32 20,7 2,1 0,7 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Milchsäure - 1

19,47

29,23

11,64

± 2,87
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 29,8 10 -1,2 -1,2 e

4 32 0,48 -2,2 -0,8 e

7 28,5 4,3 -2,7 -1,4 e

8 30,4 3,1 -2,4 -1,1 e

10 31 0,07 -2,7 -1,0 e

12 45 9 1,8 1,4 e

13 31,3 -0,9 e

22 30,94 -1,0 e

24 52 2,5 f

25 40 12 0,6 0,6 e

26 45,2 0,6 4,6 1,4 e

28 90,42 8,7 u

29 40,9 0,8 e

32 41,6 4 1,9 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Milchsäure - 2

36,22

48,69

25,55

± 3,82
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 39,8 10 -2,6 -1,2 e

4 51 0,18 -1,5 -0,6 e

7 46 6,9 -2,0 -0,9 e

8 50,2 5,1 -1,5 -0,6 e

10 51 0,27 -1,5 -0,6 e

12 65 13 0,6 0,2 e

13 52,1 -0,5 e

22 48,7 -0,7 e

24 86,7 1,2 e

25 70,8 21,2 0,9 0,5 e

26 76,8 0,4 2,7 0,8 e

28 142 3,7 u

29 68,1 0,4 e

32 73,6 7 1,9 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Milchsäure - 3

60,07

104,6

27,35

± 12,33
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 15 0,49 0,3 0,1 e

7 16,5 2,5 1,1 0,6 e

10 15 0,28 0,3 0,1 e

13 15,5 0,3 e

22 11,73 -1,2 e

24 17,2 0,8 e

25 13 3,91 -0,8 -0,7 e

26 13,4 0,4 -1,3 -0,5 e

28 10,77 -1,6 e

29 16,6 0,6 e

32 14,7 1,5 0,0 0,0 e

33 16,9 2,3 1,5 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Adipinsäure - 1

14,69

20,78

9,634

± 1,98
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 30 0,56 0,6 0,2 e

7 27,5 4,1 -0,7 -0,5 e

10 30 0,2 0,6 0,2 e

13 25 -1,2 e

22 28,31 -0,3 e

24 33,4 1,1 e

25 25,7 7,71 -0,9 -1,0 e

26 31,1 2,1 1,1 0,5 e

28 26,21 -0,9 e

29 30,9 0,4 e

32 28,3 2,5 -0,5 -0,3 e

33 34 4,6 1,8 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Adipinsäure - 2

29,2

36,99

22,32

± 2,63
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 86 0,53 -0,7 -0,3 e

7 94 14,5 0,8 1,0 e

10 86 0,22 -0,7 -0,3 e

13 89,2 0,2 e

22 78,51 -1,5 e

24 92 0,7 e

25 76,7 23 -0,9 -1,8 e

26 101 4 4,4 2,0 e

28 88,41 0,1 e

29 87,8 0,0 e

32 84,2 8 -0,7 -0,6 e

33 90,4 12,1 0,4 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV OS 20

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Adipinsäure - 3

87,65

100,9

75,36

± 4,59
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RV OS 20 - OS 20
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RV OS 20 - OS 20
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