


RV 2/21 - 59. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 1,2 0,19 -0,5 -0,4 e

5 0,15 12,1 -0,2 -9,2 u

8 1,3 0,4 e

12 1,44 0,12 2,9 1,4 e

14 1,35 0,7 e

19 1,33 0,6 e

23 1,206 0,12 -0,7 -0,4 e

27 0,997 -2,1 f

40 1,43 1,3 e

45 1,24 -0,1 e

70 1,246 0,02 -0,2 -0,1 e

89 1,21 -0,4 e

92 1,22 0,41 -0,2 -0,3 e

99 1,466 0,31 1,4 1,6 e

100 1,38 1,0 e

104 1,17 0,04 -2,5 -0,7 e

109 1,21 -0,4 e

116 1,27 0,15 0,2 0,1 e

152 1,3 0,52 0,2 0,4 e

159 1,31 0,4 e

166 1,29 0,05 1,0 0,3 e

182 1,15 0,33 -0,6 -0,9 e

184 1,34 0,7 e

185 1,14 -0,9 e

190 1,35 0,7 e

199 1,25 0,07 -0,1 0,0 e

202 1,12 0,41 -0,6 -1,1 e

207 1,24 -0,1 e

223 1,11 -1,2 e

237 1,318 0,13 0,9 0,5 e

238 1,13 0,15 -1,5 -1,0 e

265 1,1 0,11 -2,5 -1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

59. LÜRV

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Quecksilber - 6

1,253

1,517

1,014

± 0,052

Seite C-232 von C-270
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RV 2/21 - 59. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 1,25 0,2 -1,8 -1,4 e

12 1,6 0,13 2,2 1,1 e

19 1,52 0,5 e

25 1,44 0,43 0,0 0,0 e

28 1,39 -0,4 e

30 1,38 -0,4 e

36 1,26721 0,05 -4,1 -1,3 e

45 1,43 -0,1 e

62 1,35 -0,7 e

72 1,47 0,2 e

82 1,36 0,19 -0,8 -0,6 e

89 1,31 -0,9 e

100 1,86 2,8 f

108 1,44 0,21 0,0 0,0 e

110 1,45 0,1 e

112 1,71 0,02 7,8 1,8 e

132 1,45 0,1 e

159 1,48 0,3 e

177 1,4 -0,3 e

180 1,48 0,3 e

187 1,59 0,22 1,3 1,0 e

189 1,33 -0,8 e

198 1,35 -0,7 e

199 0,53 0,03 -25,1 -6,6 u

203 1,55 0,2 1,0 0,7 e

207 1,38 -0,4 e

208 1,61 0,23 1,4 1,1 e

246 1,3 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

59. LÜRV

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Quecksilber - 7

1,44

1,744

1,165

± 0,066

Seite C-235 von C-270
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RV 2/21 - 59. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 1,16 12,1 -0,1 -2,6 f

6 1,87 2,0 e

20 1,45 0,11 -1,3 -0,6 e

23 1,554 0,16 0,2 0,1 e

41 1,53 0,09 -0,1 -0,1 e

48 1,611 0,5 e

65 1,66 0,8 e

67 1,428 -0,7 e

91 1,14 0,14 -4,9 -2,7 f

104 1,54 0,05 0,0 0,0 e

109 1,57 0,2 e

114 1,44 0,14 -1,2 -0,7 e

116 1,64 0,15 1,2 0,6 e

124 5,69 0,43 18,9 25,6 u

125 1,56 0,1 e

135 1,61 0,4 e

152 1,68 0,67 0,4 0,9 e

160 1,57 0,66 0,1 0,2 e

170 1,22 -2,2 f

172 1,72 0,15 2,1 1,1 e

182 1,48 0,42 -0,3 -0,4 e

186 1,73 0,52 0,7 1,2 e

202 1,41 0,51 -0,5 -0,9 e

209 1,43 0,16 -1,2 -0,7 e

213 1,5615 0,34 0,1 0,1 e

226 1,61 0,4 e

236 1,83 0,37 1,5 1,8 e

239 0,859 0,11 -9,7 -4,6 u

255 1,57 0,2 e

260 1,57 0,22 0,3 0,2 e

265 1,4 0,14 -1,7 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

59. LÜRV

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Quecksilber - 8

1,538

1,862

1,244

± 0,082

Seite C-238 von C-270
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RV 2/21 - 59. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

8 1,92 -0,1 e

10 1,76 0,26 -1,3 -0,9 e

14 2,1 0,8 e

27 1,47 -2,5 f

29 1,851 0,09 -1,4 -0,4 e

33 1,89 -0,2 e

34 1,95 0,59 0,1 0,1 e

40 2,07 0,7 e

68 1,9 -0,2 e

70 1,866 0,03 -1,8 -0,4 e

76 1,98 0,22 0,4 0,2 e

83 2,14 0,11 3,3 1,0 e

90 2 0,26 0,5 0,3 e

92 1,87 0,64 -0,2 -0,3 e

97 1,84 -0,5 e

99 2,088 0,44 0,7 0,8 e

107 2,12 0,9 e

137 1,87 24,5 0,0 -0,3 e

146 2,1 0,3 1,1 0,8 e

166 2,07 0,37 0,7 0,7 e

175 1,8 0,36 -0,7 -0,7 e

178 1,9 -0,2 e

184 2,03 0,5 e

185 1,75 -1,0 e

190 1,98 0,2 e

204 0,635 0,06 -29,4 -7,0 u

212 2,11 0,9 e

216 1,84 0,18 -1,0 -0,5 e

223 1,72 -1,1 e

234 1,94 0,22 0,1 0,0 e

237 1,939 0,19 0,1 0,0 e

238 1,72 0,34 -1,2 -1,1 e

251 2 0,5 0,3 0,3 e

263 1,9 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

59. LÜRV

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Quecksilber - 9

1,931

2,339

1,562

± 0,065

Seite C-241 von C-270
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RV 2/21 - 59. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 190 3,7 u

20 149 9,1 -0,4 -0,2 e

36 143,9 4,9 -2,3 -0,7 e

44 160,87 0,9 e

48 153,1 0,2 e

62 158 0,7 e

65 164 1,2 e

68 136 -1,5 e

70 155,6 3 1,8 0,4 e

74 155 0,4 e

76 154 17 0,3 0,3 e

82 135 33,8 -0,9 -1,6 e

90 150 19,5 -0,1 -0,1 e

91 136 19 -1,6 -1,5 e

93 158 0,7 e

99 157 18,8 0,6 0,6 e

103 159 0,8 e

107 155 0,4 e

108 146 26,3 -0,4 -0,5 e

109 157 0,6 e

110 124 -2,8 f

122 154 0,3 e

124 174 3,25 8,7 2,2 f

132 139 -1,2 e

146 148 15 -0,4 -0,3 e

152 147 22,1 -0,4 -0,4 e

159 146 -0,5 e

165 151 12,6 0,0 0,0 e

169 169,8 1,8 e

182 150 21,6 -0,1 -0,1 e

198 155 0,4 e

202 166 16 1,8 1,4 e

203 154 18 0,3 0,3 e

206 150 -0,1 e

207 154 0,3 e

208 165 31,1 0,9 1,3 e

213 143,82 11,7 -1,2 -0,7 e

238 128 8,1 -5,1 -2,4 f

239 155 15,5 0,5 0,4 e

246 126 -2,6 f

250 134,5 -1,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

59. LÜRV

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Zink - 1

151,1

172

131,5

± 4,1

Seite C-244 von C-270



RV 2/21 - 59. LÜRV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1
1
0

2
4
6

2
3
8

2
5
0

8
2

6
8

9
1

1
3
2

2
1
3

3
6

1
0
8

1
5
9

1
5
2

1
4
6

2
0

9
0

1
8
2

2
0
6

1
6
5

4
8

7
6

1
2
2

2
0
3

2
0
7

7
4

1
0
7

1
9
8

2
3
9

7
0

9
9

1
0
9

6
2

9
3

1
0
3

4
4

6
5

2
0
8

2
0
2

1
6
9

1
2
4 2

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Zink - 1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1
1
0

2
4
6

2
3
8

2
5
0

8
2

6
8

9
1

1
3
2

2
1
3

3
6

1
0
8

1
5
9

1
5
2

1
4
6

2
0

9
0

1
8
2

2
0
6

1
6
5

4
8

7
6

1
2
2

2
0
3

2
0
7

7
4

1
0
7

1
9
8

2
3
9

7
0

9
9

1
0
9

6
2

9
3

1
0
3

4
4

6
5

2
0
8

2
0
2

1
6
9

1
2
4 2

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Zink - 1

Seite C-245 von C-270



RV 2/21 - 59. LÜRV

0

20

40

60

80

100

120

5

1
0
4

1
2
4

2
0
9

1
1
4

1
8
6

4
1

2
0

1
6
0

2
1
3

1
6
5

2
3

1
1
6

2
3
6

2
0
2

2
3
9

2
6
5

9
1

1
7
2

1
8
2

1
5
2

2
7
0

2
6
4

2
6
0

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Zink - 9

-3

-2

-1

0

1

2

3

9
1

2
0
9

2
3

2
1
3

1
2
4

2
3
6

4
1

2
0

1
8
2

1
5
2

2
7
0

1
6
0

2
6
0

1
6
5

2
3
9

1
1
4

2
6
5

1
7
2 5

2
0
2

2
6
4

1
8
6

1
0
4

1
1
6

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Zink - 9

Seite C-270 von C-270




