










RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 2,7 -0,9 e

5 2,53 -1,2 e

7 4,42 1,9 e

10 2,92 0,156 -1,8 -0,5 e

12 3,47 0,4 e

13 4,19 1,5 e

14 3,13 0,56 -0,2 -0,1 e

15 3,26 0,98 0,1 0,1 e

16 2,67 0,06 -3,8 -1,0 e

18 3 0,6 -0,6 -0,4 e

22 3 0,366 -0,8 -0,4 e

32 2,4374 0,002 -5,6 -1,4 e

34 3,264 0,1 e

35 2,18 -1,9 e

36 2,685 -0,9 e

48 3,077 0,428 -0,5 -0,2 e

50 3,23 0,14 0,3 0,1 e

71 3,6 0,86 0,9 0,6 e

72 5,25 3,1 u

73 2,78 -0,8 e

76 2,98 0,596 -0,6 -0,4 e

77 3,76 1,5 0,7 0,9 e

81 3,53 0,5 e

85 3,74 0,69 1,5 0,8 e

87 2,97 0,754 -0,6 -0,4 e

88 3,54 0,89 0,7 0,5 e

93 2,96 0,86 -0,5 -0,4 e

95 3,17 0,79 -0,1 0,0 e

96 4,561 2,1 f

99 4,21 0,15 6,6 1,6 e

103 2,64 1,02 -1,0 -1,0 e

106 5,84 1,49 3,5 4,1 u

110 2,483 -1,3 e

111 3,588 0,897 0,8 0,6 e

112 2,59 -1,1 e

119 2,53 -1,2 e

127 3,15 0,31 -0,2 -0,1 e

131 3,92 1,1 e

136 1,85 -2,5 f

137 3,1 0,248 -0,5 -0,2 e

139 4,13 1,4 e

140 2,42 0,411 -3,1 -1,4 e

147 3,13 0,25 -0,3 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 4

3,192

4,499

2,104

± 0,268
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 2,6 0,59 -3,0 -1,6 e

10 3,61 0,651 0,1 0,1 e

15 3,46 1 -0,2 -0,2 e

17 4,04 0,96 1,0 0,7 e

20 3,83 0,92 0,6 0,4 e

22 3,3 0,403 -1,1 -0,4 e

27 5,45 1,52 2,5 2,6 f

28 3,57 0,64 0,0 0,0 e

29 3,54 0,4 -0,1 0,0 e

30 2,82 0,56 -2,4 -1,2 e

35 2,49 -1,8 e

40 3,26 -0,5 e

42 4,55 0,1 7,3 1,4 e

44 3,74 1,27 0,3 0,2 e

46 3,1 -0,8 e

48 3,994 0,555 1,4 0,6 e

51 4,28 1,07 1,3 1,0 e

53 3,22 0,97 -0,7 -0,6 e

59 4,96 1,9 e

61 2,93 0,586 -2,0 -1,0 e

66 3,74 0,2 e

67 4,42 0,79 2,1 1,2 e

75 3,853 0,221 1,7 0,4 e

78 3,55 0,355 0,0 0,0 e

84 2,91 -1,1 e

86 3,3 -0,4 e

89 3,69 0,2 e

91 2,63 0,447 -3,6 -1,5 e

92 3,53 0,71 -0,1 -0,1 e

94 3 -0,9 e

97 4,2 0,04 5,0 0,9 e

104 4,33 1,6 1,0 1,1 e

105 3,63 0,1 e

108 3,879 0,57 1,0 0,4 e

109 4,15 0,8 e

114 2,98 0,39 -2,5 -1,0 e

117 3,29 0,87 -0,6 -0,4 e

118 3,78 0,872 0,5 0,3 e

120 3,18 0,66 -1,1 -0,6 e

125 5,82 3,1 u

129 3 -0,9 e

130 3,4 -0,3 e

141 3,81 0,392 1,1 0,3 e

146 2,53 0,6 -3,2 -1,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 5

3,56

5,011

2,352

± 0,253
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

11 4,27 -0,7 e

12 5,31 0,5 e

14 4,6 0,83 -0,6 -0,3 e

18 4,4 0,9 -0,9 -0,5 e

21 6,44 1,6 e

31 4,507 0,9 -0,7 -0,4 e

40 4,34 -0,6 e

41 4,988 0,1 e

45 4,68 -0,2 e

47 5,93 1,1 e

50 4,93 0,14 0,6 0,1 e

54 4,91 0,1 e

57 6,61 3 1,2 1,8 e

66 5,12 0,3 e

68 5,73 0,81 2,1 0,9 e

72 6,93 2,1 f

75 4,643 0,234 -1,1 -0,2 e

80 3,38 0,558 -4,7 -1,8 e

81 5,31 0,5 e

82 4,43 0,665 -1,2 -0,5 e

83 5,99 2,8 0,8 1,2 e

87 4,64 1,18 -0,3 -0,3 e

90 4,193 1,06 -1,2 -0,8 e

92 4,82 0,96 0,0 0,0 e

93 4,3 0,93 -1,1 -0,7 e

98 4,75 0,2 -0,6 -0,1 e

100 4,27 -0,7 e

101 5,68 0,85 1,9 0,9 e

104 5,71 2,11 0,8 0,9 e

106 8,12 2,06 3,2 3,4 u

107 5,12 0,3 e

111 5,016 1,254 0,3 0,2 e

113 4,35 0,562 -1,6 -0,6 e

117 4,48 1,18 -0,6 -0,4 e

119 3,905 -1,2 e

120 4,29 0,89 -1,2 -0,7 e

128 4,28 1,19 -0,9 -0,7 e

130 4,49 -0,4 e

132 4,34 0,868 -1,1 -0,6 e

137 4,6 0,368 -1,1 -0,3 e

142 5,18 0,02 2,5 0,3 e

144 8,1 3,3 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 6

4,844

6,789

3,22

± 0,265

Seite C-224 von C-262
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RV 3/21 - TW O2
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

8 5,71 -0,2 e

16 4,825 0,02 -5,2 -1,1 e

24 5,06 -0,9 e

28 5,92 1,06 0,0 0,0 e

30 4,88 0,98 -2,0 -1,1 e

33 4,81 -1,1 e

37 5,76 1,73 -0,2 -0,2 e

41 6,233 0,3 e

42 7,57 0,23 6,8 1,4 e

46 4,957 -1,0 e

49 5,87 -0,1 e

51 6,79 1,7 1,0 0,7 e

52 5,38 1,3 -0,8 -0,6 e

53 5,18 1,6 -0,9 -0,8 e

57 7,5 3 1,0 1,3 e

59 5,84 -0,1 e

68 6,89 0,97 1,8 0,8 e

69 7,341 0,16 6,2 1,2 e

70 5,09 -0,9 e

74 6,03 0,1 e

83 7,22 3,38 0,8 1,1 e

84 5,48 -0,5 e

85 6,76 1,25 1,2 0,7 e

89 5,55 -0,4 e

98 6,15 0,42 0,7 0,2 e

100 5,22 -0,7 e

107 6,14 0,2 e

108 6,346 0,933 0,8 0,3 e

109 6,89 0,8 e

112 5,2 -0,7 e

115 5,5 0,91 -0,9 -0,4 e

118 6,13 1,46 0,3 0,2 e

122 6,9 1,58 1,2 0,8 e

123 4,065 0,999 -3,4 -1,9 e

126 6,17 0,9 0,5 0,2 e

134 6,68 0,6 e

136 3,4 -2,6 f

138 8,54 1,66 3,0 2,2 f

142 6,55 0,02 2,9 0,5 e

143 6,35 0,4 e

146 4,33 1 -3,0 -1,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 7

5,936

8,297

3,962

± 0,426
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RV 3/21 - TW O2
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RV 3/21 - TW O2
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 4,8 1,1 -3,1 -1,7 e

4 6,59 -0,1 e

5 5,39 -1,1 e

8 6,1 -0,5 e

9 6,77 0,1 e

11 5,92 -0,7 e

17 7,41 1,7 0,9 0,6 e

21 8,56 1,5 e

31 6,075 1,2 -0,9 -0,5 e

33 5,36 -1,2 e

34 7,365 0,5 e

37 6,46 1,94 -0,2 -0,2 e

43 8,14 2,85 1,0 1,1 e

44 6,87 2,34 0,2 0,2 e

47 7,9 0,9 e

49 6,5 -0,1 e

52 6,48 1,57 -0,2 -0,2 e

54 7,01 0,3 e

55 7,114 0,7 1,1 0,4 e

60 9,2 1,38 3,5 1,9 e

64 6,53 0,783 -0,3 -0,1 e

65 4,97 -1,5 e

67 8,13 1,45 1,9 1,1 e

69 8,378 0,16 6,8 1,3 e

70 5,75 -0,8 e

73 6,54 -0,1 e

78 6,59 0,659 -0,2 -0,1 e

80 4,78 0,789 -4,1 -1,7 e

90 6,093 1,54 -0,7 -0,5 e

95 6,37 1,59 -0,3 -0,3 e

96 9,706 2,3 f

99 8,88 0,16 8,8 1,7 e

102 5,482 1,866 -1,2 -1,1 e

110 6,002 -0,6 e

114 5,59 0,74 -2,4 -1,0 e

122 8,03 1,84 1,4 1,0 e

123 4 0,983 -4,8 -2,4 f

125 8,99 1,8 e

126 6,65 0,9 0,0 0,0 e

127 6,65 0,66 0,0 0,0 e

128 5,4 1,5 -1,6 -1,1 e

132 5,94 1,19 -1,1 -0,6 e

133 5,322 0,442 -4,1 -1,2 e

134 7,46 0,6 e

147 6,81 0,54 0,4 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 8

6,652

9,283

4,45

± 0,479
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 5,94 -1,4 e

4 7,58 -0,1 e

7 8,43 0,5 e

9 7,63 -0,1 e

13 8,83 0,7 e

20 8,23 1,98 0,5 0,3 e

24 6,76 -0,8 e

27 10 3,3 1,4 1,5 e

29 7,7 0,8 -0,1 0,0 e

32 8,7737 0,002 4,2 0,7 e

36 6,22 -1,2 e

43 9,65 3,38 1,1 1,3 e

45 7,69 0,0 e

55 8,408 0,82 1,4 0,4 e

60 10,3 1,55 3,1 1,7 e

61 6,73 1,35 -1,4 -0,8 e

64 7,97 0,957 0,4 0,2 e

65 6,25 -1,2 e

71 8,45 2,01 0,7 0,5 e

74 8,14 0,3 e

76 7,71 1,54 0,0 0,0 e

77 8,72 3,48 0,6 0,6 e

82 7,79 1,17 0,1 0,0 e

86 7,35 -0,3 e

88 8,56 2,14 0,7 0,5 e

91 6,11 1,04 -2,8 -1,3 e

94 6,76 -0,8 e

97 8,45 0,04 2,9 0,5 e

101 9,46 1,42 2,3 1,1 e

102 6,495 2,211 -1,1 -1,0 e

103 6,12 2,37 -1,3 -1,3 e

105 7,85 0,1 e

113 7,95 1,03 0,4 0,1 e

115 7,25 1,2 -0,7 -0,4 e

129 6,803 -0,7 e

131 8,79 0,7 e

133 5,991 0,497 -5,0 -1,4 e

138 8,68 1,68 1,1 0,6 e

139 3,17 -3,6 u

140 5,38 0,915 -4,5 -1,9 e

141 7,665 0,392 -0,2 -0,1 e

143 8,04 0,2 e

144 9,15 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 9

7,737

10,78

5,191

± 0,498
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RV 3/21 - TW O2
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RV 3/21 - TW O2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

7 1,35 -0,8 e

9 1,58 -0,2 e

10 0,895 0,053 -6,7 -2,0 e

15 3,26 0,98 3,2 3,3 u

16 1,52 0,04 -1,2 -0,4 e

18 2,52 1,3 1,3 1,8 e

24 1,12 -1,4 e

28 1,38 0,63 -0,8 -0,7 e

29 1,63 0,2 -0,2 -0,1 e

31 1,927 0,4 1,2 0,6 e

37 1,37 0,41 -1,2 -0,8 e

40 1,4 -0,7 e

42 2,64 0,26 5,7 2,0 e

64 1,06 0,319 -3,1 -1,6 e

67 1,62 0,29 -0,2 -0,1 e

69 2,844 2,5 f

70 1,57 -0,2 e

73 4,13 5,1 u

82 1,45 0,305 -1,1 -0,6 e

83 2,06 0,64 1,2 0,8 e

90 1,553 0,75 -0,3 -0,3 e

93 2,06 0,51 1,4 0,8 e

94 1,55 -0,3 e

95 1,64 0,82 0,0 -0,1 e

96 3,239 3,3 u

97 1,53 0,03 -1,2 -0,3 e

98 1,46 0,09 -1,7 -0,5 e

101 4,76 0,71 8,3 6,4 u

105 1,34 -0,9 e

112 1,19 -1,3 e

120 4,7 1,55 3,9 6,3 u

133 1,2726 0,187 -2,7 -1,0 e

138 2,5 0,359 4,0 1,7 e

140 1,3 0,52 -1,3 -1,0 e

147 6,45 1,16 8,1 10,0 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/21 - TW O2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Chlorethen - 1

1,659

2,622

0,9096

± 0,221
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