






RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,179 -0,9 e

2 0,1523 -2,1 f

4 0,188 0,045 -0,5 -0,5 e

5 0,18 0,045 -0,9 -0,9 e

6 0,181 0,045 -0,8 -0,8 e

7 0,192 -0,3 e

10 0,2 0,09 0,0 0,0 e

11 0,183 0,03 -1,0 -0,8 e

12 0,197 -0,1 e

13 0,3167 0,025 8,7 4,7 u

14 0,141 0,043 -2,7 -2,7 f

17 0,456 0,009 37,1 10,2 u

18 0,339 0,046 5,9 5,6 u

19 0,168 0,045 -1,4 -1,4 e

20 0,161 0,023 -3,1 -1,8 e

22 0,168 0,007 -5,0 -1,4 e

23 0,177 0,028 -1,5 -1,0 e

24 0,201 0,1 e

25 0,193 0,026 -0,5 -0,3 e

26 0,177 0,032 -1,3 -1,0 e

27 0,187 -0,6 e

28 0,185 0,026 -1,0 -0,7 e

29 0,1888 -0,5 e

30 0,163 -1,7 e

31 0,166 0,02 -3,0 -1,5 e

33 0,179 -0,9 e

34 0,186 -0,6 e

35 0,25 0,017 5,0 2,0 e

36 0,204 0,2 e

37 0,199 0,07 0,0 0,0 e

40 0,15 0,047 -2,1 -2,2 f

42 0,197 0,039 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iopamidol - 2

0,1996

0,2498

0,1555

± 0,0105
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RV 4/21 - TW S6
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,277 -1,4 e

2 0,2482 -2,6 f

4 0,287 0,069 -0,7 -1,0 e

5 0,267 0,067 -1,3 -1,8 e

6 0,292 0,073 -0,6 -0,8 e

7 0,292 -0,8 e

10 0,288 0,13 -0,4 -1,0 e

11 0,304 0,053 -0,3 -0,4 e

12 0,33 0,6 e

13 0,1603 0,013 -16,5 -6,1 u

14 0,234 0,07 -2,2 -3,1 u

17 0,26 0,007 -6,9 -2,1 f

18 0,252 0,034 -3,3 -2,4 f

19 0,293 0,079 -0,5 -0,8 e

20 0,278 0,039 -1,7 -1,4 e

22 0,279 0,007 -4,4 -1,3 e

23 0,294 0,047 -0,8 -0,7 e

24 0,289 -0,9 e

25 0,3144 0,002 0,2 0,1 e

26 0,294 0,053 -0,7 -0,7 e

27 0,321 0,3 e

28 0,285 0,04 -1,3 -1,1 e

29 0,3049 -0,3 e

30 0,299 -0,6 e

31 0,261 0,031 -3,1 -2,1 f

33 0,283 -1,2 e

34 0,254 -2,3 f

35 0,397 0,028 5,5 3,1 u

36 0,315 0,1 e

37 0,289 0,101 -0,5 -0,9 e

40 0,23 0,071 -2,3 -3,3 u

42 0,3 0,06 -0,4 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iopamidol - 3

0,3128

0,3676

0,2627

± 0,0137
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,084 0,2 e

2 0,0563 -1,6 e

4 0,06 0,014 -2,8 -1,4 e

5 0,093 0,023 1,1 0,7 e

6 0,0653 0,01 -2,7 -1,0 e

7 0,0999 1,1 e

10 0,069 0,031 -0,7 -0,7 e

11 0,116 0,036 2,0 2,0 e

12 0,084 0,2 e

13 0,058 0,004 -8,6 -1,5 e

14 0,075 0,018 -0,5 -0,3 e

17 0,131 0,006 15,2 2,8 f

18 0,086 0,009 1,3 0,3 e

19 0,062 0,007 -4,7 -1,2 e

20 0,0824 0,012 0,4 0,1 e

22 0,0593 0,004 -7,7 -1,4 e

23 0,0696 0,01 -2,0 -0,7 e

24 0,0785 -0,1 e

25 0,0695 9E-04 -6,5 -0,7 e

26 0,084 0,015 0,5 0,2 e

27 0,0824 0,1 e

28 0,07 0,006 -2,9 -0,7 e

29 0,0811 0,1 e

30 0,066 -0,9 e

31 0,057 0,01 -4,4 -1,6 e

33 0,0644 -1,1 e

34 0,07 -0,7 e

35 0,113 0,027 2,4 1,8 e

36 0,0792 0,0 e

37 0,0754 0,026 -0,3 -0,3 e

40 0,05 0,016 -3,8 -2,0 e

42 0,075 0,015 -0,6 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iopromid - 1

0,07986

0,1159

0,05068

± 0,00304

Seite C-46 von C-81
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RV 4/21 - TW S6
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,192 0,1 e

2 0,1384 -1,4 e

4 0,157 0,038 -1,5 -0,9 e

5 0,184 0,046 -0,1 -0,1 e

6 0,162 0,026 -1,8 -0,7 e

7 0,239 1,3 e

10 0,167 0,075 -0,5 -0,6 e

11 0,229 0,053 1,6 1,0 e

12 0,205 0,5 e

13 0,1436 0,01 -6,9 -1,3 e

14 0,201 0,049 0,6 0,4 e

17 0,247 0,019 6,0 1,5 e

18 0,138 0,015 -5,8 -1,4 e

19 0,156 0,019 -3,0 -0,9 e

20 0,191 0,027 0,3 0,1 e

22 0,138 0,004 -11,8 -1,4 e

23 0,125 0,019 -6,1 -1,8 e

24 0,236 1,2 e

25 0,159 0,009 -4,7 -0,8 e

26 0,181 0,033 -0,3 -0,2 e

27 0,19 0,1 e

28 0,18 0,016 -0,7 -0,2 e

29 0,1856 0,0 e

30 0,166 -0,6 e

31 0,138 0,02 -4,6 -1,4 e

33 0,148 -1,1 e

34 0,2 0,3 e

35 0,256 0,061 2,3 1,7 e

36 0,193 0,2 e

37 0,179 0,063 -0,2 -0,2 e

40 0,16 0,05 -1,1 -0,8 e

42 0,184 0,037 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iopromid - 2

0,1863

0,2682

0,1195

± 0,0069
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RV 4/21 - TW S6
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,192 0,048 -0,6 -0,5 e

6 0,18 0,058 -0,9 -0,8 e

7 0,173 -1,1 e

10 0,176 0,079 -0,8 -1,0 e

11 0,238 0,027 2,3 0,9 e

14 0,157 0,047 -2,1 -1,6 e

17 0,307 0,031 6,3 2,7 f

19 0,189 0,07 -0,5 -0,6 e

20 0,19 0,023 -1,4 -0,5 e

22 0,215 0,006 1,8 0,2 e

23 0,216 0,022 0,8 0,3 e

24 0,247 1,1 e

27 0,195 -0,4 e

29 0,2079 0,0 e

30 0,232 0,7 e

31 0,179 0,025 -2,1 -0,9 e

33 0,208 0,0 e

34 0,31 2,8 f

35 0,221 0,165 0,2 0,4 e

37 0,201 0,07 -0,1 -0,2 e

40 0,18 0,056 -0,9 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iothalaminsäure - 2

0,2063

0,2804

0,1434

± 0,0076
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,35 0,088 -1,0 -1,0 e

6 0,335 0,107 -1,1 -1,4 e

7 0,336 -1,4 e

10 0,325 0,146 -0,9 -1,6 e

11 0,396 0,018 0,3 0,1 e

14 0,332 0,1 -1,2 -1,5 e

17 0,473 0,045 3,4 1,7 e

19 0,341 0,126 -0,8 -1,2 e

20 0,373 0,045 -0,8 -0,5 e

22 0,412 0,006 2,5 0,4 e

23 0,364 0,036 -1,5 -0,7 e

24 0,304 -2,1 f

27 0,363 -0,7 e

29 0,3927 0,0 e

30 0,371 -0,5 e

31 0,339 0,08 -1,3 -1,3 e

33 0,376 -0,4 e

34 0,215 -4,3 u

35 0,426 0,319 0,2 0,7 e

37 0,38 0,133 -0,2 -0,3 e

40 0,36 0,112 -0,6 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Iothalaminsäure - 3

0,3926

0,487

0,309

± 0,0144
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RV 4/21 - TW S6
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,123 0,031 0,2 0,2 e

6 0,112 0,044 -0,4 -0,6 e

7 0,0939 -2,0 e

17 0,123 0,015 0,4 0,2 e

20 0,149 0,024 2,4 2,0 e

22 0,123 0,027 0,2 0,2 e

24 0,121 0,1 e

29 0,1159 -0,3 e

31 0,106 0,019 -1,4 -1,0 e

33 0,109 -0,8 e

34 0,127 0,5 e

37 0,107 0,037 -0,7 -1,0 e

40 0,13 0,04 0,5 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxaglinsäure - 1

0,1198

0,1494

0,09346

± 0,0051
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,233 0,056 0,0 0,0 e

6 0,216 0,084 -0,4 -0,5 e

7 0,186 -1,3 e

17 0,237 0,018 0,4 0,1 e

20 0,256 0,041 1,1 0,5 e

22 0,215 0,027 -1,3 -0,5 e

24 0,257 0,6 e

29 0,2351 0,1 e

31 0,205 0,038 -1,4 -0,8 e

33 0,213 -0,5 e

34 0,195 -1,0 e

37 0,256 0,089 0,5 0,5 e

40 0,27 0,084 0,9 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxaglinsäure - 2

0,2329

0,3199

0,1596

± 0,0089
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,421 0,105 -0,5 -0,3 e

6 0,441 0,172 -0,1 -0,1 e

7 0,365 -1,0 e

17 0,468 0,115 0,4 0,2 e

20 0,531 0,085 2,0 0,9 e

22 0,429 0,027 -1,1 -0,2 e

24 0,597 1,6 e

29 0,4582 0,1 e

31 0,376 0,05 -2,7 -0,9 e

33 0,418 -0,3 e

34 0,355 -1,1 e

37 0,463 0,162 0,2 0,2 e

40 0,53 0,164 1,0 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxaglinsäure - 3

0,4459

0,6391

0,2864

± 0,0165
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,111 0,028 0,8 0,7 e

6 0,0834 0,028 -1,2 -1,1 e

7 0,0945 -0,4 e

11 0,105 0,024 0,4 0,3 e

12 0,119 1,1 e

14 0,0787 0,024 -1,8 -1,4 e

17 0,186 0,008 19,5 5,0 u

19 0,066 0,013 -5,0 -2,3 f

20 0,0851 0,011 -2,5 -1,0 e

22 0,0898 0,019 -1,0 -0,7 e

23 0,0788 0,008 -4,8 -1,4 e

24 0,0931 -0,5 e

27 0,1 0,0 e

28 0,105 0,011 0,9 0,3 e

29 0,1104 0,6 e

30 0,096 -0,3 e

31 0,091 0,018 -1,0 -0,6 e

33 0,106 0,4 e

34 0,1 0,0 e

35 0,103 0,024 0,3 0,2 e

37 0,114 0,04 0,7 0,8 e

40 0,1 0,031 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxithalaminsäure - 1

0,09982

0,1342

0,07059

± 0,00376
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RV 4/21 - TW S6

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

1
9

1
4

2
3 6

2
0

2
2

3
1

2
4 7

3
0

2
7

3
4

4
0

3
5

1
1

2
8

3
3

2
9 5

3
7

1
2

1
7

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1
9

1
4

2
3 6

2
0

2
2

3
1

2
4 7

3
0

2
7

3
4

4
0

3
5

1
1

2
8

3
3

2
9 5

3
7

1
2

1
7

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 1

Seite C-74 von C-81



RV 4/21 - TW S6

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

1
7

2
3

2
8

2
0

1
9

3
1

2
2

1
4

3
5

1
1 6 5

4
0

3
7

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 1

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1
9

2
3

2
0

1
4 6

2
2

3
1

4
0

3
5

1
1

3
7 5

2
8

1
7

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 1

Seite C-75 von C-81



RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,258 0,065 0,0 0,0 e

6 0,233 0,077 -0,7 -0,7 e

7 0,249 -0,3 e

11 0,278 0,015 2,1 0,4 e

12 0,298 0,9 e

14 0,212 0,064 -1,5 -1,3 e

17 0,367 0,034 6,1 2,4 f

19 0,168 0,032 -5,5 -2,4 f

20 0,237 0,031 -1,4 -0,6 e

22 0,228 0,019 -3,0 -0,8 e

23 0,216 0,022 -3,6 -1,2 e

24 0,32 1,4 e

27 0,253 -0,2 e

28 0,275 0,029 1,0 0,4 e

29 0,258 0,0 e

30 0,242 -0,5 e

31 0,225 0,037 -1,8 -0,9 e

33 0,275 0,4 e

34 0,28 0,5 e

35 0,265 0,062 0,2 0,1 e

37 0,289 0,101 0,6 0,7 e

40 0,22 0,068 -1,1 -1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxithalaminsäure - 2

0,2595

0,3473

0,1845

± 0,0095
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RV 4/21 - TW S6

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,448 0,112 0,3 0,2 e

6 0,338 0,112 -1,7 -1,4 e

7 0,412 -0,3 e

11 0,436 0,027 0,2 0,0 e

12 0,516 1,1 e

14 0,347 0,104 -1,6 -1,3 e

17 0,596 0,037 8,1 2,1 f

19 0,313 0,059 -3,9 -1,8 e

20 0,401 0,052 -1,2 -0,5 e

22 0,406 0,019 -2,2 -0,4 e

23 0,346 0,035 -4,5 -1,3 e

24 0,545 1,4 e

27 0,47 0,5 e

28 0,385 0,04 -2,2 -0,7 e

29 0,428 -0,1 e

30 0,403 -0,5 e

31 0,386 0,055 -1,6 -0,7 e

33 0,438 0,1 e

34 0,41 -0,3 e

35 0,48 0,111 0,8 0,6 e

37 0,457 0,17 0,3 0,3 e

40 0,38 0,118 -0,9 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/21 - TW S6

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Ioxithalaminsäure - 3

0,4326

0,5878

0,3012

± 0,0159
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RV 4/21 - TW S6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1
9 6

2
3

1
4

4
0

2
8

3
1

2
0

3
0

2
2

3
4 7

2
9

1
1

3
3 5

3
7

2
7

3
5

1
2

2
4

1
7

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1
9 6

2
3

1
4

4
0

2
8

3
1

2
0

3
0

2
2

3
4 7

2
9

1
1

3
3 5

3
7

2
7

3
5

1
2

2
4

1
7

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 3

Seite C-80 von C-81



RV 4/21 - TW S6

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

2
2

1
1

2
3

1
7

2
8

2
0

3
1

1
9

1
4

3
5 5 6

4
0

3
7

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 3

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2
3

1
9

2
8

2
2 6

1
4

3
1

2
0

4
0

1
1 5

3
7

3
5

1
7

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Ioxithalaminsäure - 3

Seite C-81 von C-81




