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Mecklenburg-Vorpommern: 
Untersuchungsstellen, die mit der behördlichen Überwachung von Abwassereinleitungen 
beauftragt sind, sollen, sofern sie hierfür Parameter dieses Ringversuches bestimmen, an dem 
Länderübergreifenden Ringversuch teilnehmen. Den übrigen Untersuchungsstellen, die eine 
Zulassung aufgrund der Verordnung über die Anerkennung als sachverständige Stelle für 
Abwasseruntersuchungen (AsSAVO) besitzen oder beantragen wollen, wird die Teilnahme 
empfohlen. Der erfolgreiche Abschluss wird als Nachweis der externen Qualitätssicherung 
anerkannt. 
 
Niedersachsen 
Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen der wasser- und abfallrechtlichen Überwachung nach 
§ 125 NWG und § 44 NAbfG sind verpflichtet an diesem Ringversuch teilzunehmen, sofern sie für 
den in diesem Ringversuch geprüften Parameter anerkannt sind. Staatlich anerkannte 
Untersuchungsstellen müssen hierbei das Verfahren anwenden, für das die Anerkennung erteilt 
wurde. Das Bestehen des Ringversuchs ist für Laboratorien, die sich im Anerkennungsverfahren 
befinden, noch keine hinreichende Voraussetzung für die Erlangung der Anerkennung.  
 
Nordrhein-Westfalen  
Untersuchungsstellen mit Zulassungen für den KW-Index nach § 25 LAbfG (RdErl. von 2015) 
Teilbereich B-4 sowie § 25 LAbfG (RdErl. von 2002) Teilbereich 3 werden verpflichtet, an diesem 
Ringversuch teilzunehmen. Hierbei sind die in den jeweiligen Zulassungsbescheiden 
angegebenen Analysenverfahren anzuwenden. Darüber hinaus dient dieser Ringversuch zur 
Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Untersuchungsstellen für die Selbstüberwachung von 
Abwassereinleitungen nach § 59 LWG (Stand 08.07.2016 vorher §§ 60 bzw. 60a LWG). 
 
Rheinland-Pfalz: 
Laut Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung vom 
14.Juli 2015 benötigt der Beauftragte nach § 52 „Selbstüberwachung“ keine besondere 
Zulassung. Die Eignungsprüfung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer. Daher bietet sich an, dass die Laboratorien sich notifizieren / akkreditieren 
lassen, um beim Vertragsabschluß diese Unterlagen vorzuweisen. 
Eine Notifizierung ist in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen. 
 
Saarland: 
Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der externen analytischen Qualitätssicherung für 
Laboratorien, die nach § 5 der Eigenkontrollverordnung - EKVO des Saarlandes zugelassen sind. 
Für Laboratorien mit einer entsprechenden Zulassung besteht laut Zulassungsbestimmungen die 
Pflicht zur Teilnahme am Ringversuch. Die Teilnahme wird nur berücksichtigt, wenn der gesamte 
Parameterumfang analysiert wird bzw. alle mit dem Zulassungsbescheid übereinstimmenden 
Parameter analysiert werden. 
 
Sachsen 
Auftragsanalytik für behördliche Stellen nach § 112 SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. 
S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert 
worden ist, setzt die erfolgreiche Ringversuchsteilnahme für die im Auftrag benannten Parameter 
voraus. 
 
Sachsen-Anhalt 
Die Teilnahme am Ringversuch bewirkt keinerlei Zulassung oder Auftrag für 
Wasseruntersuchungen zur behördlichen Überwachung in Sachsen-Anhalt. 
 
Schleswig-Holstein 
Untersuchungsstellen (Laboratorien) mit einer Zulassung nach der Landesverordnung 
über die Zulassung von Wasseruntersuchungsstellen (ZWVO) für den entsprechenden 
Teilbereich bzw. für die entsprechenden Parameter, sind verpflichtet, sich an diesem 
Ringversuch zu beteiligen. Die Ergebnisse des Länderübergreifenden Ringversuchs 
werden als wiederkehrende AQS-Maßnahme für die Zulassung nach ZWVO verwendet. 
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Thüringen  
Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Länderübergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung für 
folgende Zulassungen:  
  
1. Thüringer Abwassereigenkontrollverordnung – ThürAbwEKVO vom 23.August 2004, zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74, 122) 
  
2. Thüringer Deponieeigenkontrollverordnung – ThürDepEKVO vom 08. August 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 19 der Verordnung vom 18. Dezember 2018, GVBl. S. 731, 746)  
  
Zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Ringversuch sind weiterhin alle Laboratorien verpflichtet, 
die Auftragsanalytik im zu bewertenden Parameterspektrum für das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz durchführen bzw. sich dafür bewerben.  
Zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Ringversuch sind weiterhin alle Laboratorien verpflichtet, 
die Auftragsanalytik im zu bewertenden Parameterspektrum für die Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie durchführen bzw. sich dafür bewerben. 

 
Für die Laboratorien galten die länderspezifischen Regelungen des Bundeslandes, in dem sie 
eine Anerkennung (Zulassung) hatten. 

 





Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten bei einem
Konzentrationsniveau die Obergrenze der Limitierungen.
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Methodenspezifische Auswertung

Da lediglich das Verfahren nach H53 zugelassen war, entfällt die methodenspezifische Auswertung.
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Anzahl der validen Werte

Anzahl der validen Werte mit Messunsicherheitsangabe

Anzahl der Labors mit validen Werten

Anzahl der Labors mit validen Werten und Messunsicherheitsangaben

Anzahl der Werte mit Akkreditierungsvermerk

Anzahl der Werte mit Akkreditierungsvermerk und Messunsicherheitsangabe

Anzahl der Werte ohne Akkreditierungsvermerk

Anzahl der Werte ohne Akkreditierungsvermerk, aber mit Messunsicherheitsangabe

Anzahl der Werte ohne Angabe des Akkreditierungsstatus
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

13 0,335 0,03 -1,3 -0,4 e

16 4,2 28,0 u

22 0,37 0,11 -0,1 -0,1 e

25 0,146 0,03 -7,1 -2,3 f

30 0,36 0,03 -0,6 -0,2 e

35 0,46 0,6 e

43 0,47 0,05 2,4 0,7 e

49 0,639 0,18 2,8 1,9 e

50 0,494 0,8 e

52 0,4 0,12 0,3 0,2 e

54 0,106 -2,7 f

56 0,268 0,03 -3,3 -1,1 e

59 0,237 -1,4 e

70 0,162 0,03 -6,6 -2,1 f

78 0,247 -1,3 e

81 0,31 0,08 -1,4 -0,7 e

82 0,279 0,06 -2,4 -1,0 e

84 0,4903 0,08 2,2 0,8 e

86 0,598 1,6 e

91 0,409 0,05 0,8 0,2 e

94 0,1 -2,8 f

96 0,505 0,04 3,6 0,9 e

98 0,33 0,07 -1,1 -0,5 e

104 0,25 0,07 -2,8 -1,3 e

105 0,475 0,05 2,5 0,7 e

114 0,2022 -1,7 e

116 0,53 0,1 2,6 1,1 e

120 0,325 0,04 -1,5 -0,5 e

124 0,464 0,01 2,8 0,6 e

132 0,358 0,07 -0,5 -0,2 e

140 0,49 0,14 1,5 0,8 e

141 0,2341 -1,4 e

143 0,615 0,15 3,0 1,7 e

152 0,463 31,9 0,0 0,6 e

156 0,49 0,15 1,4 0,8 e

164 0,499 0,9 e

165 0,568 2,19 0,2 1,4 e

174 0,358 0,13 -0,3 -0,2 e

180 0,358 0,11 -0,3 -0,2 e

181 0,443 0,5 e

183 0,269 0,02 -3,5 -1,1 e

184 0,49 0,16 1,3 0,8 e

187 0,354 -0,2 e

207 0,276 0,06 -2,4 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 1

0,3787

0,6514

0,1767

± 0,0588
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RV 5/21 - 60. LÜRV
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

7 0,255 0,2 -3,0 -2,1 f

15 0,424 0,1 -2,5 -1,0 e

18 0,666 0,22 0,8 0,5 e

20 0,492 0,07 -1,6 -0,5 e

23 0,55 0,08 -0,4 -0,1 e

24 0,792 1,1 e

26 0,82 1,2 e

37 0,573 0,22 0,0 0,0 e

51 0,338 0,14 -3,1 -1,5 e

53 0,198 0,11 -5,9 -2,5 f

57 0,542 -0,2 e

58 1,33 0,3 5,0 3,8 u

77 0,69 0,25 0,9 0,6 e

80 0,646 0,16 0,9 0,4 e

85 0,528 0,15 -0,5 -0,3 e

92 0,632 0,1 1,1 0,3 e

93 0,44 -0,9 e

102 0,775 1,0 e

103 0,565 0,23 0,0 0,0 e

106 0,68 0,22 1,0 0,5 e

107 0,513 0,05 -1,3 -0,4 e

108 0,507 0,02 -1,8 -0,4 e

110 0,585 0,1 e

111 0,41 0,03 -4,3 -1,1 e

122 0,54 -0,2 e

123 0,69 0,14 1,6 0,6 e

125 0,686 0,6 e

129 0,642 0,16 0,8 0,4 e

138 0,884 0,22 2,7 1,6 e

139 0,5 -0,5 e

149 0,564 0,11 -0,1 0,0 e

151 0,621 0,14 0,7 0,3 e

153 0,564 0,2 0,0 0,0 e

154 0,782 1,1 e

159 0,45 -0,8 e

168 0,641 0,13 1,0 0,4 e

172 0,474 -0,6 e

177 0,42 -1,0 e

185 0,46 -0,7 e

190 0,464 0,08 -2,0 -0,7 e

195 0,362 0,05 -5,0 -1,4 e

198 0,66 0,1 1,5 0,4 e

208 1,18 0,3 4,0 3,0 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 2

0,5688

0,9741

0,2679

± 0,0661
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RV 5/21 - 60. LÜRV
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 1,05 0,08 3,6 0,7 e

4 0,877 0,13 0,3 0,1 e

5 1,01 0,6 e

6 1,05 0,03 4,9 0,7 e

10 0,564 0,1 -4,7 -1,4 e

12 0,82 0,12 -0,5 -0,2 e

14 1,04 0,2 1,7 0,7 e

17 0,925 0,25 0,5 0,2 e

27 1,11 0,1 4,1 0,9 e

29 0,858 0,0 e

32 1,02 0,6 e

38 1,98 4,0 u

41 0,733 -0,6 e

42 1,02 0,03 4,2 0,6 e

46 0,86 0,0 e

47 0,996 0,23 1,2 0,5 e

64 0,91 0,2 e

73 1,07 0,43 1,0 0,8 e

83 0,787 0,15 -0,8 -0,3 e

88 1,08 0,8 e

95 0,547 -1,4 e

99 0,959 0,19 1,0 0,4 e

112 0,736 0,18 -1,2 -0,6 e

113 0,837 -0,1 e

126 0,389 -2,2 f

135 0,656 0,07 -4,0 -0,9 e

136 0,665 0,26 -1,4 -0,9 e

146 0,23 0,05 -14,5 -2,9 f

147 0,981 0,4 e

148 0,933 0,2 0,7 0,3 e

160 0,96 0,4 e

161 0,56 -1,4 e

162 0,736 -0,6 e

163 0,919 0,27 0,5 0,2 e

167 0,5 0,19 -3,5 -1,7 e

179 0,93 0,07 1,4 0,3 e

188 0,516 -1,6 e

192 0,961 0,09 1,9 0,4 e

201 0,868 0,0 e

203 0,943 0,3 e

205 0,696 -0,7 e

206 0,997 0,25 1,1 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 3

0,8546

1,418

0,428

± 0,0732
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RV 5/21 - 60. LÜRV
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 1,24 0,1 3,5 0,7 e

5 1,21 0,7 e

7 0,503 0,4 -2,4 -2,0 e

10 1,06 0,1 0,9 0,2 e

27 1,075 0,1 1,1 0,2 e

32 1,13 0,4 e

35 1,12 0,4 e

37 1,1 0,41 0,5 0,3 e

46 1,01 0,0 e

56 0,623 0,11 -5,2 -1,5 e

70 0,46 0,08 -8,7 -2,2 f

73 1,25 0,5 1,0 0,8 e

78 0,633 -1,5 e

80 1,17 0,3 1,1 0,5 e

83 1,01 0,19 0,1 0,0 e

85 0,856 0,24 -1,1 -0,6 e

86 1,53 1,7 e

96 1,1 0,1 1,4 0,3 e

104 0,91 0,25 -0,7 -0,4 e

105 1,26 0,13 3,2 0,8 e

112 0,845 0,21 -1,4 -0,6 e

113 0,975 -0,1 e

114 0,6822 -1,3 e

122 0,86 -0,6 e

125 1,17 0,5 e

132 1,05 0,09 0,7 0,2 e

135 0,771 0,08 -3,8 -0,9 e

136 0,978 0,38 -0,1 -0,1 e

138 1,55 0,39 2,7 1,7 e

148 1,21 0,27 1,5 0,7 e

149 1,01 0,15 0,1 0,0 e

162 1,16 0,5 e

164 0,912 -0,4 e

165 1,19 2,19 0,2 0,6 e

167 0,624 0,24 -3,0 -1,5 e

168 1,24 0,25 1,8 0,7 e

172 1,04 0,1 e

181 1,17 0,5 e

183 0,845 0,3 -1,0 -0,6 e

185 0,83 -0,7 e

190 0,76 0,22 -2,0 -1,0 e

205 0,921 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 4

1,001

1,642

0,5126

± 0,093
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 2,41 0,36 -1,9 -0,7 e

14 2,65 0,4 -0,7 -0,3 e

16 2,6 -0,3 e

17 2,35 0,63 -1,4 -0,8 e

24 4,24 1,9 e

25 1,52 0,3 -7,1 -2,2 f

38 4,86 2,8 f

41 2,64 -0,3 e

42 3,1 0,32 1,6 0,4 e

43 3,34 0,05 5,4 0,7 e

47 3,04 0,71 0,7 0,3 e

52 3,1 0,92 0,6 0,4 e

58 3,9 0,8 2,7 1,5 e

64 1,8 -1,7 e

77 2,97 1,07 0,3 0,2 e

81 2,81 0,3 0,1 0,0 e

82 2,786 0,57 0,0 0,0 e

84 2,76 0,35 -0,2 -0,1 e

91 2,82 0,34 0,1 0,0 e

92 2,94 0,44 0,6 0,2 e

93 1,79 -1,7 e

94 2,2 -1,0 e

95 2,27 -0,9 e

99 3,164 0,63 1,1 0,5 e

107 3,14 0,31 1,8 0,5 e

120 2,92 0,34 0,6 0,2 e

123 3,45 0,69 1,8 0,9 e

139 3,03 0,3 e

141 2,711 -0,1 e

143 2,6 0,62 -0,6 -0,3 e

146 1,11 0,22 -11,5 -2,9 f

147 3,06 0,4 e

159 2,78 0,0 e

174 2,9 0,58 0,3 0,1 e

179 3,2 0,26 2,5 0,5 e

187 2,686 -0,2 e

188 2,18 -1,1 e

192 3,16 0,05 3,6 0,5 e

195 2,02 0,28 -4,6 -1,3 e

198 3,48 0,1 6,2 0,9 e

201 2,98 0,2 e

203 2,92 0,2 e

206 3,12 0,78 0,8 0,4 e

207 2,42 0,55 -1,3 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 5

2,799

4,279

1,624

± 0,195
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

6 5,07 0,53 2,3 0,7 e

12 3,63 0,52 -2,0 -0,8 e

13 5,18 0,48 2,8 0,9 e

15 3,75 0,86 -1,1 -0,6 e

18 4,73 1,58 0,5 0,4 e

20 3,85 0,58 -1,2 -0,5 e

22 3,52 1,1 -1,3 -0,9 e

23 4,17 0,63 -0,3 -0,1 e

26 5,43 1,1 e

29 3,61 -0,8 e

30 4,23 0,39 -0,2 -0,1 e

49 4,81 1,34 0,7 0,5 e

50 5,41 1,1 e

51 3,59 1,44 -0,9 -0,8 e

53 2,33 1,24 -3,0 -2,3 f

54 2,01 -2,7 f

57 4 -0,3 e

59 3,54 -0,9 e

88 5,21 0,9 e

98 4,9 0,6 1,7 0,6 e

102 5,28 0,9 e

103 3,81 1,52 -0,6 -0,6 e

106 5,69 1,8 1,5 1,3 e

108 6,97 0,02 12,7 2,6 f

110 3,87 -0,5 e

111 3,84 0,32 -1,7 -0,5 e

116 2,98 0,53 -3,8 -1,5 e

124 4,57 0,01 1,3 0,3 e

126 2,65 -1,9 e

129 4,68 1,18 0,6 0,4 e

140 5,19 1,5 1,2 0,9 e

151 4,9 1,13 1,0 0,6 e

152 3,98 31,9 0,0 -0,4 e

153 2,91 0,75 -3,2 -1,6 e

154 5,79 1,4 e

156 5,43 1,63 1,4 1,1 e

160 4,18 -0,1 e

161 3,39 -1,1 e

163 4,44 1,3 0,2 0,1 e

177 3,03 -1,5 e

180 4,37 1,31 0,1 0,1 e

184 5,17 1,65 1,0 0,8 e

208 9,76 2 5,4 5,2 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 6

4,285

6,381

2,595

± 0,423
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RV 5/21 - 60. LÜRV
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 5,62 0,43 1,3 0,3 e

6 6,71 0,37 5,2 1,2 e

10 5,13 0,5 -0,3 -0,1 e

12 4,22 0,61 -2,7 -1,0 e

14 5,57 0,9 0,7 0,3 e

16 0,32 -4,9 u

22 4,44 1,3 -1,1 -0,8 e

26 6,52 1,1 e

38 6,29 0,9 e

51 3,92 1,57 -1,6 -1,3 e

56 2,43 0,34 -10,0 -2,8 f

57 4,83 -0,4 e

64 2,88 -2,3 f

73 6,99 2,8 1,2 1,4 e

82 4,92 1 -0,5 -0,3 e

84 5,757 0,5 1,6 0,4 e

85 5,39 1,5 0,2 0,1 e

95 4,4 -0,8 e

96 5,93 0,53 2,1 0,6 e

105 5,48 0,58 0,7 0,2 e

111 4,98 0,41 -0,8 -0,2 e

114 5,2868 0,1 e

122 4,3 -0,9 e

123 6,41 1,28 1,8 1,0 e

132 5,9 0,03 3,1 0,6 e

135 3,4 0,34 -6,5 -1,8 e

141 5,375 0,1 e

154 6,88 1,3 e

156 6,18 1,85 1,0 0,8 e

159 4,45 -0,8 e

163 5,2 1,52 0,0 0,0 e

164 5,14 -0,1 e

165 6,55 2,19 1,2 1,1 e

177 3,49 -1,7 e

180 5,39 1,62 0,2 0,1 e

183 4,875 0,4 -1,2 -0,3 e

184 6,37 2,04 1,1 0,9 e

185 5,58 0,3 e

195 4,15 0,58 -2,9 -1,1 e

198 6,26 0,1 4,6 0,8 e

203 5,76 0,4 e

205 3,27 -1,9 e

207 4,63 1 -1,1 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 7

5,219

7,683

3,219

± 0,444
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 6,76 1,01 0,1 0,0 e

5 7,17 0,3 e

15 7,5 1,72 0,9 0,5 e

24 11,4 3,1 u

27 6,93 0,1 0,8 0,2 e

29 5,36 -1,1 e

32 7,33 0,4 e

35 7,08 0,3 e

43 7,6 0,05 3,2 0,6 e

47 6,9 1,61 0,2 0,1 e

49 6,63 1,84 -0,1 0,0 e

53 3,21 1,71 -3,9 -2,8 f

54 2,78 -3,2 u

59 7,28 0,4 e

77 5,95 2,14 -0,7 -0,6 e

78 4,65 -1,6 e

80 7,25 1,84 0,6 0,4 e

81 5,44 0,5 -3,3 -1,0 e

83 5,99 1,14 -1,1 -0,6 e

88 8,32 1,1 e

93 4,28 -1,9 e

99 7,625 1,52 1,2 0,6 e

102 8,31 1,1 e

103 6,29 2,52 -0,3 -0,3 e

107 9,03 0,9 4,4 1,6 e

110 6,94 0,2 e

112 6,37 1,59 -0,4 -0,3 e

116 4,45 0,78 -4,6 -1,8 e

124 7,6 0,08 3,2 0,6 e

125 6,28 -0,3 e

126 4,55 -1,7 e

129 7,67 1,95 1,0 0,7 e

138 10,7 2,7 2,9 2,7 f

139 8,68 1,3 e

140 7,56 2,1 0,8 0,6 e

143 6,04 1,45 -0,8 -0,5 e

146 4,86 0,49 -4,9 -1,5 e

153 7,06 0,78 0,8 0,2 e

160 6,44 -0,2 e

167 6,38 2,42 -0,2 -0,2 e

179 7,64 0,61 2,3 0,6 e

188 5,3 -1,1 e

201 7,38 0,5 e

208 13,7 3 4,6 4,6 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 8

6,687

9,705

4,216

± 0,572
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RV 5/21 - 60. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

7 5,11 4 -1,2 -1,8 e

13 10,12 0,94 4,7 1,5 e

17 6,67 1,8 -1,0 -0,7 e

18 7,32 2,44 -0,2 -0,2 e

20 6,81 1,02 -1,3 -0,6 e

23 7,69 1,15 0,2 0,1 e

25 4,4 0,88 -6,1 -2,3 f

30 8,19 0,75 1,3 0,4 e

37 7,87 2,96 0,2 0,2 e

41 8,5 0,6 e

42 7,79 0,87 0,4 0,1 e

46 7,17 -0,3 e

50 7,56 0,0 e

52 7,74 2,3 0,1 0,1 e

58 10,4 2 2,7 1,7 e

70 5,23 0,94 -4,3 -1,7 e

86 9,82 1,3 e

91 7,77 0,92 0,4 0,1 e

92 7,94 1,19 0,6 0,2 e

94 5,9 -1,2 e

98 8,85 1 2,3 0,8 e

104 8 2,2 0,4 0,3 e

106 9,2 2,9 1,1 1,0 e

108 3,79 0,02 -14,0 -2,8 f

113 7,29 -0,2 e

120 7,71 0,89 0,3 0,1 e

136 7,13 2,78 -0,3 -0,3 e

147 7,82 0,2 e

148 6,18 1,35 -1,9 -1,0 e

149 8,84 0,88 2,5 0,8 e

151 8,33 1,92 0,8 0,5 e

152 7,24 31,9 0,0 -0,2 e

161 4,95 -1,9 e

162 11,1 2,1 f

168 9,02 1,8 1,5 0,9 e

172 6,22 -1,0 e

174 6,96 1,39 -0,8 -0,4 e

181 7,93 0,2 e

187 7,906 0,2 e

190 4,71 0,76 -6,1 -2,1 f

192 8,19 0,02 2,3 0,4 e

206 8,59 2,15 0,9 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 60

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Mineralölkohlenwasserstoffindex - 9

7,566

10,91

4,821

± 0,541
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