




RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 10,112 1,6 e
8 9,37 0,1 e
9 9,34 1,12 0,0 0,0 e
11 9,53 0,4 e
14 10,3 1,7 1,1 2,0 e
19 8,76 0,69 -1,6 -1,3 e
20 9,38 0,1 e
22 9,21 2,3 -0,1 -0,3 e
23 8,62 0,68 -2,0 -1,6 e
29 8,82 0,441 -2,2 -1,1 e
30 9,41 0,94 0,2 0,2 e
31 9,51 1,9 0,2 0,4 e
34 9,72 0,8 e
39 10,2 2,04 0,8 1,8 e
41 8,83 0,88 -1,1 -1,1 e
48 9,12 0,36 -1,1 -0,5 e
49 8,33 0,31 -5,6 -2,2 f
54 9,08 -0,6 e
57 10,5 1,1 2,1 2,4 f
62 9,312 -0,1 e
70 9,77 0,62 1,3 0,9 e
81 9,2 1,33 -0,2 -0,3 e
82 9,6 0,5 e
83 9,72 0,9 0,8 0,8 e
89 11,3 0,565 6,6 4,1 u
92 9,04 0,96 -0,6 -0,6 e
94 16,5 0,5 27,0 14,8 u
95 9,74 0,8 e
109 10,1 1,35 1,1 1,6 e
111 9,26 1 -0,2 -0,2 e
114 9,28 -0,1 e
115 9,4 1 0,1 0,1 e
123 9,71 0,8 e
124 9,19 0,37 -0,7 -0,3 e
125 9,2 -0,3 e
127 8,93 0,67 -1,2 -0,9 e
128 9,3 1,08 -0,1 -0,1 e
129 11,4 4,3 u
130 8,67 -1,5 e
136 9,1252 -0,5 e
137 8,98 2 -0,4 -0,8 e
142 9,41 0,84 0,2 0,2 e
143 9,4 0,591 0,2 0,1 e
145 9,28 0,9 -0,1 -0,1 e
149 9,53 0,4 e
154 8,16 -2,6 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Kalium - 5
9,337
10,3

8,418

± 0,178
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
155 9,15 0,906 -0,4 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3 Kalium - 5
Vorgabewert [mg/l]* 9,337 ± 0,178
Tol.-grenze oben [mg/l] 10,3
Tol.-grenze unten [mg/l] 8,418
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RV 6/21 - TW A3
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 11,982 1,3 e
4 11,2 1,12 -0,1 -0,1 e
5 11,1 0,14 -1,0 -0,2 e
7 10,63 -1,1 e
10 13,63 4,2 u
13 11,25 1,13 0,0 0,0 e
24 10,9 1,6 -0,4 -0,6 e
33 10,8 -0,8 e
34 10,9 -0,6 e
45 9,14 1,4 -3,0 -3,8 u
46 10,8 0,764 -1,1 -0,8 e
51 11 0,77 -0,6 -0,4 e
57 12,2 1,3 1,5 1,7 e
58 10,2 1,04 -1,9 -1,9 e
60 11,1 -0,2 e
64 11,1 0,83 -0,3 -0,2 e
65 11 -0,4 e
66 13,52 4,0 u
67 11,4 0,3 e
68 11,26 0,0 e
69 11 -0,4 e
73 11 0,022 -2,1 -0,4 e
76 12,1 1,8 1,0 1,5 e
81 11,3 1,63 0,1 0,1 e
82 11,5 0,5 e
84 12,4 2,0 e
87 11,3 2,1 0,1 0,1 e
90 10,9 0,422 -1,4 -0,6 e
91 10,857 2,104 -0,4 -0,7 e
98 11,1 0,545 -0,5 -0,2 e
99 11,4 1,44 0,2 0,3 e
105 13,6 15,62 0,3 4,1 u
113 10,445 -1,4 e
118 11,63 0,01 3,5 0,7 e
120 11,8 3,42 0,3 1,0 e
122 12,1 0,119 6,8 1,5 e
129 13 3,1 u
131 11,3 1,7 0,1 0,1 e
133 11,7 1,17 0,8 0,8 e
136 10,991 -0,4 e
141 11,5 1,21 0,4 0,5 e
145 11,4 1,1 0,3 0,3 e
150 9,63 3,37 -1,0 -2,9 f
152 10,9 2,4 -0,3 -0,6 e
154 10,48 -1,4 e
156 11,09 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Kalium - 6
11,23
12,39
10,14

± 0,23
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 13,4 0,0 e
6 14,97 2,3 f
7 12,7 -1,0 e
14 14,5 1,8 1,2 1,7 e
19 12,9 1,02 -0,9 -0,7 e
20 13,3 -0,1 e
28 12,7 0,9 -1,4 -1,0 e
30 13,5 1,4 0,2 0,2 e
35 13,2 -0,3 e
37 12,5 -1,3 e
41 13,3 1,3 -0,1 -0,1 e
43 13,8 2,8 0,3 0,6 e
48 13,3 0,53 -0,2 -0,1 e
52 14,71 1,53 1,7 2,0 e
62 13,5 0,2 e
73 12,8 0,01 -4,8 -0,9 e
74 12,1 -1,9 e
77 13,9 1,21 0,9 0,8 e
83 13,8 1,3 0,7 0,6 e
85 13,4 0,0 e
88 13,329 2,399 0,0 -0,1 e
89 15 0,75 4,2 2,4 f
90 13,1 0,507 -1,0 -0,4 e
91 12,754 2,461 -0,5 -0,9 e
96 13,8 1,43 0,6 0,6 e
97 13,5 0,2 e
100 13,3 2,66 -0,1 -0,1 e
101 13,1 1,4 -0,4 -0,4 e
102 13,246 -0,2 e
106 15,3 2,1 1,8 2,8 f
107 13,877 0,7 e
109 14 1,87 0,7 0,9 e
112 13,3 1,3 -0,1 -0,1 e
116 13,83 1,3 0,7 0,7 e
117 13,9 4,2 0,3 0,8 e
119 12,7 1,06 -1,2 -1,0 e
126 12,7 -1,0 e
134 12,6 0,38 -3,4 -1,2 e
138 13,7 0,5 e
143 13,5 0,849 0,3 0,2 e
144 13,44 0,1 e
146 13,6 0,64 0,7 0,3 e
147 12,7 2,12 -0,6 -1,0 e
151 13,54 0,3 e
152 13 2,9 -0,3 -0,6 e
153 12,16 1,2 -2,0 -1,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Kalium - 7
13,37
14,74
12,06

± 0,23
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
3 10,8 0,3 1,9 0,6 e
8 10,44 -0,1 e
9 10,4 1,25 -0,1 -0,2 e
13 10,61 1,06 0,2 0,2 e
15 9,93 -1,1 e
17 10,1 1,09 -0,7 -0,8 e
18 10,25 0,23 -1,7 -0,5 e
32 10,9 0,46 1,7 0,8 e
35 10,2 -0,6 e
37 9,8 -1,3 e
43 10,9 2,2 0,4 0,8 e
49 10 0,3 -2,9 -1,0 e
52 11,85 1,23 2,2 2,5 f
53 11,39 1,7 e
54 10,3 -0,4 e
56 10,4 1,6 -0,1 -0,2 e
59 10,557 0,422 0,3 0,1 e
60 10,3 -0,4 e
61 11,3 0,5 3,1 1,5 e
63 10,65 0,3 e
65 10,2 -0,6 e
70 10,4 0,66 -0,3 -0,2 e
71 10,616 2,1 0,1 0,2 e
75 10,4 -0,2 e
77 10,8 0,94 0,7 0,6 e
85 10,3 -0,4 e
87 10,7 2 0,2 0,4 e
92 10,17 1,08 -0,6 -0,6 e
94 17,3 0,5 26,1 12,7 u
98 10,4 0,508 -0,3 -0,2 e
99 10,5 1,32 0,0 0,0 e
100 10,5 2,11 0,0 0,0 e
101 10,1 1,1 -0,7 -0,8 e
105 12,5 15,62 0,3 3,7 u
115 10,7 2 0,2 0,4 e
116 10,83 1,02 0,7 0,6 e
122 11,1 0,119 6,4 1,1 e
125 10,5 0,0 e
128 10,4 1,21 -0,1 -0,2 e
140 10,52 0,1 e
142 10,54 0,94 0,1 0,1 e
144 10,67 0,3 e
146 10,7 0,5 0,8 0,4 e
147 9,83 1,64 -0,8 -1,3 e
151 10,3 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Kalium - 8
10,49
11,56
9,464

± 0,15
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
4 19,1 1,91 -0,2 -0,2 e
6 21,46 2,2 f
10 22,37 3,1 u
11 19,3 0,0 e
12 20,08 0,8 e
15 17,6 -1,8 e
16 19,4 0,3 0,5 0,1 e
18 18,23 0,23 -4,4 -1,1 e
24 19,2 2,9 -0,1 -0,1 e
25 19,1 3,642 -0,1 -0,2 e
26 8,27 0,246 -45,4 -11,7 u
28 20 1,4 1,0 0,7 e
31 19,6 3,92 0,2 0,3 e
45 15,8 2,42 -2,8 -3,7 u
51 19,2 1,35 -0,1 -0,1 e
53 20,98 1,7 e
58 16,9 1,72 -2,7 -2,5 f
59 19,224 0,769 -0,1 -0,1 e
61 20 1 1,3 0,7 e
63 20,62 1,4 e
64 18,6 1,4 -0,9 -0,7 e
69 18,6 -0,7 e
71 19,972 4 0,3 0,7 e
75 20,3 1,0 e
76 20,1 3 0,5 0,8 e
78 20,96 10,2 0,3 1,7 e
80 17,7 -1,7 e
93 19,517 1,249 0,4 0,2 e
96 19,7 2,04 0,4 0,4 e
102 18,947 -0,3 e
104 19 1,9 -0,3 -0,3 e
106 20,7 2,9 1,0 1,4 e
108 19,8 0,5 e
110 19,4 2 0,1 0,1 e
111 19,8 2 0,5 0,5 e
113 17,9 -1,5 e
119 18,4 1,53 -1,1 -0,9 e
127 18,7 1,39 -0,8 -0,6 e
134 18,7 0,56 -1,6 -0,6 e
137 18,7 4 -0,3 -0,6 e
140 18,73 -0,6 e
141 19,5 2,05 0,2 0,2 e
148 18,9 0,1 -1,7 -0,4 e
153 17,04 1,7 -2,6 -2,4 f
156 19,03 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Kalium - 9
19,27
21,25
17,39

± 0,42
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RV 6/21 - TW A3

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
4 2,5 0,25 -1,3 -0,9 e
7 2,74 0,4 e
17 3,04 0,67 1,1 1,9 e
18 2,61 0,1 -0,9 -0,3 e
28 2,7 0,27 0,2 0,2 e
31 2,61 0,19 -0,6 -0,3 e
33 2,67 0,0 e
46 2,51 0,102 -2,4 -0,8 e
48 3,1 0,5 1,7 2,2 f
51 2,68 0,21 0,1 0,1 e
58 1,87 0,1 -12,5 -4,3 u
59 2,4738 0,247 -1,5 -1,0 e
65 2,67 0,0 e
70 2,64 -0,1 e
71 23,9 4,8 8,8 105,9 u
73 2,529 0,082 -2,4 -0,7 e
74 2,67 0,0 e
75 1,91 -4,1 u
76 2,575 0,21 -0,8 -0,5 e
77 2,89 1,1 e
84 2,81 0,7 e
87 2,34 0,47 -1,4 -1,8 e
89 2,95 0,295 1,8 1,4 e
97 2,67 0,0 e
98 2,63 0,312 -0,2 -0,2 e
99 2,59 0,267 -0,6 -0,4 e
100 2,81 0,562 0,5 0,7 e
110 2,6 0,5 -0,3 -0,4 e
116 2,61 0,1 -0,9 -0,3 e
120 2,65 0,557 -0,1 -0,1 e
133 3,05 0,37 2,0 1,9 e
137 2,6 0,5 -0,3 -0,4 e
138 2,76 0,5 e
141 5,47 0,848 6,6 14,0 u
142 2,49 0,2 -1,7 -1,0 e
147 1,33 0,03 -31,4 -7,2 u
153 3,504 0,35 4,7 4,2 u
155 2,63 0,395 -0,2 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Rv 6/21 - TW A3
Vorgabewert [mg/l]*
Tol.-grenze oben [mg/l]
Tol.-grenze unten [mg/l]

Silikat - 1
2,668
3,069
2,295

± 0,08
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