




RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
7 0,164 0,056 0,0 0,0 e
13 0,133 -0,9 e
33 0,105 0,0262 -3,1 -1,6 e
39 0,191 0,016 1,5 0,5 e
46 0,112 0,025 -2,8 -1,4 e
49 0,189 0,019 1,3 0,5 e
51 0,0386 0,012 -8,0 -3,4 u
55 0,244 0,059 2,4 1,6 e
56 0,0907 -2,0 e
65 0,236 0,127 1,1 1,5 e
70 0,206 0,0342 1,8 0,8 e
71 0,169 0,0281 0,2 0,1 e
83 0,185 0,4 e
84 0,196 0,0175 1,8 0,6 e
87 0,21 0,05 1,5 0,9 e
90 0,205 0,041 1,6 0,8 e
92 0,094 0,031 -3,3 -1,9 e
107 0,159 0,044 -0,2 -0,2 e
109 0,1426 0,0118 -1,4 -0,6 e
111 0,0678 0,0339 -4,3 -2,6 f
113 0,15 -0,4 e
116 0,194 0,6 e
121 0,12 0,0035 -3,1 -1,2 e
126 0,347 0,139 2,6 3,8 u
127 0,036 -3,5 u
128 0,179 0,0323 0,6 0,3 e
129 0,258 0,022 5,0 1,9 e
133 0,0674 0,0192 -5,6 -2,6 f
152 0,21 0,026 2,3 0,9 e
156 0,229 1,3 e
160 0,0836 -2,2 f
162 0,1995 0,7 e
171 0,193 0,0578 0,8 0,6 e
173 0,0623 -2,8 f
201 0,325 0,044 6,0 3,3 u
202 0,253 0,005 5,8 1,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

62. LÜRV / TW O3
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzo[ghi]perylen - 8
0,1656
0,2616

0,09075

± 0,0296
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RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3
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RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 0,131 -1,0 e
6 0,173 0,01 0,4 0,1 e
19 0,0706 0,014 -6,4 -2,6 f
27 0,2349 0,0255 3,6 1,4 e
28 0,221 0,0442 2,1 1,1 e
32 0,222 0,084 1,2 1,1 e
34 0,1956 0,6 e
45 0,141 0,0353 -1,2 -0,7 e
47 0,163 0,04 -0,2 -0,1 e
48 0,0768 0,0353 -4,1 -2,4 f
53 0,268 2,1 f
59 0,216 1,0 e
62 0,121 0,014 -3,1 -1,2 e
64 0,138 0,0516 -1,0 -0,8 e
72 0,191 0,5 e
86 0,198 0,0479 1,1 0,6 e
95 0,145 0,04 -0,9 -0,6 e
97 0,0088 -4,2 u
99 0,0358 -3,5 u
105 0,241 0,0844 1,7 1,5 e
106 0,2469 1,6 e
115 0,188 0,4 e
117 0,206 0,0824 0,9 0,8 e
131 0,173 0,081 0,1 0,1 e
138 0,1281355 0,0068 -2,8 -1,0 e
141 0,0925 0,0333 -3,5 -2,0 e
142 0,198 0,6 e
150 0,135 0,034 -1,5 -0,9 e
151 0,166 0,0 e
155 0,164 0,027 -0,2 -0,1 e
159 0,216 1,0 e
164 0,0952 0,029 -3,7 -1,9 e
172 0,135 0,0252 -1,8 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

62. LÜRV / TW O3
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzo[ghi]perylen - 9
0,1676
0,2648

0,09187

± 0,0269
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0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

13
8 6 19 62 17
2 27 15
5

16
4

14
1

15
0 45 48 47 95 28 86 64 13
1

11
7 32 10
5

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Benzo[ghi]perylen - 9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

19 48 16
4

14
1 62 13
8

17
2

15
0 45 64 95 47 15
5

13
1 6

11
7 86 32 10
5 28 27

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Benzo[ghi]perylen - 9

Seite C-378 von C-405



RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
2 0,0252 0,3 e
3 0,019 0,004 -1,6 -0,8 e
6 0,022 0,002 -0,6 -0,2 e
16 0,0185 0,005 -1,5 -0,9 e
18 0,011 -2,3 f
19 0,0107 0,002 -6,0 -2,4 f
27 0,03481 0,016 1,4 1,7 e
38 0,015 -1,6 e
39 0,0304 0,0093 1,4 1,1 e
45 0,017 0,0043 -2,2 -1,2 e
47 0,025 0,01 0,3 0,3 e
49 0,0163 0,0016 -3,5 -1,3 e
58 0,0192 0,0086 -0,9 -0,8 e
59 0,0326 1,4 e
62 0,0171 0,0019 -3,0 -1,2 e
65 0,0299 0,014 0,9 1,0 e
69 0,0108 -2,4 f
70 0,0219 0,0042 -0,5 -0,3 e
75 1,3 189,4 u
84 0,0304 0,003 3,0 1,1 e
94 0,0278 0,7 e
105 0,0285 0,01 1,0 0,8 e
116 0,0259 0,4 e
126 0,0367 0,0152 1,7 2,0 e
128 0,0227 0,0034 -0,2 -0,1 e
142 0,0202 -0,6 e
151 0,0238 0,1 e
154 0,0262 0,015 0,4 0,4 e
156 0,0243 0,2 e
159 0,0288 0,8 e
162 0,0238 0,1 e
164 0,0189 0,0046 -1,5 -0,8 e
170 0,0305 0,004 2,7 1,1 e
202 0,129 0,005 34,0 15,7 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

62. LÜRV / TW O3
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Indeno[1,2,3-cd]pyren - 1
0,02326
0,03674
0,01275

± 0,00369

Seite C-379 von C-405



RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

19 69 18 38 49 45 62 16 16
4 3 58 14
2 70 6

12
8

15
1

16
2

15
6 47 2

11
6

15
4 94 10
5

15
9 65 39 84 17
0 59 27 12
6

20
2 75

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Indeno[1,2,3-cd]pyren - 1 1,3

-4

-2

0

2

4

6

8

19 69 18 38 49 45 62 16 16
4 3 58 14
2 70 6

12
8

15
1

16
2

15
6 47 2

11
6

15
4 94 10
5

15
9 65 39 84 17
0 59 27 12
6

20
2 75

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Indeno[1,2,3-cd]pyren - 1
15,68

189,36

Seite C-380 von C-405



RV 10/21 - LÜRV 62 / TW O3

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

13
8 62 19 16
4

14
1 48 6 45 28 86 15
5

17
2

15
0 64 95 47 13
1

10
5 32 11
7 27

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Indeno[1,2,3-cd]pyren - 9

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

14
1 48 16
4 19 45 13
8 64 86 15
0 28 95 13
1 62 47 32 10
5 27 11
7 6

17
2

15
5

z
-S

co
re

Laborkennziffer

Indeno[1,2,3-cd]pyren - 9

Seite C-405 von C-405




