




RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 9,36 1,5 1,6 1,9 e

5 7,78 1,28 -0,6 -0,6 e

8 10,4 2,6 1,7 3,5 u

11 8,157 2,4 0,0 0,0 e

13 7,84 -0,5 e

15 8,27 0,2 e

16 8,218705 0,8 0,2 0,1 e

24 8,16 4,08 0,0 0,0 e

25 6,4 0,56 -5,9 -3,0 u

30 7,83 1,5 -0,4 -0,6 e

31 8 1,4 -0,2 -0,3 e

34 7,82 -0,6 e

41 8,16 0,0 e

43 8,4 0,4 e

44 8,17 2,81 0,0 0,0 e

50 6,28 0,5 -6,9 -3,2 u

59 8,34 1,04 0,3 0,3 e

60 7,84 2 -0,3 -0,5 e

62 8,9 1,2 e

64 4,25 -6,6 u

67 8,99 1,6 1,0 1,3 e

68 8,17 0,699 0,0 0,0 e

70 7,66 -0,8 e

73 8,18 0,0 e

87 7,56 3,02 -0,4 -1,0 e

90 8,08 1,08 -0,1 -0,1 e

100 7,69 0,84 -1,1 -0,8 e

104 8,23 0,8 0,2 0,1 e

105 7,9 0,5 -0,9 -0,4 e

106 8,54 1,11 0,7 0,6 e

109 8,55 1,11 0,7 0,6 e

113 8,48 3,2 0,2 0,5 e

115 4,08 -6,9 u

118 8,245 0,1 e

125 7,86 1,02 -0,6 -0,5 e

133 8,1 -0,1 e

135 4,314 -6,5 u

137 8,77 0,88 1,4 1,0 e

147 8,32 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Oxidierbarkeit - 8

8,155

9,421

6,979

± 0,215

Seite C-78 von C-110 



RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 3,17 0,761 -0,4 -0,6 e

15 3,37 0,1 e

25 3,4 0,29 0,4 0,2 e

26 7,01 11,4 u

30 3,24 0,635 -0,3 -0,3 e

31 4 0,7 1,9 2,1 f

32 3,74 1,2 e

33 3,175 0,25 -1,2 -0,6 e

44 3,28 0,21 -0,5 -0,2 e

48 3,27 -0,2 e

51 3,36 0,538 0,1 0,1 e

53 3,21 -0,4 e

56 3,231 -0,4 e

60 3,47 0,71 0,4 0,4 e

66 3,32 0,235 -0,1 -0,1 e

68 3,51 0,351 0,9 0,5 e

72 3,65 0,18 2,9 1,0 e

75 3,1 0,5 -0,9 -0,8 e

81 3,21 0,11 -1,6 -0,4 e

85 3,55 0,604 0,7 0,7 e

90 3,51 0,596 0,6 0,5 e

91 3,724 0,447 1,7 1,2 e

98 3,315 0,3 -0,1 -0,1 e

99 2,91 -1,5 e

100 3,32 0,49 -0,1 -0,1 e

102 3,53 0,4 0,9 0,6 e

103 2,9 -1,5 e

104 2,96 0,3 -2,3 -1,3 e

111 2,912 -1,4 e

113 3,19 0,316 -0,9 -0,5 e

114 3,39 0,51 0,2 0,2 e

115 3,83 1,5 e

118 3,457 0,4 e

121 3,31 0,728 -0,1 -0,1 e

125 4,2 1,47 1,2 2,7 f

126 3,33 0,0 e

133 3,63 0,9 e

134 3,14 0,597 -0,6 -0,7 e

135 8,045 14,6 u

138 3,88 0,39 2,7 1,7 e

140 3,23 -0,4 e

146 3,19 -0,5 e

147 2,84 -1,7 e

148 2,89 0,35 -2,4 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 2

3,337

3,983

2,748

± 0,116
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 3,87 0,9 e

5 3,74 0,822 0,4 0,5 e

7 3,18 0,25 -2,9 -1,3 e

8 3,68 1,251 0,2 0,3 e

12 3,86 0,26 1,9 0,8 e

13 3,64 0,2 e

14 3,26 0,98 -0,7 -1,1 e

18 3,52 0,53 -0,2 -0,2 e

21 3,33 0,3 -1,6 -0,8 e

22 4,07 0,75 1,3 1,5 e

24 6,02 1,81 2,7 7,4 u

29 3,574 0,0 e

34 2,67 -3,0 u

35 3,393 0,848 -0,4 -0,6 e

36 3,71 0,519 0,5 0,4 e

42 3,78 1,31 0,3 0,6 e

43 3,37 0,297 -1,3 -0,7 e

46 3,43 0,473 -0,6 -0,5 e

50 3,53 0,5 -0,2 -0,2 e

52 3,25 0,3 -2,1 -1,1 e

57 4,14 0,348 3,0 1,7 e

58 5,27 0,8 4,2 5,1 u

61 3,76 0,1 2,3 0,5 e

64 3,56 -0,1 e

67 3,46 0,5 -0,5 -0,4 e

71 3,3 0,33 -1,6 -0,9 e

73 3,36 -0,7 e

77 3,81 0,3 1,4 0,7 e

83 3,4 0,17 -1,8 -0,6 e

86 3,82 0,7 e

101 3,74 0,5 e

106 4,12 0,618 1,7 1,6 e

108 3,54 0,35 -0,2 -0,1 e

116 3,64 0,47 0,2 0,2 e

120 3,34 0,264 -1,7 -0,8 e

124 3,94 0,87 0,8 1,1 e

131 3,46 0,2 -1,1 -0,4 e

136 3,68 0,41 0,5 0,3 e

141 3,43 -0,5 e

143 3,3 0,3 -1,8 -0,9 e

145 3,61 0,1 e

149 3,8 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 3

3,583

4,244

2,977

± 0,116
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 4,26 0,5 0,5 0,4 e

5 4,06 0,893 -0,1 -0,2 e

8 3,97 1,35 -0,2 -0,5 e

11 6,739 0,68 7,5 7,6 u

13 4,18 0,2 e

15 4,45 1,0 e

16 3,86 0,4 -1,2 -0,8 e

24 7,13 2,14 2,8 8,7 u

25 4,1 0,35 -0,1 -0,1 e

30 3,99 0,782 -0,3 -0,4 e

31 4,1 0,7 -0,1 -0,1 e

34 3,12 -3,1 u

43 3,86 0,34 -1,4 -0,8 e

44 3,96 0,25 -1,1 -0,5 e

50 4,13 0,5 0,0 0,0 e

60 4,36 0,89 0,5 0,7 e

64 4,05 -0,2 e

65 3,895 -0,7 e

67 4,04 0,6 -0,3 -0,2 e

68 4,45 0,445 1,4 1,0 e

73 3,9 -0,7 e

77 4,55 0,36 2,2 1,2 e

80 3,34 0,06 -9,8 -2,4 f

85 4,43 0,753 0,8 0,9 e

87 4,07 1,02 -0,1 -0,2 e

90 6,75 1,15 4,5 7,6 u

100 4,09 0,61 -0,1 -0,1 e

104 3,7 0,4 -2,0 -1,3 e

105 3,9 0,5 -0,8 -0,7 e

106 4,65 0,698 1,5 1,5 e

109 3,97 0,6 -0,5 -0,5 e

113 3,87 0,383 -1,2 -0,8 e

115 4,62 1,4 e

118 4,303 0,5 e

121 4,17 0,917 0,1 0,1 e

125 4,85 1,7 0,9 2,1 f

131 3,98 0,24 -1,0 -0,4 e

133 4,46 1,0 e

135 6,025 5,5 u

137 3,99 0,4 -0,6 -0,4 e

138 4,78 0,48 2,6 1,9 e

147 3,7 -1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 4

4,12

4,812

3,481

± 0,147
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

2

3

4

5

6

7

8

3
4

8
0

1
0
4

1
4
7

1
6

4
3

1
1
3

6
5

7
3

1
0
5

4
4 8

1
0
9

1
3
1

3
0

1
3
7

6
7

6
4 5

8
7

1
0
0

2
5

3
1

5
0

1
2
1

1
3 2

1
1
8

6
0

8
5

1
5

6
8

1
3
3

7
7

1
1
5

1
0
6

1
3
8

1
2
5

1
3
5

1
1

9
0

2
4

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 m
g/

l

Laborkennziffer

Gesamter organischer Kohlenstoff - 4

-4

-2

0

2

4

6

8

10

3
4

8
0

1
0
4

1
4
7

1
6

4
3

1
1
3

6
5

7
3

1
0
5

4
4 8

1
0
9

1
3
1

3
0

1
3
7

6
7

6
4 5

8
7

1
0
0

2
5

3
1

5
0

1
2
1

1
3 2

1
1
8

6
0

8
5

1
5

6
8

1
3
3

7
7

1
1
5

1
0
6

1
3
8

1
2
5

1
3
5

1
1

9
0

2
4

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Gesamter organischer Kohlenstoff - 4

Seite C-94 von C-110 



RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

6 4,64 -0,8 e

9 4,7733 -0,4 e

11 7,983 0,81 7,5 8,4 u

14 4,53 1,36 -0,5 -1,1 e

18 4,86 0,73 -0,1 -0,1 e

22 5,24 0,97 0,7 0,9 e

26 8,77 10,5 u

27 4,98 0,2 e

28 5,64 2,0 e

32 5,18 0,8 e

36 5,12 0,717 0,6 0,6 e

39 4,86 0,29 -0,3 -0,1 e

43 4,56 0,402 -1,6 -1,0 e

46 4,595 0,634 -0,9 -0,9 e

48 4,87 -0,1 e

52 4,74 0,35 -0,9 -0,5 e

58 6,71 1 3,6 4,9 u

61 5,12 0,1 2,3 0,6 e

63 4,82 0,506 -0,3 -0,2 e

65 4,75 -0,5 e

71 4,7 0,47 -0,8 -0,6 e

72 5,29 0,26 2,6 1,1 e

76 6,37 0,75 3,8 4,0 u

80 4,95 0,09 0,5 0,1 e

82 8,55 0,513 13,6 9,9 u

83 4,68 0,234 -1,6 -0,7 e

85 4,99 0,848 0,2 0,2 e

97 5,74 1,32 1,3 2,3 f

100 4,82 0,72 -0,2 -0,2 e

101 4,98 0,2 e

103 4,41 -1,4 e

104 4,36 0,4 -2,5 -1,6 e

110 5,2683 1,006 0,7 1,0 e

113 4,7 0,466 -0,8 -0,6 e

114 4,85 0,73 -0,1 -0,2 e

118 5,31 1,1 e

122 5,2 0,8 e

132 5,05 0,636 0,4 0,4 e

134 4,76 0,904 -0,3 -0,4 e

142 4,95 0,59 0,1 0,1 e

146 4,79 -0,3 e

147 4,43 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 5

4,904

5,638

4,222

± 0,154
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 6,04 1,45 -0,1 -0,3 e

8 6,02 2,047 -0,1 -0,3 e

12 6,63 0,45 2,1 1,2 e

14 5,6 1,68 -0,6 -1,5 e

16 5,91 0,4 -1,1 -0,6 e

19 6,44 0,7 e

21 5,93 0,53 -0,8 -0,6 e

25 6 0,52 -0,5 -0,4 e

29 5,935 -0,6 e

30 5,81 1,14 -0,6 -0,9 e

32 6,47 0,8 e

35 5,902 1,475 -0,3 -0,7 e

39 6,07 0,37 -0,4 -0,2 e

40 6,48 0,8 e

42 6,21 2,15 0,1 0,2 e

47 5,89 0,71 -0,7 -0,7 e

48 5,92 -0,6 e

50 6,14 0,5 0,0 0,0 e

53 6,23 0,2 e

56 6,236 0,2 e

66 6,49 0,46 1,4 0,9 e

75 5,8 1 -0,7 -0,9 e

76 7,23 0,85 2,5 2,7 f

79 4,515 1,4 -2,3 -4,4 u

102 5,88 0,5 -1,0 -0,7 e

108 6,15 0,62 0,0 0,0 e

111 5,48 -1,8 e

115 6,34 0,5 e

121 5,89 1,3 -0,4 -0,7 e

124 6,38 1,4 0,3 0,6 e

126 5,95 -0,5 e

127 5,91 0,89 -0,5 -0,6 e

130 6,03 -0,3 e

132 6,33 0,798 0,5 0,5 e

133 6,57 1,1 e

134 6,22 1,18 0,1 0,2 e

135 6,75 1,5 e

136 6,2 0,68 0,2 0,1 e

138 7,04 0,7 2,5 2,3 f

139 6,42 1,04 0,5 0,7 e

146 5,88 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 6

6,145

6,935

5,402

± 0,126
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 7,2 1 0,7 0,9 e

3 7,23 1,0 e

7 6,33 0,5 -1,9 -1,3 e

12 7,41 0,5 2,2 1,4 e

13 6,55 -0,7 e

19 6,46 -1,0 e

24 9,58 2,87 1,9 6,7 u

26 11 10,2 u

27 6,79 -0,1 e

29 6,894 0,1 e

44 6,27 0,43 -2,4 -1,5 e

51 6,86 1,1 0,0 0,1 e

53 6,97 0,3 e

54 6,87 0,46 0,1 0,1 e

55 6,76 0,971 -0,2 -0,2 e

56 6,977 0,3 e

57 7,81 0,656 2,9 2,4 f

66 6,85 0,486 0,1 0,0 e

68 6,22 0,622 -1,9 -1,6 e

69 6,91 0,2 e

71 6,6 0,66 -0,7 -0,6 e

72 7,22 0,36 1,9 0,9 e

81 6,88 0,22 0,3 0,1 e

83 6,72 0,336 -0,6 -0,3 e

84 6,49 0,6 -1,1 -0,9 e

86 6,4 -1,1 e

90 7,97 1,35 1,7 2,8 f

91 7,321 0,879 1,1 1,2 e

92 6,24 1,79 -0,7 -1,5 e

93 6,95 0,626 0,4 0,3 e

95 7,21 2,42 0,3 0,9 e

98 7,004 0,63 0,5 0,4 e

101 6,86 0,1 e

108 6,99 0,7 0,4 0,4 e

110 7,2475 1,384 0,6 1,0 e

111 5,969 -2,2 f

114 6,8 1,02 -0,1 -0,1 e

129 7,22 0,9 e

136 6,98 0,77 0,4 0,4 e

137 6,71 0,67 -0,4 -0,3 e

141 6,54 -0,8 e

143 6,5 0,6 -1,1 -0,9 e

148 6,56 0,79 -0,7 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 7

6,834

7,654

6,061

± 0,182
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 7,52 0,4 e

5 7,06 1,55 -0,4 -0,8 e

9 7,1767 -0,5 e

15 7,35 0,0 e

18 7,43 1,12 0,1 0,2 e

28 7,38 0,0 e

31 6,6 1,1 -1,4 -1,9 e

33 7,188 0,569 -0,6 -0,4 e

34 6,44 -2,3 f

36 7,25 1,02 -0,2 -0,3 e

40 7,67 0,7 e

46 6,977 0,963 -0,8 -1,0 e

51 7,28 1,16 -0,1 -0,2 e

52 7,48 0,5 0,4 0,3 e

54 7,26 0,486 -0,4 -0,3 e

61 7,91 0,2 4,5 1,3 e

63 7,04 0,739 -0,9 -0,8 e

64 7,3 -0,2 e

73 7,22 -0,4 e

77 7,51 0,6 0,5 0,3 e

78 7,647 0,7 e

91 7,68 0,922 0,7 0,8 e

93 7,52 0,678 0,4 0,4 e

98 7,326 0,66 -0,1 -0,1 e

99 7,04 -0,8 e

106 8,06 1,209 1,1 1,7 e

116 7,63 0,99 0,5 0,6 e

120 7,36 0,672 0,0 0,0 e

122 8,18 1,9 e

124 7,57 1,66 0,2 0,5 e

131 7,33 0,43 -0,2 -0,1 e

139 7,71 1,29 0,5 0,8 e

140 6,97 -1,0 e

141 7,36 0,0 e

142 7,52 0,9 0,3 0,4 e

143 6,6 0,6 -2,5 -1,9 e

145 7,47 0,3 e

148 7,06 0,85 -0,7 -0,8 e

149 7,75 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 8

7,365

8,205

6,57

± 0,138
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RV 6/22 - TW A5
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

4 7,76 1,86 -0,1 -0,3 e

6 8,17 0,7 e

7 7,24 0,57 -2,1 -1,5 e

21 7,29 0,66 -1,7 -1,4 e

22 8,34 1,54 0,6 1,1 e

33 7,847 0,622 -0,1 -0,1 e

35 7,707 1,927 -0,2 -0,4 e

42 8,12 2,82 0,2 0,6 e

47 7,59 0,91 -0,6 -0,7 e

55 7,81 1,12 -0,1 -0,1 e

57 3,89 0,327 -21,7 -9,8 u

58 9,58 1,4 2,4 4,0 u

60 8,16 1,7 0,3 0,7 e

67 7,77 1 -0,2 -0,2 e

69 7,94 0,2 e

75 7,6 1,3 -0,4 -0,7 e

78 8,334 1,1 e

79 8,12 2,517 0,2 0,6 e

81 7,89 0,26 0,1 0,0 e

82 10,9 0,654 9,0 7,1 u

84 7,42 0,7 -1,2 -1,1 e

86 7,8 -0,2 e

87 7,5 1,88 -0,4 -0,9 e

92 7,23 2,07 -0,6 -1,6 e

95 8,18 2,75 0,2 0,7 e

97 8,72 2 0,8 2,0 e

99 7,7 -0,4 e

102 7,82 0,8 -0,1 -0,1 e

103 7,69 -0,4 e

105 7,95 1 0,2 0,2 e

109 7,75 1,16 -0,2 -0,3 e

116 8,2 1,07 0,6 0,8 e

120 7,93 0,626 0,2 0,1 e

125 8,8 3,08 0,6 2,2 f

126 7,53 -0,8 e

127 7,69 1,15 -0,3 -0,4 e

129 8,14 0,6 e

130 7,82 -0,1 e

140 7,5 -0,9 e

145 7,98 0,3 e

149 8,31 1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 6/22 - TW A5

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Gesamter organischer Kohlenstoff - 9

7,869

8,729

7,054

± 0,165
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 6/22 - TW A5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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