




RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

1 8,12 1,5 e

2 7,91 -0,4 e

3 7,76 -1,9 e

4 8,13 1,6 e

5 7,97 0,1 0,3 0,1 e

6 7,93 -0,2 e

7 8,02 0,6 e

8 8,06 1,0 e

9 7,98 0,15 0,3 0,2 e

10 8,09 1,3 e

11 7,938 0,1 -0,4 -0,2 e

12 7,94 0,1 -0,3 -0,2 e

13 7,78 0,04 -7,9 -1,7 e

14 7,83 -1,2 e

16 7,838 -1,1 e

17 7,928 -0,3 e

19 7,92 0,03 -2,0 -0,3 e

20 11,4 0,2 34,3 32,5 u

21 8,17 0,16 2,7 2,0 e

22 7,943 -0,1 e

23 8,02 0,6 e

24 7,96 0,0 e

25 7,97 0,1 e

27 7,89 -0,6 e

28 7,92 -0,3 e

29 7,95 -0,1 e

30 8,03 0,7 e

31 8,06 1,0 e

32 7,97 0,1 e

33 8,05 0,9 e

34 7,95 0,14 -0,1 -0,1 e

35 7,98 0,2 e

36 8,158 1,9 e

38 7,978 0,2 e

39 8,163 2,0 e

40 6,92 -9,9 u

41 7,931 -0,2 e

42 7,91 0,79 -0,1 -0,4 e

43 7,5 -4,4 u

44 7,967 0,1 e

45 8,144 1,8 e

46 7,354 -5,8 u

47 7,88 -0,7 e

48 7,76 0,05 -7,3 -1,9 e

49 7,86 -0,9 e

50 7,98 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [-]*

Tol.-grenze oben [-]

Tol.-grenze unten [-]

pH bei Bewertungstemperatur - 2

7,956

8,168

7,747

± 0,02

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

52 7,97 0,1 e

53 8,05 0,9 e

54 7,94 -0,2 e

55 8,05 0,9 e

56 7,974 0,2 e

58 7,95 -0,1 e

59 7,945 0,07 -0,3 -0,1 e

60 7,97 0,1 e

61 7,94 -0,2 e

62 7,908 -0,5 e

63 7,78 -1,7 e

64 8,11 0,16 1,9 1,5 e

66 7,93 0,07 -0,7 -0,2 e

67 7,997 0,4 e

68 7,8 -1,5 e

69 11,4 32,5 u

71 8,38 4,0 u

73 7,9 -0,5 e

74 8,02 0,11 1,1 0,6 e

75 7,99 0,3 e

76 8,084 1,2 e

77 7,95 -0,1 e

78 7,759 -1,9 e

79 7,9 -0,5 e

81 8,13 1,6 e

82 8,06 1,0 e

83 7,95 -0,1 e

85 7,76 -1,9 e

86 7,952 0,0 e

87 7,447 -4,9 u

88 7,94 0,2 -0,2 -0,2 e

89 7,95 -0,1 e

90 8,01 0,16 0,7 0,5 e

91 7,965 0,07 0,3 0,1 e

92 7,87 -0,8 e

93 8 0,4 e

94 8,037 0,8 e

95 7,96 0,0 e

96 7,98 0,2 e

97 7,54 -4,0 u

98 7,94 0,3 -0,1 -0,2 e

100 7,91 -0,4 e

101 8,08 1,2 e

102 8,01 0,5 e

103 7,92 -0,3 e

104 7,82 -1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 2

Vorgabewert [-]* 7,956 ± 0,02

Tol.-grenze oben [-] 8,168

Tol.-grenze unten [-] 7,747

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

105 7,981 0,17 0,3 0,2 e

107 8,161 1,9 e

108 8,0447 0,8 e

109 7,91 -0,4 e

111 7,98 0,2 e

112 7,586 -3,5 u

113 7,974 0,2 e

115 7,82 -1,3 e

116 7,96 0,0 e

118 8,04 0,8 e

119 7,95 -0,1 e

120 7,706 -2,4 f

121 7,974 0,2 e

122 7,89 -0,6 e

123 8,004 0,5 e

124 7,86 -0,9 e

125 7,9 0,2 -0,6 -0,5 e

126 8 0,2 0,4 0,4 e

128 7,98 0,2 0,2 0,2 e

129 7,91 0,19 -0,5 -0,4 e

131 7,95 0,02 -0,5 -0,1 e

132 7,79 -1,6 e

133 8,04 0,8 e

134 7,46 0,1 -9,7 -4,7 u

135 7,87 0,01 -7,8 -0,8 e

136 7,94 -0,2 e

137 7,92 -0,3 e

140 7,91 0,4 -0,2 -0,4 e

143 7,9 0,79 -0,1 -0,5 e

144 7,996 0,4 e

145 7,95 -0,1 e

146 7,98 0,2 e

147 7,89 -0,6 e

148 7,87 -0,8 e

149 8,09 1,3 e

150 8,01 0,5 e

152 7,905 -0,5 e

153 8,163 2,0 e

154 7,615 -3,3 u

155 8,17 2,0 e

156 7,81 -1,4 e

157 7,93 -0,2 e

158 7,97 0,06 0,4 0,1 e

159 7,98 0,2 0,2 0,2 e

161 7,972 0,8 0,0 0,1 e

162 7,95 0,1 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 2

Vorgabewert [-]* 7,956 ± 0,02

Tol.-grenze oben [-] 8,168

Tol.-grenze unten [-] 7,747

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

163 7,63 -3,1 u

164 8,03 0,7 e

165 7,792 -1,6 e

166 7,865 -0,9 e

167 8,04 0,8 e

168 7,715 -2,3 f

169 8,12 0,2 1,6 1,5 e

170 8 0,1 0,9 0,4 e

171 7,894 -0,6 e

172 7,95 0,2 -0,1 -0,1 e

173 7,94 -0,2 e

174 8,24 2,7 f

175 7,92 -0,3 e

177 7,81 -1,4 e

178 11,4 32,5 u

179 8,078 1,1 e

180 8,19 2,2 f

181 8,02 0,6 e

182 7,933 0,1 -0,5 -0,2 e

183 7,88 0,2 -0,8 -0,7 e

184 7,997 0,56 0,1 0,4 e

185 8,01 0,08 1,3 0,5 e

186 7,99 0,3 e

187 7,97 0,1 e

188 7,75 0,1 -4,0 -2,0 e

189 7,92 -0,3 e

190 7,82 -1,3 e

191 7,893 -0,6 e

192 7,83 -1,2 e

193 8,06 0,1 2,0 1,0 e

194 7,99 0,1 0,7 0,3 e

195 7,97 0,06 0,4 0,1 e

196 8,006 0,05 1,9 0,5 e

197 7,84 0,16 -1,4 -1,1 e

198 8,029 0,7 e

199 7,93 -0,2 e

200 7,97 0,1 e

201 8,2 2,3 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Tol.-grenze oben [-] 8,168

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 2

Vorgabewert [-]* 7,956 ± 0,02

Tol.-grenze unten [-] 7,747

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

1 7,45 0,0 e

2 7,39 -0,5 e

3 7,25 -1,7 e

4 7,7 2,2 f

5 7,39 0,1 -1,1 -0,5 e

6 7,43 -0,1 e

7 7,56 1,0 e

8 7,613 1,5 e

9 7,45 0,15 0,1 0,0 e

10 7,56 1,0 e

11 7,353 0,1 -1,8 -0,8 e

12 7,41 0,1 -0,7 -0,3 e

13 7,4 0,04 -1,9 -0,4 e

14 7,27 -1,5 e

16 7,314 -1,1 e

17 7,443 0,0 e

19 7,38 0,03 -3,5 -0,6 e

20 15,5 0,2 80,1 69,3 u

21 8,79 0,18 14,8 11,6 u

22 7,4 -0,4 e

23 7,59 1,3 e

24 7,48 0,3 e

25 7,42 -0,2 e

27 7,363 -0,7 e

28 7,41 -0,3 e

29 7,42 -0,2 e

30 7,6 1,3 e

31 6,355 -9,5 u

32 7,39 -0,5 e

33 7,52 0,7 e

34 7,39 0,14 -0,8 -0,5 e

35 7,56 1,0 e

36 7,421 -0,2 e

38 7,443 0,0 e

39 7,523 0,7 e

40 6,91 -4,7 u

41 7,44 0,0 e

42 7,35 0,37 -0,5 -0,8 e

43 7,23 -1,9 e

44 7,43 -0,1 e

45 7,705 2,2 f

46 7,033 -3,6 u

47 7,37 -0,6 e

48 7,12 0,05 -11,9 -2,8 f

49 7,31 -1,2 e

50 7,45 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [-]*

Tol.-grenze oben [-]

Tol.-grenze unten [-]

pH bei Bewertungstemperatur - 3

7,444

7,677

7,215

± 0,022

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

52 7,4 -0,4 e

53 7,56 1,0 e

54 7,39 -0,5 e

55 7,61 1,4 e

56 7,19 -2,2 f

58 7,45 0,0 e

59 7,416 0,07 -0,8 -0,2 e

60 7,45 0,0 e

61 7,47 0,2 e

62 7,361 -0,7 e

63 7,38 -0,6 e

64 7,51 0,16 0,8 0,6 e

66 7,49 0,07 1,2 0,4 e

67 7,423 -0,2 e

68 7,49 0,4 e

69 15,5 69,3 u

71 8,47 8,8 u

73 7,4 -0,4 e

74 7,5 0,11 1,0 0,5 e

75 7,42 -0,2 e

76 7,532 0,8 e

77 7,39 -0,5 e

78 7,666 1,9 e

79 7,39 -0,5 e

81 7,59 1,3 e

82 7,5 0,5 e

83 7,4 -0,4 e

85 7,3 -1,3 e

86 7,417 -0,2 e

87 7,341 -0,9 e

88 7,51 0,2 0,7 0,6 e

89 7,41 -0,3 e

90 7,46 0,15 0,2 0,1 e

91 7,427 0,06 -0,5 -0,2 e

92 7,4 -0,4 e

93 7,47 0,2 e

94 7,772 2,8 f

95 7,37 -0,6 e

96 7,45 0,0 e

97 7,13 -2,7 f

98 7,41 0,3 -0,2 -0,3 e

100 7,31 -1,2 e

101 7,62 1,5 e

102 7,45 0,0 e

103 7,37 -0,6 e

104 7,34 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [-] 7,677

Tol.-grenze unten [-] 7,215

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 3

Vorgabewert [-]* 7,444 ± 0,022
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

105 7,554 0,17 1,3 0,9 e

107 7,738 2,5 f

108 7,4499 0,0 e

109 7,43 -0,1 e

111 7,41 -0,3 e

112 7,389 -0,5 e

113 7,438 -0,1 e

115 7,35 -0,8 e

116 7,47 0,2 e

118 7,53 0,7 e

119 7,5 0,5 e

120 7,343 -0,9 e

121 7,525 0,7 e

122 7,41 -0,3 e

123 7,42 -0,2 e

124 7,4 -0,4 e

125 7,4 0,2 -0,4 -0,4 e

126 7,45 0,2 0,1 0,0 e

128 7,46 0,2 0,2 0,1 e

129 7,56 0,18 1,3 1,0 e

131 7,35 0,02 -7,1 -0,8 e

132 7,34 -0,9 e

133 7,68 2,0 e

134 7,88 0,1 8,5 3,7 u

135 7,37 0,01 -6,2 -0,6 e

136 7,42 -0,2 e

137 7,54 0,8 e

140 7,37 0,37 -0,4 -0,6 e

143 7,5 0,75 0,1 0,5 e

144 7,575 1,1 e

145 7,41 -0,3 e

146 7,49 0,4 e

147 7,37 -0,6 e

148 7,31 -1,2 e

149 7,57 1,1 e

150 7,54 0,8 e

152 7,486 0,4 e

153 7,646 1,7 e

154 7,229 -1,9 e

155 7,73 2,5 f

156 7,26 -1,6 e

157 7,4 -0,4 e

158 7,4 0,05 -1,6 -0,4 e

159 7,48 0,2 0,4 0,3 e

161 7,503 0,75 0,2 0,5 e

162 7,46 0,1 0,3 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 3

Vorgabewert [-]* 7,444 ± 0,022

Tol.-grenze oben [-] 7,677

Tol.-grenze unten [-] 7,215

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

163 8,11 5,7 u

164 7,58 1,2 e

165 7,273 -1,5 e

166 7,283 -1,4 e

167 7,45 0,0 e

168 7,291 -1,3 e

169 7,54 0,2 1,0 0,8 e

170 7,5 0,1 1,1 0,5 e

171 7,395 -0,4 e

172 7,48 0,2 0,4 0,3 e

173 7,42 -0,2 e

174 7,55 0,9 e

175 7,37 -0,6 e

177 7,25 -1,7 e

178 15,5 69,3 u

179 7,604 1,4 e

180 7,77 2,8 f

181 7,58 1,2 e

182 7,542 0,1 1,9 0,8 e

183 7,56 0,2 1,2 1,0 e

184 7,522 0,53 0,3 0,7 e

185 7,45 0,08 0,1 0,0 e

186 7,61 1,4 e

187 7,43 -0,1 e

188 7,54 0,1 1,9 0,8 e

189 7,34 -0,9 e

190 7,43 -0,1 e

191 7,352 -0,8 e

192 7,28 -1,4 e

193 7,5 0,1 1,0 0,5 e

194 7,46 0,1 0,3 0,1 e

195 7,39 0,06 -1,7 -0,5 e

196 7,459 0,05 0,5 0,1 e

197 7,39 0,15 -0,7 -0,5 e

198 7,571 1,1 e

199 7,4 -0,4 e

200 7,42 -0,2 e

201 8,38 8,0 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 pH bei Bewertungstemperatur - 3

Vorgabewert [-]* 7,444 ± 0,022

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [-] 7,677

Tol.-grenze unten [-] 7,215
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

1 7,8 -0,1 e

2 9,5 0,3 e

3 17,9 2,1 f

4 1,06 -1,5 e

5 10 0,5 3,8 0,4 e

6 8,41 0,1 e

7 3 -1,1 e

8 1,6 -1,4 e

9 7,63 -0,1 e

10 4,56 -0,7 e

11 11,413 1 5,0 0,7 e

12 9,75 5 0,7 0,4 e

14 16,84 1,9 e

16 13,955 1,3 e

17 8,147 0,0 e

19 10,86 1,1 4,0 0,6 e

20 -21,5 10 -5,9 -6,3 u

21 -23,2 11,6 -5,4 -6,7 u

22 10,41 0,5 e

23 1,8 -1,3 e

24 6,45 -0,3 e

25 9,25 0,3 e

27 12,12 0,9 e

28 9,5 0,3 e

29 8,7 0,1 e

30 3,1 -1,1 e

31 3,434 -1,0 e

32 9,53 0,3 e

33 6,48 -0,3 e

34 10,071 0,4 e

35 4,821 -0,7 e

36 8,951 0,2 e

37 -3,4 -2,4 f

38 7,603 -0,1 e

39 5,143 -0,6 e

40 48,7 8,7 u

41 8,202 0,0 e

42 12,1 1,21 5,4 0,9 e

43 18,7 2,3 f

44 8,557 0,1 e

45 0,574 -1,6 f

46 33,41 5,4 u

47 11,28 0,7 e

48 6,42 3,2 -1,0 -0,4 e

49 15,92 2,9 5,2 1,7 e

50 7 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Calcitlösekapazität - 1

8,063

17,422

-1,297

± 0,882

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

52 10,3 0,5 e

53 3,59 -1,0 e

54 10,8 0,6 e

55 2,79 -1,1 e

56 21,7 2,9 f

58 6 -0,4 e

59 9,84 2 1,6 0,4 e

60 7,51 -0,1 e

61 7,807 -0,1 e

62 12,523 1,0 e

63 10,9 0,6 e

64 4,793 -0,7 e

66 4,54 1,3 -4,5 -0,8 e

67 9,077 0,2 e

68 7,09 -0,2 e

69 10,24 0,5 e

71 -16,9 -5,3 u

73 10 0,4 e

74 5,65 1,1 -3,4 -0,5 e

75 8,8 0,2 e

76 4,922 -0,7 e

77 9,94 0,4 e

78 10,315 0,5 e

79 10,4 0,5 e

81 2,92 -1,1 e

82 6,3 -0,4 e

83 9,99 0,4 e

85 13,7 1,2 e

86 9,457 0,3 e

87 12,653 1,0 e

88 5,61 1 -3,7 -0,5 e

89 9,6 0,3 e

90 8,1 0,0 e

91 8,735 0,1 e

92 10,8 0,6 e

93 16,1 1,7 e

94 -4,356 -2,7 f

95 10,8 0,6 e

96 7,2 -0,2 e

97 26,1 3,9 u

98 9,3 0,3 e

100 14,5 1,4 e

101 0,85 -1,5 e

102 7,76 -0,1 e

103 11,5 0,7 e

104 14 1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [mg/l] 17,422

Tol.-grenze unten [mg/l] -1,297

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 1

Vorgabewert [mg/l]* 8,063 ± 0,882
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

105 3,929 6,32 -1,3 -0,9 e

107 -0,968 -1,9 e

108 7,0857 -0,2 e

109 8,61 0,1 e

111 8,191 0,0 e

112 9,344 0,3 e

113 8,563 0,1 e

115 12,8 1,0 e

116 6,29 -0,4 e

118 4,99 -0,7 e

119 6,2 -0,4 e

120 11,569 0,7 e

121 5,78 -0,5 e

122 8,95 0,2 e

123 9,245 0,3 e

124 10,85 0,6 e

125 8,66 0,4 1,2 0,1 e

126 5,7 7 -0,7 -0,5 e

128 6,8 2 -1,2 -0,3 e

129 4,3 0,86 -6,1 -0,8 e

131 12,4 0,9 e

132 12,7 1,0 e

133 0,285 -1,7 e

134 -4,911 -2,8 f

135 12,1 2 3,7 0,9 e

136 8,84 0,2 e

137 4,4 -0,8 e

140 11,4 0,57 6,4 0,7 e

143 -6,23 0,94 -22,2 -3,1 u

144 -0,063 -1,7 e

145 9,08 0,2 e

146 6,5 -0,3 e

147 10,9 0,6 e

148 13,7 1,2 e

149 3,5 -1,0 e

150 4,054 -0,9 e

152 6,348 -0,4 e

153 1,2 -1,5 e

154 19,18 2,4 f

155 -0,957 -1,9 e

156 16,8 1,9 e

157 10,1 0,4 e

158 9,9 1 2,8 0,4 e

159 6,93 0,69 -2,0 -0,2 e

161 5 0,5 -6,0 -0,7 e

162 7,6 1 -0,7 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 1

Vorgabewert [mg/l]* 8,063 ± 0,882

Tol.-grenze oben [mg/l] 17,422

Tol.-grenze unten [mg/l] -1,297

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

163 -8,7 -3,6 u

164 3,51 -1,0 e

165 16,32 1,8 e

166 15,504 1,6 e

167 7,84 0,0 e

168 15,731 1,6 e

169 4 -0,9 e

170 5,4 -0,6 e

171 10,982 0,6 e

172 7,15 0,5 -1,8 -0,2 e

173 9,4 0,3 e

174 4,7 -0,7 e

175 10,3 0,5 e

177 17,5 2,0 e

178 5,965 -0,4 e

179 3,398 -1,0 e

180 -1,67 -2,1 f

181 2,6 -1,2 e

182 3,61 0,03 -10,1 -1,0 e

183 6,6 3,3 -0,9 -0,3 e

184 6,591 -0,3 e

185 7,83 0,0 e

186 2,72 -1,1 e

187 8,6 0,1 e

188 4,558 0,23 -7,7 -0,7 e

189 13,03 1,1 e

190 8,62 0,1 e

191 11,95 0,8 e

192 16,9 1,9 e

193 6,57 1,1 -2,1 -0,3 e

194 8,244 0,4 0,4 0,0 e

195 10,2 2 2,0 0,5 e

196 7,96 5 0,0 0,0 e

197 10,58 0,5 e

198 3,49 -1,0 e

199 9,85 0,4 e

200 7,9 0,0 e

201 -13,2 -4,5 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 1

Vorgabewert [mg/l]* 8,063 ± 0,882

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [mg/l] 17,422

Tol.-grenze unten [mg/l] -1,297

Seite C-112 von C-144



RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Calcitlösekapazität - 1
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

1 25,5 -0,4 e

2 35,1 0,9 e

3 34 0,7 e

4 15,7 -1,7 e

5 33,3 1,6 4,4 0,6 e

6 35,88 1,0 e

7 21 -1,0 e

8 23,1 -0,7 e

9 31,4 0,4 e

10 28,3 0,0 e

11 34,175 3 3,4 0,7 e

12 27,3 11 -0,2 -0,2 e

14 33,42 0,6 e

16 37,634 1,2 e

17 27,23 -0,2 e

19 34,1 3,4 3,0 0,7 e

20 39,2 5 4,1 1,4 e

21 24,9 12,5 -0,6 -0,5 e

22 30,577 0,3 e

23 20,7 -1,0 e

24 32,1 0,5 e

25 31,3 0,4 e

27 36,38 1,0 e

28 32,2 0,5 e

29 28,5 0,0 e

30 21,1 -1,0 e

31 10,261 -2,4 f

32 35 0,8 e

33 23,7 -0,6 e

34 34,561 0,8 e

35 18,872 -1,3 e

36 27,461 -0,1 e

37 8,6 -2,6 f

38 30,99 0,3 e

39 24,355 -0,5 e

40 23 -0,7 e

41 29,05 0,1 e

42 37,8 3,78 4,6 1,2 e

43 28,39 0,0 e

44 30,45 0,3 e

45 13,385 -2,0 e

46 21,58 -0,9 e

47 33,93 0,7 e

48 18,5 9,25 -2,1 -1,3 e

49 18,26 3,3 -5,7 -1,3 e

50 27,3 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Calcitlösekapazität - 3

28,51

43,93

13,1

± 1,46

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

52 38,6 1,3 e

53 20,38 -1,1 e

54 35,9 1,0 e

55 18 -1,4 e

56 20,9 -1,0 e

58 38,8 1,3 e

59 29,83 2 1,1 0,2 e

60 30,4 0,2 e

61 37,046 1,1 e

62 32,513 0,5 e

63 39,6 1,4 e

64 23,88 -0,6 e

66 24,5 8,1 -1,0 -0,5 e

67 33,704 0,7 e

68 20,9 -1,0 e

69 33,64 0,7 e

71 45,8 2,2 f

73 36 1,0 e

74 21,2 4 -3,4 -0,9 e

75 27,3 -0,2 e

76 20,112 -1,1 e

77 34,68 0,8 e

78 27,778 -0,1 e

79 23,8 -0,6 e

81 22,8 -0,7 e

82 25,8 -0,4 e

83 27,4 -0,1 e

85 42,2 1,8 e

86 28,445 0,0 e

87 12,165 -2,1 f

88 21,9 4 -3,1 -0,9 e

89 31,4 0,4 e

90 31,5 0,4 e

91 35,102 0,9 e

92 35,2 0,9 e

93 31,4 0,4 e

94 14,935 -1,8 e

95 31,2 0,3 e

96 28,96 0,1 e

97 42,1 1,8 e

98 32,3 0,5 e

100 27,3 -0,2 e

101 8,677 -2,6 f

102 29,26 0,1 e

103 38,2 1,3 e

104 41 1,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 3

Vorgabewert [mg/l]* 28,51 ± 1,46

Tol.-grenze oben [mg/l] 43,93

Tol.-grenze unten [mg/l] 13,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

105 27,22 6,32 -0,4 -0,2 e

107 17,662 -1,4 e

108 27,677 -0,1 e

109 26,4 -0,3 e

111 30,482 0,3 e

112 27,32 -0,2 e

113 31,284 0,4 e

115 32,1 0,5 e

116 29,14 0,1 e

118 21,6 -0,9 e

119 34 0,7 e

120 30,935 0,3 e

121 19,6 -1,2 e

122 36,5 1,0 e

123 30,637 0,3 e

124 32,9 0,6 e

125 32,1 1,6 3,3 0,5 e

126 22 7 -1,8 -0,8 e

128 30,8 4 1,1 0,3 e

129 19,3 3,86 -4,5 -1,2 e

131 34,1 0,7 e

132 30 0,2 e

133 17,2 -1,5 e

134 29,36 0,1 e

135 31,8 2 2,7 0,4 e

136 26,21 -0,3 e

137 33,9 0,7 e

140 27,9 1,4 -0,6 -0,1 e

143 -28,4 4,26 -25,3 -7,4 u

144 14,08 -1,9 e

145 26,5 -0,3 e

146 26,5 -0,3 e

147 26,9 -0,2 e

148 35,8 0,9 e

149 23,5 -0,7 e

150 23,625 -0,6 e

152 26,949 -0,2 e

153 12,7 -2,1 f

154 38,25 1,3 e

155 18,3 -1,3 e

156 44,3 2,0 e

157 31 0,3 e

158 30 3 0,9 0,2 e

159 16,7 1,7 -10,6 -1,5 e

161 28,1 0,28 -0,6 -0,1 e

162 27,9 3 -0,4 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 3

Vorgabewert [mg/l]* 28,51 ± 1,46

Tol.-grenze oben [mg/l] 43,93

Tol.-grenze unten [mg/l] 13,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score z-score Bewertung**

163 25 -0,5 e

164 25,7 -0,4 e

165 43,16 1,9 e

166 40,662 1,6 e

167 29,1 0,1 e

168 41,957 1,7 e

169 18,6 -1,3 e

170 28,7 0,0 e

171 34,973 0,8 e

172 25 0,5 -4,6 -0,5 e

173 32,1 0,5 e

174 28,1 -0,1 e

175 17,7 -1,4 e

177 47,3 2,4 f

178 28,093 -0,1 e

179 21,917 -0,9 e

180 13,3 -2,0 e

181 17,3 -1,5 e

182 22,31 0,18 -8,5 -0,8 e

183 14,4 7,2 -3,8 -1,8 e

184 24,76 -0,5 e

185 31,6 0,4 e

186 21,9 -0,9 e

187 31,4 0,4 e

188 20,451 1,02 -9,1 -1,0 e

189 35,73 0,9 e

190 39,5 1,4 e

191 33,89 0,7 e

192 51,4 3,0 u

193 29,7 5,83 0,4 0,2 e

194 26,458 5 -0,8 -0,3 e

195 29,7 3 0,7 0,2 e

196 25,9 5 -1,0 -0,3 e

197 34,61 0,8 e

198 26,14 -0,3 e

199 36,6 1,0 e

200 25,9 -0,3 e

201 34 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Tol.-grenze oben [mg/l] 43,93

RV 8/22 - TW S8 Calcitlösekapazität - 3

Vorgabewert [mg/l]* 28,51 ± 1,46

Tol.-grenze unten [mg/l] 13,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

1 7,78 1,2 e

2 7,7 -2,8 f

3 7,71 -2,3 f

4 7,79 1,7 e

5 7,76 0,1 0,1 0,2 e

6 7,75 -0,3 e

7 7,73 -1,3 e

8 7,744 -0,6 e

9 7,75 0,15 -0,1 -0,3 e

10 7,8 2,3 f

11 7,742 0,1 -0,3 -0,7 e

12 7,76 0,1 0,1 0,2 e

14 7,76 0,2 e

16 7,74 -0,8 e

17 7,766 0,5 e

19 7,77 0,03 1,0 0,7 e

20 7,74 5 0,0 -0,8 e

21 7,76 0,16 0,1 0,2 e

22 7,777 1,1 e

23 7,72 -1,8 e

24 7,75 -0,3 e

25 7,76 0,2 e

27 7,763 0,4 e

28 7,76 0,2 e

29 7,75 -0,3 e

30 7,787 1,6 e

31 7,776 1,0 e

32 7,74 -0,8 e

33 7,81 2,8 f

34 7,751 -0,2 e

35 7,765 0,5 e

36 7,773 0,9 e

38 7,747 -0,4 e

39 7,784 1,4 e

40 7,43 -16,6 u

41 7,755 0,0 e

42 7,75 0,78 0,0 -0,3 e

43 7,68 -3,8 u

44 7,758 0,1 e

45 7,805 2,5 f

46 7,628 -6,5 u

47 7,75 -0,3 e

48 7,77 0,05 0,6 0,7 e

49 7,72 -1,8 e

50 7,75 -0,3 e

52 7,77 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [-]*

Tol.-grenze oben [-]

Tol.-grenze unten [-]

Sättigungs-pH-Wert - 1

7,756

7,795

7,716

± 0,004

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

53 7,71 -2,3 f

54 7,76 0,2 e

55 7,78 1,2 e

56 7,759 0,2 e

58 7,71 -2,3 f

59 7,746 0,07 -0,3 -0,5 e

60 7,754 -0,1 e

61 7,77 0,7 e

62 7,786 1,5 e

63 7,75 -0,3 e

64 7,75 -0,3 e

66 7,75 0,07 -0,2 -0,3 e

67 7,775 1,0 e

68 7,75 -0,3 e

69 7,73 -1,3 e

71 7,76 0,2 e

73 7,8 2,3 f

74 7,76 0,11 0,1 0,2 e

75 7,76 0,2 e

76 7,764 0,4 e

77 7,75 -0,3 e

78 0,206 -384,5 u

79 7,76 0,2 e

81 7,77 0,7 e

82 7,78 1,2 e

83 7,75 -0,3 e

85 7,75 -0,3 e

86 7,77 0,7 e

87 7,669 -4,4 u

88 7,76 0,2 0,0 0,2 e

89 7,76 0,2 e

90 7,76 0,2 e

91 7,755 0,0 e

92 7,74 -0,8 e

93 7,694 -3,1 u

94 7,715 -2,1 f

95 7,75 -0,3 e

96 7,75 -0,3 e

97 7,69 -3,3 u

98 7,78 0,3 0,2 1,2 e

100 7,77 0,7 e

101 7,73 -1,3 e

102 7,76 0,2 e

103 7,76 0,2 e

104 7,76 0,2 e

105 7,75 0,06 -0,2 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 1

Vorgabewert [-]* 7,756 ± 0,004

Tol.-grenze oben [-] 7,795

Tol.-grenze unten [-] 7,716

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

107 7,724 -1,6 e

108 7,787 1,6 e

109 7,73 -1,3 e

111 7,728 -1,4 e

112 7,696 -3,0 u

113 7,72 -1,8 e

115 7,76 0,2 e

116 7,75 -0,3 e

118 7,77 0,7 e

119 7,77 0,7 e

120 7,705 -2,6 f

121 7,785 1,5 e

122 7,73 -1,3 e

123 7,77 0,7 e

124 7,78 1,2 e

125 7,7 0,2 -0,6 -2,8 f

126 7,77 0,2 0,1 0,7 e

128 7,76 0,2 0,0 0,2 e

129 7,79 0,19 0,4 1,7 e

131 7,75 0,05 -0,2 -0,3 e

132 7,74 -0,8 e

133 7,76 0,2 e

134 7,714 0,1 -0,8 -2,1 f

135 7,77 0,05 0,6 0,7 e

136 7,76 0,2 e

137 7,75 -0,3 e

140 7,76 0,39 0,0 0,2 e

143 7,75 0,78 0,0 -0,3 e

144 7,627 -6,5 u

145 7,75 -0,3 e

146 7,76 0,2 e

147 7,75 -0,3 e

148 7,72 -1,8 e

149 7,78 1,2 e

150 7,748 -0,4 e

152 7,75 -0,3 e

153 7,772 0,8 e

154 7,714 -2,1 f

155 7,78 1,2 e

156 7,736 -1,0 e

157 7,76 0,2 e

158 7,76 0,05 0,2 0,2 e

159 7,76 0,2 0,0 0,2 e

161 7,73 0,77 -0,1 -1,3 e

162 7,76 0,1 0,1 0,2 e

163 7,72 -1,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 1

Vorgabewert [-]* 7,756 ± 0,004

Tol.-grenze oben [-] 7,795

Tol.-grenze unten [-] 7,716

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

164 7,77 0,7 e

165 7,74 -0,8 e

166 7,742 -0,7 e

167 7,76 0,2 e

168 7,741 -0,7 e

169 7,78 1,2 e

170 7,75 -0,3 e

171 7,738 -0,9 e

172 7,78 0,2 0,2 1,2 e

173 7,78 1,2 e

174 7,77 0,7 e

175 7,73 -1,3 e

177 7,72 -1,8 e

178 7,756 0,0 e

179 7,798 2,2 f

180 7,78 1,2 e

181 7,73 -1,3 e

182 7,731 0,1 -0,5 -1,3 e

183 7,77 0,2 0,1 0,7 e

184 7,794 2,0 e

185 7,74 0,08 -0,4 -0,8 e

186 7,77 0,7 e

187 7,77 0,7 e

188 7,73 -1,3 e

189 7,77 0,7 e

190 7,75 -0,3 e

191 7,726 -1,5 e

192 7,73 -1,3 e

193 7,77 0,09 0,3 0,7 e

194 7,779 0,1 0,5 1,2 e

195 7,75 0,06 -0,2 -0,3 e

196 7,781 0,05 1,0 1,3 e

197 7,75 -0,3 e

198 7,765 0,5 e

199 7,76 0,2 e

200 7,77 0,7 e

201 7,8 2,3 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Tol.-grenze oben [-] 7,795

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 1

Vorgabewert [-]* 7,756 ± 0,004

Tol.-grenze unten [-] 7,716

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

1 8,16 0,0 e

2 8,01 -1,5 e

3 8,103 -0,6 e

4 8,31 1,5 e

5 8,11 0,1 -1,0 -0,5 e

6 8,08 -0,8 e

7 8,23 0,7 e

8 8,199 0,4 e

9 8,12 0,15 -0,5 -0,4 e

10 8,2 0,4 e

11 8,072 0,1 -1,7 -0,9 e

12 8,18 0,1 0,4 0,2 e

14 8,07 -0,9 e

16 8,072 -0,9 e

17 8,202 0,4 e

19 8,14 0,03 -1,1 -0,2 e

20 8,02 5 -0,1 -1,4 e

21 8,19 0,16 0,4 0,3 e

22 8,183 0,2 e

23 8,57 4,0 u

24 8,12 -0,4 e

25 8,13 -0,3 e

27 8,086 -0,7 e

28 8,11 -0,5 e

29 8,16 0,0 e

30 8,269 1,1 e

31 9,191 10,1 u

32 8,07 -0,9 e

33 8,26 1,0 e

34 8,077 -0,8 e

35 8,282 1,2 e

36 8,161 0,0 e

38 8,113 -0,5 e

39 8,21 0,5 e

40 8,19 0,3 e

41 8,158 0,0 e

42 8,06 0,81 -0,2 -1,0 e

43 8,47 3,0 u

44 8,137 -0,2 e

45 8,399 2,3 f

46 8,237 0,8 e

47 8,1 -0,6 e

48 8,32 0,05 6,0 1,6 e

49 8,27 1,1 e

50 6,81 -13,3 u

52 8,07 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [-]*

Tol.-grenze oben [-]

Tol.-grenze unten [-]

Sättigungs-pH-Wert - 2

8,159

8,364

7,957

± 0,019

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

53 8,59 4,2 u

54 8,06 -1,0 e

55 8,3 1,4 e

56 8,273 1,1 e

58 8 -1,6 e

59 8,117 0,07 -1,2 -0,4 e

60 8,14 -0,2 e

61 8 -1,6 e

62 8,146 -0,1 e

63 8,04 -1,2 e

64 8,2 0,4 e

66 8,19 0,07 0,8 0,3 e

67 8,105 -0,5 e

68 8,27 1,1 e

69 8,57 4,0 u

71 7,96 -2,0 e

73 8,1 -0,6 e

74 8,21 0,11 0,9 0,5 e

75 8,17 0,1 e

76 8,273 1,1 e

77 8,08 -0,8 e

78 -1,775 -98,2 u

79 8,23 0,7 e

81 8,22 0,6 e

82 8,21 0,5 e

83 8,17 0,1 e

85 8,02 -1,4 e

86 8,167 0,1 e

87 8,406 2,4 f

88 8,24 0,2 0,8 0,8 e

89 8,13 -0,3 e

90 8,11 -0,5 e

91 8,1 -0,6 e

92 8,07 -0,9 e

93 8,152 -0,1 e

94 8,235 0,7 e

95 8,14 -0,2 e

96 8,15 -0,1 e

97 8,02 -1,4 e

98 8,11 0,3 -0,3 -0,5 e

100 8,21 0,5 e

101 8,41 2,4 f

102 8,15 -0,1 e

103 8,05 -1,1 e

104 8,04 -1,2 e

105 8,18 0,06 0,7 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [-] 8,364

Tol.-grenze unten [-] 7,957

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 2

Vorgabewert [-]* 8,159 ± 0,019
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

107 8,576 4,1 u

108 8,2125 0,5 e

109 8,19 0,3 e

111 8,122 -0,4 e

112 8,145 -0,1 e

113 8,57 4,0 u

115 8,12 -0,4 e

116 8,15 -0,1 e

118 8,26 1,0 e

119 8,11 -0,5 e

120 8,122 -0,4 e

121 8,302 1,4 e

122 8,05 -1,1 e

123 8,151 -0,1 e

124 8,16 0,0 e

125 8,1 0,2 -0,6 -0,6 e

126 8,22 0,2 0,6 0,6 e

128 8,11 0,2 -0,5 -0,5 e

129 8,29 0,2 1,3 1,3 e

131 8,1 0,05 -2,2 -0,6 e

132 8,14 -0,2 e

133 8,3 1,4 e

134 8,163 0,1 0,1 0,0 e

135 8,11 0,05 -1,8 -0,5 e

136 8,2 0,4 e

137 8,11 -0,5 e

140 8,17 0,41 0,1 0,1 e

143 8,16 0,82 0,0 0,0 e

144 8,347 1,8 e

145 8,2 0,4 e

146 8,19 0,3 e

147 8,23 0,7 e

148 8,03 -1,3 e

149 8,21 0,5 e

150 8,205 0,4 e

152 8,19 0,3 e

153 8,354 1,9 e

154 8,055 -1,0 e

155 8,26 1,0 e

156 8,003 -1,5 e

157 8,14 -0,2 e

158 8,13 0,05 -1,1 -0,3 e

159 8,31 0,2 1,5 1,5 e

161 8,15 0,82 0,0 -0,1 e

162 8,18 0,1 0,4 0,2 e

163 8,19 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 2

Vorgabewert [-]* 8,159 ± 0,019

Tol.-grenze oben [-] 8,364

Tol.-grenze unten [-] 7,957

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

164 8,2 0,4 e

165 7,99 -1,7 e

166 8,032 -1,3 e

167 8,14 -0,2 e

168 8,039 -1,2 e

169 8,28 1,2 e

170 8,14 -0,2 e

171 8,067 -0,9 e

172 8,23 0,2 0,7 0,7 e

173 8,13 -0,3 e

174 8,14 -0,2 e

175 7,51 -6,4 u

177 7,95 -2,1 f

178 8,176 0,2 e

179 8,27 1,1 e

180 8,36 2,0 e

181 8,28 1,2 e

182 8,185 0,1 0,5 0,2 e

183 8,38 0,2 2,2 2,2 f

184 8,227 0,7 e

185 8,1 0,08 -1,4 -0,6 e

186 8,24 0,8 e

187 8,14 -0,2 e

188 8,14 -0,2 e

189 8,08 -0,8 e

190 8,06 -1,0 e

191 8,077 -0,8 e

192 7,91 -2,5 f

193 8,15 0,11 -0,2 -0,1 e

194 8,201 0,1 0,8 0,4 e

195 8,15 0,06 -0,3 -0,1 e

196 8,221 0,05 2,3 0,6 e

197 8,1 -0,6 e

198 8,186 0,3 e

199 8,08 -0,8 e

200 8,18 0,2 e

201 8,13 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 2

Vorgabewert [-]* 8,159 ± 0,019

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%

Tol.-grenze oben [-] 8,364

Tol.-grenze unten [-] 7,957
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

1 7,63 -0,5 e

2 7,59 -1,5 e

3 7,59 -1,5 e

4 7,74 2,3 f

5 7,64 0,1 -0,2 -0,3 e

6 7,64 -0,3 e

7 7,65 0,0 e

8 7,66 0,3 e

9 7,64 0,15 -0,1 -0,3 e

10 7,7 1,3 e

11 7,596 0,1 -1,1 -1,4 e

12 7,65 0,1 0,0 0,0 e

14 7,61 -1,0 e

16 7,612 -1,0 e

17 7,647 -0,1 e

19 7,64 0,03 -0,6 -0,3 e

20 7,75 10 0,0 2,6 f

21 7,78 0,16 1,6 3,3 u

22 7,661 0,3 e

23 7,7 1,3 e

24 7,66 0,3 e

25 7,64 -0,3 e

27 7,636 -0,4 e

28 7,63 -0,5 e

29 7,64 -0,3 e

30 7,696 1,2 e

31 9,496 47,4 u

32 7,61 -1,0 e

33 7,71 1,5 e

34 7,625 -0,6 e

35 7,679 0,7 e

36 7,644 -0,2 e

38 7,64 -0,3 e

39 7,669 0,5 e

40 7,43 -5,7 u

41 7,646 -0,1 e

42 7,62 0,76 -0,1 -0,8 e

43 7,66 0,3 e

44 7,641 -0,2 e

45 7,726 2,0 e

46 7,498 -3,9 u

47 7,63 -0,5 e

48 7,69 0,05 1,6 1,0 e

49 7,59 -1,5 e

50 7,61 -1,0 e

52 7,65 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8

Vorgabewert [-]*

Tol.-grenze oben [-]

Tol.-grenze unten [-]

Sättigungs-pH-Wert - 3

7,65

7,728

7,572

± 0,007

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

53 7,69 1,0 e

54 7,64 -0,3 e

55 7,7 1,3 e

56 7,568 -2,1 f

58 7,57 -2,1 f

59 7,653 0,07 0,1 0,1 e

60 7,642 -0,2 e

61 7,66 0,3 e

62 7,661 0,3 e

63 7,65 0,0 e

64 7,64 -0,3 e

66 7,64 0,07 -0,3 -0,3 e

67 7,651 0,0 e

68 7,69 1,0 e

69 7,7 1,3 e

71 7,72 1,8 e

73 7,7 1,3 e

74 7,66 0,11 0,2 0,3 e

75 7,64 -0,3 e

76 7,674 0,6 e

77 7,63 -0,5 e

78 -0,321 -205,5 u

79 7,64 -0,3 e

81 7,68 0,8 e

82 7,67 0,5 e

83 7,63 -0,5 e

85 7,62 -0,8 e

86 7,654 0,1 e

87 7,622 -0,7 e

88 7,67 0,2 0,2 0,5 e

89 7,65 0,0 e

90 7,66 0,3 e

91 7,643 -0,2 e

92 7,65 0,0 e

93 7,637 -0,3 e

94 7,653 0,1 e

95 7,63 -0,5 e

96 7,64 -0,3 e

97 7,55 -2,6 f

98 7,64 0,3 -0,1 -0,3 e

100 7,62 -0,8 e

101 7,65 0,0 e

102 7,65 0,0 e

103 7,64 -0,3 e

104 7,64 -0,3 e

105 7,67 0,06 0,7 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 3

Vorgabewert [-]* 7,65 ± 0,007

Tol.-grenze oben [-] 7,728

Tol.-grenze unten [-] 7,572

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

107 7,697 1,2 e

108 7,6161 -0,9 e

109 7,64 -0,3 e

111 7,614 -0,9 e

112 7,611 -1,0 e

113 7,71 1,5 e

115 7,64 -0,3 e

116 7,62 -0,8 e

118 7,67 0,5 e

119 7,67 0,5 e

120 7,604 -1,2 e

121 7,692 1,1 e

122 7,62 -0,8 e

123 7,654 0,1 e

124 7,68 0,8 e

125 7,6 0,2 -0,5 -1,3 e

126 7,6 0,2 -0,5 -1,3 e

128 7,61 0,2 -0,4 -1,0 e

129 7,71 0,18 0,7 1,5 e

131 7,63 0,05 -0,8 -0,5 e

132 7,63 -0,5 e

133 7,69 1,0 e

134 7,704 0,1 1,1 1,4 e

135 7,65 0,05 0,0 0,0 e

136 7,65 0,0 e

137 7,67 0,5 e

140 7,63 0,38 -0,1 -0,5 e

143 7,67 0,77 0,1 0,5 e

144 7,574 -2,0 e

145 7,64 -0,3 e

146 7,67 0,5 e

147 7,76 2,8 f

148 7,55 -2,6 f

149 7,68 0,8 e

150 7,654 0,1 e

152 7,66 0,3 e

153 7,685 0,9 e

154 7,594 -1,4 e

155 7,7 1,3 e

156 7,593 -1,5 e

157 7,64 -0,3 e

158 7,63 0,05 -0,8 -0,5 e

159 7,66 0,2 0,1 0,3 e

161 7,64 0,76 0,0 -0,3 e

162 7,65 0,1 0,0 0,0 e

163 7,73 2,1 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 3

Vorgabewert [-]* 7,65 ± 0,007

Tol.-grenze oben [-] 7,728

Tol.-grenze unten [-] 7,572

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Laborcode Ergebnis [-] ± z-score zU-score Bewertung**

164 7,68 0,8 e

165 7,59 -1,5 e

166 7,598 -1,3 e

167 7,65 0,0 e

168 7,624 -0,7 e

169 7,64 -0,3 e

170 7,65 0,0 e

171 7,665 0,4 e

172 7,68 0,2 0,3 0,8 e

173 7,66 0,3 e

174 7,66 0,3 e

175 7,55 -2,6 f

177 7,56 -2,3 f

178 7,665 0,4 e

179 7,719 1,8 e

180 7,71 1,5 e

181 7,65 0,0 e

182 7,648 0,1 0,0 0,0 e

183 7,74 0,2 0,9 2,3 f

184 7,681 0,8 e

185 7,65 0,08 0,0 0,0 e

186 7,69 1,0 e

187 7,66 0,3 e

188 7,64 -0,3 e

189 7,63 -0,5 e

190 7,64 -0,3 e

191 7,599 -1,3 e

192 7,61 -1,0 e

193 7,67 0,02 1,9 0,5 e

194 7,707 0,1 1,1 1,5 e

195 7,63 0,06 -0,7 -0,5 e

196 7,672 0,05 0,9 0,6 e

197 7,64 -0,3 e

198 7,673 0,6 e

199 7,64 -0,3 e

200 7,61 -1,0 e

201 7,75 2,6 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

Tol.-grenze oben [-] 7,728

RV 8/22 - TW S8 Sättigungs-pH-Wert - 3

Vorgabewert [-]* 7,65 ± 0,007

Tol.-grenze unten [-] 7,572

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt 

es sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem 

Erweiterungsfaktor k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau 

von ca. 95%
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/22 - TW S8

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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