








RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 292 15 -0,3 -0,2 e

3 297 0,3 e

7 291 22 -0,3 -0,3 e

11 303 0,9 e

19 297 0,3 e

20 303 42,4 0,4 0,9 e

21 306 1,3 e

24 286 29 -0,5 -0,9 e

25 286 19,2 -0,8 -0,9 e

40 291 -0,3 e

41 305 50,84 0,4 1,1 e

42 241,2 33,87 -3,1 -5,7 u

43 341 3 19,1 4,9 u

46 290 -0,4 e

47 301 0,7 e

48 305 28 0,8 1,1 e

52 260 21 -3,2 -3,6 u

53 298 23 0,3 0,4 e

63 279 -1,6 e

64 288 43,2 -0,3 -0,6 e

69 296 33 0,1 0,2 e

70 286 16 -1,0 -0,9 e

76 295 45 0,0 0,1 e

82 310,45 27,94 1,2 1,7 e

84 305 31 0,7 1,1 e

86 160 -14,4 u

89 299 0,5 e

91 308 32,3 0,9 1,5 e

97 318 0,1 12,3 2,5 f

104 294 11,8 0,0 0,0 e

110 281 16,9 -1,5 -1,4 e

113 295 18,6 0,1 0,1 e

116 292 14,1 -0,3 -0,2 e

119 299 0,5 e

121 292 -0,2 e

122 310,54 31,05 1,1 1,7 e

123 291 19,6 -0,3 -0,3 e

136 277 35,73 -0,9 -1,8 e

139 302 30,2 0,5 0,8 e

140 294,84 38,71 0,0 0,1 e

145 293 -0,1 e

151 292 -0,2 e

157 278 8,32 -3,5 -1,7 e

158 295 18 0,1 0,1 e

160 285 -1,0 e

164 297 18,1 0,3 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Sulfat - 6

294

313,2

275,3

± 3,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

166 298 85 0,1 0,4 e

169 286 37 -0,4 -0,9 e

171 300 0,6 e

174 298 0,4 e

175 271 -2,5 f

178 297 0,3 e

180 274 39 -1,0 -2,1 f

184 307 1,4 e

186 264,62 21,43 -2,7 -3,2 u

189 292 -0,2 e

191 288 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Sulfat - 6

Vorgabewert [mg/l]* 294 ± 3,9

Tol.-grenze oben [mg/l] 313,2

Tol.-grenze unten [mg/l] 275,3
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

100

150

200

250

300

350

400

8
6

4
2

5
2

1
8
6

1
7
5

1
8
0

1
3
6

1
5
7

6
3

1
1
0

1
6
0

2
4

2
5

7
0

1
6
9

6
4

1
9
1

4
6 7

4
0

1
2
3 2

1
1
6

1
2
1

1
5
1

1
8
9

1
4
5

1
0
4

1
4
0

7
6

1
1
3

1
5
8

6
9 3

1
9

1
6
4

1
7
8

5
3

1
6
6

1
7
4

8
9

1
1
9

1
7
1

4
7

1
3
9

1
1

2
0

4
1

4
8

8
4

2
1

1
8
4

9
1

8
2

1
2
2

9
7

4
3

K
o

n
ze

n
tr

at
io

n
 in

 m
g/

l

Laborkennziffer

Sulfat - 6

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
6

4
2

5
2

1
8
6

1
7
5

1
8
0

1
3
6

1
5
7

6
3

1
1
0

1
6
0

2
4

2
5

7
0

1
6
9

6
4

1
9
1

4
6 7

4
0

1
2
3 2

1
1
6

1
2
1

1
5
1

1
8
9

1
4
5

1
0
4

1
4
0

7
6

1
1
3

1
5
8

6
9 3

1
9

1
6
4

1
7
8

5
3

1
6
6

1
7
4

8
9

1
1
9

1
7
1

4
7

1
3
9

1
1

2
0

4
1

4
8

8
4

2
1

1
8
4

9
1

8
2

1
2
2

9
7

4
3

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Sulfat - 6

Seite C-203 von C-251



RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 382 20 0,4 0,3 e

4 378 0,0 e

12 372 18,4 -0,7 -0,5 e

18 391 49 0,5 1,0 e

22 360 36 -1,0 -1,6 e

33 380 0,1 e

36 371 -0,6 e

38 395 1,4 e

41 382 63,68 0,1 0,3 e

44 381 8 0,6 0,2 e

45 370 -0,7 e

51 380 20 0,2 0,1 e

53 388 30 0,6 0,8 e

57 371,5 1,799 -3,2 -0,6 e

59 386 38,6 0,4 0,6 e

63 349 -2,5 f

64 363 54,5 -0,6 -1,3 e

66 395 20 1,6 1,4 e

78 378 0,0 e

80 362 0,1 -8,4 -1,4 e

85 375 -0,3 e

86 371 -0,6 e

87 384 0,5 e

88 382,8 0,4 e

89 383 0,4 e

94 366 36,6 -0,7 -1,0 e

96 391 1,0 e

103 390 18,8 1,2 0,9 e

104 365 14,6 -1,8 -1,1 e

105 386 12,7 1,1 0,6 e

109 379 6 0,2 0,0 e

110 365 21,9 -1,2 -1,1 e

114 377 -0,1 e

120 369 -0,8 e

122 401,15 40,12 1,1 1,9 e

123 378 25,5 0,0 0,0 e

125 370,3 -0,7 e

128 385 0,5 e

130 380 0,1 e

137 389 9,37 2,1 0,9 e

140 390,582 51,28 0,5 1,0 e

141 375 75 -0,1 -0,3 e

147 396,9 28 1,3 1,5 e

151 376 -0,2 e

153 356 -1,9 e

160 371 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Sulfat - 7

378,4

402,9

354,7

± 3,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

161 368 22,1 -0,9 -0,9 e

164 379 23,1 0,1 0,0 e

166 383 109 0,1 0,4 e

167 392 86,24 0,3 1,1 e

170 384,41 16,15 0,7 0,5 e

183 371,07 37,11 -0,4 -0,6 e

184 391 1,0 e

190 374 -0,4 e

191 371 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Sulfat - 7

Vorgabewert [mg/l]* 378,4 ± 3,9

Tol.-grenze oben [mg/l] 402,9

Tol.-grenze unten [mg/l] 354,7
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RV 9/22 - 65. LÜRV
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RV 9/22 - 65. LÜRV
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 434 44,6 0,0 0,0 e

3 434 0,0 e

5 464 2,1 f

8 464 3,59 9,6 2,1 f

15 457 1,6 e

17 436 0,1 e

20 436 61 0,0 0,1 e

26 429 21,5 -0,5 -0,4 e

28 439 11,4 0,7 0,3 e

29 420 -1,1 e

31 430 60 -0,2 -0,3 e

52 395 32 -2,4 -2,9 f

58 458 91,6 0,5 1,7 e

60 426,93 -0,6 e

61 431,4 -0,2 e

62 498,09 4,5 u

65 430 39 -0,2 -0,3 e

70 419 23,5 -1,3 -1,2 e

71 434,84 0,0 e

74 450 1,1 e

77 470 3,79 11,3 2,5 f

81 451 40 0,8 1,2 e

83 429,9 -0,4 e

84 453 45 0,8 1,3 e

92 436,707 52,4 0,1 0,1 e

93 436 0,1 e

97 468 0,1 13,4 2,4 f

99 418,5 -1,2 e

102 420 -1,1 e

107 433 20 -0,2 -0,1 e

112 451 68 0,5 1,2 e

115 433 36,8 -0,1 -0,1 e

116 432 20,8 -0,2 -0,2 e

117 434 0,0 e

121 427 -0,6 e

133 442 42,5 0,3 0,5 e

134 387 -3,5 u

139 438 43,8 0,2 0,2 e

145 432 -0,2 e

150 430 53 -0,2 -0,3 e

158 434 27 0,0 0,0 e

162 422 51,7 -0,5 -0,9 e

163 420 -1,1 e

165 451 58 0,6 1,2 e

169 129 17 -34,5 -22,6 u

172 435 31 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Sulfat - 8

434,7

462,6

407,6

± 5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

174 440 0,4 e

175 407 -2,0 e

176 442 0,5 e

179 436 56,6 0,0 0,1 e

180 395 56,2 -1,4 -2,9 f

182 389,1 20 -4,4 -3,4 u

185 426 0,06 -3,5 -0,6 e

187 438 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Sulfat - 8

Vorgabewert [mg/l]* 434,7 ± 5

Tol.-grenze oben [mg/l] 462,6

Tol.-grenze unten [mg/l] 407,6
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

6 494 49 0,4 0,6 e

7 482 36 -0,2 -0,2 e

9 510 51 1,0 1,6 e

11 481 -0,3 e

13 476,991 -0,5 e

14 481 40 -0,2 -0,3 e

19 491 0,4 e

21 484 -0,1 e

24 481 48 -0,2 -0,3 e

25 483 32,4 -0,1 -0,1 e

27 485 20 0,0 0,0 e

30 488 0,2 e

34 498 0,8 e

37 466 9,24 -3,6 -1,3 e

39 486 0,1 e

40 503 1,2 e

42 404,1 56,73 -2,8 -5,4 u

43 509 3 8,3 1,5 e

46 472 -0,9 e

47 491 0,4 e

48 488 45 0,1 0,2 e

49 474 -0,7 e

55 495,2 99 0,2 0,7 e

56 488 29,4 0,2 0,2 e

68 488 38 0,2 0,2 e

69 484 55 0,0 -0,1 e

75 477 50,1 -0,3 -0,5 e

76 484 73 0,0 -0,1 e

79 511 102 0,5 1,7 e

82 476,04 42,84 -0,4 -0,6 e

91 496 52 0,4 0,7 e

98 536,5 3,3 u

100 472 51,9 -0,5 -0,9 e

101 489 0,3 e

108 491,656 0,4 e

113 479 30,2 -0,4 -0,4 e

119 486 0,1 e

126 500,99 60 0,5 1,0 e

131 499 0,04 5,7 0,9 e

136 463 59,73 -0,7 -1,5 e

138 493 44,37 0,4 0,5 e

143 478 37 -0,4 -0,5 e

149 481 -0,3 e

154 454 -2,1 f

155 497 43,1 0,5 0,8 e

156 487,8 58,88 0,1 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Sulfat - 9

485,1

516

455,1

± 4,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

157 462 8 -4,9 -1,5 e

159 473 -0,8 e

168 506 30 1,4 1,4 e

171 499 0,9 e

173 455 -2,0 e

178 483 -0,1 e

181 488 0,2 e

186 444,72 36,02 -2,2 -2,7 f

188 461 46 -1,0 -1,6 e

189 483 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Sulfat - 9

Vorgabewert [mg/l]* 485,1 ± 4,9

Tol.-grenze oben [mg/l] 516

Tol.-grenze unten [mg/l] 455,1
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 0,959 0,9 e

6 0,843 0,09 -1,3 -1,0 e

8 0,931 0,008 2,4 0,4 e

9 0,936 0,122 0,5 0,5 e

17 0,916 0,2 e

18 0,964 0,068 1,7 1,0 e

20 0,9 0,17 0,0 -0,1 e

21 0,87 -0,6 e

29 0,937 0,5 e

36 0,914 0,2 e

39 0,855 -0,8 e

41 0,854 0,209 -0,5 -0,9 e

42 0,854 0,171 -0,6 -0,9 e

48 1,05 0,08 3,5 2,4 f

51 0,88 0,2 -0,2 -0,4 e

57 0,83 0,025 -4,6 -1,3 e

61 0,9092 0,1 e

64 0,907 0,272 0,0 0,1 e

69 0,907 0,11 0,1 0,1 e

75 0,902 0,113 0,0 0,0 e

76 0,897 0,18 -0,1 -0,1 e

90 0,95 0,19 0,5 0,7 e

94 0,893 0,179 -0,1 -0,2 e

110 0,94 0,057 1,2 0,6 e

116 0,901 0,066 -0,1 0,0 e

122 0,918 0,092 0,3 0,2 e

125 0,954 0,8 e

128 0,921 0,3 e

130 0,895 -0,2 e

131 1,1 0,21 1,9 3,2 u

133 1 0,221 0,9 1,6 e

140 0,9025 0,102 0,0 0,0 e

150 1,02 0,17 1,4 1,9 e

153 0,971 1,1 e

157 0,962 0,004 5,5 0,9 e

158 0,882 0,145 -0,3 -0,4 e

159 0,92 0,3 e

162 0,918 0,091 0,3 0,2 e

167 0,838 0,2 -0,7 -1,1 e

173 0,854 -0,9 e

175 0,828 -1,3 e

176 0,808 -1,7 e

180 0,828 0,136 -1,1 -1,3 e

183 0,891 0,089 -0,3 -0,2 e

185 0,7 0,01 -17,6 -3,5 u

186 0,859 0,076 -1,1 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Fluorid - 1

0,9038

1,028

0,7878

± 0,0209

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

188 0,936 0,187 0,3 0,5 e

190 0,85 -0,9 e

191 0,62 -4,9 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Fluorid - 1

Vorgabewert [mg/l]* 0,9038 ± 0,0209

Tol.-grenze oben [mg/l] 1,028

Tol.-grenze unten [mg/l] 0,7878
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 2,7 0,14 0,1 0,0 e

5 2,38 -1,9 e

11 2,74 0,3 e

13 2,638 -0,3 e

22 2,62 0,4 -0,4 -0,4 e

25 2,93 0,72 0,7 1,4 e

27 2,65 0,73 -0,1 -0,3 e

28 2,75 0,063 1,4 0,3 e

30 2,6 -0,6 e

31 2,72 0,16 0,3 0,2 e

33 2,54 -0,9 e

37 2,58 0,47 -0,5 -0,7 e

40 2,74 0,3 e

44 2,91 0,23 1,8 1,3 e

45 2,65 -0,3 e

47 2,89 1,1 e

49 2,46 -1,4 e

56 2,41 0,183 -2,9 -1,7 e

58 2,89 0,58 0,7 1,1 e

60 2,8707 1,0 e

63 3,11 2,4 f

65 2,71 0,8 0,0 0,1 e

66 2,95 0,3 1,7 1,5 e

74 2,69 0,0 e

77 6,83 0,097 73,0 23,8 u

78 2,54 -0,9 e

80 2,63 0,19 -0,6 -0,4 e

81 2,83 0,3 0,9 0,8 e

87 2,64 -0,3 e

89 2,61 0,339 -0,5 -0,5 e

91 3,04 0,5 1,4 2,0 e

92 2,7784 0,5 0,3 0,5 e

96 2,25 -2,7 f

98 3,2 2,9 f

100 2,44 0,22 -2,2 -1,5 e

101 2,59 -0,6 e

103 2,6 0,325 -0,6 -0,6 e

107 2,06 0,24 -5,1 -3,9 u

109 2,8 0,2 1,0 0,6 e

112 2,64 0,37 -0,3 -0,3 e

114 2,69 0,0 e

115 2,66 0,24 -0,3 -0,2 e

120 2,91 1,3 e

136 2,55 0,207 -1,3 -0,9 e

141 2,73 0,55 0,1 0,2 e

143 2,96 0,59 0,9 1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Fluorid - 2

2,692

3,039

2,365

± 0,059

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

146 2,51 -1,1 e

149 2,72 0,2 e

151 2,67 -0,1 e

156 2,63 0,16 -0,7 -0,4 e

168 2,53 0,3 -1,1 -1,0 e

171 2,56 -0,8 e

172 2,74 0,3 0,3 0,3 e

179 2,66 0,29 -0,2 -0,2 e

181 2,74 0,3 e

189 2,77 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Fluorid - 2

Vorgabewert [mg/l]* 2,692 ± 0,059

Tol.-grenze oben [mg/l] 3,039

Tol.-grenze unten [mg/l] 2,365
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 4,28 0,685 0,0 0,0 e

7 4,15 0,32 -0,8 -0,5 e

12 4,26 0,426 -0,1 -0,1 e

14 4,25 0,4 -0,2 -0,1 e

15 4,49 0,8 e

24 4,06 -0,9 e

26 4,38 0,43 0,4 0,4 e

46 4,48 0,7 e

52 3,55 0,12 -9,6 -2,9 f

53 4,32 0,716 0,1 0,1 e

55 4,7 0,94 0,9 1,6 e

62 5,62 5,0 u

68 4,29 0,5 0,0 0,0 e

70 3,98 0,4 -1,5 -1,2 e

71 4,37 0,3 e

79 4,47 1,79 0,2 0,7 e

82 4,24 0,38 -0,2 -0,2 e

83 4,44 0,6 e

85 4,23 -0,2 e

86 4,11 -0,7 e

88 4,308 0,1 e

99 4,085 -0,8 e

102 4,28 0,0 e

104 4,04 0,44 -1,1 -1,0 e

105 3,87 0,294 -2,7 -1,6 e

108 3,404 -3,5 u

113 4,33 0,55 0,2 0,2 e

119 4,53 0,9 e

121 3,94 -1,3 e

123 4,42 0,46 0,6 0,5 e

126 4,6955 0,53 1,5 1,5 e

138 4,04 0,323 -1,4 -1,0 e

139 4,46 0,45 0,8 0,7 e

145 4,39 0,4 e

147 4,03 0,6 -0,8 -1,0 e

154 4,72 1,6 e

155 4,34 0,45 0,3 0,2 e

160 4,24 -0,2 e

161 4,46 0,62 0,6 0,7 e

163 4,86 2,1 f

164 4,32 0,402 0,2 0,1 e

165 4,45 0,62 0,5 0,6 e

169 18,2 2,7 10,3 51,6 u

170 4,04 0,53 -0,9 -1,0 e

174 4,43 0,6 e

178 4,29 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

65. LÜRV

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Fluorid - 3

4,281

4,82

3,774

± 0,095

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 9/22 - 65. LÜRV

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

182 3,98 0,3 -1,9 -1,2 e

187 4,29 0,77 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

65. LÜRV Fluorid - 3

Vorgabewert [mg/l]* 4,281 ± 0,095

Tol.-grenze oben [mg/l] 4,82

Tol.-grenze unten [mg/l] 3,774

Seite C-226 von C-251



RV 9/22 - 65. LÜRV
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