




RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,07 -3,9 u

8 0,2158 0,7 e

12 0,249 0,075 1,6 1,6 e

14 0,262 0,03 4,7 2,0 e

15 0,189 -0,1 e

19 0,198 0,052 0,3 0,2 e

21 0,174 -0,5 e

22 0,193 0,053 0,1 0,1 e

24 0,211 0,036 1,1 0,6 e

25 0,162 -0,9 e

27 0,18 0,05 -0,4 -0,3 e

34 0,2048 0,4 e

39 0,206 0,041 0,7 0,4 e

40 0,19 0,038 0,0 0,0 e

47 0,166 0,05 -1,0 -0,8 e

50 0,19 0,0 e

51 0,165 -0,8 e

52 0,163 0,049 -1,1 -0,9 e

53 0,207 0,103 0,3 0,5 e

54 0,193 0,1 e

61 0,195 0,051 0,2 0,1 e

62 0,2 0,068 0,3 0,3 e

63 0,199 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Glyphosat - 2

0,1906

0,2631

0,1289

± 0,0057
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,21 -5,4 u

5 0,5277 0,132 0,4 0,4 e

6 0,533 0,079 0,7 0,5 e

9 0,544 0,7 e

12 0,586 0,176 0,9 1,4 e

13 0,55 0,11 0,8 0,8 e

14 0,645 0,09 3,1 2,4 f

17 0,558 0,016 5,0 0,9 e

18 0,262 -4,5 u

27 0,47 0,14 -0,5 -0,6 e

31 0,505 0,0 e

34 0,5593 0,9 e

36 0,521 0,135 0,3 0,3 e

37 0,752 0,15 3,3 4,1 u

39 0,522 0,104 0,4 0,3 e

40 0,532 0,106 0,5 0,5 e

52 0,427 0,128 -1,2 -1,4 e

53 0,527 0,264 0,2 0,4 e

54 0,508 0,1 e

62 0,527 0,158 0,3 0,4 e

65 0,465 0,14 -0,5 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Glyphosat - 5

0,503

0,6234

0,395

± 0,0151
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,08 -8,9 u

4 0,548 0,15 -1,1 -1,3 e

6 0,642 0,095 0,3 0,2 e

13 0,673 0,13 0,7 0,6 e

14 0,809 0,09 3,9 2,6 f

15 0,633 0,1 e

16 0,588 0,294 -0,3 -0,7 e

17 0,779 0,023 10,1 2,2 f

18 0,35 -4,5 u

24 0,628 0,107 0,0 0,0 e

25 0,639 0,1 e

29 0,675 0,176 0,5 0,7 e

30 0,609 0,14 -0,3 -0,3 e

31 0,625 -0,1 e

35 0,72 0,038 4,3 1,3 e

37 0,799 0,159 2,1 2,5 f

41 0,677 0,109 0,9 0,7 e

44 0,638 0,14 0,1 0,1 e

47 0,647 0,194 0,2 0,3 e

51 0,474 -2,5 f

58 0,568 0,117 -1,0 -1,0 e

61 0,601 0,156 -0,4 -0,5 e

64 0,71 1,2 e

66 0,914 4,2 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Glyphosat - 6

0,6291

0,7649

0,5064

± 0,0189
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,08 -5,6 u

8 0,2082 0,1 e

12 0,247 0,074 1,1 1,7 e

14 0,238 0,03 1,7 1,3 e

15 0,213 0,3 e

19 0,212 0,034 0,3 0,3 e

21 0,212 0,3 e

22 0,2 0,044 -0,2 -0,2 e

24 0,158 0,052 -1,6 -2,1 f

25 0,05 -7,0 u

27 0,19 0,06 -0,5 -0,7 e

34 0,1839 -1,0 e

39 0,211 0,042 0,2 0,2 e

40 0,229 0,046 0,9 1,0 e

47 0,195 0,058 -0,3 -0,5 e

50 0,22 0,6 e

51 0,154 -2,3 f

52 0,199 0,597 0,0 -0,3 e

53 0,242 0,121 0,6 1,5 e

54 0,206 0,0 e

61 0,207 0,046 0,1 0,1 e

62 0,204 0,058 0,0 0,0 e

63 0,219 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 1

0,2051

0,2547

0,1607

± 0,0262

Seite C-145 von C-162



RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 0,341 0,119 -0,1 -0,1 e

4 0,443 0,15 1,3 2,0 e

5 0,3154 0,079 -0,8 -0,7 e

6 0,376 0,043 1,1 0,6 e

9 0,46 2,3 f

13 0,35 0,07 0,1 0,1 e

16 0,358 0,179 0,1 0,2 e

17 0,377 0,011 2,0 0,6 e

18 0,181 -3,9 u

26 0,399 0,163 0,6 1,1 e

29 0,328 0,079 -0,5 -0,4 e

30 0,355 0,089 0,2 0,2 e

31 0,361 0,3 e

35 0,73 0,096 7,7 7,8 u

36 0,418 0,121 1,1 1,4 e

37 0,411 0,072 1,7 1,3 e

41 0,376 0,094 0,6 0,6 e

44 0,328 0,1 -0,4 -0,4 e

46 0,373 0,027 1,3 0,5 e

57 0,254 0,05 -3,3 -2,2 f

58 0,421 0,055 2,4 1,5 e

64 0,17 -4,1 u

65 0,328 0,098 -0,4 -0,4 e

66 0,356 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 2

0,3472

0,4453

0,261

± 0,0274
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 0,389 0,136 -0,1 -0,2 e

8 0,3861 -0,2 e

9 0,417 0,3 e

12 0,439 0,132 0,6 0,7 e

19 0,388 0,062 -0,3 -0,2 e

21 0,408 0,2 e

22 0,464 0,102 1,3 1,1 e

25 0,067 -6,5 u

26 0,248 0,101 -2,8 -2,9 f

29 0,385 0,092 -0,2 -0,2 e

30 0,408 0,102 0,2 0,2 e

36 0,509 0,128 1,7 1,9 e

39 0,395 0,079 0,0 0,0 e

41 0,427 0,132 0,4 0,5 e

44 0,374 0,18 -0,3 -0,5 e

46 0,418 0,007 1,5 0,4 e

50 0,41 0,2 e

51 0,297 -2,0 e

53 0,459 0,23 0,5 1,1 e

57 0,277 0,06 -3,6 -2,4 f

58 0,449 0,058 1,6 0,9 e

61 0,391 0,086 -0,1 -0,1 e

63 0,404 0,1 e

65 0,364 0,109 -0,6 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 3

0,397

0,5137

0,2949

± 0,0279

Seite C-151 von C-162



RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

3 0,494 0,173 0,2 0,2 e

4 0,515 0,15 0,5 0,5 e

5 0,4601 0,115 -0,3 -0,3 e

8 0,4825 0,0 e

15 0,496 0,2 e

16 0,483 0,242 0,0 0,0 e

19 0,455 0,073 -0,6 -0,4 e

21 0,467 -0,2 e

22 0,498 0,11 0,3 0,2 e

24 0,433 0,143 -0,6 -0,7 e

26 0,343 0,14 -1,9 -2,1 f

27 0,49 0,15 0,1 0,1 e

34 0,4632 -0,3 e

35 0,911 0,175 4,9 5,8 u

40 0,491 0,098 0,2 0,1 e

46 0,539 0,024 3,1 0,8 e

47 0,42 0,126 -0,9 -0,9 e

50 0,48 0,0 e

52 0,496 0,149 0,2 0,2 e

54 0,501 0,3 e

57 0,307 0,06 -5,2 -2,7 f

62 0,456 0,128 -0,4 -0,4 e

63 0,513 0,4 e

64 0,2 -4,3 u

66 0,568 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 4

0,4801

0,6296

0,3504

± 0,029
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

4
6

5
7

1
9

4
0

2
2 5

4
7

6
2

2
6

2
4

5
2 4

2
7 3

3
5

1
6

Er
w

.M
e

ss
u

n
si

ch
e

rh
e

it
 in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

AMPA - 4

-6

-4

-2

0

2

4

6

5
7

2
6

4
7

2
4

1
9

6
2 5

1
6

2
7 3

5
2

4
0

2
2 4

4
6

3
5

z
-S

co
re

Laborkennziffer

AMPA - 4

Seite C-156 von C-162



RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,32 -3,2 u

5 0,5641 0,141 -0,3 -0,3 e

6 0,635 0,072 1,3 0,5 e

9 0,682 1,0 e

12 0,619 0,186 0,4 0,3 e

13 0,565 0,11 -0,4 -0,3 e

14 0,611 0,09 0,5 0,3 e

17 0,625 0,018 2,2 0,4 e

18 0,308 -3,3 u

27 0,54 0,16 -0,6 -0,6 e

31 0,605 0,2 e

34 0,5955 0,1 e

36 0,739 0,161 1,9 1,6 e

37 0,714 0,125 2,0 1,3 e

39 0,615 0,123 0,5 0,3 e

40 0,608 0,122 0,4 0,2 e

52 0,6 0,18 0,2 0,1 e

53 0,688 0,344 0,6 1,1 e

54 0,67 0,9 e

62 0,697 0,191 1,1 1,1 e

65 0,55 0,165 -0,4 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 5

0,5859

0,78

0,4193

± 0,0305
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,41 -3,0 u

4 1,53 0,5 3,1 5,8 u

6 0,791 0,09 0,7 0,3 e

13 0,782 0,16 0,3 0,2 e

14 0,885 0,09 2,7 1,0 e

15 0,76 0,0 e

16 0,565 0,282 -1,3 -1,7 e

17 0,788 0,023 1,6 0,2 e

18 0,387 -3,2 u

24 0,711 0,235 -0,4 -0,4 e

25 0,1 -5,7 u

29 0,682 0,164 -0,9 -0,6 e

30 0,758 0,19 0,0 0,0 e

31 0,768 0,1 e

35 1,287 0,245 4,3 4,0 u

37 0,706 0,124 -0,8 -0,4 e

41 0,81 0,251 0,4 0,4 e

44 0,665 0,18 -1,0 -0,8 e

47 0,618 0,185 -1,5 -1,2 e

51 0,58 -1,5 e

58 0,856 0,111 1,7 0,7 e

61 0,668 0,147 -1,2 -0,8 e

64 0,74 -0,1 e

66 0,914 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 10/22 - TW O5

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

AMPA - 6

0,7551

1,024

0,5253

± 0,0336
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 10/22 - TW O5

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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