










RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 1,77 0,083 2,1 0,4 e
2 1,37 40,1 0,0 -0,8 e
9 1,86 0,6 e
18 3,36 0,82 4,2 4,4 u
19 1,52 20 0,0 -0,3 e
22 1,95 0,82 0,8 0,8 e
25 1,51 -0,3 e
48 0,83 0,2 -6,9 -2,5 f
49 12,2 2,15 9,8 26,6 u
51 2,15 1,3 e
54 1,36 -0,8 e
58 1,6 0,2 -0,2 -0,1 e
59 1,22 0,304 -2,5 -1,3 e
69 1,53 0,125 -1,1 -0,3 e
71 1,59 0,01 -0,5 -0,1 e
75 1,43 0,19 -1,7 -0,6 e
80 1,36 0,25 -1,9 -0,8 e
82 1,41 0,127 -2,5 -0,7 e
84 1,27 0,44 -1,5 -1,1 e
88 1,25 -1,2 e
91 1,86 0,6 e
101 7,154 1,789 6,2 13,9 u
104 3,38 0,338 9,9 4,4 u
106 1,42 -0,6 e
110 1,74 0,3 e
111 1,46 -0,5 e
114 2,01 0,82 0,9 1,0 e
121 1,37 -0,8 e
128 1,52 0,3 -0,6 -0,3 e
141 1,37 0,29 -1,6 -0,8 e
144 1,86 0,46 1,0 0,6 e
147 1,65 0,09 0,4 0,1 e
148 2,01 0,201 3,4 1,0 e
151 1,94 0,389 1,6 0,8 e
160 1,89 0,872 0,6 0,7 e
177 1,47 0,2 -1,3 -0,5 e
189 1,682 0,002 1,1 0,2 e
190 2,02 0,4 1,9 1,0 e
191 1,54 -0,3 e
192 1,69 0,2 e
196 1,86 0,6 e
201 1,95 0,19 3,0 0,8 e
210 1,56 0,341 -0,3 -0,2 e
212 1,367 0,478 -1,0 -0,8 e
214 1,8 0,5 e
219 1,393 0,488 -0,9 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

67. LÜRV
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Quecksilber - 9
1,621
2,416

0,9803

± 0,113

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Seite C-316 von C-355 



RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
233 1,98 0,9 e
236 1,55 0,23 -0,6 -0,2 e
245 2,743 2,8 f
249 1,5 0,375 -0,6 -0,4 e
251 1,53 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

67. LÜRV Quecksilber - 9
Vorgabewert [µg/l]* 1,621 ± 0,113
Tol.-grenze oben [µg/l] 2,416
Tol.-grenze unten [µg/l] 0,9803

Seite C-317 von C-355 



RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
1 97,2 20,3 -0,7 -0,8 e
2 69,2 15,7 -4,3 -4,3 u
15 111 8 1,6 0,8 e
16 184 9,0 u
20 116 8,85 2,5 1,4 e
25 116 1,4 e
44 104 0,0 e
51 108 0,5 e
53 89,9 13,1 -2,1 -1,7 e
56 105 10 0,2 0,1 e
58 101 19 -0,3 -0,4 e
59 87,1 32,4 -1,0 -2,1 f
61 115 1,2 e
70 101 -0,4 e
71 102 10 -0,4 -0,2 e
72 104 12 0,0 0,0 e
73 110 21 0,6 0,7 e
75 96 12 -1,3 -1,0 e
76 97,9 31 -0,4 -0,7 e
81 98,4 8,2 -1,3 -0,7 e
83 88,4 13,3 -2,3 -1,9 e
84 101 10,1 -0,6 -0,4 e
89 98,1 8,83 -1,2 -0,7 e
92 104 0,0 e
95 102 11,8 -0,3 -0,2 e
106 85,7 -2,2 f
109 115 10 2,1 1,2 e
110 115 1,2 e
111 111 0,8 e
112 197 10 17,5 10,5 u
121 98,6 -0,7 e
128 104 20 0,0 0,0 e
143 102,16 2,1 -0,9 -0,2 e
146 103,4 16,9 -0,1 -0,1 e
157 107 15 0,4 0,3 e
159 125 5 6,8 2,4 f
183 112 3,8 3,1 0,9 e
187 97,3 17 -0,8 -0,8 e
189 94,4 5,77 -2,8 -1,2 e
197 104 14,6 0,0 0,0 e
203 97,3 14,6 -0,9 -0,8 e
204 109 13 0,7 0,6 e
208 113 12,3 1,4 1,0 e
212 135 19 3,2 3,5 u
214 98,4 -0,7 e
218 107 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

67. LÜRV
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Zink - 1
104

121,7
87,68

± 3,6

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
220 108 17,6 0,4 0,5 e
226 97,9 7,5 -1,5 -0,7 e
228 110 10 1,1 0,7 e
236 109 10,9 0,9 0,6 e
239 94,1 1 -5,4 -1,2 e
245 103,6 0,0 e
254 118 9 2,9 1,6 e
999 105 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

67. LÜRV Zink - 1
Vorgabewert [µg/l]* 104 ± 3,6
Tol.-grenze oben [µg/l] 121,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 87,68
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
3 159 0,1 e
7 160 13,7 0,3 0,2 e
8 164 12,3 1,0 0,5 e
9 165 0,6 e
17 145 4,2 -4,7 -1,1 e
19 159 15 0,2 0,1 e
22 156 22 -0,2 -0,1 e
26 166 16,6 1,0 0,7 e
28 171 9 2,8 1,1 e
32 175 1,4 e
35 160 0,2 e
36 151 9,09 -1,4 -0,6 e
39 143 8,4 -3,2 -1,3 e
43 161 32,2 0,2 0,3 e
45 152 -0,5 e
49 170 30 0,8 1,0 e
62 171 34,2 0,8 1,1 e
66 141 14,1 -2,3 -1,4 e
67 161 7,94 0,8 0,3 e
82 152 15,2 -0,7 -0,5 e
90 158 19 0,0 0,0 e
91 148 -0,8 e
93 154 -0,3 e
98 157 39,25 0,0 -0,1 e
103 169 0,9 e
114 131 15 -3,5 -2,3 f
117 164 13 0,9 0,5 e
131 160 0,2 e
132 185 2,2 f
141 160 33,6 0,1 0,2 e
142 154,7 -0,3 e
144 151 7 -1,7 -0,6 e
148 175 17,5 1,9 1,4 e
149 160 10 0,4 0,2 e
150 169 0,9 e
158 130 13 -4,1 -2,4 f
160 160 49,2 0,1 0,2 e
162 150 15 -1,0 -0,7 e
165 158 0,0 e
176 147 29,4 -0,7 -0,9 e
184 152 -0,5 e
190 147 9,7 -2,1 -0,9 e
192 158 0,0 e
194 159 19 0,1 0,1 e
196 147 -0,9 e
202 164 20 0,6 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

67. LÜRV
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Zink - 2
157,7
182,7
134,5

± 3,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

Seite C-324 von C-355 



RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
213 164,41 0,5 e
215 168 25,2 0,8 0,8 e
222 149 -0,8 e
231 160 0,2 e
233 150 -0,7 e
234 153,5 21 -0,4 -0,4 e
249 162 40,5 0,2 0,3 e
251 150 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

67. LÜRV Zink - 2
Vorgabewert [µg/l]* 157,7 ± 3,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 182,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 134,5
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RV 2/23 - 67. LÜRV
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
4 464 46,4 1,5 1,2 e
6 420 16,8 -1,0 -0,3 e
11 438 50 0,4 0,3 e
13 314 -4,3 u
18 461 43 1,5 1,1 e
21 414 -0,6 e
23 438 35 0,5 0,3 e
24 395 59 -1,1 -1,3 e
41 420,7 43 -0,4 -0,3 e
46 450 56 0,7 0,7 e
47 450 45 0,9 0,7 e
48 422 63 -0,2 -0,3 e
50 430 0,0 e
54 440 0,4 e
60 200 -8,5 u
64 434 41 0,2 0,2 e
69 422 30 -0,5 -0,3 e
77 413 10 -2,5 -0,6 e
80 415 49 -0,6 -0,5 e
88 363 -2,5 f
94 444 0,5 e
96 438 53 0,3 0,3 e
99 432 48 0,1 0,1 e
101 427 128 0,0 -0,1 e
104 455 45,5 1,1 0,9 e
113 433 43 0,2 0,1 e
118 447 89,4 0,4 0,6 e
119 461 1,1 e
124 413 22,5 -1,4 -0,6 e
134 434 0,2 e
135 424 -0,2 e
147 438 9,16 1,5 0,3 e
151 444 52,4 0,6 0,5 e
153 341 -3,3 u
156 447 0,6 e
163 372 63,24 -1,8 -2,1 f
167 451 26,2 1,6 0,8 e
172 416 -0,5 e
173 402 41,4 -1,3 -1,0 e
177 431 43 0,1 0,1 e
191 399 -1,1 e
198 425 85 -0,1 -0,2 e
199 450 69 0,6 0,7 e
200 440,5 0,4 e
201 446 44 0,8 0,6 e
210 437 85,5 0,2 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

67. LÜRV
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Zink - 3
429,1
486,4
375,4

± 7,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**
216 425,8 -0,1 e
217 385,7 -1,6 e
219 411 82,2 -0,4 -0,7 e
221 437 72,5 0,2 0,3 e
232 443 39,9 0,7 0,5 e
240 411 35 -1,0 -0,7 e
244 385 -1,6 e
248 439 31 0,6 0,3 e
277 427 30 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

67. LÜRV Zink - 3
Vorgabewert [µg/l]* 429,1 ± 7,9
Tol.-grenze oben [µg/l] 486,4
Tol.-grenze unten [µg/l] 375,4
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/23 - 67. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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