










RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

2 0,326 0,044 0,1 0,1 e

10 0,296 0,087 -0,6 -1,0 e

13 0,3267 0,098 0,1 0,1 e

17 0,322 0,03 -0,1 0,0 e

21 0,2447 -3,0 u

22 0,38 0,047 2,4 2,0 e

24 0,287 -1,4 e

27 0,32 6,65 0,0 -0,1 e

29 0,34 0,085 0,4 0,6 e

36 0,195 0,02 -12,7 -4,9 u

40 0,31 0,062 -0,4 -0,5 e

46 0,341 0,051 0,7 0,6 e

49 0,366 1,5 e

54 0,38 2,0 e

65 0,302 0,038 -1,1 -0,8 e

71 0,233 0,037 -4,9 -3,4 u

72 0,374 1,8 e

78 0,32 0,08 -0,1 -0,1 e

81 0,366 0,073 1,2 1,5 e

86 0,323 0,039 0,0 0,0 e

91 0,311 0,033 -0,7 -0,5 e

93 0,332 0,3 e

99 0,295 0,038 -1,5 -1,1 e

109 0,292 0,059 -1,0 -1,2 e

110 0,306 0,06 -0,6 -0,6 e

112 0,31 0,031 -0,8 -0,5 e

124 0,35 0,11 0,5 1,0 e

125 0,383 2,1 f

132 0,302 -0,8 e

134 0,339 0,05 0,6 0,6 e

143 0,32 -0,1 e

144 0,246 0,05 -3,1 -2,9 f

151 0,284 0,02 -3,9 -1,5 e

163 0,316 0,012 -1,1 -0,3 e

165 0,292 0,058 -1,1 -1,2 e

166 0,359 1,3 e

170 0,333 0,091 0,2 0,4 e

172 0,358 1,2 e

176 0,292 0,029 -2,1 -1,2 e

190 0,337 0,5 e

193 0,395 2,5 f

195 0,321 0,064 -0,1 -0,1 e

198 0,3 0,015 -3,0 -0,9 e

200 0,355 0,079 0,8 1,1 e

202 0,323 0,025 0,0 0,0 e

204 0,345 0,031 1,4 0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

RV 3/23 - TW A1

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Chlorit - 7

0,3229

0,3797

0,2706

± 0,0016

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%
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RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

214 0,3119 -0,4 e

224 0,309 -0,5 e

238 0,3271 0,1 e

240 0,3116 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/23 - TW A1 Chlorit - 7

Vorgabewert [mg/l]* 0,3229 ± 0,0016

Tol.-grenze oben [mg/l] 0,3797

Tol.-grenze unten [mg/l] 0,2706
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,309 0,031 -2,6 -1,5 e

2 0,355 0,048 0,2 0,2 e

5 0,364 0,011 2,5 0,5 e

10 0,318 0,094 -0,7 -1,1 e

15 0,352 0,026 0,2 0,1 e

20 0,337 -0,5 e

21 0,2649 -3,1 u

22 0,41 0,05 2,4 2,0 e

26 0,362 0,054 0,4 0,4 e

30 0,326 0,03 -1,6 -0,9 e

45 0,342 0,034 -0,5 -0,3 e

54 0,41 2,0 e

63 0,286 0,021 -6,1 -2,3 f

66 0,295 -2,0 e

68 0,335 -0,5 e

69 0,414 0,062 2,1 2,1 f

71 0,271 0,043 -3,7 -2,8 f

74 0,33 -0,7 e

77 0,334 0,05 -0,6 -0,6 e

88 0,313 0,038 -2,0 -1,3 e

95 0,358 0,3 e

98 0,351 0,04 0,1 0,0 e

105 0,316 -1,2 e

110 0,332 0,06 -0,6 -0,6 e

126 0,346 0,055 -0,1 -0,1 e

133 0,359 0,036 0,5 0,3 e

138 0,028 -11,6 u

141 0,351 0,0 e

153 0,2837 0,071 -1,9 -2,4 f

157 0,426 2,5 f

160 0,347 -0,1 e

161 0,32 -1,1 e

166 0,353 0,1 e

171 0,0714 -10,0 u

180 0,359 0,3 e

186 0,341 0,05 -0,4 -0,3 e

202 0,363 0,028 0,9 0,4 e

208 0,381 14,3 0,0 1,0 e

209 0,345 0,012 -0,8 -0,2 e

214 0,344 -0,2 e

217 0,355 0,2 e

231 0,317 0,054 -1,2 -1,2 e

234 0,34 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/23 - TW A1

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Chlorit - 8

0,3498

0,4101

0,2944

± 0,0016
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

5 0,389 0,012 -0,3 -0,1 e

15 0,39 0,029 -0,1 0,0 e

19 0,124 -8,9 u

20 0,368 -0,8 e

29 0,38 0,095 -0,2 -0,4 e

31 0,383 0,04 -0,4 -0,3 e

37 1,9122 46,6 u

40 0,37 0,074 -0,6 -0,7 e

44 0,384 -0,2 e

45 0,366 0,037 -1,3 -0,8 e

46 0,407 0,061 0,5 0,5 e

51 0,368 0,037 -1,2 -0,8 e

57 0,352 -1,3 e

59 0,379 0,092 -0,3 -0,4 e

60 0,364 -0,9 e

66 0,33 -2,0 e

68 0,376 -0,5 e

77 0,374 0,056 -0,6 -0,6 e

79 0,37 -0,7 e

82 0,471 0,12 1,3 2,5 f

89 0,36 0,04 -1,5 -1,0 e

90 0,385 -0,2 e

94 0,382 -0,3 e

100 0,4168 0,8 e

105 0,352 -1,3 e

106 0,4039 0,4 e

113 0,3734 -0,6 e

117 0,38 -0,4 e

127 0,387 -0,1 e

135 0,3712 0,149 -0,3 -0,7 e

143 0,386 -0,2 e

157 0,476 2,6 f

161 0,355 -1,2 e

169 0,315 10 0,0 -2,5 f

185 0,415 0,7 e

186 0,379 0,056 -0,4 -0,4 e

196 0,277 0,056 -4,1 -3,8 u

197 0,358 -1,1 e

200 0,409 0,091 0,4 0,6 e

210 0,359 -1,1 e

211 0,456 0,547 0,2 2,0 e

231 0,358 0,061 -1,1 -1,1 e

234 0,385 -0,2 e

239 0,43 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/23 - TW A1

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Chlorit - 9

0,3908

0,4561

0,3306

± 0,0017
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,036 0,004 -5,0 -1,8 e

21 0,0464 -0,2 e

25 0,049 0,002 1,1 0,2 e

26 0,048 0,007 0,1 0,1 e

29 0,036 0,011 -2,0 -1,8 e

36 0,0345 0,005 -4,7 -2,0 e

37 0,0617 2,0 e

40 0,044 0,009 -0,8 -0,5 e

46 0,046 0,01 -0,3 -0,2 e

57 0,0467 -0,1 e

67 0,052 0,005 1,6 0,6 e

77 0,0387 0,006 -2,8 -1,4 e

79 0,045 -0,4 e

85 0,049 0,2 e

86 0,043 0,004 -1,9 -0,7 e

88 0,0441 0,005 -1,2 -0,5 e

91 0,0457 0,005 -0,6 -0,3 e

93 0,05 0,3 e

101 0,049 0,006 0,5 0,2 e

109 0,111 0,023 5,5 8,7 u

110 0,046 0,01 -0,3 -0,2 e

115 6,011 817,2 u

122 0,048 0,1 e

124 0,056 0,011 1,5 1,2 e

125 0,048 0,1 e

126 0,031 0,001 -12,3 -2,6 f

127 0,047 0,005 -0,2 -0,1 e

132 0,041 -1,0 e

143 0,044 -0,5 e

145 0,026 -3,4 u

153 0,04254 -0,8 e

166 0,305 35,3 u

178 0,0562 0,006 2,9 1,2 e

189 0,036 -1,8 e

196 0,0489 0,01 0,3 0,2 e

197 0,0485 0,1 e

200 0,044 0,006 -1,1 -0,5 e

204 0,0461 0,004 -0,6 -0,2 e

214 0,0446 -0,5 e

217 0,051 0,5 e

229 0,051 0,5 e

234 0,0493 0,3 e

235 0,056 0,005 3,1 1,2 e

239 0,049 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/23 - TW A1

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Chlorat - 1

0,04747

0,06206

0,03481

± 0,00229
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Laborcode Ergebnis [mg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

9 0,0589 0,012 -0,4 -0,3 e

10 0,049 0,025 -1,0 -1,6 e

13 0,0589 0,018 -0,2 -0,3 e

15 0,0621 0,006 0,3 0,1 e

18 0,0594 0,029 -0,1 -0,2 e

20 0,075 1,6 e

22 0,077 0,009 3,4 1,8 e

24 0,0586 -0,3 e

27 0,083 6,3 0,0 2,5 f

31 0,315 0,03 16,9 29,3 u

45 0,056 0,006 -1,6 -0,7 e

54 0,13 7,9 u

60 0,051 -1,3 e

65 0,0563 0,007 -1,3 -0,6 e

72 0,069 0,9 e

73 0,049 -1,6 e

74 0,0694 1,0 e

78 0,0667 0,013 0,9 0,6 e

81 0,0776 0,016 2,1 1,9 e

82 0,0535 0,013 -1,2 -1,0 e

95 0,066 0,6 e

100 0,0633 0,3 e

105 0,112 5,9 u

106 0,0666 0,6 e

112 0,15 0,015 11,7 10,3 u

113 0,0493 -1,6 e

121 0,063 0,2 e

123 0,0553 -0,8 e

131 0,0613 0,006 0,1 0,0 e

136 0,065 0,4 e

138 0,069 0,9 e

154 0,0665 0,01 1,1 0,6 e

160 0,072 1,3 e

163 0,059 0,009 -0,4 -0,3 e

170 0,0703 0,015 1,2 1,1 e

172 0,0525 -1,1 e

180 0,064 0,3 e

185 0,065 0,4 e

186 0,055 0,003 -3,2 -0,8 e

194 0,04 0,008 -5,1 -2,8 f

216 0,057 -0,5 e

218 0,07 1,0 e

224 0,0596 -0,2 e

228 0,065 0,011 0,7 0,4 e

231 0,068 0,007 1,9 0,8 e

238 0,0568 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 3/23 - TW A1

Vorgabewert [mg/l]*

Tol.-grenze oben [mg/l]

Tol.-grenze unten [mg/l]

Chlorat - 2

0,0611

0,07844

0,04588

± 0,00229
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 3/23 - TW A1

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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