








RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,0627 0,02 1,0 0,7 e

3 0,0487 0,01 -0,6 -0,3 e

4 0,059 0,02 0,6 0,4 e

5 0,0506 0,02 -0,2 -0,2 e

6 0,054 0,1 e

7 0,18 0,04 6,3 8,5 u

8 0,048 -0,4 e

9 0,109 0,02 5,0 3,8 u

11 0,049 -0,3 e

14 0,061 0,6 e

15 0,064 0,8 e

16 0,0473 0,03 -0,4 -0,5 e

17 0,05 -0,2 e

19 0,064 0,8 e

20 0,057 0,01 0,6 0,3 e

21 0,051 0,01 -0,3 -0,1 e

22 0,057 0,01 0,9 0,3 e

23 0,033 0,01 -4,5 -1,7 e

24 0,049 -0,3 e

25 0,047 0 -1,9 -0,5 e

27 0,0295 0,01 -3,1 -2,0 e

29 0,032 0,01 -4,7 -1,8 e

30 0,0835 0,03 2,0 2,1 f

31 0,045 -0,7 e

33 0,092 2,6 f

34 0,0599 0,02 0,9 0,5 e

35 0,075 0,01 3,4 1,5 e

37 0,054 0,02 0,2 0,1 e

38 0,079 0 9,4 1,8 e

39 0,0475 0,01 -0,8 -0,4 e

41 0,05 0,02 -0,3 -0,2 e

42 0,044 0,02 -0,8 -0,7 e

43 0,0486 0,01 -0,9 -0,3 e

45 0,0431 0,01 -1,4 -0,8 e

46 0,041 -1,0 e

50 0,0375 0,01 -4,2 -1,3 e

51 0,0494 -0,3 e

52 0,0666 0,03 0,9 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Gabapentin - 1

0,05265

0,08267

0,02918

± 0,00526
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,215 0,06 0,9 0,7 e

3 0,174 0,04 -0,4 -0,3 e

4 0,172 0,06 -0,4 -0,3 e

5 0,176 0,06 -0,3 -0,2 e

6 0,201 0,4 e

7 0,63 0,13 6,8 9,5 u

8 0,179 -0,1 e

9 0,417 0,08 5,5 5,0 u

11 0,206 0,5 e

14 0,219 0,7 e

15 0,257 1,5 e

16 0,167 0,1 -0,3 -0,5 e

17 0,179 -0,1 e

19 0,18 -0,1 e

20 0,173 0,04 -0,5 -0,3 e

21 0,185 0,03 0,0 0,0 e

22 0,188 0,03 0,2 0,1 e

23 0,13 0,03 -3,2 -1,4 e

24 0,13 -1,4 e

25 0,187 0,02 0,2 0,1 e

27 0,113 0,05 -2,5 -1,9 e

29 0,16 0,01 -2,7 -0,6 e

30 0,286 0,1 1,9 2,2 f

31 0,157 -0,7 e

33 0,325 3,0 u

34 0,211 0,05 1,0 0,6 e

35 0,253 0,02 5,9 1,5 e

37 0,189 0,06 0,2 0,1 e

38 0,283 0,01 11,1 2,1 f

39 0,173 0,05 -0,5 -0,3 e

41 0,157 0,04 -1,3 -0,7 e

42 0,159 0,08 -0,6 -0,7 e

43 0,179 0,03 -0,3 -0,1 e

45 0,157 0,05 -1,1 -0,7 e

46 0,146 -1,0 e

50 0,159 0,02 -1,8 -0,7 e

51 0,148 -1,0 e

52 0,242 0,02 4,7 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Gabapentin - 2

0,1843

0,2782

0,1091

± 0,0167
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,218 0,09 0,4 1,4 e

3 0,198 0,05 0,0 -0,1 e

4 0,199 0,05 0,0 0,0 e

5 0,208 0,05 0,3 0,7 e

6 0,191 -0,7 e

7 0,23 0,05 1,2 2,3 f

8 0,207 0,6 e

9 0,183 0,02 -1,3 -1,3 e

11 0,184 -1,2 e

12 0,2029 0,06 0,1 0,3 e

13 0,193 0,1 -0,1 -0,5 e

14 0,198 -0,1 e

15 0,19 -0,7 e

16 0,209 0,07 0,3 0,7 e

17 0,195 -0,3 e

19 0,192 -0,6 e

21 0,194 0,03 -0,4 -0,4 e

22 0,199 0,03 0,0 0,0 e

23 0,164 0,03 -2,2 -2,8 f

24 0,252 4,0 u

25 0,192 0,01 -1,8 -0,6 e

27 0,192 0,09 -0,2 -0,6 e

29 0,193 0,01 -1,8 -0,5 e

30 0,195 0,1 -0,1 -0,3 e

33 0,203 0,3 e

34 0,205 0,05 0,2 0,4 e

35 0,207 0,01 1,6 0,6 e

37 0,194 0,06 -0,2 -0,4 e

38 0,208 0,01 1,9 0,7 e

39 0,222 0,07 0,7 1,7 e

41 0,205 0,04 0,3 0,4 e

42 0,224 0,1 0,5 1,9 e

43 0,184 0,04 -0,8 -1,2 e

44 0,239 0,05 1,6 3,0 u

45 0,206 0,06 0,2 0,5 e

46 0,17 -2,4 f

49 0,204 0,4 e

50 0,2 0,03 0,0 0,1 e

51 0,187 -1,0 e

52 0,197 0,01 -0,4 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Carbamazepin - 2

0,1992

0,2257

0,1744

± 0,0051
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,509 0,2 0,1 0,2 e

3 0,494 0,12 -0,1 -0,3 e

4 0,496 0,12 -0,1 -0,2 e

5 0,523 0,13 0,3 0,6 e

6 0,534 0,9 e

7 0,54 0,1 0,7 1,1 e

8 0,52 0,5 e

9 0,5 0,06 -0,1 -0,1 e

10 0,2 0,06 -9,9 -9,7 u

11 0,471 -1,0 e

12 0,5091 0,14 0,1 0,2 e

13 0,514 0,26 0,1 0,3 e

14 0,473 -1,0 e

15 0,507 0,1 e

16 0,513 0,16 0,1 0,3 e

17 0,533 0,9 e

19 0,501 -0,1 e

21 0,493 0,07 -0,3 -0,3 e

22 0,493 0,07 -0,3 -0,3 e

23 0,408 0,08 -2,4 -3,0 u

24 0,573 2,1 f

25 0,488 0,01 -1,9 -0,5 e

27 0,464 0,22 -0,4 -1,2 e

29 0,475 0,01 -4,1 -0,9 e

30 0,475 0,23 -0,2 -0,9 e

33 0,508 0,2 e

34 0,512 0,13 0,1 0,3 e

35 0,514 0,02 0,8 0,3 e

37 0,475 0,14 -0,4 -0,9 e

38 0,531 0,02 2,4 0,8 e

39 0,559 0,17 0,7 1,7 e

41 0,496 0,12 -0,1 -0,2 e

42 0,557 0,24 0,5 1,6 e

43 0,465 0,09 -0,8 -1,2 e

44 0,534 0,1 0,6 0,9 e

45 0,519 0,16 0,2 0,5 e

46 0,456 -1,5 e

49 0,503 0,0 e

50 0,481 0,08 -0,5 -0,7 e

51 0,478 -0,8 e

52 0,513 0,02 1,0 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Carbamazepin - 3

0,503

0,5698

0,4403

± 0,0126
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,0579 0,02 0,0 0,1 e

3 0,058 0,01 0,1 0,1 e

4 0,0622 0,02 0,5 0,7 e

5 0,0583 0,02 0,1 0,1 e

6 0,062 0,6 e

7 0,06 0,01 0,5 0,3 e

8 0,058 0,1 e

9 0,0562 0,01 -0,3 -0,2 e

11 0,053 -0,7 e

13 0,0635 0,03 0,4 0,8 e

14 0,064 0,9 e

15 0,059 0,2 e

16 0,0637 0,02 0,7 0,9 e

17 0,0604 0,4 e

19 0,0547 -0,4 e

21 0,0714 0,02 1,3 1,9 e

22 0,056 0,01 -0,4 -0,2 e

23 0,051 0,01 -1,1 -1,0 e

24 0,2 19,9 u

25 0,055 0,01 -0,9 -0,4 e

27 0,049 0,02 -0,8 -1,3 e

29 0,046 0 -5,7 -1,8 e

30 0,0595 0,03 0,1 0,3 e

31 0,045 -2,0 e

33 0,043 -2,3 f

34 0,0598 0,02 0,3 0,3 e

35 0,063 0,01 1,9 0,8 e

38 0,058 0 0,3 0,1 e

39 0,0601 0,01 0,4 0,4 e

41 0,055 0,02 -0,2 -0,4 e

42 0,027 0,01 -7,2 -4,8 u

43 0,0517 0,02 -0,6 -0,9 e

44 0,054 0,01 -0,7 -0,5 e

45 0,0804 0,02 1,9 3,2 u

46 0,0498 -1,2 e

49 0,0572 0,0 e

50 0,0566 0,02 -0,1 -0,1 e

51 0,0652 1,1 e

52 0,0609 0,02 0,4 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Metoprolol - 1

0,0575

0,07182

0,04475

± 0,00269
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,228 0,09 0,2 0,3 e

3 0,222 0,06 0,1 0,1 e

4 0,214 0,06 -0,1 -0,2 e

5 0,22 0,09 0,0 0,0 e

6 0,219 0,0 e

7 0,27 0,05 2,0 1,7 e

8 0,23 0,4 e

9 0,223 0,03 0,2 0,1 e

11 0,199 -0,7 e

13 0,25 0,13 0,5 1,0 e

14 0,218 0,0 e

15 0,235 0,5 e

16 0,245 0,07 0,8 0,9 e

17 0,252 1,1 e

19 0,201 -0,7 e

21 0,262 0,08 1,1 1,4 e

22 0,215 0,03 -0,2 -0,1 e

23 0,179 0,04 -2,0 -1,5 e

24 0,728 16,5 u

25 0,211 0,02 -0,7 -0,3 e

27 0,195 0,89 -0,1 -0,9 e

29 0,184 0 -5,8 -1,3 e

30 0,23 0,13 0,2 0,4 e

31 0,181 -1,4 e

33 0,169 -1,8 e

34 0,228 0,06 0,3 0,3 e

35 0,239 0,02 1,8 0,7 e

38 0,225 0,01 0,8 0,2 e

39 0,228 0,04 0,4 0,3 e

41 0,215 0,04 -0,2 -0,1 e

42 0,104 0,03 -6,7 -4,2 u

43 0,19 0,07 -0,8 -1,1 e

44 0,219 0,04 0,0 0,0 e

45 0,337 0,1 2,3 3,8 u

46 0,192 -1,0 e

49 0,204 -0,5 e

50 0,208 0,07 -0,3 -0,4 e

51 0,233 0,5 e

52 0,244 0,02 1,9 0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Metoprolol - 2

0,2186

0,2804

0,1645

± 0,0115
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,489 0,2 0,0 0,0 e

3 0,486 0,12 0,0 0,0 e

4 0,466 0,14 -0,3 -0,3 e

5 0,5 0,2 0,1 0,2 e

6 0,502 0,2 e

7 0,56 0,11 1,3 1,1 e

8 0,503 0,2 e

9 0,467 0,07 -0,5 -0,3 e

11 0,459 -0,4 e

13 0,536 0,27 0,4 0,7 e

14 0,447 -0,6 e

15 0,533 0,7 e

16 0,538 0,15 0,7 0,7 e

17 0,576 1,3 e

19 0,453 -0,5 e

21 0,575 0,17 1,0 1,3 e

22 0,474 0,07 -0,3 -0,2 e

23 0,431 0,09 -1,1 -0,9 e

24 1,941 20,6 u

25 0,473 0,01 -0,9 -0,2 e

27 0,41 0,19 -0,8 -1,2 e

29 0,39 0 -7,3 -1,6 e

30 0,512 0,3 0,2 0,4 e

31 0,415 -1,1 e

33 0,376 -1,8 e

34 0,515 0,13 0,4 0,4 e

35 0,513 0,05 1,0 0,4 e

38 0,476 0,03 -0,5 -0,2 e

39 0,51 0,1 0,5 0,3 e

41 0,469 0,08 -0,4 -0,3 e

42 0,244 0,08 -6,1 -3,9 u

43 0,364 0,13 -1,9 -2,0 e

44 0,488 0,1 0,0 0,0 e

45 0,697 0,21 2,0 3,0 u

46 0,449 -0,6 e

49 0,448 -0,6 e

50 0,498 0,16 0,1 0,2 e

51 0,569 1,2 e

52 0,555 0,03 3,7 1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Metoprolol - 3

0,4859

0,6268

0,3626

± 0,0262
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,0612 0,01 0,0 0,0 e

3 0,0632 0,02 0,2 0,2 e

4 0,0689 0,02 0,6 0,8 e

5 0,0606 0,04 0,0 -0,1 e

6 0,055 -0,8 e

7 0,05 0,01 -2,1 -1,4 e

8 0,0671 0,6 e

9 0,0564 0,01 -1,3 -0,6 e

11 0,056 -0,7 e

13 0,063 0,03 0,1 0,2 e

14 0,061 -0,1 e

15 0,066 0,5 e

16 0,0637 0,01 0,3 0,2 e

17 0,0504 -1,3 e

19 0,0643 0,3 e

21 0,122 0,04 3,3 6,4 u

22 0,061 0,01 -0,1 -0,1 e

24 0,236 18,3 u

25 0,06 0 -0,7 -0,2 e

27 0,072 0,03 0,7 1,1 e

29 0,053 0,01 -2,7 -1,0 e

30 0,068 0,02 0,7 0,7 e

31 0,049 -1,5 e

34 0,0626 0,02 0,1 0,1 e

35 0,026 0 -15,0 -4,3 u

37 0,054 0,02 -0,9 -0,9 e

38 0,056 0 -2,6 -0,7 e

39 0,0712 0,02 0,8 1,0 e

41 0,065 0,02 0,4 0,4 e

42 0,061 0,22 0,0 -0,1 e

44 0,07 0,02 0,8 0,9 e

45 0,0743 0,08 0,3 1,4 e

46 0,0575 -0,5 e

50 0,0689 0,02 1,0 0,8 e

51 0,0647 0,3 e

52 0,0567 0,01 -1,2 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Sotalol - 1

0,06144

0,08049

0,04493

± 0,00367
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,215 0,04 -0,3 -0,3 e

3 0,221 0,06 -0,1 -0,1 e

4 0,216 0,08 -0,2 -0,2 e

5 0,216 0,15 -0,1 -0,2 e

6 0,222 0,0 e

7 0,21 0,04 -0,6 -0,5 e

8 0,235 0,4 e

9 0,203 0,02 -1,4 -0,7 e

11 0,212 -0,4 e

13 0,226 0,11 0,1 0,1 e

14 0,246 0,7 e

15 0,239 0,5 e

16 0,241 0,05 0,8 0,6 e

17 0,204 -0,7 e

19 0,214 -0,3 e

21 0,439 0,13 3,3 6,9 u

22 0,236 0,04 0,7 0,4 e

24 0,717 15,8 u

25 0,206 0,01 -2,3 -0,6 e

27 0,256 0,11 0,6 1,1 e

29 0,233 0,01 1,6 0,3 e

30 0,19 0,06 -1,2 -1,2 e

31 0,183 -1,4 e

34 0,221 0,06 -0,1 -0,1 e

35 0,095 0,02 -13,2 -4,6 u

37 0,18 0,05 -1,5 -1,5 e

38 0,2 0,01 -3,0 -0,8 e

39 0,236 0,08 0,3 0,4 e

41 0,22 0,06 -0,1 -0,1 e

42 0,224 0,08 0,0 0,0 e

44 0,294 0,06 2,3 2,3 f

45 0,268 0,02 3,6 1,4 e

46 0,196 -1,0 e

50 0,255 0,06 1,1 1,0 e

51 0,25 0,9 e

52 0,213 0,01 -1,1 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Sotalol - 2

0,2227

0,2854

0,1676

± 0,0122

Seite C-76 von C-81



RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± z-score zU-score Bewertung**

1 0,382 0,08 0,0 0,0 e

3 0,379 0,09 -0,1 -0,1 e

4 0,395 0,14 0,2 0,2 e

5 0,367 0,25 -0,1 -0,3 e

6 0,311 -1,3 e

7 0,36 0,07 -0,6 -0,4 e

8 0,422 0,6 e

9 0,349 0,04 -1,4 -0,6 e

11 0,354 -0,5 e

13 0,371 0,19 -0,1 -0,2 e

14 0,458 1,1 e

15 0,43 0,7 e

16 0,413 0,08 0,7 0,4 e

17 0,365 -0,3 e

19 0,372 -0,2 e

21 0,752 0,23 3,2 5,6 u

22 0,404 0,06 0,6 0,3 e

24 1,18 12,0 u

25 0,367 0,01 -1,2 -0,3 e

27 0,427 0,18 0,5 0,7 e

29 0,32 0,01 -5,0 -1,1 e

30 0,321 0,09 -1,3 -1,1 e

31 0,316 -1,2 e

34 0,394 0,1 0,2 0,2 e

35 0,157 0,01 -16,0 -4,0 u

37 0,32 0,1 -1,3 -1,1 e

38 0,358 0,02 -1,8 -0,5 e

39 0,436 0,15 0,7 0,8 e

41 0,395 0,12 0,2 0,2 e

42 0,393 0,14 0,1 0,1 e

44 0,49 0,1 2,1 1,6 e

45 0,451 0,14 1,0 1,0 e

46 0,343 -0,7 e

50 0,448 0,1 1,3 1,0 e

51 0,418 0,5 e

52 0,401 0,01 1,2 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 

sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 

k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

RV 4/23 - TW S2

Vorgabewert [µg/l]*

Tol.-grenze oben [µg/l]

Tol.-grenze unten [µg/l]

Sotalol - 3

0,3839

0,5162

0,2709

± 0,0252
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 4/23 - TW S2

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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