RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

*
> "
s
¢
LA ]
50
*
0."00:0’
P

* "
* ¥

.
S0

+ 4+

::: Universitat Stuttgart iswa

TR

PO

LS

Pt

* o008
shedetititetess
*ote',

ot

A

A/

00000

Analytische
Qualitatssicherung
Baden-Wurttemberg

Ringversuch 5/25
- TW S7 — Trifluoressigsaure in Trinkwasser —

Abschlussbericht

organisiert und durchgefiihrt von der AQS Baden-Wiirttemberg am
Institut fur Siedlungswasserbau, Wasserglite- und Abfallwirtschaft der Universitat Stuttgart
Bandtédle 2, D-70569 Stuttgart-Blisnau

AOS \?\/audret?e_m berg

und der

IWW Analytik und Service GmbH
MoritzstraRRe 26, 45476 Miilheim an der Ruhr

IWW

Stuttgart, im September 2025

Bericht Version 2.0 Seite 1 von 27



RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

AQS Baden-Wiirttemberg am Institut fiir Sied-
lungwasserbau, Wassergiite- und Abfallwirt-
schaft der Universitat Stuttgart

Bandtale 2

D-70569 Stuttgart Biisnau
http://www.aqsbw.de

Tel.: 0711 / 685-65446

Fax.: 0711 / 685-53769

E-Mail: info@aqsbw.de

Verantwortlich:

Wissenschaftlicher Leiter:

Ringversuchsleiter:

Fachliche Begleitung und
Probenherstellung

Dr.-Ing. Michael Koch

Dr.-Ing. Frank Baumeister

Dr. Vassil Valkov (IWW)
Dr. Laura Wiegand (IWW)

Freigabe des Berichts durch: Dr.-Ing. Frank Baumeister
Berichtsversion 2.0

Anderungen gegeniiber vorherigen Versionen Anhang C um die Ergebnisse

des Labors 44 erganzt

Bericht Version 2.0

am 18.09.2025

Seite 2 von 27


http://www.aqsbw.de/

RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

Inhalt
Lo Al EIMBINES ottt 4
2. RINGVEISUCNSABSIZN oottt et eaa e 4
3. HerstelluNg der PrODEN c....ee e e 4
4. PrOBENVEITEIUNG. ..o e 4
D ANAIYSENVEITANIEN Lo 4
6. ErgebnisrUCKIQUT . ..o 5
7. Homogenitdt und Stabilitat.....cccooiiiie e 5
8. Grundlagen der Aus- UNd BEWEITUNE ......ooiiiiiii et 5
O AUSWEITUNE oo 6
10.  Erlauterungen zu den ANNENEEN ..ot 6
11, MesSUNSICNEIrNEIT (MU ) ..o, 7
12, RUckgeflhrte ReferenzWErtE . covviii e, 7
13 INEEINMET e 7
Anhang A

L O PSP PTPPTTOPRURTON 8
Anhang B

Angegebene MessUNSICNEINEITEN .....ccvviii i 15
Anhang C

LI TSP USROS 16

Bericht Version 2.0 Seite 3 von 27



RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

1. Allgemeines
Dieser Ringversuch wurde im Rahmen der Analytischen Qualitatssicherung Baden-Wirttem-
berg in Zusammenarbeit mit dem IWW Zentrum Wasser in Milheim an der Ruhr und in Ko-
operation mit dem Netzwerk ,NORMAN* (Network of reference laboratories for monitoring
of emerging environmental pollutants) durchgefiihrt. Das Parameterspektrum umfasste die
Analytik folgender Substanz:

Zu analysierender Parameter CAS-Nummer des zu analysieren-
den Parameters
Trifluoressigsaure (TFA) 76-05-1

Die Art und Weise der Durchfiihrung und der Auswertung des Ringversuchs richtete sich nach
der DIN 38402 - A 45.

2. Ringversuchsdesign

Die Teilnehmer erhielten jeweils:

e 3 Proben zur Bestimmung des Parameters Trifluoressigsdaure (TFA) in 50-ml-Kunststoff-
rohrchen.

Es wurden 3 verschiedene Konzentrationsniveaus hergestellt. Alle Teilnehmer erhielten die
gleichen Proben.

3. Herstellung der Proben
Die Proben zur Bestimmung von Trilfuoressigsaure basierten auf einer realen Grundwasser-
matrix. Flr die Herstellung der Proben wurde das Grundwasser ohne weitere Vorbehandlung
verwendet.
Zur Herstellung der Proben wurde die Matrix mit Standardlésungen, deren Konzentrationen
genau bekannt waren, aufgestockt. Die mit den Analyten aufgestockten Proben deckten trink-
bzw. grundwasserrelevante Konzentrationsbereiche ab.

4. Probenverteilung

Die Proben wurden am 20.05.2025 per Expressdienst versandt.

5. Analysenverfahren

Im Rahmen des Ringversuches konnten grundsatzlich alle Analysenverfahren angewandt
werden, sofern sichergestellt war, dass fir den Parameter TFA eine untere Grenze des Ar-
beitsbereiches von 0,3 pg/l erreicht werden konnte.

Die Proben waren vom Teilnehmerlabor vollstandig selbst zu untersuchen (im eigenen Labor,
mit eigenem Personal und eigenen Geraten). Eine Untervergabe der Analytik war nicht zulas-

sig.
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Es waren je Probe zwei unabhéangige Untersuchungen durchzufithren. Anzugeben war der Mit-
telwert aus beiden Bestimmungen in pug/l mit drei signifikanten Stellen.

6. Ergebnisrtcklauf

Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 09.06.2025 dem Veranstalter Giber das Webpor-
tal mitgeteilt werden. Spater eingehende Werte konnten nicht berlicksichtigt werden.

7. Homogenitat und Stabilitat

Die Homogenitat und Stabilitat der Proben wurde durch Untersuchungen anhand ausgewahl-
ter Probenansatze bestatigt.

8. Grundlagen der Aus- und Bewertung

Die grundsatzliche Vorgehensweise bei der Auswertung der Ringversuche der AQS Baden-
Wirttemberg ist in dem Dokument , Auswertung der Ringversuche und Erlauterungen zum
Bericht” beschrieben. Dieses kann unter www.agsbw.de/pdf/ausw berichte v1.pdf eingese-
hen und heruntergeladen werden.

Der Ringversuch wurde wie folgt ausgewertet:
Zugewiesener Wert Xpt: Referenzwert aus den Einwaagen

Standardabweichung zur Eignungsbeurtei- | Q-Methode

lung o
Obere Limitierung von op:: 25 %
Untere Limitierung von opt: 5%
Leistungsbewertung: zy-Score
Klassifizierung der Einzelergebnisse ‘ Zy ‘ <20 erfolgreich
2,0< \ Zu \ <3,0 fragwiirdig
\ Zu \ >3,0 unzureichend
Parameterbewertung: Ein Parameter war dann erfolgreich be-

stimmt, wenn mindestens 2 von 3 Werten
innerhalb der Toleranzgrenzen (|zu|s 2)
des jeweiligen Parameters erfolgreich be-
stimmt waren.
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9. Auswertung

Zahl der teilnehmenden Labore: 79
5 Labore gaben keine Ergebnisse ab.

Zahl der abgegebenen Werte: 222
Zahl der akzeptierten Werte: 197 (88,74 %)

Graphik der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Laboratorien je Parameter:
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10. Erlauterungen zu den Anhangen

Die Erlauterungen zu den Anhangen entnehmen Sie bitte dem Dokument , Auswertung der
Ringversuche und Erlduterungen zum Bericht” auf unserer Internetseite unter
www.aqgsbw.de/pdf/ausw_berichte v1.pdf.
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11. Messunsicherheit (MU)

Allgemein:
Anzahl Labore mit gliltigen Werten 73
Anzahl an Labore mit giltigen Werten und
Angabe der MU 54 (73,97%)
Anzahl gliltiger Werte 219
Anzahl glltiger Werte mit MU-Angabe 161 (73,5 %)

Angabe der Messunsicherheit in Abhangigkeit vom Akkreditierungsstatus:

Akkreditierstatus der Zahl der Werte | Zahl der Werte mit Messunsi-
Werte cherheitsangabe

akkreditiert 129 104 (80,6 %)

nicht akkreditiert 90 57 (63,3 %)

keine Angabe 0 0(0%)

Interpretation der MU-Angaben:

Bei den Diagrammen zur Darstellung der abgegebenen Messunsicherheiten fallt auf, dass die
Spannweite sehr grol8 ist, von unrealistisch klein bis viel zu grol3. Eine Plausibilitatsbetrachtung
unter Nutzung der Vergleichsstandardabweichungen in Ringversuchen ware hier sicher hilf-
reich.

Wenn Messunsicherheiten zu klein geschatzt werden, hat dies zur Folge, dass Werte, die im
Ringversuch als , erfolgreich® bewertet werden (| zq)| £ 2), einen groRen Z-Score haben. Wenn
|T] > 2 ist, heilt dies, dass die ,,eigenen” Anforderungen an die Qualitat der Werte (definiert
durch die Angabe der Messunsicherheit) nicht erfillt sind.

Anzahl an Werten mit MU fiir die |zy| < 2,0 gilt 146

Anzahl an diesen Werten, deren Betrag des -scores > 2 betragt 26 (17,81 %)
Die eigenen Anforderungen des Labors sind nicht erfiillt, bzw. die MU ist
zu klein geschatzt

12. Rickgeflhrte Referenzwerte
Die Erlduterungen zu riickgefiihrten Referenzwerten entnehmen Sie bitte dem Dokument
»Auswertung der Ringversuche und Erlauterungen zum Bericht” auf unserer Internetseite
www.aqgsbw.de/pdf/ausw_berichte vi.pdf.

13. Internet
Der Bericht ist im Internet verfligbar unter www.aqsbw.de/pdf/319/bericht_319.pdf
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Anhang A
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Steigung der linearen Regression: 0,993; mittlere Wiederfindung: 99,3 %
neg. x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0,0017 ug/l
erw. Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,017 pg/l = 100 %

Bericht Version 2.0

Seite 1 von 27



RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser Anhang A
RV 5/25 - TW S7

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen
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Methodenspezifische Auswertung

Methodenanteile Trifluoressigsdure
90 -

20 78,08

Anteil in %

LC-MS-Direktinjektion IC-MS-Direktinjektion  Andere Verfahren = GC-MS-Derivatisierung

Methodenvergleich Trifluoressigsaure

Haufigkeit in %

' .,-';I-Andere Verfahren
# IC-MS-Direktinjektion

ZUWENE  wenig rich:[_ig_ — ! / LC-MS-Direktinjektion

Die mit der IC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
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rel. Standardabw. methodenspezifisch
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Robuster Mittelwert [ug/l]

Niveau

Erw. Unsicherheit des Mittelwerts [ug/l]

Erw. Unsicherheit des Mittelwerts [%]

Robuste Standardabweichung [ug/l]
Robuste Standardabweichung [%]

Anzahl Werte
aullerhalb unten
aullerhalb oben
aullerhalb [%]

0,713

0,022

3,145

0,134 |18,83 [56 4 4 14,286

N[ —

2,833

0,069

2,436

0,417 14,72 |57 4 1 8,7719

3 18,612

0,214

2,482

1,291 [14,99 [57 4 0 7,0175
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IC-MS-Direktinjektion
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Trifluoressigsaure- erw. Messunsicherheit
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Trifluoressigséure - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,713|% 0,029

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,9859

Tol.-grenze unten [ug/l] 0,4836

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
1 0,591 0,177 -1,4 -1,1 e
2 0,6541 -0,5 e
3 0,59 -1,1 e
4 0,47 0,094| -49 -2,1 f
5 0,719 0,288| 0,0 0,0 e
6 0,743 0,09| 0,6 0,2 e
7 0,853 0,171 1,6 1,0 e
9 0,735 0,221 0,2 0,2 e
10 0,542 022 -1,5 -1,5 e
11 0,847 0,118] 2,2 1,0 e
12 0,924 0,277 1,5 1,5 e
13 0,62 0,24 -0,8 -0,8 e
14 0,635 0,265| -0,6 -0,7 e
15 0,748 0,224 0,3 0,3 e
16 1,04 0,2 3,2 2,4 f
17 0,701 0,14 | -0,2 -0,1 e
18 0,68 0,061] -1,0 -0,3 e
20 0,635 0,021 -4,4 -0,7 e
21 0,71 0,21 0,0 0,0 e
22 0,683 -0,3 e
23 1,49 0,14 | 10,9 5,7 u
24 0,9 0,09| 4,0 1,4 e
25 0,534 0,16 | -2,2 -1,6 e
26 8,824 59,4 u
27 0,887 0,18 | 1,9 1,3 e
28 0,98 0,1 5,1 2,0 e
29 0,699 -0,1 e
31 0,723 0,1 e
32 0,723 0,18 | 0,1 0,1 e
33 0,679 0,021 -1,9 -0,3 e
34 0,71 0,1 -0,1 0,0 e
35 0,715 0,13| 0,0 0,0 e
36 1,044 026| 25 2,4 f
37 1,03 0,31 2,0 2,3 f
38 0,725 0,1 e
40 0,5423 15| -0,2 -1,5 e
41 0,816 0,245 0,8 0,8 e
42 0,699 -0,1 e
43 0,105 0,03 | -29,1 -5,3 u
44 0,651 0,098 -1,2 -0,5 e
45 0,962 0,144| 3,4 1,8 e
46 0,7354 0,2 e
47 0,609 0,004 -7,1 -0,9 e
48 0,6432 0,097 -1,4 -0,6 e
49 0,39 0,195 -3,3 -2,8 f
50 0,694 0,173| -0,2 -0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwdirdig; u = unzureichend
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Trifluoressigséure - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,713|% 0,029

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,9859

Tol.-grenze unten [ug/l] 0,4836

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z-score |Bewertung**
51 0,075 0,1 | -12,3 -5,6 u
53 0,784 0,26 0,5 0,5 e
54 0,641 0,192| -0,7 -0,6 e
55 0,445 -2,3 f
56 0,7 0,07 | -0,3 -0,1 e
57 0,5717 0,149] -1,9 -1,2 e
58 0,889 0,256| 1,4 1,3 e
59 0,69 -0,2 e
60 0,756 0,091 0,9 0,3 e
61 0,696 0,07| -04 -0,1 e
62 0,77 0,25| 0,5 0,4 e
63 0,664 -0,4 e
64 0,694 0,18 | -0,2 -0,2 e
65 0,71 0,591 0,0 0,0 e
66 0,755 0,121 0,7 0,3 e
67 0,895 0,179] 2,0 1,3 e
68 0,778 0,5 e
69 0,664 20 0,0 -0,4 e
70 0,698 -0,1 e
71 0,9235 1,5 e
72 0,52 -1,7 e
73 0,61 -0,9 e
74 0,75 0,3 e
75 0,44 -2,4 f
76 0,661 0,01 | -3,4 -0,5 e
77 0,56 -1,3 e
78 0,791 0,237 0,7 0,6 e
79 0,696 0,139] -0,2 -0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragw(rdig; u = unzureichend
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Anhang C

Trifluoressigsaure - 1

1,42

1,22

1,02

0,82

0,62

Konzentration in pg/|

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Trifluoressigsaure - 1

z,-Score
o

OO LOOSOLOOCNN 0N O ROSI0OS OGN0 T OIS OO0 N <O O~ QD0 XX OO OO 0NN OO o
LOSING NN SOOI NGO OGO ORILO-ADIO. 00 < v NGO~ ALOONN—<IOM—00\N

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Trifluoressigsaure - 1
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Erw.Messunsicherheit in pg/|
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Trifluoressigsadure - 1

[ J E——— ““""" S .-.-.'.'.'.'.'.l.l.l.l.l. LARRANRRAS

C-Score

COw—Vwmﬂ'ﬂ‘v—(OCDOOVI\VFLOOLOLONOULONC"}(D(D(OFOGJNI\I\I\I\V—KOLOLOQ‘ [s¢]
<t SO OUNTOO—MOANOOMN M —oOwn OTOO™ ANOMN™—MO+—<TAANN

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Trifluoressigséure - 2

Vorgabewert [ug/I]* 2,852|+ 0,107

Tol.-grenze oben [ug/l] 3,681

Tol.-grenze unten [ug/l] 2,129

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
1 2,43 0,728 -1,1 -1,2 e
2 2,5724 -0,8 e
3 3,44 1,4 e
4 2,39 0,477 -1,9 -1,3 e
5 2,76 1,104] -0,2 -0,3 e
6 2,88 0,35] 0,2 0,1 e
7 3,4 0,679 1,6 1,3 e
9 2,82 0,85] -0,1 -0,1 e
10 2,58 1 -0,5 -0,8 e
11 3,67 0,118] 10,3 2,0 e
12 3,567 1,07 1,3 1,7 e
13 2,3 0,89 ] -1,2 -1,5 e
14 2,44 1,02] -0,8 -1,1 e
15 2,861 0,858 0,0 0,0 e
16 3,09 0,5 0,9 0,6 e
17 2,83 0,566| -0,1 -0,1 e
18 2,73 0,246 -0,9 -0,3 e
20 2,544 0,044 -5,3 -0,9 e
21 2,69 0,81 ] -0,4 -0,4 e
22 2,98 0,3 e
23 3,37 0,05] 8,8 1,3 e
24 2,8 0,281 -0,3 -0,1 e
25 2,3 0,691 -1,6 -1,5 e
26 0,552 -6,4 u
27 3,16 0,65] 0,9 0,7 e
28 3,76 0,35 5,0 2,2 f
29 2,73 -0,3 e
31 2,98 0,6 0,4 0,3 e
32 2,79 0,7 -0,2 -0,2 e
33 2,659 0,074 -3,0 -0,5 e
34 2,71 0,39 ] -0,7 -0,4 e
35 2,88 0,523| 0,1 0,1 e
36 3,156 0,791 0,8 0,7 e
37 3,06 092 04 0,5 e
38 2,75 -0,3 e
40 2,307 1,5 -0,7 -1,5 e
41 3,63 1,09 1,4 1,9 e
42 2,71 -0,4 e
43 0,485 0,15 ] -25,7 -6,5 u
44 2,67 0,403 -0,9 -0,5 e
45 4,41 0,66 | 4,7 3,8 u
46 2,9383 0,2 e
47 2,545 0,1 -4,2 -0,8 e
48 2,6941 0,404 -0,8 -0,4 e
49 1,3 0,65] -4,7 -4,3 u
50 2,69 0,671 -05 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwdirdig; u = unzureichend
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RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser
RV 5/25 - TW S7

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigséure - 2

Vorgabewert [ug/I]* 2,852|+ 0,107

Tol.-grenze oben [ug/l] 3,681

Tol.-grenze unten [ug/l] 2,129

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z-score |Bewertung**
51 0,2 0,1 | -36,2 -7,3 u
53 2,99 0,7 0,4 0,3 e
54 2,52 0,757 -0,9 -0,9 e
55 2,33 -1,4 e
56 2,9 0,291 0,3 0,1 e
57 2,399 0,624 -1,4 -1,3 e
58 3,801 1,13 1,7 2,3 f
59 3,2 0,8 e
60 2,955 0,355 0,6 0,2 e
61 2,86 0,29 ] 0,1 0,0 e
62 2,79 0,85] -0,1 -0,2 e
63 2,67 -0,5 e
64 3,103 0,805 0,6 0,6 e
65 2,79 0,59 ] -0,2 -0,2 e
66 2,87 0,46 0,1 0,0 e
67 3,61 0,722 2,1 1,8 e
68 2,97 0,3 e
69 2,712 20 0,0 -0,4 e
70 2,885 0,1 e
71 2,887 0,1 e
72 2,55 -0,8 e
73 2,4 -1,2 e
74 2,9 0,1 e
75 1,8 -2,9 f
76 2,538 0,32 ] -1,9 -0,9 e
77 2,25 -1,7 e
78 3,08 0,924 0,5 0,6 e
79 2,71 0,542 -0,5 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwirdig; u = unzureichend
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Anhang C
RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigsaure - 2
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Konzentration in pg/|
N
RN

LOJORINNSORLO LS USRI +OORKONIOSIOORING-OD. 000N OO0 NSO NI (OO

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Trifluoressigsaure - 2
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Anhang C
RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser
RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigsaure - 2
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Trifluoressigsaure - 2
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

RV 5/25 - TW S7

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigséure - 3

Vorgabewert [ug/I]* 8,556|+ 0,32

Tol.-grenze oben [ug/l] 11,33

Tol.-grenze unten [ug/l] 6,164

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z,-score [Bewertung**
1 7,28 218 -1,2 -1,1 e
2 7,8672 -0,6 e
3 11,38 2,0 e
4 10,6 213 19 1,5 e
5 8,14 3,256 -0,3 -0,3 e
6 8,91 1,07 0,6 0,3 e
7 10 2 1,4 1,0 e
9 8,52 256] 0,0 0,0 e
10 7,08 2,8 -1,0 -1,2 e
11 11 0,118| 14,3 1,8 e
12 11,064 3,319] 1,5 1,8 e
13 7,7 3 -0,6 -0,7 e
14 8,5 3,55] 0,0 0,0 e
15 8,912 2,674 0,3 0,3 e
16 10,3 1 3,3 1,3 e
17 8,62 1,721 0,1 0,0 e
18 8,19 0,737 -0,9 -0,3 e
20 6,532 0,267| -9,7 -1,7 e
21 7,88 2,3 -0,6 -0,6 e
22 8,6 0,0 e
23 10,3 0,35 74 1,3 e
24 8,4 0,841 -0,3 -0,1 e
25 7,17 2151 -18 -1,2 e
26 2,716 -4.9 u
27 8,81 1,8 0,3 0,2 e
28 9,81 0,9 2,6 0,9 e
29 8,2 -0,3 e
31 8,85 1,8 0,3 0,2 e
32 8,72 2,2 0,1 0,1 e
33 8,011 0,25 -2,7 -0,5 e
34 8,2 1,19 -0,6 -0,3 e
35 8,65 1,57 0,1 0,1 e
36 7,775 1,94 ] -0,8 -0,7 e
37 8,06 2421 -0,4 -0,4 e
38 8,61 0,0 e
40 6,908 207 -1,6 -1,4 e
41 11,7 3,5 1,8 2,3 f
42 8,65 0,1 e
43 1,523 0,457| -25,2 -5,9 u
44 7,17 1,08 -2,5 -1,2 e
45 10,2 1,5 2,1 1,2 e
46 9,1903 0,5 e
47 7,577 0,18 ] -5,3 -0,8 e
48 9,575 1,436 1,4 0,7 e
49 2,92 146 | -7,5 -4,7 u
50 7,66 1,15| -1,5 -0,7 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwdirdig; u = unzureichend
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RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser
RV 5/25 - TW S7

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigséure - 3

Vorgabewert [ug/I]* 8,556|+ 0,32

Tol.-grenze oben [ug/l] 11,33

Tol.-grenze unten [ug/l] 6,164

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z-score |Bewertung**
51 0,28 0,1 | -49,4 -6,9 u
53 9,69 2,6 0,9 0,8 e
54 7,16 215 -1,3 -1,2 e
55 7,2 -1,1 e
56 8,5 0,85] -0,1 0,0 e
57 6,735 1,751 -2,0 -1,5 e
58 9,896 1,58 1,7 1,0 e
59 9,51 0,7 e
60 8,602 1,03| 0,1 0,0 e
61 8,61 0,86 0,1 0,0 e
62 8,61 2,6 0,0 0,0 e
63 8,16 -0,3 e
64 10,318 2,678 1,3 1,3 e
65 8,51 1,4 -0,1 0,0 e
66 8,72 1,4 0,2 0,1 e
67 10,1 2,02| 15 1,1 e
68 8,95 0,3 e
69 7,86 20 -0,1 -0,6 e
70 8,112 -0,4 e
71 7,566 -0,8 e
72 8,02 -0,4 e
73 7,3 -1,0 e
74 9,2 0,5 e
75 5,75 -2,3 f
76 7,46 0,881 -2,3 -0,9 e
77 6,77 -1,5 e
78 8,91 267] 0,3 0,3 e
79 7,48 147 | -14 -0,9 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragw(rdig; u = unzureichend
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Anhang C
RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigsaure - 3

Konzentration in pg/|

NNNSSIO—OIO0 QAN O OO0 ANOMIOO—OOROIONDD  MN—(OINORILNNLD (OO v—— <+
Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Trifluoressigsaure - 3
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Anhang C
RV 5/25 - TW S7 - Trifluoressigsaure in Trinkwasser

RV 5/25 - TW S7

Trifluoressigsaure - 3
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Trifluoressigsaure - 3
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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