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1. Allgemeines
Dieser Ringversuch wurde im Rahmen der Analytischen Qualitatssicherung Baden-Wirttem-
berg in Zusammenarbeit mit dem IWW Zentrum Wasser in Milheim an der Ruhr und in Ko-
operation mit dem Netzwerk ,NORMAN* (Network of reference laboratories for monitoring
of emerging environmental pollutants) durchgefiihrt. Das Parameterspektrum umfasste die
Analytik folgender Substanzen:

Zu analysierende Parameter CAS-Nummer der zu analysieren-
den Parameter

Acesulfam 33665-90-6

Cyclamat 100-88-9

Saccharin 81-07-2

Sucralose 56038-13-2

1H-Benzotriazol 95-14-7

4-Methyl-1H-Benzotriazol 29878-31-7

5-Methyl-1H-Benzotriazol 136-85-6

Summe Methyl-1H-Benzotriazole -

Die Art und Weise der Durchfiihrung und der Auswertung des Ringversuchs richtete sich nach
der DIN 38402 - A 45.

2. Ringversuchsdesign

Die Teilnehmer erhielten jeweils:

e 3 Proben zur Bestimmung von Acesulfam, Cyclamat, Saccharin, Sucralose, 1H-Benzotri-
azol, 4-Methyl-1H-Benzotriazol, 5-Methyl-1H-Benzotriazol in 50-ml-Kunststoffréhr-
chen. Die Probenmenge betrug mindestens 50 ml. Konservierung durch Zugabe von 40
mg/| Natriumazid. Die Proben enthielten Acetonitril als Losevermittler.

Es wurden 3 verschiedene Konzentrationsniveaus hergestellt. Alle Teilnehmer erhielten die
gleichen Proben.

3. Herstellung der Proben

Die Proben zur Bestimmung der SiiRstoffe und Benzotriazole basierten auf einer realen Trink-
wassermatrix. Flr die Herstellung der Proben wurde das Trinkwasser ohne weitere Vorbe-
handlung verwendet.

Zur Herstellung der Proben wurde die Matrix mit Standardlésungen, deren Konzentrationen
genau bekannt waren, aufgestockt.

Die mit den Analyten aufgestockten Proben deckten trink- bzw. grundwasserrelevante Kon-
zentrationsbereiche ab.
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4. Probenverteilung

Die Proben wurden am 02.09.2025 per Expressdienst (GoExpress) versandt.

5. Analysenverfahren

Im Rahmen des Ringversuches konnten grundsatzlich alle Analysenverfahren angewandt
werden, sofern sichergestellt war, dass fir simtliche Parameter folgende unteren Grenzen
des Arbeitsbereiches erreicht werden konnten:

Parameter Untere Grenze des
Arbeitsbereichs [ug/I]

Acesulfam 0,05*
Cyclamat 0,05*
Saccharin 0,05*
Sucralose 0,1
1H-Benzotriazol 0,05
4-Methyl-1H-Benzotriazol 0,05
5-Methyl-1H-Benzotriazol 0,05

*Angabe bezieht sich auf die Sdureform der StiBstoffe und nicht auf das entsprechende Salz

Die Proben waren vom Teilnehmerlabor vollstandig selbst zu untersuchen (im eigenen Labor,
mit eigenem Personal und eigenen Geraten). Eine Untervergabe der Analytik war nicht zulas-

sig.

Es waren je Probe zwei unabhdngige Untersuchungen durchzufiihren. Anzugeben war der Mit-
telwert aus beiden Bestimmungen in pg/l mit drei signifikanten Stellen.

6. Ergebnisrtcklauf

Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 22.09.2025 dem Veranstalter (iber das Ringver-
suchsportal mitgeteilt werden. Spater eingehende Werte konnten nicht berticksichtigt wer-
den.

7. Homogenitat und Stabilitat
Die Homogenitat und Stabilitdt der Proben wurde durch Untersuchungen des IWWs bestatigt.

8. Grundlagen der Aus- und Bewertung

Die grundsatzliche Vorgehensweise bei der Auswertung der Ringversuche der AQS Baden-
Wirttemberg ist in dem Dokument , Auswertung der Ringversuche und Erlduterungen zum
Bericht” beschrieben. Dieses kann unter www.agsbw.de/pdf/ausw_berichte v1.pdf eingese-
hen und heruntergeladen werden.

Bericht Version 1.0 Seite 5 von 132


http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf

RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

Der Ringversuch wurde wie folgt ausgewertet:

Zugewiesener Wert Xpt:

Referenzwert:
SuRstoffe und 1H-Benzotriazol

Konsenswert (Hampel-Schatzer):
Methylbenzotriazole und Summe der
Methylbenzotriazole

Standardabweichung zur Eignungsbeurtei- | Q-Methode

lung opt:

Obere Limitierung von op:: 25 %

Untere Limitierung von op:: 5%

Leistungsbewertung: zy-Score

Klassifizierung der Einzelergebnisse ‘ Zu ‘ <2,0 erfolgreich
2,0< ‘ Zu \ <3,0 fragwiirdig
‘ Zu ‘ >3,0 unzureichend

Parameterbewertung:

Ein Parameter war dann erfolgreich be-
stimmt, wenn mindestens 2 von 3 Werten
innerhalb der Toleranzgrenzen (|zu|£ 2)
des jeweiligen Parameters erfolgreich be-
stimmt waren.

Bericht Version 1.0
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9. Auswertung

Zahl der teilnehmenden Labore:

39
1 Labor gab keine Ergebnisse ab

Zahl der abgegebenen Werte

732

Zahl der akzeptierten Werte

654 (89,34 %)

Graphik der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Laboratorien je Parameter:
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10. Erlauterungen zu den Anhangen

Die Erlauterungen zu den Anhangen entnehmen Sie bitte dem Dokument , Auswertung der

Ringversuche und Erlduterungen
www.aqgsbw.de/pdf/ausw berichte vi.pdf.

11.

Allgemein:

Messunsicherheit (MU)

zum Bericht”

auf unserer

Internetseite

unter

Anzahl Labore mit giiltigen Werten

38

Anzahl an Labore mit giltigen Werten und
Angabe der MU

29 (76,3 %)

Anzahl gliltiger Werte

732

Anzahl giiltiger Werte mit MU-Angabe

521 (71,2 %)

Bericht Version 1.0
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Angabe der Messunsicherheit in Abhangigkeit vom Akkreditierungsstatus:

Akkreditierungsstatus der | Zahl der Werte
Werte

Zahl der Werte mit Messunsi-

cherheitsangabe

Akkreditiert 558

422 (75,6 %)

nicht akkreditiert 174

99 (56,9%)

Interpretation der MU-Angaben:

Bei den Diagrammen zur Darstellung der abgegebenen Messunsicherheiten fallt auf, dass die
Spannweite sehr grol ist, von unrealistisch klein bis viel zu gro3. Eine Plausibilitatsbetrachtung
unter Nutzung der Vergleichsstandardabweichungen in Ringversuchen ware hier sicher hilf-

reich.

Wenn Messunsicherheiten zu klein geschatzt werden, hat dies zur Folge, dass Werte, die im
Ringversuch als ,erfolgreich” bewertet werden (|zw)| < 2), einen grofRen {-Score haben. Wenn
|T] > 2 ist, heilt dies, dass die ,,eigenen” Anforderungen an die Qualitdt der Werte (definiert
durch die Angabe der Messunsicherheit) nicht erfillt sind.

Anzahl an Werten mit MU fiir die |zy| < 2,0 gilt

456

zu klein geschatzt

Anzahl an diesen Werten, deren Betrag des C-scores > 2 betragt
Die eigenen Anforderungen des Labors sind nicht erfillt, bzw. die MU ist

52 (11,4%)

12. Ruckgefuhrte Referenzwerte
Die Erlauterungen zu riickgefiihrten Referenzwerten entnehmen Sie bitte dem Dokument
,Auswertung der Ringversuche und Erlauterungen zum Bericht” auf unserer Internetseite

www.agsbw.de/pdf/ausw berichte vi.pdf.

13. Internet

Der Bericht ist im Internet verfligbar unter www.aqsbw.de/pdf/323/bericht_323.pdf

Bericht Version 1.0
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Anhang A

Acesulfam
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Steigung der Regressionsgeraden: 1,034; mittlere Wiederfindung: 103,4%

negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0 pg/|

erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0051 ug/l =0 %
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Anhang A
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Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die

Limitierungen.
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Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile Acesulfam
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Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste
statistische Verteilung auf.
Die mit LC-MS nach Anreicherung ermittelten Werte waren eher niedrig.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A

2 E|l. 2 E
= = B = =
= £ £ =2 £ £
g 2 gl&8 g 2
O Q P K] ©
T 2 2| &F 2 @
al 32 ) ) o ) -
2|E 2 |8 & @
pd S o o} 4 @ o
1]10,1840 0,0127 6,9]0,1825 0,0073 4,0
20,4041 0,0220 5,5/0,3982 0,0123 3,1
3]1,0294 0,0623 6,0]0,9956 0,0282 2,8
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
OGesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
0,25
0,2
I I
3 1
E
£ 0,15
5
3
2 01
=
0,05
0

1

Niveau

Bericht Version 1.0

Seite 4 von 132



RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
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rel. Standardabw. methodenspezifisch
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Cyclamat
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Wiederfindung und Matrixgehalt
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Steigung der Regressionsgeraden: 0,971; mittlere Wiederfindung: 97,1%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0 pg/|
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0022 ug/l =0 %
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen
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Methodenspezifische Auswertung

Methodenanteile Cyclamat
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Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste
statistische Verteilung auf.
Die mit LC-MS nach Anreicherung ermittelten Werte waren eher niedriger.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A
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Anhang A

Mittelwert in pg/I

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

0,05

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt

Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion

2
Niveau

n pg/l

Mittelwert

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

0O Gesamt

Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion

Niveau

Bericht Version 1.0

Seite 11 von 132



RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch
18
16
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2
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3 8
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©
»nh 6
£ 4
2
0 T T 1
1 2 3
Niveau
«f=Gesamt —— LC-MS - Direktinjektion

LC-MS - Direktinjektion

2| 8| =
2 3 g 2
| 2| &| 5| 3
5 = = © ©
= 8| 8| 2| 2
= © © © ®
15|35 |%|c¢ .
& S S g -(EE [0} £ GCJ )
= 2 2 IS IS b= 5 | 8 =
= L L n n Q o o) o)
g | 2| 2| 2| e |2 |T|=]| =
sl 23|12 8| 8|55 |5 %
ES S 2 2 3 3 £ S| sS| S
Z 14 L LLl 14 o < ®© ®© ©
1 10,147 10,004 (2,632 0,017 (11,73 |31 1 4 16,129
2 10,323 10,011 |3,543 |0,051 15,78 |31 1 2 9,6774
3 10,813 (0,024 12,917 |0,106 |12,99 |31 1 1 6,4516
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Saccharin

Anhang A

o] = &
£ =3 o = <= —
s | 8_| Ry 5| 3 2 g K
'03 GJ%) g’e 'S 'E' c 'E' c
s 235 28 '5 |5 sl & g
g 2| 2x 2 g 2 fe) 5 fe) 5
o 2w N @ [} o) [ [
s=| 5%l 25| Bl Bl Bl Bl Bl [s|e
= 2¢| ¢h| 8 S o o O ol ol2l8| =
5 S8 25| 52 § 2 2 2 eS|l =
= 08l 2| ©§ 5 ) w ) 0|2l alaol o
ol £ 8| 28| 52 ®? 2 2| 2 2|23 || =
S Re] o = T O - C = < = N cl=l<cl<c]| <
®© ol =3 sl O o ) &) O olEl=|<| =
g ol gl £/ 2| 2 g g g 8g|gg|S
= o s 2 8=| 3o o =] ] ] SlclsI5] 5
p >| W N| o E] vom e < < < | <|o|m] ®
110,1903| 3,69(0,0267|0,0267| 14,05/0,2483|0,1402(30,51| -26,30{33| 3| 0]9,1
2[0,4152| 3,13|0,0457]0,0457| 11,00]|0,5125|0,3286|23,45| -20,85| 33| 3| 0]9,1
3| 1,038] 3,00(/0,0894(0,0894| 8,62| 1,226|0,8664|18,08| -16,53[33| 3| 0]9,1
Summe| 99| 9| 0[9,1
Wiederfindung und Matrixgehalt
Saccharin
1,2
1
> 08
E
= /
S o6
3
b
S 04
0,2
O T T T T
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Einwaage in pg/|

Steigung der Regressionsgeraden: 0,957; mittlere Wiederfindung: 95,7%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0 pg/|
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0039 ug/l =0 %
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Saccharin

N
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N
o

10 m\ﬁ\

rel. Standardabweichung in %
=
u

0 T T T T
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2
Konzentration in pg/|
Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die
Limitierungen.
Saccharin
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L
a
2 -10
<

-20 / e

-30

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2

Konzentration in pg/|
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

Methodenspezifische Auswertung

Methodenanteile Saccharin

100 ~

90,91

90 -

80 -

60 -

50 A

Anteil in %

30 -
20 -

0,06 3,03

: _ : I 4

LC-MS - Direktinjektion LC-MS - Anreicherung Andere Verfahren

Methodenvergleich Saccharin

Haufigkeit in %

zu viel

Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste
statistische Verteilung auf.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A

2 g|l-. 2 E
= = B = =
= £ £ =2 £ £
g & g8 g 2@
0 0 = 0 0
g 2 2| ¥ 2 2
al 32 ) ) o ) -
2|E 2 |8 & @
Z| = o o 4 o o
1]0,1795 0,0116 6,5]0,1903 0,0070 3,7
20,3883 0,0199 5,110,4152 0,0130 3,1
3] 0,995 0,039 3,9] 1,038 0,031 3,0
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
0,25
0,2
S f
E
£ 0,15
5
3
2 01
£
0,05
0

1

Niveau
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch

16

14 M——
12 \\
10 \

rel. Standardabw. in %
(0]

6
4
2
0 T T 1
1 2 3
Niveau

«f=Gesamt —e— LC-MS - Direktinjektion

LC-MS - Direktinjektion
28| =
2 3 g 2
gl 2| 5|3
5 = = © )
= 8| 8| 2| 2
= © © © ®
2 = = ° °
s | £l 2|2 S g 5| <
Ele|le| 5| 5| e|zs|8]E
= S S n n o o o o
g | 2| 2| 2| e |2 |T|=]| =
sle (=228 |g |5 |5 |35 3
2| 8 2 2 3 3 £ S| S| S
P 14 L L o 14 < ® ®© ®©
1 10,179 ]0,006 |3,374 (0,027 [15,03 |31 2 1 9,6774
2 10,387 |0,011 2,937 ]0,051 [13,08 |31 3 1 12,903
3 (0,991 0,022 |2,242 ]0,099 [9,985 |31 3 0 9,6774
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

Sucralose

b} = =
£ =8 o = = —
s | 8| 89l 5| 3 Z g =
'03 GJ%) g’e 'S 'E' c 'E' c
s 235 28 '5 |5 sl & g
ga":’ D x %g 2 fe) 5 fe) 5
o 2w N @ [} o) [ [
s=| 5%l 25| Bl Bl Bl Bl Bl [s|e
= 85| 2h| 8 © o o| o ANEIEIES
g 22| 25| 52 S| 2 3 ? 2F 38 S
= 08l 2| ©§ 5 ) w ) 0|2l alal o
ol £ 8| 28| 52 ®? 2 2| 2 2|23 5| T
S Re] o = T O = C = < = N cl=l<c|c o
®© ol =3 sl O o ) &) O olE|l=|< =
S| ol gl £/ 2| 2 g g g 8§|e|e| &
= o s 2 8=| 3o o =] ] ] SlclSs|S S
Z S| wN| n E] om 2 < < < | L|®|® ®©
1]0,4062| 2,61[0,0689]|0,0689| 16,97]|0,5576|0,2781|37,27| -31,55|27| 0O 3|11,1
2(0,8863| 2,53/0,1314|0,1314| 14,83| 1,172|0,6401|32,18| -27,77|27| 1| 2]|11,1
3| 2,216] 2,51(0,3135|0,3135| 14,15 2,894| 1,627(30,60| -26,56|27| 1| 3|14,8
Summe| 81| 2| 8[12,3
Wiederfindung und Matrixgehalt
Sucralose
2,5
2 P
S
2
= 15
o
3
g 1
£
0,5
O T T T T
-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Einwaage in pg/|

Steigung der Regressionsgeraden: 0,992; mittlere Wiederfindung: 99,2%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0,0094 ug/l
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0094 ug/l = 100 %
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RV 8/25 - TW S1 - SiiRstoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Sucralose
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Konzentration in pg/|

Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die
Limitierungen.

Sucralose
50
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.\F
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Ausschlussgrenzen in %

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Konzentration in pg/|
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile Sucralose

wenig

90 + 85,19
80 -
70 -
60 -
X
£ 20 1
%
£ 40 -
<
30 +
20 A
11,11
0 - . :
LC-MS - Direktinjektion LC-MS - Anreicherung Andere Verfahren
Methodenvergleich Sucralose
00 T
< 80 + P S
£ |_— —
2 60 — o
3] |
5 | ——
& 40 e 2=
> |
20 | .//»' e
|~ A i
0 m— ' 7LC-MS-Anreicherung
zu wenig ——_.h.r__\/LC-MS - Direktinjektion

richtig
zu viel

Die Unterschiede zwischen den Verfahren waren nicht signifikant.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A

2 E|l. 2 E
= = B = =
= £ £ =2 £ £
g 2 gl&8 g 2
= S © = © ©
5 2 2| & 2 2
al 32 ) ) o ) -
2|E 2 |8 & @
pd S @ o} 4 @ o
1]10,4121 0,0332 8,0]0,4156 0,0142 3,4
20,8904 0,0632 7,110,8957 0,0243 2,7
3] 2,206 0,151 6,8] 2,225 0,056 2,5
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
OGesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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o
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o
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o
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Mittelwert in pg/I
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2
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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Mittelwert in pg/I
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch
20
18 — \
X \;
£ 14
21
S
s 10
2
s 8
26
g
4
2
0 T T 1
1 2 3
Niveau
«f=Gesamt —— LC-MS - Direktinjektion

LC-MS - Direktinjektion
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= 8| 8| 2| 3
h © © @© @©
215 | 3| 5| ¢ c
-@ S S g -(EE [0} £ GCJ )
= 2 2 IS IS b= 5 | 8 =
= L L n n Q o o) o)
g | 2| 2| 2| e |2 |T|=]| =
sle (=228 |g |5 |5 |35 3
2| 8 g g 3 3 £ S| sS| S
Z 14 L LLl 14 14 < ® ®© ®©
1 10,418 0,02 [4,717 (0,077 [18,49 |24 3 12,5
2 10,889 (0,036 (4,097 |0,143 [16,06 |24 1 2 12,5
3 [2,188 0,08 |3,652 |0,313 |14,31 |24 2 3 20,833
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol

b} = =
E — g ; = E —_—
s | 8| 89l 5| 3 Z g =
'03 GJ%) g’e 'S 'E' c 'E' c
s 235 28 '5 |5 sl & g
g 2| 2x 2 g 2 fe) 5 fe) 5
ol 2 @ N © o) O (0] (0]
s=| 5%l 25| Bl Bl Bl Bl Bl [s|e
= 2<| 25| S o o o| ¢ ol ol 2|8 =
g 22| 25| 52 S| @ 3 2 2538
= 08l 2| ©§ 5 ) w ) 0|2l alaol o
ol £ 8| 28| 52 ®? 2 2| 2 2|23 || =
S Re] o = T O - C = < = N cl=l<cl<c]| <
®© ol =3 sl O o ) &) O olEl=|<| =
g ol gl £/ 2| 2 g g g 8g|gg|S
= o s 2 8=| 3o o =] ] ] SlclsI5] 5
Z S| wN| n E] om 2 < < < <|L|m®|®| ®©
110,1792| 3,13[/0,0136]0,0136| 7,56]0,2074|0,1530|15,74| -14,61|31| 1| 1]|6,5
2(0,3909| 3,06/0,0331|0,0331| 8,47|0,4602(0,3272|17,72| -16,29| 31| 1| 2|9,7
3/0,9773| 3,05/0,0827|0,0827| 8,46| 1,150/0,8183(17,69| -16,27|31| 1| 2|9,7
Summe| 93| 3| 5|8,6
Wiederfindung und Matrixgehalt
1H-Benzotriazol
1,2
1 /‘
08
3
'E /
S o6
3
g
E 0,4
0,2
O T T T T T
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Einwaage in pg/|

Steigung der Regressionsgeraden: 1,002; mittlere Wiederfindung: 100,2%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0,0019 ug/l
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0019 ug/l = 100 %
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Anhang A

1H-Benzotriazol
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=
u

0,2 0,4 0,6 0,8
Konzentration in pg/I

1,2

Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die

Limitierungen.
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

Methodenspezifische Auswertung

Methodenanteile 1H-Benzotriazol

100 ~
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80 -

60 -

50 -

Anteil in %
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| I

LC-MS - Direktinjektion Andere Verfahren
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ZU wenig wenig oo T—

L LC-MS - Direktinjektion
richtig

t .‘- /' Andere Verfahren
E%ﬂﬂ_ﬁﬁ/

viel .
zu viel

Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung
auf.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A

2 E|l. 2 E
= = B = =
= £ £ =2 £ £
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0 O = O IS
g 2 2| ¥ 2 2
al 32 ) ) o ) -
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pd S @ o} 4 @ o
1]0,1817 0,0061 3,3]0,1811 0,0059 3,3
210,3925 0,0149 3,810,3928 0,0121 3,1
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
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RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch
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Z 14 L LLl 14 14 < ® ®© ®©
1 10,183 ]0,003 [1,664 (0,013 [7,291 |30 1 2 10
2 10,395 (0,007 {1,818 |0,032 |7,967 |30 2 3 16,667
3 (0,985 0,017 |1,763 |0,076 |7,725 |30 1 2 10
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang A

4-Methyl-1 H-Benzotriazol
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110,1956] 9,82/0,0392]0,0392| 20,04]|0,2835]0,1236|44,95| -36,82|26( 1| 5]23,1
2(0,4261| 8,33|0,0724]|0,0724| 16,99]0,5855(0,2916(37,39| -31,56|26| 2| 1|11,5
3|1 1,039] 9,23]10,1956]0,1956| 18,82| 1,475]0,6785141,88| -34,72|26| 2| 1]11,5
Summe| 78| 5| 7|15,4

Wiederfindung und Matrixgehalt

1,2

Mittelwert in pg/I
o
[e)]

4-Methyl-1H-Benzotriazol

/

e

0,2

0,4 0,6 0,8 1
Einwaage in pg/|

1,2

1,4

Steigung der Regressionsgeraden: 0,808; mittlere Wiederfindung: 80,8%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0,0068 ug/l
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0068 ug/l = 100 %
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RV 8/25 - TW S1 - Siikstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Anhang A
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Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die

Limitierungen.
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RV

RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
8/25-TW S1

Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile 4-Methyl-1H-Benzotriazol
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LC-MS - Direktinjektion Andere Verfahren
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Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung

auf.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Anhang A
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1]0,1956 0,0192 9,8]0,2431 0,0097 4,0
2|0,4261 0,0355 8,3]0,5224 0,0162 3,1
3] 1,039 0,096 9,2 1,296 0,037 2,9
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
OGesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
0,3
0,25
= i
8o 0,2
£ -
% o015
3
2
's 0,1
0,05
0

1

Niveau
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RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
0,6
0,5 1
T
0,4 1

Mittelwert in pg/I
o
w

0,2
0,1
0
2
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
1,4
I
1,2
—_— 1 J_
S~
2
£ 0,8
o
2
3 0,6
E
204
0,2
0
3
Niveau
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RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch
25
20
X
£
215
1]
i
1]
2
€ 10
o
E
5
0 T T 1
1 2 3
Niveau
«f=Gesamt —— LC-MS - Direktinjektion

LC-MS - Direktinjektion
28| <
2 2 e 2
gl 2| 5|3
5 = = o) ‘©
= 8| 8| 2| 3
= © © © ®
2 = = B B
s ||| 8|S g |5 =
sl | &l s|s| g 5|38 &
= L L n n Q o o) o)
g | 2| 2| 2| e |2 |T|=]| =
sl 21218 |2|5|35|35| 5
2| 8 2 2 3 3 £ S| sS| S
Z 14 L LLl 14 14 < ® ®© ®©
1 (0,196 0,01 (4,89 ]0,038 [19,56 |25 1 5 24
2 10,435 (0,017 |3,995 (0,069 |15,98 |25 2 2 16
3 |1,057 |0,049 |4,607 |0,195 [18,43 |25 2 1 12
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RV 8/25 - TW S1

5-Methyl-1 H-Benzotriazol

o] = &
£ =3 o = <= —
s | 8_| Ry 5| 3 2 g K
© 3 [0) %) g’ &) 'S 'E' c 'E' c
s 235 28 '5 |5 sl & g
g 2| 2x 2 g 2 fe) 5 fe) 5
o 2w N @ [} o) [ [
s=| 5%l 25| Bl Bl Bl Bl Bl [s|e
= 85| 2h| 8 © o o| o ANEIEIES
g 22| 25| 52 S| 2 3 ? 2F 38 S
= 08l 2| ©§ 5 ) w ) 0|2l alal o
ol £ 8| 28| 52 ®? 2 2| 2 2|23 5| T
S Re] o = T O = C = < = N cl=l<c|c o
®© ol =3 sl O o ) &) O olE|l=|< =
S| ol gl £/ 2| 2 g g g 8§|e|e| &
= o s 2 8=| 3o o =] ] ] SlclSs|S S
p >| W N| o E] vom e < < < |<|®|® @
1(0,1928| 7,44|0,0293]|0,0293]| 15,18]|0,2565[0,1381(33,02| -28,39| 26| 0| 4]|15,4
2(0,4184| 7,86/0,0671|0,0671| 16,04]|0,5651[0,2933(35,08| -29,90| 26| 0| 4|15,4
3| 1,054] 5,99]0,1287|0,1287| 12,21| 1,329[0,8107(26,10| -23,10|26] 3| 1]|15,4
Summe| 78| 3| 9[154
Wiederfindung und Matrixgehalt
5-Methyl-1H-Benzotriazol
1,2
1 /
> 08
3
= /
S o6
_; /
b
's 0,4
0,2
O T T T T T T
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
Einwaage in pg/|

Steigung der Regressionsgeraden: 0,926; mittlere Wiederfindung: 92,6%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0 pg/|
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,005 ug/l =0 %
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RV 8/25 - TW S1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Anhang A

5-Methyl-1H-Benzotriazol

N
wu

N
o

10

rel. Standardabweichung in %
=
u

0,2 0,4 0,6 0,8 1
Konzentration in pg/|

1,2

Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die

Limitierungen.
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5-Methyl-1H-Benzotriazol
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Ausschlussgrenzen in %
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-30

0,2 0,4 0,6 0,8 1
Konzentration in pg/|

1,2

Bericht Version 1.0

Seite 38 von 132



RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile 5-Methyl-1H-Benzotriazol

100

92,31

90 -

70 -

60 -

Anteil in %
(0]
o

40 -

30 A

10 -

7,69

I

LC-MS - Direktinjektion

Andere Verfahren

Methodenvergleich 5-Methyl-1H-Benzotriazol

Haufigkeit in %

-

f Andere Verfahren

/ LC-MS - Direktinjektion

zu viel

Die mit der LC-MS-Direktinjektion ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung
auf.
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RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

2 E|l. 2 E
= = B = =
= £ £ =2 £ £
g 2 gl&8 g 2
0 O = O IS
g 2 2| ¥ 2 2

al 32 ) ) o ) -
2|E 2 |8 & @

z S o o} 4 @ o
110,1928 0,0143 7,4|0,2084 0,0061 29
2]0,4184 0,0329 7,910,4547 0,0130 2,9
3] 1,054 0,063 6,01 1,137 0,032 2,8

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
OGesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion

0,25

0,2 T I
= |
E
£ 0,15
5
3
2 01
=

0,05
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1
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RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion

0,5
0,45 I

0,4
0,35

o
w

0,25

o
[N}

Mittelwert in pg/I

0,15
0,1
0,05

2
Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch

18
16

w 14
g '\\
= 12
2 T
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°
3 8
c
©
h 6
£ 4
2
0 T T 1
1 2 3
Niveau

«f=Gesamt —— LC-MS - Direktinjektion

LC-MS - Direktinjektion
28| =
E 3 g 2
s |z |22
= | 2|5 |35|¢
= 8| 8| 2| 3
= © © © ®
s | = | = | B | ¢
s | £l 2|2 S g 5| <
El 2l 2|s| 8| ®| 5|8 8
= S S n n o o o o
g | 2| 2| 2| e |2 |T|=]| =
sle (=228 |g |5 |5 |35 3
ES S g = S 3 £ S | S S
P 14 L L 14 14 < ® ®© ®©
1 10,193 0,007 (3,41 0,026 |13,64 |25 0 4 16
2 10,42 10,014 |3,285 [0,055 |13,14 |25 0 4 16
3 (1,071 |0,027 12,53 10,108 (10,12 |25 3 1 16
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RV 8/25 - TW S$1

Summe=MethyIbenzotriazole

Anhang A

o] = S
£ 8 o = I
2 3 Rl S| 2 2 m =
so| 85| ¢l §| 2| S| T <
=& 238 58 S 5 gl § 3
£ 2 gé .% g E o 5 o 5
2ol 28] €N g © o © ©
&) = S ®© o = o c c c c C| c
=| 2¢| o5| IS S o ol ¢ ol o128 =
> 52| 2| 5o = > = = 212518 &
= 08l 2| ©§ 5 ) w ) 0|2l alaol o
ol £ 8| 28| 52 ®? 2 2| 2 2|23 || =
S Qo 9 = © O = C = < < < Cl=l<cl<c]| <
®© ol =3 sl O o ) &) O olEl=|<| =
S| B e8| 2l 28 2| g g g g|glelge
= o s 2 8=| 3o o =] ] ] SlclsI5] 5
Z S| W R| o €] om 2 < < < <|L|m®|®| ®©
1| 1,476] 5,67|0,1864|0,1864| 12,63| 1,876 1,124|27,06| -23,86|31| 1| 2[9,7
210,6191 5,25(0,0724|0,0724| 11,70|0,7734{0,4817|24,94| -22,19|31| 1| 2|9,7
3| 1,266| 5,68|0,157710,1577| 12,45| 1,603|0,9678|26,66| -23,55| 30| 1| 29,7
Summe| 92| 3| 6]9,8
Wiederfindung und Matrixgehalt
Summe_Methylbenzotriazole
1,8
1,6
1,4 V
> 12
i /
5 1
o /
208
g
E 0,6
014 /
0I2 /
O T T T T T T T T T
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Einwaage in pg/I

Steigung der Regressionsgeraden: 0,891; mittlere Wiederfindung: 89,1%
negativer x-Achsenabschnitt entspricht dem Matrixgehalt: 0 pg/|
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalt: 0,0244 ug/l =0 %
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RV 8/25 - TW S1

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Summe_Methylbenzotriazole
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Die mit der Q-Methode ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht die
Limitierungen.
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Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile Summe_Methylbenzotriazole
100

90,32

90 -

70 -

60 -

Anteil in %
()]
o

40 -
30 -
20 -
] 6,45
10 3,23
0 - . - : [ ]
LC-MS - Direktinjektion Andere Verfahren LC-MS - Anreicherung
Methodenvergleich Summe_Methylbenzotriazole
100 T*"""' o T
< 80+ [ ESERee=—=e
£ o —_—
£ 60 — T
Q "
& 40 G e
5 | e
: _ e e SIS
T 5 * - . -
S —
A —
0 _L — o= Andere Verfahren
. ——
Zu wenig wenig o . LC-MS - Direktinjektion
richtig .
viel .
zu viel

Die Unterschiede zwischen den Verfahren waren nicht signfikant.
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RV 8/25 - TW S1

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

erw. Unsicherheit [ug/l]
erw. Unsicherheit [%]
Referenzwert [ug/l]
erw. Unsicherheit [ug/l]
erw. Unsicherheit [%]

Mittelwert [ug/l]

1,476 0,084 5,71 1,744 0,046 2,6
0,6191 0,0325 5,3]0,7240 0,0291 4,0
1,266 0,072 571 1,373 0,041 3,0

w ro — Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
2
1,8 I
1,6
T
1,4 1

1,2

Mittelwert in pg/I
=
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0,6
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0
1
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Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B LC-MS - Direktinjektion

1,6

1,4 T

0,8

0,6

Mittelwert in pg/I

0,4

0,2

3

Niveau

Bericht Version 1.0

Seite 47 von 132



RV 8/25 - TW S1 - Su3stoffe und Benzotriazole Anhang A
RV 8/25 - TW S1

rel. Standardabw. methodenspezifisch
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LC-MS - Direktinjektion
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1 _[1,488 [0,044 [2,956 |019 [12,74 [29 |1 2 |10,345
2 0,624 0,017 2,781 (0,075 [11,98 [29 |0 3 [10,345
3 |1,278 (0,035 [2,722 [0,147 [11,52 |28 |1 1 |7.1429
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Anhang B
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Anhang B
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RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol- erw. Messunsicherheit
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RV 8/25 - TW S1

5-Methyl-1H-Benzotriazol- erw. Messunsicherheit
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Acesulfam - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1825|+ 0,0073

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,2506

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,125

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 0,19 0,028] 0,5 0,2 e
3 0,188 0,2 e
5 0,152 0,004| -7,3 -1,1 e
6 0,317 0,152 1,8 4,0 u
7 0,304 0,014] 15,4 3,6 u
8 0,194 0,049 0,5 0,3 e
9 0,131 0,013] -6,9 -1,8 e
10 0,198 0,5 e
11 0,163 -0,7 e
12 0,23 0,021 4,3 1,4 e
13 0,2 0,02 1,6 0,5 e
14 0,173 0,087 -0,2 -0,3 e
15 0,179 0,04 | -0,2 -0,1 e
16 0,1768 0,035 -0,3 -0,2 e
17 0,191 0,04 04 0,2 e
18 0,245 0,049 2,5 1,8 e
19 0,22 0,03 24 1,1 e
20 0,12809 -1,9 e
21 0,159 0,04 -1,2 -0,8 e
22 0,189 0,038 0,3 0,2 e
23 0,193 0,03| 0,7 0,3 e
24 0,176 0,053] -0,2 -0,2 e
25 0,147 0,03 -2,3 -1,2 e
26 0,158 -0,9 e
27 0,169 0,048]| -0,6 -0,5 e
28 0,176 -0,2 e
29 0,181 0,054| -0,1 -0,1 e
30 0,187 0,1 e
31 0,15 0,03 -2,1 -1,1 e
32 0,188 0,2 e
33 0,19 0,02 0,7 0,2 e
34 0,234 0,05 2,0 1,5 e
35 0,212 0,9 e
36 0,223 1,2 e
37 0,126 0,05| -2,2 -2,0 e
38 0,209 0,084] 0,6 0,8 e
39 0,18 0,036| -0,1 -0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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Anhang C

Acesulfam -1
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Konzentration in pg/I
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Laborkennziffer
Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/25-TW S$1

Anhang C

Acesulfam -1

Erw.Messunsicherheit in pg/|
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Laborkennziffer
Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
Acesulfam -1
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Acesulfam - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,3982|+ 0,0123

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,5136

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,2972

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
2 0,426 0,064 0,9 0,5 e
3 0,4 0,0 e
5 0,36 0,001 -6,2 -0,8 e
6 0,667 0,32 1,7 4,7 u
7 0,633 0,02 | 20,0 4,1 u
8 0,406 0,102 0,2 0,1 e
9 0,285 0,029 -7,3 -2,2 f
10 0,43 0,6 e
11 0,393 -0,1 e
12 0,501 0,045| 4.4 1,8 e
13 0,39 0,05 -0,3 -0,2 e
14 0,367 0,184 -0,3 -0,6 e
15 0,404 0,09 0,1 0,1 e
16 0,3858 0,077] -0,3 -0,2 e
17 0,435 0,08 0,9 0,6 e
18 0,476 0,095 1,6 1,3 e
19 0,49 0,06 | 3,0 1,6 e
20 0,28737 -2,2 f
21 0,386 0,1 -0,2 -0,2 e
22 0,411 0,082 0,3 0,2 e
23 0,411 0,06 04 0,2 e
24 0,392 0,117 -0,1 -0,1 e
25 0,352 0,072 -1,3 -0,9 e
26 0,351 -0,9 e
27 0,4 0,113 0,0 0,0 e
28 0,415 0,3 e
29 0,386 0,116] -0,2 -0,2 e
30 0,409 0,2 e
31 0,316 0,063| -2,6 -1,6 e
32 0,402 0,1 e
33 0,379 0,04 | -0,9 -0,4 e
34 0,436 0,09] 0,8 0,7 e
35 0,499 1,7 e
36 0,493 1,6 e
37 0,273 0,109 -2,3 -2,5 f
38 0,562 0,225 1,5 2,8 f
39 0,41 0,082 0,3 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

RV 8/25 - TW S1

Acesulfam - 3

Vorgabewert [ug/I]* 0,9956|+ 0,0282

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,324

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,7117

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 1,08 0,16 1,0 0,5 e
3 1,08 0,5 e
5 0,982 0 -1,0 -0,1 e
6 1,65 0,794] 1,6 4,0 u
7 1,62 0,009| 42,2 3,8 u
8 1,04 0,26 0,3 0,3 e
9 0,763 0,074] -5,9 -1,6 e
10 1,08 0,5 e
11 0,823 -1,2 e
12 1,25 0,11 45 1,5 e
13 1,05 0,12 0,9 0,3 e
14 0,946 0,473] -0,2 -0,3 e
15 0,997 0,221] 0,0 0,0 e
16 0,9721 0,194 -0,2 -0,2 e
17 1,14 0,2 1,4 0,9 e
18 1,15 0,23 1,3 0,9 e
19 1,22 0,14 3,1 1,4 e
20 0,78269 -1,5 e
21 1,04 0,26 0,3 0,3 e
22 1,05 0,11 1,0 0,3 e
23 1,031 0,95 0,5 0,2 e
24 0,959 0,288] -0,3 -0,3 e
25 0,846 0,173 -1,7 -1,1 e
26 0,944 -0,4 e
27 1,01 0,286| 0,1 0,1 e
28 1,029 0,2 e
29 0,964 0,289| -0,2 -0,2 e
30 1,081 0,5 e
31 0,838 0,168 -1,9 -1,1 e
32 1,16 1,0 e
33 0,95 0,16 | -0,6 -0,3 e
34 1,152 0,06 | 4,7 1,0 e
35 1,2 1,2 e
36 1,28 1,7 e
37 0,724 0,289 -1,9 -1,9 e
38 1,05 0,42 0,3 0,3 e
39 1,1 0,22 0,9 0,6 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend

Bericht Version 1.0

Anhang C

Seite 7 von 132



Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1

RV 8/25 - TW S1 Cyclamat - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1521|+ 0,0053

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,1886

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,1196

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 0,147 0,029] -0,3 -0,3 e
3 0,137 -0,9 e
5 0,146 0,004| -1,8 -0,4 e
6 0,142 0,068| -0,3 -0,6 e
7 0,284 0,016]| 15,7 7,2 u
8 0,124 0,029] -1,9 -1,7 e
9 0,0883 0,008| -13,3 -3,9 u
10 0,201 2,7 f
11 0,141 -0,7 e
12 0,179 0,015| 34 1,5 e
13 0,16 0,03] 0,5 0,4 e
14 0,162 0,049 04 0,5 e
17 0,149 0,03 -0,2 -0,2 e
18 0,148 0,03 -0,3 -0,3 e
19 0,17 0,03 1,2 1,0 e
20 0,14001 -0,7 e
21 0,142 0,04 -0,5 -0,6 e
22 0,144 0,029] -0,5 -0,5 e
24 0,13 0,039 -1,1 -1,4 e
25 0,127 0,03 -1,6 -1,5 e
26 0,136 -1,0 e
27 0,12 0,014 -42 -2,0 e
28 0,147 -0,3 e
29 0,149 0,045 -0,1 -0,2 e
30 0,141 -0,7 e
31 0,142 0,036] -0,6 -0,6 e
32 0,151 -0,1 e
33 0,139 0,02 -1,3 -0,8 e
35 0,18 1,5 e
36 0,156 0,2 e
37 0,132 0,053] -0,8 -1,2 e
38 0,202 0,081 1,2 2,7 f
39 0,14 0,028]| -0,8 -0,7 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

Anhang C
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Erw.Messunsicherheit in pg/|

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1 Cyclamat - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,3318|+ 0,0106

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,4469

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,2342

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
2 0,326 0,065| -0,2 -0,1 e
3 0,308 -0,5 e
5 0,279 0,001 -9,9 -1,1 e
6 0,302 0,145 -04 -0,6 e
7 0,709 0,026] 26,9 6,6 u
8 0,264 0,061 -2,2 -1,4 e
9 0,195 0,018] -13,3 -2,8 f
10 0,359 0,5 e
11 0,25 -1,7 e
12 0,392 0,034 34 1,0 e
13 0,36 0,07 0,8 0,5 e
14 0,314 0,094 -04 -0,4 e
17 0,341 0,07 0,3 0,2 e
18 0,362 0,072 0,8 0,5 e
19 0,37 0,07 1,1 0,7 e
20 0,3233 -0,2 e
21 0,293 0,07 -1,1 -0,8 e
22 0,326 0,065| -0,2 -0,1 e
24 0,299 0,09 -0,7 -0,7 e
25 0,269 0,062 -2,0 -1,3 e
26 0,317 -0,3 e
27 0,255 0,03 -4,8 -1,6 e
28 0,299 -0,7 e
29 0,332 0,1 0,0 0,0 e
30 0,327 -0,1 e
31 0,278 0,07 | -1,5 -1,1 e
32 0,357 0,4 e
33 0,283 0,02 -4,3 -1,0 e
35 0,38 0,8 e
36 0,343 0,2 e
37 0,289 0,115] -0,7 -0,9 e
38 0,407 0,163 0,9 1,3 e
39 0,34 0,068 0,2 0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend

Bericht Version 1.0

Anhang C

Seite 13 von 132



RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Cyclamat - 2

C-Score
o

(o2 o} O W - T N O T N N O DN~ O 0 0 O N M~
N o N o « ~ N N M «~ «~ «~ O v~ -

Laborkennziffer

~ o™
N ™
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW $1 Cyclamat - 3

Vorgabewert [ug/I]* 0,8294|+ 0,0258

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,052

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,6338

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 0,825 0,165| -0,1 0,0 e
3 0,771 -0,6 e
5 0,752 0,01 ]| -5,6 -0,8 e
6 0,778 0,374 -0,3 -0,5 e
7 1,96 0,013] 78,1 10,2 u
8 0,733 0,171 -1,1 -1,0 e
9 0,494 0,045| -13,0 -3,4 u
10 0,94 1,0 e
11 0,674 -1,6 e
12 0,965 0,083] 3,1 1,2 e
13 0,89 0,18 0,7 0,5 e
14 0,853 0,256 0,2 0,2 e
17 0,838 0,16 | 0,1 0,1 e
18 0,838 0,168 0,1 0,1 e
19 0,92 0,17 1,1 0,8 e
20 0,794 -0,4 e
21 0,777 0,19 | -0,5 -0,5 e
22 0,797 0,159 -04 -0,3 e
24 0,68 0,204] -1,5 -1,5 e
25 0,674 0,157 -2,0 -1,6 e
26 0,861 0,3 e
27 0,697 0,083 -3,1 -1,4 e
28 0,848 0,2 e
29 0,823 0,247 -0,1 -0,1 e
30 0,847 0,2 e
31 0,788 0,197 -0,4 -0,4 e
32 0,908 0,7 e
33 0,749 0,04 -34 -0,8 e
35 0,945 1,0 e
36 0,83 0,0 e
37 0,738 0,295| -0,6 -0,9 e
38 0,764 0,306 -04 -0,7 e
39 0,85 0,17 0,2 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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Anhang C

RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1 Saccharin - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1903|+ 0,007

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,2483

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,1402

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 0,184 0,037] -0,3 -0,3 e
3 0,178 -0,5 e
5 0,165 0,004| -6,3 -1,0 e
6 0,174 0,084| -0,4 -0,7 e
8 0,21 0,7 e
9 0,129 0,017| -6,7 -2,4 f
10 0,166 -1,0 e
11 0,076 -4.6 u
12 0,195 0,017] 0,5 0,2 e
13 0,19 0,06 0,0 0,0 e
14 0,209 0,063] 0,6 0,6 e
16 0,188 0,038 -0,1 -0,1 e
17 0,218 0,04 1,4 1,0 e
18 0,22 0,044 1,3 1,0 e
19 0,19 0,03 0,0 0,0 e
20 0,1521 -1,5 e
21 0,155 0,04 | -1,7 -1,4 e
22 0,174 0,035 -0,9 -0,7 e
24 0,182 0,055| -0,3 -0,3 e
25 0,173 0,045|] -0,8 -0,7 e
26 0,176 -0,6 e
27 0,163 0,027] -2,0 -1,1 e
28 0,158 -1,3 e
29 0,197 0,059 0,2 0,2 e
30 0,192 0,1 e
31 0,208 0,052] 0,7 0,6 e
32 0,188 -0,1 e
33 0,169 0,02 -2,0 -0,9 e
35 0,149 -1,6 e
36 0,209 0,6 e
37 0,094 0,038] -5,0 -3,8 u
38 0,164 0,066 -0,8 -1,1 e
39 0,18 0,036| -0,6 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Saccharin-1

C-Score

O O N~ M M~ - N 0O IO OO ©O© N T O O M OO N < = 0o M~
M M AN N N O N o N v~ ~ «~ N «~ «~ ™ «~ -

Laborkennziffer

Bericht Version 1.0 Seite 21 von 132



RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Saccharin - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,4152|+ 0,013

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,5125

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,3286

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
2 0,403 0,081 -0,3 -0,3 e
3 0,406 -0,2 e
5 0,394 0,006 -3,0 -0,5 e
6 0,387 0,186 -0,3 -0,7 e
8 0,449 0,7 e
9 0,28 0,036 -7,0 -3,1 u
10 0,365 -1,2 e
11 0,242 -4,0 u
12 0,405 0,035] -0,5 -0,2 e
13 0,43 0,13] 0,2 0,3 e
14 0,422 0,127 0,1 0,1 e
16 0,4204 0,084| 0,1 0,1 e
17 0,479 0,1 1,3 1,3 e
18 0,455 0,091 0,9 0,8 e
19 0,4 0,06 | -0,5 -0,4 e
20 0,33808 -1,8 e
21 0,344 0,09 -1,6 -1,6 e
22 0,375 0,075 -1,1 -0,9 e
24 0,366 0,11 | -0,9 -1,1 e
25 0,357 0,094 -1,2 -1,3 e
26 0,391 -0,6 e
27 0,378 0,062 -1,2 -0,9 e
28 0,38 -0,8 e
29 0,373 0,112 -0,7 -1,0 e
30 0,429 0,3 e
31 0,391 0,098] -0,5 -0,6 e
32 0,407 -0,2 e
33 0,382 0,02] -2,8 -0,8 e
35 0,37 -1,0 e
36 0,443 0,6 e
37 0,271 0,108 -2,7 -3,3 u
38 0,328 0,131 -1,3 -2,0 e
39 0,4 0,08 -0,4 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Saccharin - 2

C-Score

(o> T Vo T o0 T O W K~ N T O N O - O ©
[SP TN ap] M N N N N N «~ «— o o™

Laborkennziffer

14
16
13
18
17

—
N

Bericht Version 1.0 Seite 24 von 132



RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Saccharin - 3

Vorgabewert [ug/I]* 1,038+ 0,031

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,226

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,8664

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
2 1,01 0,2 -0,3 -0,3 e
3 0,969 -0,8 e
5 1,039 0,004| 0,1 0,0 e
6 0,981 0,471 -0,2 -0,7 e
8 1,11 0,8 e
9 0,696 0,091 -7,1 -4,0 u
10 0,93 -1,3 e
11 0,682 -4.1 u
12 1,07 0,092 0,7 0,3 e
13 1 0,3 -0,3 -0,4 e
14 1,13 0,339] 0,5 1,0 e
16 1,054 0,211 0,2 0,2 e
17 1,06 0,2 0,2 0,2 e
18 0,965 0,193] -0,7 -0,9 e
19 1,07 0,16 | 04 0,3 e
20 0,87275 -1,9 e
21 0,995 0,25 -0,3 -0,5 e
22 0,953 0,191] -0,9 -1,0 e
24 1,076 0,323 0,2 0,4 e
25 0,968 0,254 -0,5 -0,8 e
26 0,999 -0,5 e
27 0,947 0,155 -1,2 -1,1 e
28 0,956 -1,0 e
29 0,891 0,267 -1,1 -1,7 e
30 1,078 0,4 e
31 0,978 0,244 -0,5 -0,7 e
32 0,923 -1,3 e
33 0,986 0,06 [ -1,5 -0,6 e
35 0,916 -1,4 e
36 1,07 0,3 e
37 0,67 0,268 -2,7 -4.3 u
38 1,19 0,476] 0,6 1,6 e
39 1 0,2 -0,4 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW $1 Sucralose - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,4062|+ 0,0142

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,5576

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,2781

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 0,411 0,082 0,1 0,1 e
3 0,391 -0,2 e
5 0,376 0,004 -4,1 -0,5 e
6 0,587 0,282 1,3 2,4 f
7 0,705 0,018 26,1 3,9 u
8 0,44 0,136 0,5 0,4 e
9 0,284 0,1 -2,4 -1,9 e
10 0,415 0,1 e
11 0,351 -0,9 e
12 0,452 0,042 2,1 0,6 e
14 0,463 0,185 0,6 0,7 e
19 0,41 0,11 0,1 0,0 e
21 0,472 0,12 1,1 0,9 e
22 0,386 0,077] -0,5 -0,3 e
24 0,338 0,101 -1,3 -1,1 e
25 0,386 0,069| -0,6 -0,3 e
26 0,464 0,8 e
27 0,363 0,07 | -1,2 -0,7 e
28 0,393 -0,2 e
29 0,372 0,112] -0,6 -0,5 e
30 0,424 0,2 e
31 0,402 0,117 -0,1 -0,1 e
33 0,417 0,02 0,9 0,1 e
34 0,433 0,17 | 0,3 0,4 e
36 0,508 1,3 e
37 0,286 0,114 -2,1 -1,9 e
38 0,636 0,254 1,8 3,0 u

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

Anhang C
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Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Sucralose - 1
8
6
4
o 2
<)
(8]
¥
e 0 S
_2 .
4 -
-6
Te) » N~ < N~ (o)) v Q] -~ » N < [e0] < [42] -~ © 0] N
[s2] N N N N N ™ ~ (32] ~ (32] N (42] ~
Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Sucralose - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,8863|+ 0,0243

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,172

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,6401

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
2 0,913 0,183 0,3 0,2 e
3 0,853 -0,3 e
5 0,891 0,029] 0,2 0,0 e
6 1,36 0,653 1,4 3,3 u
7 1,33 0,06 | 13,7 3,1 u
8 0,947 0,292 0,4 0,4 e
9 0,609 0,213] -2,6 -2,3 f
10 0,903 0,1 e
11 0,69 -1,6 e
12 0,962 0,09 1,6 0,5 e
14 1,02 0,408 0,7 0,9 e
19 0,95 0,26 | 0,5 0,4 e
21 1,06 0,26 1,3 1,2 e
22 0,862 0,172] -0,3 -0,2 e
24 0,751 0,225 -1,2 -1,1 e
25 0,854 0,152 -04 -0,3 e
26 0,998 0,8 e
27 0,883 0,1771] 0,0 0,0 e
28 0,772 -0,9 e
29 0,811 0,243 -0,6 -0,6 e
30 0,881 0,0 e
31 0,873 0,255 -0,1 -0,1 e
33 0,886 0,06 0,0 0,0 e
34 1,021 0,41 0,7 0,9 e
36 0,967 0,6 e
37 0,712 0,285 -1,2 -1,4 e
38 0,829 0,332] -0,3 -0,5 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

Anhang C

Sucralose - 2

Erw.Messunsicherheit in pg/|

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

Sucralose - 3

Vorgabewert [ug/I]* 2,216|+ 0,056

Tol.-grenze oben [ug/l] 2,894

Tol.-grenze unten [ug/I] 1,627

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
2 2,3 0,46 0,4 0,2 e
3 2,21 0,0 e
5 2,029 0,046| -5,1 -0,6 e
6 3,18 1,53 1,3 2,8 f
7 3,43 0,174] 13,3 3,6 u
8 2,37 0,73 0,4 0,5 e
9 1,5 0,526 -2,7 -2,4 f
10 2,05 -0,6 e
11 1,81 -1,4 e
12 2,42 0,227 1,7 0,6 e
14 2,66 1,06 0,8 1,3 e
19 2,33 0,64 0,4 0,3 e
21 2,28 0,57 0,2 0,2 e
22 2,19 0,44 -0,1 -0,1 e
24 1,92 0,576] -1,0 -1,0 e
25 2,056 0,366] -0,9 -0,5 e
26 2,45 0,7 e
27 2,16 0,418] -0,3 -0,2 e
28 1,694 -1,8 e
29 2,19 0,656 -0,1 -0,1 e
30 2,218 0,0 e
31 2,24 0,649| 0,1 0,1 e
33 2,12 0,1 -1,7 -0,3 e
34 2,334 0,93 0,3 0,3 e
36 2,39 0,5 e
37 1,742 0,697 -14 -1,6 e
38 3,24 1,3 1,6 3,0 u

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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Anhang C

RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole

RV 8/25 - TW S1
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

Anhang C

Sucralose - 3

Erw.Messunsicherheit in pg/|

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1792|+ 0,0059

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,2074

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,153

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
1 0,191 0,052] 0,5 0,8 e
2 0,187 0,028] 0,5 0,6 e
3 0,175 -0,3 e
5 0,182 0,001] 0,9 0,2 e
6 0,169 0,034] -0,6 -0,8 e
7 0,178 0,009] -0,2 -0,1 e
9 0,161 0,052| -0,7 -1,4 e
10 0,186 0,5 e
11 0,116 -4,8 u
12 0,204 0,072 0,7 1,8 e
14 0,184 0,055|] 0,2 0,3 e
15 0,189 0,031] 0,6 0,7 e
16 0,1805 0,061] 0,0 0,1 e
17 0,199 0,04 1,0 1,4 e
19 0,25 0,07 2,0 5,0 u
21 0,171 0,04 -04 -0,6 e
22 0,196 0,039] 0,9 1,2 e
23 0,174 0,03] -0,3 -0,4 e
24 0,181 0,054| 0,1 0,1 e
25 0,18 0,028] 0,1 0,1 e
26 0,192 0,9 e
27 0,158 0,031 -14 -1,6 e
28 0,171 -0,6 e
29 0,178 0,036 -0,1 -0,1 e
30 0,183 0,3 e
31 0,19 0,04 0,5 0,8 e
32 0,184 0,3 e
33 0,18 0,02 0,1 0,1 e
36 0,192 0,9 e
37 0,19 0,076] 0,3 0,8 e
38 0,156 0,062| -0,7 -1,8 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol - 1

Erw.Messunsicherheit in pg/|

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,3909|+ 0,0121

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,4602

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,3272

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
1 0,417 0,113 0,5 0,8 e
2 0,408 0,061 0,5 0,5 e
3 0,374 -0,5 e
5 0,372 0 -3,1 -0,6 e
6 0,372 0,074] -0,5 -0,6 e
7 0,42 0,026 2,0 0,8 e
9 0,36 0,115 -0,5 -1,0 e
10 0,396 0,1 e
11 0,295 -3,0 u
12 0,463 0,163 0,9 2,1 f
14 0,405 0,122 0,2 0,4 e
15 0,42 0,068| 0,8 0,8 e
16 0,4007 0,136] 0,1 0,3 e
17 0,446 0,09 1,2 1,6 e
19 0,53 0,14 | 2,0 4,0 u
21 0,413 0,1 0,4 0,6 e
22 0,433 0,087 1,0 1,2 e
23 0,38 0,06 | -0,4 -0,3 e
24 0,389 0,117] 0,0 -0,1 e
25 0,38 0,059] -0,4 -0,3 e
26 0,408 0,5 e
27 0,328 0,064 -1,9 -2,0 e
28 0,374 -0,5 e
29 0,378 0,076 -0,3 -0,4 e
30 0,392 0,0 e
31 0,38 0,076 -0,3 -0,3 e
32 0,397 0,2 e
33 0,37 0,02 -1,8 -0,7 e
36 0,406 0,4 e
37 0,405 0,162 0,2 0,4 e
38 0,343 0,137] -0,7 -1,5 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Konzentration in pg/|
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Anhang C
RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

1H-Benzotriazol - 3

Vorgabewert [ug/I]* 0,9773|+ 0,0298

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,15

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,8183

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
1 1,038 0,28 0,4 0,7 e
2 1,02 0,15 0,6 0,5 e
3 0,912 -0,8 e
5 1,043 0,033] 3,0 0,8 e
6 0,964 0,192| -0,1 -0,2 e
7 1,13 0,012] 9,5 1,8 e
9 0,909 0,291] -0,5 -0,9 e
10 0,992 0,2 e
11 0,911 -0,8 e
12 1,18 0,415 1,0 2,3 f
14 0,969 0,291 -0,1 -0,1 e
15 1,05 0,169] 0,8 0,8 e
16 0,9988 0,34 0,1 0,2 e
17 1,05 0,2 0,7 0,8 e
19 1,3 0,34 1,9 3,7 u
21 1,01 0,25 0,3 0,4 e
22 1,07 0,21 0,9 1,1 e
23 0,95 0,14 -0,4 -0,3 e
24 0,977 0,293] 0,0 0,0 e
25 0,964 0,15] -0,2 -0,2 e
26 1 0,3 e
27 0,839 0,163 -1,7 -1,7 e
28 0,987 0,1 e
29 0,922 0,184| -0,6 -0,7 e
30 1,002 0,3 e
31 0,997 0,199] 0,2 0,2 e
32 0,905 -0,9 e
33 0,918 0,04 -24 -0,7 e
36 1,03 0,6 e
37 0,93 0,372] -0,3 -0,6 e
38 0,81 0,324] -1,0 -2,1 f

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

4-Methyl-1H-Benzotriazol - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1956|+ 0,0192

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,2835

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,1236

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
1 0,218 0,068] 0,6 0,5 e
2 0,195 0,029] 0,0 0,0 e
3 0,217 0,5 e
5 0,651 0,001| 47,3 10,4 u
6 0,405 0,081] 5,0 4,8 u
9 0,157 0,031 -2,1 -1,1 e
10 0,915 16,4 u
11 0,163 0,015] -2,6 -0,9 e
12 0,197 0,054] 0,0 0,0 e
14 0,178 0,053] -0,6 -0,5 e
16 1,0764 0,366| 4,8 20,0 u
19 0,28 0,11 1,5 1,9 e
21 0,105 0,05| -34 -2,5 f
22 0,208 0,042 0,5 0,3 e
23 0,18 0,03 -0,9 -0,4 e
24 0,331 0,133] 2,0 3,1 u
26 0,2 0,1 e
27 0,184 0,051 -04 -0,3 e
28 0,187 -0,2 e
29 0,178 0,036] -0,9 -0,5 e
30 0,255 1,4 e
31 0,193 0,042 -0,1 -0,1 e
33 0,205 0,02 0,7 0,2 e
37 0,187 0,075 -0,2 -0,2 e
38 0,184 0,074] -0,3 -0,3 e
39 0,19 0,038] -0,3 -0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

4-Methyl-1H-Benzotriazol - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,4261|+ 0,0355

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,5855

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,2916

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
1 0,48 0,149 0,7 0,7 e
2 0,427 0,064 0,0 0,0 e
3 0,41 -0,2 e
5 0,305 0 -6,8 -1,8 e
6 0,519 0,103 1,7 1,2 e
9 0,461 0,092 0,7 0,4 e
10 0,195 -3,4 u
11 0,415 0,039] -04 -0,2 e
12 0,551 0,151 1,6 1,6 e
14 0,358 0,107 -1,2 -1,0 e
16 0,1951 0,066| -6,1 -3,4 u
19 0,64 0,25 1,7 2,7 f
21 0,417 0,1 -0,2 -0,1 e
22 0,535 0,107 1,9 1,4 e
23 0,415 0,06 | -0,3 -0,2 e
24 0,375 0,15 | -0,7 -0,8 e
26 0,432 0,1 e
27 0,387 0,108]| -0,7 -0,6 e
28 0,416 -0,2 e
29 0,393 0,079] -0,8 -0,5 e
30 0,515 1,1 e
31 0,457 0,101 0,6 0,4 e
33 0,367 0,02 -2,9 -0,9 e
37 0,41 0,164 -0,2 -0,2 e
38 0,401 0,176 | -0,3 -0,4 e
39 0,44 0,088 0,3 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

4-Methyl-1H-Benzotriazol - 3

Vorgabewert [ug/I]* 1,039[+ 0,096

Tol.-grenze oben [ug/l] 1,475

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,6785

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
1 1,21 0,375] 0,9 0,8 e
2 1,07 0,16 0,3 0,1 e
3 1,06 0,1 e
5 0,681 0,003] -7,5 -2,0 e
6 1,26 0,252 1,6 1,0 e
9 1,07 0,214] 0,3 0,1 e
10 0,421 -3,4 u
11 0,923 0,088] -1,8 -0,6 e
12 1,32 0,363] 1,5 1,3 e
14 0,961 0,288] -0,5 -0,4 e
16 0,423 0,144 -7,1 -3,4 u
19 1,55 0,6 1,7 2,3 f
21 0,887 0,22 -1,3 -0,8 e
22 1,36 0,27 | 2,2 1,5 e
23 1,013 0,15 -0,3 -0,1 e
24 0,929 0,371] -0,6 -0,6 e
26 1,1 0,3 e
27 0,961 0,269| -0,5 -0,4 e
28 1,055 0,1 e
29 0,989 0,198] -0,5 -0,3 e
30 1,199 0,7 e
31 1,08 0,238] 0,3 0,2 e
33 0,854 0,02 -3,8 -1,0 e
37 1 0,4 -0,2 -0,2 e
38 1,02 0,408| -0,1 -0,1 e
39 1,1 0,22 0,5 0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

5-Methyl-1H-Benzotriazol - 1

Vorgabewert [ug/I]* 0,1928|+ 0,0143

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,2565

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,1381

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score |z,-score |Bewertung**
1 0,206 0,06 04 0,4 e
2 0,209 0,031] 0,9 0,5 e
3 0,171 -0,8 e
5 0,305 0 15,6 3,5 u
6 0,191 0,038| -0,1 -0,1 e
9 0,227 0,041 1,6 1,1 e
10 0,403 6,6 u
11 0,202 0,021 0,7 0,3 e
12 0,203 0,065 0,3 0,3 e
14 0,182 0,055 -04 -0,4 e
16 0,4226 0,144 3,2 7,2 u
19 0,28 0,05 34 2,7 f
21 0,203 0,05| 04 0,3 e
22 0,163 0,033 -1,7 -1,1 e
23 0,175 0,03 -1,1 -0,7 e
24 0,172 0,069| -0,6 -0,8 e
26 0,198 0,2 e
27 0,183 0,051 -04 -0,4 e
28 0,168 -0,9 e
29 0,184 0,037] -04 -0,3 e
30 0,209 0,5 e
31 0,214 0,049 0,8 0,7 e
33 0,167 0,021 -2,1 -0,9 e
37 0,185 0,074 -0,2 -0,3 e
38 0,166 0,066| -0,8 -1,0 e
39 0,2 0,04 0,3 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C

5-Methyl-1H-Benzotriazol - 1
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25-TW S$1

RV 8/25 - TW S1

5-Methyl-1H-Benzotriazol - 2

Vorgabewert [ug/I]* 0,4184|+ 0,0329

Tol.-grenze oben [ug/l] 0,5651

Tol.-grenze unten [ug/I] 0,2933

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score [z,-score |Bewertung**
1 0,456 0,132] 0,6 0,5 e
2 0,447 0,067 0,8 0,4 e
3 0,389 -0,5 e
5 0,681 0,003] 15,9 3,6 u
6 0,403 0,08 -0,4 -0,2 e
9 0,48 0,086 1,3 0,8 e
10 0,976 7,6 u
11 0,371 0,039 -1,9 -0,8 e
12 0,471 0,151 0,7 0,7 e
14 0,447 0,134 04 0,4 e
16 1,0634 0,362 3,6 8,8 u
19 0,58 0,11 2,8 2,2 f
21 0,421 0,11 0,0 0,0 e
22 0,374 0,075 -1,1 -0,7 e
23 0,375 0,06 | -1,3 -0,7 e
24 0,374 0,15 | -0,6 -0,7 e
26 0,439 0,3 e
27 0,394 0,109] -04 -0,4 e
28 0,367 -0,8 e
29 0,407 0,081 -0,3 -0,2 e
30 0,439 0,3 e
31 0,45 0,104 0,6 0,4 e
33 0,364 0,02 -2,8 -0,9 e
37 0,396 0,158 -0,3 -0,4 e
38 0,33 0,165 -1,1 -1,4 e
39 0,47 094 0,1 0,7 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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RV 8/25 - TW S1 - SuRstoffe und Benzotriazole
RV 8/25 - TW S$1

Anhang C

5-Methyl-1H-Benzotriazol - 2

1,2
[
! o |
>
308
£
[
§e
—
©
s
c
[¢D)
N
c
S
N
0,2
O M O «~ N I O MO M~ N O OO «— © O N ¢ «— OO N O O v O ©
M MO N «~ N N N ™ N N N ™ - ™ [SP I ~— -
Laborkennziffer
Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
5-Methyl-1H-Benzotriazol - 2
10
8
6
L 14
o
(&)
@R
=z 2
0 -
-2
-4
O M O «~ N T O MO N~ N O O v~ © O N F - OO N O O 0 O ©
M M N «— N N N ™ N N N ™ -~ [P ~ — -
Laborkennziffer

Bericht Version 1.0

Seite 59 von 132










































