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1. Allgemeines
Im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen fiir die Notifizierung von Laboratorien im gesetz-
lich geregelten Umweltbereich wurde dieser Ringversuch landeribergreifend organisiert und
von der AQS Baden-Wiirttemberg, dem Niedersachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirt-
schaft, Kisten- und Naturschutz und der Staatlichen Betriebsgesellschaft fiir Umwelt und
Landwirtschaft in Sachsen, ausgerichtet.

Ausrichter fiir
Baden-Wiirttemberg Baden-Wirttemberg
Bayern

Nordrhein-Westphalen
Sachsen-Anhalt
Schweiz

Osterreich

Niedersachsen Bremen
Hessen

Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Schleswig-Holstein
Sachsen Berlin
Brandenburg
Rheinland-Pfalz
Saarland

Sachsen

Thiringen

Die Art und Weise der Durchflihrung und der Aus- und Bewertung wurde, nach den Richtlinien
des LAWA-Merkblatts A-31, in einer Arbeitsgruppe der LAWA verbindlich festgelegt.

Alle Bundeslander haben die Anerkennung der Ergebnisse dieses Ringversuchs zugesagt.

2. Ringversuchsdesign

Der Ringversuch wurde gemal der Absprache im zustandigen LAWA-Arbeitskreis konzipiert;
dementsprechend erhielt jedes Teilnehmerlabor:

e 3 x 250-ml-Braunglasflaschen mit Schliffstopfen zur Bestimmung des AOX; Konservie-
rung mit Salpetersaure (pH 2,1) und Kiihlung.

o 3 x 100-ml-Glasflaschen mit Schraubverschluss zur Bestimmung des CSB; Konservie-
rung mit Schwefelsdure (pH 2,1) und Autoklavieren.

" Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): AQS-Merkblatter fiir die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersu-

chung, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
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e 3 x 100-ml-Glasflaschen mit Schraubverschluss zur Bestimmung des TNp; Konservie-
rung mit Salzsaure (pH 2,1) und Autoklavieren.

o 3 x 100-ml-Glasflaschen mit Schraubverschluss zur Bestimmung des TOC; Konservie-
rung mit Salzsaure (pH 2,1) und Autoklavieren.

Es wurden 9 verschiedene Konzentrationsniveaus hergestellt. Die Verteilung der Niveaus auf
die Teilnehmer erfolgte zufallig, wobei jedoch darauf geachtet wurde, dass jeder Teilnehmer
jeweils eine Probe aus den Niveaus 1-3 erhielt.

3. Herstellung der Proben

Die Proben zur Bestimmung der o.g. Parameter basierten auf einer realen Abwassermatrix.
Bei der Herstellung der Ansatze/Niveaus wurde das Abwasser tGber 5 um und 1 um Filterkar-
tuschen filtriert, um samtliche Partikel zu entfernen und zur Verminderung etwaiger Keimbe-
lastungen mit UV-Licht bestrahlt sowie bei 80°C in einem Edelstahltank (iber Nacht pasteuri-
siert. Wahrend der Pasteurisierung wurde das Abwasser mit einem Gemisch aus Kohlenstoff-
dioxid und Stickstoff zur Vermeidung von Kalkausfallungen begast.

Zur Herstellung der Proben, mit Ausnahme der Proben zur Bestimmung des TOCs und TNgs,
wurde die Matrix mit Standardlosungen, deren Konzentrationen genau bekannt waren, auf-
gestockt. Die Proben fiir den Parameter TOC und den Parameter TNy wurden teils ausschlieR-
lich, teils zusatzlich mit suspendierten Stoffen (getrockneter, gemahlener Belebtschlamm) mit
bekanntem TOC bzw. TNp-Gehalt versetzt. Die Konzentrationen lagen in abwasserrelevanten
Bereichen. Die Proben zur Bestimmung des CSB, TNy, und TOC wurden nach der Herstellung
autoklaviert.

Alle Proben wurden nach der Herstellung sofort gekiihlt. Den Proben zur Bestimmung des Pa-
rameters AOX wurden tiefgekihlte Akkus fir den Versand hinzugefligt.

4. Probenverteilung

Die Proben wurden am 10. November 2025 per Expressdienst (GoExpress) versandt.
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5. Analysenverfahren

Die zugelassene Methode richteten sich nach dem ,FACHMODUL WASSER zur Verwaltungs-
vereinbarung der Lander (iber den Kompetenznachweis und die Notifizierung von Priflabora-
torien und Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich” der Landerarbeitsgemein-

schaft Wasser vom April 2024 sowie der AbwVO:

Parameter Analysenverfahren Ausgabe

AOX DIN EN ISO 9562 (H14), Abschnitt 9.3.4 2005-02
(Saulenverfahren)

CSB DIN 38409-H 41 1980-12

TNp DIN EN 12260 (H34) 2003-12

DIN EN ISO 11905-1 (H36) 1998-08

DIN EN ISO 20236 (H62) 2023-04

DIN EN I1SO 20236 (H62) 2025-05

TOC DIN EN 1484 (H 3) 1997-08

DIN EN ISO 20236 (H62) 2019-04

DIN EN I1SO 20236 (H62) 2023-04

2025-05

Die Wahl des Analysenverfahrens konnte ggf. durch landerspezifische Regelungen (vgl. Seiten

8 bis 10) weiter eingeschrankt sein.

Im Rahmen dieses Ringversuches durften nur die aufgefiihrten Analysenverfahren angewandt
werden. Andere Analysenverfahren waren nicht zugelassen und ihre Anwendung flihrte zu

einer negativen Bewertung.

Die Proben waren jeweils zweifach liber das Gesamtverfahren zu analysieren. Anzugeben war
der Mittelwert aus beiden Bestimmungen mit drei signifikanten Stellen, fiir CSB, TOC und TN,

in mg/l, fir AOX in pg/I.

Folgende untere Grenze des Arbeitsbereichs musste im Ringversuch erreicht werden:

Parameter Untere Grenze des Arbeitsbereichs
AOX 10 pg/l
CSB 15 mg/I
TNp 3 mg/l
TOC 1 mg/l

6. Ergebnisrtcklauf

Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 28. November 2025 beim Veranstalter schriftlich

vorliegen. Spater eingehende Werte konnten nicht bericksichtigt werden.

Bericht Version 1.0
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7. Homogenitat und Stabilitat
Die Homogenitat und Stabilitdt der Proben wurden entsprechend ISO 13528:2022 bestatigt.

8. Grundlagen der Aus- und Bewertung

Die grundsatzliche Vorgehensweise bei der Auswertung der Ringversuche der AQS Baden-
Wirttemberg ist in dem Dokument ,,Auswertung der Ringversuche und Erlduterungen zum
Bericht” beschrieben. Dieses kann unter www.agsbw.de/pdf/ausw_berichte v1.pdf eingese-
hen und heruntergeladen werden.

Der Ringversuch wurde wie folgt ausgewertet:

Zugewiesener Wert Xpt: Konsenswert (Hampel-Schéatzer)
Standardabweichung zur Eignungsbeurtei- | Q-Methode und Varianzfunktion
lung o
Obere Limitierung von op:: AOX <100 pg/l: 25%
AOX > 100 pg/l: 15%
CSB: 10%
TNp: 20%
TOC: 15%
Untere Limitierung von op: AOX <100 pg/l: 10%
AOX > 100 pg/l: 5%
CSB: 4%
TNp: 10%
TOC: 7,5%
Leistungsbewertung: zu-Score
Klassifizierung der Einzelergebnisse | Zu \ <2,0 erfolgreich
2,0<|z4]<3,0 fragwiirdig
| Zu ‘ >3,0 unzureichend
Parameterbewertung: Ein Parameter war dann erfolgreich be-
stimmt, wenn mindestens 2 von 3 Werten
innerhalb der Toleranzgrenzen ( ‘ Zu ‘ <2)des
jeweiligen Parameters erfolgreich bestimmt
waren.
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9. Auswertung

Zahl der teilnehmenden Labore:

119

Zahl der abgegebenen Werte

1257

Zahl der akzeptierten Werte:

1100 (87,51%)

Graphik der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Laboratorien je Parameter:
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10. Erlauterungen zu den Anhangen

Die Erlauterungen zu den Anhangen entnehmen Sie bitte dem Dokument , Auswertung der

Ringversuche und Erlduterungen zum Bericht”

www.agsbw.de/pdf/ausw berichte v1.pdf.

11. Messunsicherheit (MU)

Allgemein:

auf unserer Internetseite unter

Anzahl Labore mit gliltigen Werten 119

Anzahl an Labore mit giltigen Werten und | 80 (61,5%)
Angabe der MU

Anzahl glltiger Werte 1178
Anzahl glltiger Werte mit MU-Angabe 801 (60,7%)

Bericht Version 1.0
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Angabe der Messunsicherheit in Abhangigkeit vom Akkreditierungsstatus:

Akkreditierungsstatus der | Zahl der Werte
Werte

Zahl der Werte mit Messunsi-

cherheitsangabe

Akkreditiert 944

741 (68,8%)

nicht akkreditiert 234

60 (47,8%)

Interpretation der MU-Angaben:

Bei den Diagrammen zur Darstellung der abgegebenen Messunsicherheiten fallt auf, dass die
Spannweite sehr grol3 ist, von unrealistisch klein bis viel zu grol3. Eine Plausibilitatsbetrachtung
unter Nutzung der Vergleichsstandardabweichungen in Ringversuchen ware hier sicher hilf-

reich.

Wenn Messunsicherheiten zu klein geschatzt werden, hat dies zur Folge, dass Werte, die im
Ringversuch als , erfolgreich” bewertet werden (| zq)| <2), einen groRen Z-Score haben. Wenn
|T] > 2 ist, heilt dies, dass die ,,eigenen” Anforderungen an die Qualitdt der Werte (definiert
durch die Angabe der Messunsicherheit) nicht erfllt sind.

Anzahl an Werten mit MU fiir die |zy| < 2,0 gilt

794

zu klein geschatzt

Anzahl an diesen Werten, deren Betrag des C-scores > 2 betradgt
Die eigenen Anforderungen des Labors sind nicht erfiillt, bzw. die MU ist

79 (9,95%)

12. Rickgeflhrte Referenzwerte
Die Erlduterungen zu rlickgefiihrten Referenzwerten entnehmen Sie bitte dem Dokument

,Auswertung der Ringversuche und Erlduterungen zum Bericht” auf unserer Internetseite

www.agsbw.de/pdf/ausw berichte v1.pdf.

13. Internet

Der Bericht ist im Internet verfligbar unter www.aqsbw.de/pdf/325/bericht_325.pdf

Bericht Version 1.0
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14. Landerspezifische Hinweise

Baden-Wiirttemberg

Untersuchungsstellen, die nach der "Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr Gber sachverstan-
dige Stellen in der Wasserwirtschaft" vom 2. Mai 2001 anerkannt sind, sind zur Teilnahme an diesem Ringversuch
entsprechend ihrem Anerkennungsumfang verpflichtet. Es sind die in der Anlage zum Bescheid aufgefiihrten
Analysenverfahren anzuwenden.

Bayern
Untersuchungsstellen mit einer entsprechenden Zulassung nach LaborV sind verpflichtet an diesem Ringversuch
teilzunehmen.

Berlin
Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der Eignung fuir Akkreditierungen/Zulassungen nach der Berliner IndV und
fir Abwasseruntersuchungen nach § 68 Abs. 1 BWG.

Brandenburg

Untersuchungsstellen, die eine Zulassung fir Parameter dieses Ringversuches nach der Untersuchungsstellen-
Zulassungsverordnung (UstZulV) vom 17.12.1997 (zuletzt gedndert durch Gesetz vom 05.03.2024) zur Untersu-
chung von Abwasser gemafR § 73 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG), zur Untersuchung von
Indirekteinleitungen gemaR § 74 Satz 1 letzter Halbsatz BbgWG oder zur Untersuchung fiir die amtliche Uberwa-
chung von Abwassereinleitungen gemaR § 110 des BbgWG besitzen, sind zur Teilnahme an diesem Ringversuch
verpflichtet.

Untersuchungsstellen, die eine solche Zulassung beantragen wollen, wird die Teilnahme empfohlen.

Bremen
- keine -

Hamburg

GemaR der "Verordnung Gber Anforderungen an Wasser- und Abwasseruntersuchungsstellen und deren Zulas-
sung" vom 14.07.2015 werden alle Untersuchungsstellen, die eine Zulassung nach Fachmodul Wasser aus 2018
besitzen, aufgefordert, an diesem Ringversuch teilzunehmen. Es sind die im "Merkblatt zur Zulassung von Mess-
stellen im Wasser- und Abwasserbereich im Bundesland Hamburg" angegebenen Analysenverfahren anzuwen-
den.

Hessen

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der Eignung fiir Laboratorien, die nach § 10 (1) 1. EKVO (vom

23. Juli 2010 (GVBI. I S. 257), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. November 2017 (GVBI. S.
383) in Hessen zugelassen sind. Im Rahmen des EKVO-Anerkennungsverfahrens in Hessen haben Sie sich ver-
pflichtet: "RegelmaRig an den von der Anerkennungsbehdrde oder deren Beauftragte veranlassten Ringversu-
chen teilzunehmen". Eine Teilnahmepflicht besteht bei diesem Ringversuch fir alle Parameter, fiir die Sie aner-
kannt sind. Dartiber hinaus ist eine freiwillige Teilnahme mit nicht anerkannten Parametern moglich. Laborato-
rien, die sich im Anerkennungsverfahren gem. EKVO befinden, wird die Teilnahme an diesem Ringversuch drin-
gend nahegelegt. Nach EKVO staatlich anerkannte Laboratorien missen die Analysenverfahren, fur die sie zuge-
lassen sind, anwenden. Die Teilnahme mit abweichenden Verfahren kann nicht bericksichtigt werden.

Mecklenburg-Vorpommern

Untersuchungsstellen, die mit der behérdlichen Uberwachung von Abwassereinleitungen beauftragt sind, sollen,
sofern sie hierflir Parameter dieses Ringversuches bestimmen, an dem Landeribergreifenden Ringversuch teil-
nehmen. Den (ibrigen Untersuchungsstellen, die eine Zulassung aufgrund der Verordnung (iber die Anerkennung
als sachverstandige Stelle fiir

Abwasseruntersuchungen (AsSA Stand: 15.08.2018 VO) vom 14. Dezember 2005 (GVOBI. M-V S. 667) besitzen
oder beantragen wollen, wird die Teilnahme empfohlen. Der erfolgreiche Abschluss wird als Nachweis der exter-
nen Qualitdtssicherung gemaR § 8 Abs. 3 der Verordnung anerkannt.
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Niedersachsen

Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen der wasser- und abfallrechtlichen Uberwachung nach § 125 NWG und
§ 44 NADfG sind verpflichtet an diesem Ringversuch teilzunehmen, sofern sie fiir die in diesem Ringversuch ge-
priften Parameter anerkannt sind. Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen und Untersuchungsstellen, deren
ausreichenden Qualitat der Eigenkontrolle gemalR § 5 Abs. 6 der Verordnung zur Behandlung von kommunalem
Abwasser (KommAbwV) festgestellt wurde, missen hierbei das Verfahren anwenden, fiir das die Anerkennung
erteilt wurde. Das Bestehen des Ringversuchs ist fir Laboratorien, die sich im Anerkennungsverfahren befinden,
noch keine hinreichende Voraussetzung fiir die Erlangung der Anerkennung.

Nordrhein-Westfalen

Untersuchungsstellen mit Zulassungen fir den/die Parameter AOX und/oder TOC nach §16 LKrWG Teilbereich
B4 werden verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen. Hierbei sind die in den jeweiligen Zulassungsbe-
scheiden angegebenen Analysenverfahren anzuwenden. Dariuber hinaus kann dieser Ringversuch als Kompe-
tenznachweis fiir Untersuchungen im Rahmen der Selbstiiberwachung von Abwassereinleitungen nach § 59 LWG
dienen.

Rheinland-Pfalz

Laut Wassergesetz fiir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung vom 14. Juli 2015
bendtigt der Beauftragte nach § 63 ,Selbstiiberwachung bei Abwassereinleitung und Abwasseranlagen” keine
besondere Zulassung. Die Eignungsprufung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer. Daher bietet sich an, dass die Laboratorien sich notifizieren / akkreditieren lassen, um beim Ver-
tragsabschluss diese Unterlagen vorzuweisen. Eine Notifizierung ist in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen.

Saarland

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der externen Analytischen Qualitdtssicherung fir Laboratorien, die nach §
5 der Eigenkontrollverordnung - EKVO des Saarlandes zugelassen sind. Fiir Laboratorien mit einer entsprechen-
den Zulassung besteht laut Zulassungsbestimmungen die Pflicht zur Teilnahme am Ringversuch. Die Teilnahme
wird nur bericksichtigt, wenn der gesamte Parameterumfang analysiert wird bzw. alle mit dem Zulassungsbe-
scheid Ubereinstimmenden Parameter analysiert werden.

Sachsen

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis zur Bestatigung von Laboren, die im Rahmen der Eigenkontrolle gemaR § 2
Abs. 2 Satz 2 der Verordnung des Sadchsischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Landesentwicklung Gber Art
und Haufigkeit der Eigenkontrolle von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (Eigenkontrollverordnung-
EigenkontrollVO) vom 7. Oktober 1994 (SachsGVBI. S. 1592), Stand vom 08. August 2013 Abwasser von Abwas-
sereinleitern untersuchen wollen, an die Anforderungen fiir den Ort des Anfalls oder vor einer Vermischung fest-
gelegt sind. Die Anwendung bestimmter Analysenmethoden wird nicht vorgeschrieben.

- Im Rahmen der behdérdlichen Abwasseruntersuchung der Landesdirektion Sachsen sind ausschlieRlich die in
der aktuell giiltigen Abwasserverordnung-AbwV (Anlage zu § 4) aufgefiihrten Analysen- und Messverfahren
anzuwenden.

- Auftragsanalytik fur behordliche Stellen nach § 112 Sachsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI.
S. 503), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2024

- (SachsGVBI. S. 636) gedndert worden ist, setzt die erfolgreiche Ringversuchsteilnahme fiir die im Auftrag be-
nannten Parameter voraus.

Sachsen-Anhalt
Die Teilnahme am Ringversuch bewirkt keinerlei Zulassung oder Auftrag fir Wasseruntersuchungen zur behord-
lichen Uberwachung in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein

Untersuchungsstellen (Laboratorien) mit einer Zulassung nach der Landesverordnung Uber die Zulassung von
Wasseruntersuchungsstellen (ZWVO) fiir den entsprechenden Teilbereich bzw. fir die entsprechenden Parame-
ter, sind verpflichtet, sich an diesem Ringversuch zu beteiligen. Die Ergebnisse des Landeribergreifenden Ring-
versuchs werden als wiederkehrende AQS-Malnahme fir die Zulassung nach ZWVO verwendet.
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Thiiringen
Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Landerlbergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung fiir folgende Zulas-
sungen:
1. Thiringer Abwassereigenkontrollverordnung — ThirAbwEKVO vom 23.August 2004, zuletzt gedndert durch die
Verordnung vom 28. Mai 2019 (GVBI. S. 74, 122)
2. Thiringer Deponieeigenkontrollverordnung — ThiirDepEKVO vom 08. August 1994, zuletzt gedndert durch Arti-
kel 19 der Verordnung vom 18. Dezember 2018, GVBI. S. 731, 746)
Zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Ringversuch sind weiterhin alle Laboratorien verpflichtet, die Auf-
tragsanalytik im zu bewertenden Parameterspektrum fiir das Thiringer Landesamt fiir Umwelt, Bergbau und
Naturschutz durchfiihren bzw. sich dafiir bewerben.

Es galten die landerspezifischen Regelungen des Bundeslandes, in dem das jeweilige Labor eine Anerkennung
(Zulassung) hat.
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RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A
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6] 338,6] 2,16] 17,53| 24,94| 24,94| 7,37|390,4| 290,4| 15,31| -14,23| 36| 0] 2| 5,6
71507,9] 2,88| 32,08| 31,56 31,56| 6,21|573,1|1446,6|12,84| -12,07| 30f 1| 3]|13,3
8| 752,8] 2,45| 43,70] 39,66| 39,66| 5,27|834,4|675,5/10,83] -10,27[ 35/ 3| 0| 8,6
91942,7] 2,53| 54,87 45,20| 47,14 5,00] 1039 850,7] 10,26 -9,76] 33| 3| 0] 9,1
Summe [294| 8f 16| 8,2
Wiederfindung und Matrixgehalt
AOX
1200
1000
?1) 800 /
3
IE /
S 600
: /
g
's 400
200
O 7 T T T T T
-200 0 200 400 600 800 1000 1200

Einwaage in g/l

Steigung der Geraden: 0,946, Wiederfidnung: 94,6%
neg. x-Achsenwert entspricht dem Matrixgehalt: 23,42 pgl/l
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 2,64 ug/l = 11,3 %
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

AOX

30

25

20 X

15

10

rel. Standardabweichung in %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Konzentration in pg/|

Die mit der Varianzfunktion ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten mit
einem Konzentrationsniveau die Untergrenze.

AOX
50

40 4\
30

X

£ ‘.\

= 20

2 ‘.\.\.;

£ 10 —— .
B

(] 0 T T T T T T T T T

3

-

S .10 -— —a
5

<

-20

-30 f./
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Konzentration in pg/I
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

Methodenspezifische Auswertung

Da lediglich das Saulenverfahren nach H 14 zugelassen war, entfallt der
Methodenvergleich.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

2 ®|l_. &8 E

2 2 gl18 g 2
-l 5 S| &5 5 S
12 & |z & ¢
Zl = o ) 4 ) o
11 38,63 3,39 8,8] 41,68 2,64 6,3
2152,82 3,51 6,6] 55,25 2,65 4.8
394,29 5,98 6,3] 98,50 2,68 2,7
41114 1 6,8 6,0] 116,5 2,7 2,3
5] 206,6 6,6 3,21 220,5 2,9 1,3
6] 338,6 7,3 2,2 364,3 3,3 0,9
71507,9 14,6 2,91 530,9 4,0 0,7
8]752,8 18,5 2,5 781,8 52 0,7
9]942,7 23,9 2,51 1001,8 6,3 0,6
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert B H14 (02/05) - Saulenverfahren

w
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w
o

N
o

Mittelwert in pg/|
N
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(2]

[EEN
o

w

o

1
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert W H14 (02/05) - Sdulenverfahren
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o
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w
o
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o
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert B H14 (02/05) - Sdulenverfahren
120
100 | T
_ 1
S~
% 80
£
§ 60
3
£
s 40
20
0
3
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert B H14 (02/05) - Sdulenverfahren
140
120
| I
1
% 100
3
-f 80
:
E 60
2 40
20
0
4
Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert W H14 (02/05) - Sadulenverfahren
250
T
-
200 L
<
by
3
£ 150
o
o
3
2 100
]
=
50
0
5
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert W H14 (02/05) - Sdulenverfahren
400
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert W H14 (02/05) - Sdulenverfahren

600

Mittelwert in pg/|
w
o
)

Anhang A

200
100
0
7
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert B H14 (02/05) - Sdulenverfahren
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800 _
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;g 600
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2 400
g 300
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200
100
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert W H14 (02/05) - Sdulenverfahren
1200
1000 =
T
;g 800
£
-
@ 600
3
g 400
S
200
0
9
Niveau
rel. Standardabw. methodenspezifisch
25
20
X
£
215 -
©
°
©
T
€ 10
b
T
5
0 T T T T T T T T 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niveau
«f=Gesamt  —o— H14 (02/05) - Sdulenverfahren
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

H14 (02/05) - Saulenverfahren

22| =
= = < <
3 (7] (7]
| E18] 3|3
s | = | =] B | T
sl s|ls|&|ag|8|2]|2]|%
g | 2| 2| e |e|2|=|=|T®s
Az |52 |g|zs|5|%5]|%
2 8 s 2 8 o sl g 8| <
Z 04 [ L 04 Y < © @© ©
1 1386 |1,669 |4,321 |7.786 20,16 |34 |1 2 |8.82
2 |52,6 |1,655 (3,144 7,604 |14,45 (33 |0 |5 |152
3 94,3 |2,947 |3,125 [13.95 |14,79 |35 |1 2 857
4 |114 |3,342 2,929 [14,89 |13,05 [31 |1 2 |9.68
5 |206 |3,560 |1,731 |16,65 |8,077 |34 |4 |0 |11.8
6 |339 |3,603|1,064 [17,53 |5.179 |37 |2 |3 |135
7 1508 |7,202 [1,418 |32,08 |6.315 |31 |2 |3 |16.1
8 |755 |9,475|1,255 46,11 |6,100 |37 |4 |1 13,5
9 943 |11,76 |1.,248 |54,87 |5.82 |34 |4 |0 |11.8
22| =
= = = =
- (7] [72]
| 3 3 % <
(7] = = ° °
g% % % -(EE -(EE @ é é L
S|ls|s|&|&|8|2|2]%
g | 2|2 e|le|2|s|=|Ts
s | S>> 2|3 |z |5]|%5|%
el s 2 e e sl gl 2| <
[0'4 1] L [0'4 [0'e < @© © ©
38,6 |1,660 [4,321 |7.786 |20.16 |34 |1 2 882
52,8 1,727 13,27 |7,817 |14,8 |32 0 5 15,6
94,3 |2,947 3,125 [13,95 |14,79 35 |1 2 857
114 3,342 12,929 |14,89 [13,05 (31 1 2 9,68
207 |3.255 1,576 [14,96 |7.241 |33 |3 |0 9,09
339 [3,603 |1,064 [17,53 |5.179 |37 |2 |3 |13.5
508 |7,202 [1,418 32,08 [6,315 31 |2 |3 |16,1
753 9,104 |1,209 |43,7 |5,805 |36 |4 |0 |11,1
943 11,76 |1,248 54,87 |5.82 |34 |4 |0 |11.8
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Chemischer Sauerstoffbedarf

B S| £
gL 1.2 5l 2 s
£ 5 o) —_
g 8=/ |Sgl 5| 2 E E ¥
T — Fo) o —_ —
8|28l 8_| 55| 8 s| & s &8
£slox| 25|52 2| 8| 5| 8| 5
%g 22 2E| zN| 3 8 N & N
= Lwmlec|laep & c c c c GC) c
=) 25 2anl 228 S0 ° o o o 2l ol 2l 8| =
ED%-QFJ-Q*C‘EE’G!%%?’, 2| 5| 3|°| =
=l o 3 m??)' © 5| T 5 ) %] (2] (2] (2] ol o 0o
ol Bl BS|Tsl S5 Xl 2| 2|1 =2 2 =3 & T
s| e|les|salsN S| Il S| S| S sl =l €| <
sl Sloalceles|@g 3| 2| @ 2 2| §|32l8| B
Sl SlzZslE=|s5|358| 5| & & & & Elglgl ¢
z| S|luR|bE|lb>|lom]| O I | < | <| 3|3 &
11 36,80 3,77| 3,042| 2,685| 2,685 7,29]| 42,38] 31,62| 15,16] -14,10( 30( O] 1] 3,3
2]61,29] 2,66] 3,690] 3,700] 3,700| 6,04| 68,92 54,10{ 12,46 -11,73] 32 2| 2|12,5
3|72,59| 2,73| 4,049| 4,116] 4,116| 5,67| 81,07]| 64,58| 11,68| -11,04| 26| 1| 211,55
4184,18| 1,652,994 4,517| 4,517|5,37|93,47| 75,37{ 11,04 -10,46] 29 0] 0] 0,0
51 107,3| 2,29| 5,291| 5,262| 5,262 4,90( 118,1] 97,00] 10,06 -9,58( 29 1] 1] 6,9
6] 117,7] 2,31]| 5,949| 5,578| 5,578| 4,74| 129,2( 106,8[ 9,71 -9,26] 30[ 2| 0| 6,7
71 139,11 2,35]| 7,497| 6,195] 6,195] 4,45] 151,8| 127,0] 9,12 -8,72 33| 3| 1]12,1
8] 157,7] 2,90] 8,971] 6,704| 6,704 4,25] 171,4| 144,6] 8,69 -8,33| 24| 3| 0]12,5
9] 183,9] 1,46| 5,961| 7,386] 7,386| 4,02| 199,0] 169,4| 8,20 -7,88( 31| 1| 1] 6,5
Summe | 264] 13| 8| 8,0
Wiederfindung und Matrixgehalt
Chemischer Sauerstoffbedarf
200
180
160
< 140
£
c 120
¥ 100
2 e
o 80
]
S 60
40
20
v
O / T T T
-50 0 50 100 150 200
Einwaage in mg/|

Steigung der Geraden: 0,946 Wiederfindung: 94,6 %
neg. x-Achsenwert entspricht dem Matrixgehalt: 12,08 mg/l
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 1,67 mg/l = 13,8 %
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Chemischer Sauerstoffbedarf

12

=
o

>

rel. Standardabweichung in %
[e)]

O T T T
0 50 100 150 200

Konzentration in mg/I

Die aus der Varianzfunktion ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten nicht
die Limitierungen.

Chemischer Sauerstoffbedarf
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o

-10

-15

-20
0 50 100 150 200

Konzentration in mg/I
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Methodenspezifische Auswertung

Da lediglich das Verfahren nach H 41 zugelassen war, entféllt der
Methodenvergleich.

Bericht Version 1.0 Seite 13 von 164



80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

T = S -
E 8l £ E
— [0} Q e Q [0}
o) = < = < <
E 2 2| % 2 ¢
== O O P O [®)
% .(7) .U_) N .(7) .(7)
[ C c C C
3| 3 ) ) o 5 D
2|2 & E|§ & &
z| = @ @ 4 @ )
1136,80 1,39 3,81 39,09 1,67 4,3
261,29 1,63 2,7164,79 1,68 2,6
372,59 1,98 2,7176,57 168 2,2
4] 84,18 1,39 1,7188,74 1,69 1,9
5]107,3 2,5 2,31 112,3 1,7 15
6| 117,7 2,7 2,3] 125,6 1,7 14
71 139,1 3,3 2,3] 149,6 1,7 1.2
8| 157,7 4,6 2,9] 167,9 1,7 1,0
9] 183,9 2,7 1,51 193,1 24 1.2
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
0O Gesamt Referenzwert m H41
45
40 T
T 1
35 L
K] 30
£
£ 25
@
220
9
£ 15
b=
10
5
0

1

Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert H H41
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N
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w
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o
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert H H41

100

90 T
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70
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40
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Mittelwert in mg/I

4
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert m H41
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

0O Gesamt Referenzwert m H41

140

120

100

80

60
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40

20
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Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert m H41
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert H H41
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

rel. Standardabw. methodenspezifisch

9
RN
7
c
)
: R ‘M
85
e
"34 \ /—'
s w
&3
1
0 T T T T T
1 2 4 5 6
Niveau
«f=Gesamt —&—H41
H41
S| =
& X =
2 | @ 2| =
T = £ S,
= 2 & 2
| £ £| 2| 2
IS) = = 0o ro)
El gl 8| 5| 3
+ © © © ©
Q = = T T
BEAREE IR AR
b= 9] [} c Q X
| 5| |a|a|8|2]2|5%
g | 2| 2|2|le|Z|lE|8|®s
sle 2128|535 |s|5|%51|%
21 5 2 2 S SIEl S| 8| <
Z 0d L LU [0'e 0 < © ®© ®©
1 36,8 0,683 |1,855 |3,042 8,264 |31 |0 1 3,23
2 161,3 (0,803 (1,31 |3,69 [6,021 (33 |2 3 15,2
3 |72,6 (0,974 11,342 (4,049 |5,577 |27 |1 2 11,1
4 84,2 ]0,683(0,812 12,994 (3,557 |30 |1 0 3,33
5 |107 [1,208 |1,126 (5,291 14,933 (30 |2 1 10
6 |118 [1,336 1,134 (5,949 |5,053 (31 |3 0 9,68
7 1139 |[1,607 |1,155 (7,497 15,39 (34 |2 2 11,8
8 |158 [2,243 1,422 (8,971 15,688 [25 |2 0 8
9 |184 |[1,317 10,716 (5,961 |3,241 (32 |2 1 9,38
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

S| -
£ ® =
2 | @ 2 | =
R R
3 3 2 2
| £ £]| 2| 2
IS) = s 0o o
El g 8| 2| 2
= © © © ©
s 5|35 |8 ¢ .
= 2 2 8 g | © 5 S s
= L2 L n n Q o o el
g | 2| 2| e|le|Z|=8|s|s
e | S>> s |2 |s|§|5]|%
S 3 3 e S gl g = S
04 L L Y Y < © @© @©
36,8 10,683 1,855 3,042 |8,264 (31 |0 1 3,23
61,3 (0,803 1,31 (3,69 16,021 133 |2 3 15,2
72,6 10,974 11,342 14,049 |5,577 (27 |1 2 11,1
84,2 10,683 10,812 (2,994 13,557 130 |1 0 3,33
107 (1,208 |1,126 |5,291 [4,933 |30 |2 1 10
118 1,336 |1,134 |5,949 |5,053 |31 |3 0 9,68
139 (1,607 |1,155|7,497 |5,39 |34 |2 2 11,8
158 12,243 11,422 18,971 |5,688 |25 |2 0 8
184 (1,317 10,716 |5,961 [3,241 |32 |2 1 9,38
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Gesamter organischer Kohlenstoff

3 =
£ = s E ol = B —

2 |88 |Re| S| B El g ¥

T = EB‘) g g’e 'S = c . cC

sl 2E|l®_| 38 ¢ & £ & g

£el2xl 25|82 2| 8| 5| 8 5

£/ 22| 2E 85| 5 g 8| g @

Q O wm|l © ] © 5 & c c c c c| =
=|2c|lop|os| 88| B ¢ ¢ ¢ ol ol 2l 8| =
2ol 25|28l 52 § 2 3 # @ 538 S
=l o 3 m??)' © 5| T 5 ) 2] (2] (2] (2] ol o 0o
ol Eo|lBSlT=sl S5 ZX|I 2 21 =2 2 =3 & T

s| el e=|lcsalsN S| =m5| = = = |l =<l <] <
gl w|lE2|v8lovs|ho|l 2| ¢ G T ol E|l €| <= <
ol 228 s=|sE|2g 2| & 8| & 8l 8|1 3|8 &
z| S|liR|loE|laS|da|l ® I I I 2| 2|33 3
1115,43| 3,36] 1,279| 1,738| 1,738| 11,27 19,12| 12,12| 23,96 -21,41| 38| 3| 2]|13,2
2|50,44| 4,11] 5,110] 3,989| 3,989| 7,91|58,76|42,75| 16,49 -15,24| 38| 5| 5]|26,3
3| 78,16 3,31] 6,115] 5,423] 5,862| 7,50|90,35|66,84| 15,60 -14,48| 35| 1| 0] 2,9
4193,48| 4,20{ 9,683| 6,148] 7,011| 7,50]108,1{79,95| 15,60| -14,48] 38| 1| 2| 7,9
5] 145,0f 1,74]| 6,308] 8,362| 10,87| 7,50|167,6]124,0| 15,60 -14,48| 39| 0| O] 0,0
6| 183,7| 2,58 11,07] 9,874| 13,78| 7,50{212,4| 157,1]1 15,60 -14,48[ 34| 1] 0] 2,9
7]1211,2] 2,12| 10,90( 10,89] 15,84| 7,50| 244,2|180,7|15,60] -14,48| 37| 1| 0 2,7
8| 237,7| 1,87] 10,53| 11,83| 17,82| 7,50{274,7| 203,2| 15,60 -14,48[ 35| 0] 1] 2,9
9]268,8| 1,57| 10,43] 12,89] 20,16 7,50|310,7]|229,9| 15,60 -14,48| 38| 1| 0] 2,6
Summe | 332| 13| 10| 6,9
Wiederfindung und Matrixgehalt
Gesamter organischer Kohlenstoff
300
/’
250 /‘
S
8 200
£ /
c
£ 150
3
]
2 100
=
7
50 /
O T T T T T T
-50 0 50 100 150 200 250 300
Einwaage in mg/|

Steigung der Geraden: 1,097, Wiederfindung: 109,7 %
Eine Berechnung des Matrixgehalts entfallt, da die Proben
mit unterschiedlichen Mengen an suspendierten Stoffen aufgestockt wurden.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Gesamter organischer Kohlenstoff
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i — = = = =
° \
-§ ° N - = =
g, N =~ o
[

2

0 T T T T T

0 50 100 150 200 250 300
Konzentration in mg/I|
Die mit der Varianzfunktion ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten mit
sieben Konzentrationsniveaus die Untergrenze.
Gesamter organischer Kohlenstoff
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

Methodenspezifische Auswertung

Methodenanteile Gesamter organischer Kohlenstoff
60 -
50,30
50 -
X 40 -
£
.E - 18,07
& 20 - ’
8,13 8,13
10 - 542 4,22
. . ’ 1,81 1,81 120 0,90
0 - . . . . . . - . — . __'_—_'_—_|
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& & ) DU U & & (\Q’@ \\66\
N < Q N N & N < <
\(\Q/ _&Q; KQ’ 3 &Q/ '\Q’ KQ' ’bc’ ’b“"
S Q e © o e QN 5@ N Q
& N & Y Ry X N K & &
Q} Cg\ \'0 O ¥ N \\Q} AQ}
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Methodenvergleich Gesamter organischer Kohlenstoff
°\° —_—
£ -
o — e
[J] S —
=
20 =
& .
>
Hy) —_—
o
& | H62 (05/25)
F | H62 (04/23)
e ) i H3 (08/97)-Differenzverf., thermisch-katalyt.
' mw | H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.
. )'—HS (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.
ZU - wenig richtig  vyijel ,
wenig vi zu viel

Die mit dem Differenzverfahren ermittelten Werte wiesen die breiteste statistische Verteilung auf.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Mittelwert [mg/l]

15,43
50,44
78,16
93,48
145,0
183,7
211,2
237,7
268,8

© o~ oo s W Niveau

erw. Unsicherheit [mg/l]

NN O
oo w
o N

3,93
2,5
4,7
4,5
4,5
4,2

erw. Unsicherheit [%]

3,4
41
3,3
4,2
1,7
2,6
2,1
1,9
1,6

Referenzwert [mg/l]

15,49
35,41
50,50
79,08
129,6
169,1
194,6
222,6
255,3

erw. Unsicherheit [mg/l]

oo
LS
N R

0,52
0,53
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6

w

— w erw. Unsicherheit [%]

)

1,0
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3

0,2
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert

W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

m H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

18
16 T T
< 14
b0
£ 12
c
'..E 10
$ 8
g 6
2 4
2
0
1
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
0O Gesamt Referenzwert

M H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

M H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.
60

u
o
HH

N
o

Mittelwert in mg/I
w
o

20
10
0
2
Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert

W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

M H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

[ I
o o

wu
o
H

N
o

w
o

Mittelwert in mg/I

= N
o O

o

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert

W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

M H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

120

100

HH

80 =

60

40

Mittelwert in mg/I

20

4

Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert
W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.
m H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.
160
140 *
S 120 -
E 100
£ 80
‘_033 60
g 40
20
0 )
5
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert

W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.
M H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

HH

Mittelwert in mg/|

6
Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

O Gesamt

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert

W H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

m H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

250
= 200 - —
[-T¢]
3
£ 150
=
2
= 100
s
2 5

0
7
Niveau
Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert

B H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

M H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

300

N
Ul
o

N
o
o

[
o
o

Mittelwert in mg/I
[y
u
=)

U1
o

o

Hi

Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Mittelwert in mg/|
[y
Ul
o

O Gesamt

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert

M H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.

m H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.

300

N
(0]
o

N
o
o

H

rel. Standardabw. in %

100

50

0

9
Niveau
rel. Standardabw. methodenspezifisch

16
14
12

t<./\gA\

o N B~ OO

Niveau

el Gesamt
—e— H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.
—a—H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.
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Anhang A

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

H3 (04/19)-Direktverf., thermisch-katalyt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

5| =
(S X =
o |l e | B E
R
2 | 2 gl 2
| 2| 2| 5| 3
kS = = ‘D D
Ele| 8| 3] 3
h © © © ®
4 = = ® B
HEEEEERE: £ 8| =
2| 2|s5|s|lels|8]|E
= 2 2 n n g o o Q
) c c o Q = © @ ©
sl 212122 |5|5|5 ]| %
S| el &l S| | EBfs| S| S
r L LLl 14 o < ®© © ®©
1 [15,7 10,401 2,55 |1,362 [8,656 |18 2 3 27,8
2 50,3 [1,031]2,051 3,498 6,962 |18 1 2 16,7
3 |78,2 (1,706 12,181 6,546 |8,366 |23 1 1 8,7
4 192,99 [2,575]2,77 8,239 |8,864 |16 1 1 12,5
5 |144 (2,136 11,486 [7,643 |5,317 |20 1 0 5
6 |184 ([2,691]1,466 10,1 [5,502 |22 |3 0 13,6
7 1211 |[3,553 11,683 (12,06 |5,713 |18 2 1 16,7
8 237 (4,02 ]1,698 |14,38 [6,075]20 |2 1 15
9 1269 [2,133]0,793 (7,82 |2,906 |21 1 0 4,76
H3 (08/97) -Direktverf., thermisch-katalyt.
5| =
g X =
2|l e | B
R R
s | 3 21l 2
| 2| 2| 5| 3
FS) = = ‘D o)
El e8| 8| 3| 3
b © © © @©
Q x= = 2 B
R EERE: gl 8| =
= @ ) 5 S 2 c o S
% S S n n Q 2 _8 Q
gl 2|2 ||l 3| T|=
sle(3|5 8|8z 5|5|3
2|l 8|22 8|8 | 8|22 c¢c
Z o L LLl o o < ®© ®© ®
2 46,5 |2,87 [6,178 16,888 |14,83 |9 0 1 11,1
4 1914 3,596 |3,936 19,542 |10,44 |11 0 1 9,09
7 1206 [5,263 12,553 (13,31 |6,458 |10 1 0 10
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

-]
pr
o

B S S
c g’ ; — =
c [ [ = —

¢ |8=| 8 [R5y 5| B E g =

c 0 = f

55| 5% 52 es| & o s o @

S| §5=| §= E':‘ o N N N N -
=|25|2a| 25|83 8| gl g ¢ sl .| gl 8| =
(@) o = = [ X
Elos|5s| 52|52 =S| 3 2| g g %522 %
ol EQl28| 22|l s2| @ = 2| = 2| 23| ®|

5 ol © | © 8 g N| & 3 = < = | =] €| < <
© ol ¥ 3| o8| © N o [5) &) (] ol €| =| = =
s| 228 5= sE[2el 2 8 3| 8 8l RIS &| S
Z| SlaRrRlaeE|l 63|la&] ° 2| 2| 2 Z| 2| 3| 3] B
118,92 5,75| 2,345 2,596] 2,596| 13,72| 24,52] 14,03| 29,60] -25.81] 29| 0| 0] 0,0
2[32,35] 5,00] 3,724| 3,743| 3,743] 11,57| 40,32 25,04| 24,64] -21,96] 32| 1] 0] 3.1
3[57,81] 5,88] 7,805] 5,563| 5,781] 10,00| 70,01| 46,77| 21,10] -19,10] 33| 5| 0] 15,2
479,91 4,16| 7,528| 6,937| 7,991]| 10,00] 96,77|64,65| 21,10] -19,10] 32| 2| 1| 9.4
5[ 98,92 2,78] 5,501| 8,025| 9,892| 10,00| 119,8| 80,03| 21,10] -19,10] 25| 0] 0| 0,0
6| 111,3| 2,97] 8,045] 8,696 11,13| 10,00| 134,8] 90,02| 21,10] -19,10] 37| 0] 0| 0,0
7[132,2[ 2,94] 8,935 9,780| 13,22 10,00{ 160,1| 106,9] 21,70] -19,10] 33| 0| 0] 0,0
8[154,1| 3,14] 10,60] 10,86 15,41] 10,00| 186,7| 124,7| 21,10] -19,10] 30| 1| 0| 3,3
o[175,9 3,59] 14,08 11,89| 17,59] 10,00| 213,1| 142,3[ 21,10] -19,10] 31| 2| 0| 6,5

Summe | 282[ 11| 1| 4.3

Wiederfindung und Matrixgehalt

TNb
200
180 7S
160 }

Mittelwert in mg/I
[Exy
o
o

-50 0 50 100 150 200
Einwaage in mg/I|

Steigung der Geraden: 0,919, Wiederfindung: 91,9 %

Eine Berechnung des Matrixgehalts entfallt, da die Proben

mit unterschiedlichen Mengen an suspendierten Stoffen aufgestockt wurden.
Die ersten drei Niveaus wurden nur durch Zugabe von suspendierten
Stoffen hergestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

TNb

25

20

15

10

rel. Standardabweichung in %

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Konzentration in mg/I|

Die mit der Varianzfunktion ermittelten relativen Standardabweichungen erreichten mit
sieben Konzentrationsniveaus die Untergrenze.

TNb

40
X
s 20 = = = = n
c
8
c 10
o
[+]1]
a
2 0 T T T T T T T T T
=
2
@ -10
<

20 ././/I = = = = u

-30

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Konzentration in mg/I|
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Methodenspezifische Auswertung

Anhang A

Methodenanteile TNb

80 - 72,92
70 -
60 -
X
.C;E 50 -
-E 40 A
c 30
<
20 ~ 12,15
10 - - 5,56 4,17 3,13 2,08
0 : I @ = -
\00)\ (>,Q \_QQI. \qcb\ \'Q,« \Q'Q
NV ‘ & &P & &
e & N oY N &
o) S S Q g N
NS NS N Ry N\ &
‘\ke’ .\&0 \{_0 b@
N & & <
‘ O < v
o\ N X
v ) W
> Vv &)
S o O
& A9 &
\2\%
Methodenvergleich TNb

Haufigkeit in %

e H62 (05/25)-Multikomponenten-Kalibrierung
“mw / H62 (04/23) - Direktverf. - CLD
H34 (12/03)

Die Unterschiede zwischen den Verfahren waren nicht signifikant.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel- und Referenzwerte

Mittelwert [mg/l]

18,92
32,35
57,81
79,91
98,92
111,3
132,2
1541
175,9

© o~ oo s W Niveau

erw. Unsicherheit [mg/l]

W =
A OO
o O ©

3,33
2,75
3,3
3,9
4,8
6,3

erw. Unsicherheit [%]

5,8
5,1
59
4,2
2,8
3,0
29
3,1
3,6

Referenzwert [mg/l]

27,45
27,45
27,45
87,61
107,70
123,0
143,5
168,7
184,3

erw. Unsicherheit [mg/l]

A A A
ISESEN
(o) e) o)}

1,26
1,26
1,3
1,3
1,3
1,3

~ » erw. Unsicherheit [%]
(©2)

(o2}

4,6
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8

0,7
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

O Gesamt

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert H H34(12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD

35

30

N
w

N
o

[EEN
(2}

Mittelwert in mg/I

[En
o

1

Niveau

O Gesamt

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert W H34(12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD

40

35

w
o

N
u

[ERN
(]

Mittelwert in mg/I
N
o

[
o

u

=

o

2
Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A
RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert W H34 (12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD

70

60 T

U1
o

N
o

w
o

Mittelwert in mg/I

N
o

[EE
o

o

3
Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

OGesamt Referenzwert W H34 (12/03) ® H62 (04/23) - Direktverf. - CLD

100
90 —
80
70
60
50
40
30
20
10

0

HH

Mittelwert in mg/I

4
Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

O Gesamt

120

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert HH34 (12/03) ®H62 (04/23) - Direktverf. - CLD

100

80

60

40

Mittelwert in mg/|

20

HH

5
Niveau

O Gesamt

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Referenzwert W H34 (12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD

140

120

100

80

60

Mittelwert in mg/I

40

20

HH

6

Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang A

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

OGesamt Referenzwert W H34 (12/03) m H62 (04/23) - Direktverf. - CLD

160

140 =

HH

120

100

80

60

Mittelwert in mg/I

40

20

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

O Gesamt Referenzwert W H34(12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD

180

160
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140
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100
80
60
40

Mittelwert in mg/I

20
0

Niveau
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang A

RV 10/25 - 80. LURV

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte
O Gesamt Referenzwert W H34 (12/03) mH62 (04/23) - Direktverf. - CLD
200
180 T =
T
160
Eo 140
€ 120
£ 100
3
o 80
=
S 60
40
20
0 )
9
Niveau
rel. Standardabw. methodenspezifisch
18
16 A
< 14
(=4
=12 A
2
© 10
°
3 8
c
©
a6
S 2
2
0 T T T T T T T T 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niveau
af=Gesamt  —e—H34(12/03) —A— H62 (04/23) - Direktverf. - CLD
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Anhang A

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

H34 (12/03)
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Anhang A

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURYV - Summen

parameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhnag B

AOX - erw. Messunsicherheit
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhnag B
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Gesamter organischer Kohlenstoff- erw. Messunsicherheit
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -1

Vorgabewert [ug/I]* 38,63|+ 3,39

Tol.-grenze oben [ug/l] 54,32

Tol.-grenze unten [ug/I] 25,56

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z-score |Bewertung**
6 32,3 294 | -2,8 -1,0 e
10 49 6,67] 28 1,3 e
11 48,8 1,3 e
12 32,1 45 -2,3 -1,0 e
19 49,3 6,35|] 3,0 1,4 e
21 31,7 57 -2,1 -1,1 e
44 39,2 10,5] 0,1 0,1 e
48 27,4 959 | -2,2 -1,7 e
52 35,2 -0,5 e
59 28,2 -1,6 e
72 40,7 505 0,7 0,3 e
75 39 0,0 e
87 42 5 1,1 0,4 e
93 33,1 18,78| -0,6 -0,8 e
96 36,4 9,1 -0,5 -0,3 e
102 38,1 13 -0,1 -0,1 e
103 34,1 4,3 -1,7 -0,7 e
126 46,2 4,2 2,8 1,0 e
127 43,9 0,7 e
130 45,5 10,5 1,2 0,9 e
133 39,8 6,4 0,3 0,1 e
142 37,7 6 -0,3 -0,1 e
169 63 3,1 u
183 34,7 6,25 | -1.1 -0,6 e
188 28,41 -1,6 e
194 58,5 176 | 2.2 2,5 f
215 31,3 9,38 | -1,5 -1,1 e
222 34,3 343 | -1,8 -0,7 e
229 48,1 1,2 e
237 31,5 4.4 -2,6 -1,1 e
240 40,5 9,76 0,4 0,2 e
263 39 0,0 e
265 37,7 -0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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Anhang C

AOX-1

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -2

Vorgabewert [ug/I]* 52,82|+ 3,51

Tol.-grenze oben [ug/l] 71,37

Tol.-grenze unten [ug/I] 37,01

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z-score |Bewertung**
5 48,7 8,77 | -0,9 -0,5 e
18 58,2 11,9 0,9 0,6 e
25 50,6 4451 -0,8 -0,3 e
27 50,6 -0,3 e
38 50,2 -0,3 e
39 55,2 10 0,4 0,3 e
46 49,8 9,96 | -0,6 -0,4 e
55 78 2,7 f
56 47,7 18,9 -0,5 -0,6 e
76 47 -0,7 e
81 46,3 926 | -1,3 -0,8 e
84 46 7,2 -1,7 -0,9 e
88 56,6 11,51] 0,6 0,4 e
121 47 9,4 -1,2 -0,7 e
145 98,98 15,44 5,8 5,0 u
149 152 15 12,9 10,7 u
154 53 0,0 e
162 52 -0,1 e
174 63,4 10,1 2,0 1,1 e
176 45 9 -1,6 -1,0 e
187 43,9 12 -1,4 -1,1 e
189 49,7 9,1 -0,6 -0,4 e
209 65,1 1,3 e
217 57,5 0,5 e
218 57,8 14 0,7 0,5 e
225 47,9 10,1 | -0,9 -0,6 e
256 56,8 14,3 0,5 0,4 e
257 84,4 3,4 u
259 72,7 35 1,1 2,1 f
261 51,9 7 -0,2 -0,1 e
264 50,6 -0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -3

Vorgabewert [ug/I]* 94,29]+ 5,98

Tol.-grenze oben [ug/l] 119,7

Tol.-grenze unten [ug/I] 71,86

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z-score |Bewertung**
3 87,4 24 -0,6 -0,6 e
7 85,7 17,7 | -0,9 -0,8 e
13 114 11,4 3,1 1,6 e
14 101 13,9 0,9 0,5 e
28 91,47 13,72 -0,4 -0,3 e
29 131 33 2,2 2,9 f
36 80 20 -1,4 -1,3 e
37 80,7 887 | -25 -1,2 e
41 86,1 -0,7 e
63 92,1 -0,2 e
65 85,6 -0,8 e
77 108 1,1 e
78 74,7 10,5] -3,2 -1,7 e
80 95,1 13,3 0,1 0,1 e
90 98,5 0,3 e
95 137 8,49 8,2 3,4 u
99 73,9 961| -3,6 -1,8 e
106 85 11 -1,5 -0,8 e
113 102 0,6 e
131 114 27 1,4 1,6 e
135 83,7 18 -1,1 -0,9 e
140 83,7 16,7 -1,2 -0,9 e
153 95,9 21,2 0,1 0,1 e
155 89,5 10,7 | -0,8 -0,4 e
167 106 21,2 1,1 0,9 e
171 82,05 24,62 -1,0 -1,1 e
172 90,5 -0,3 e
185 94,9 0,0 e
192 95,9 18,3 0,2 0,1 e
201 120 2,0 e
205 75 -1,7 e
206 95 0,1 e
207 120 2,0 e
232 98,5 0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend

Bericht Version 1.0

Anhang C

Seite 7 von 164



80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -4

Vorgabewert [ug/I]* 114,1|+£ 6,8

Tol.-grenze oben [ug/l] 142,3

Tol.-grenze unten [ug/I] 88,94

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score [z-score |Bewertung**
6 114 10,4 0,0 0,0 e
7 105 22 -0,8 -0,7 e
10 130 17,7 1,7 1,1 e
11 120 0,4 e
14 121 16,7 0,8 0,5 e
19 124 6,83 2,1 0,7 e
29 106 27 -0,6 -0,6 e
38 110 -0,3 e
46 107 2141 -0,6 -0,6 e
48 101 354 | -0,7 -1,0 e
63 113 -0,1 e
65 112 -0,2 e
72 113 14 -0,1 -0,1 e
80 120,4 16,9 0,7 0,4 e
84 105 16 -1,0 -0,7 e
99 89,9 11,7 | -3,6 -1,9 e
127 122 0,6 e
133 113 18,1 -0,1 -0,1 e
135 97,4 209 | -15 -1,3 e
145 136,16 21,241 2,0 1,6 e
149 123 12 1,3 0,6 e
169 151 2,6 f
174 130 21 1,4 1,1 e
189 106 22 -0,7 -0,6 e
192 122 23,3 0,7 0,6 e
207 200 6,1 u
209 115 0,1 e
240 99,6 24 -1,2 -1,2 e
263 100 -1,1 e
265 115 0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -5

Vorgabewert [ug/I]* 206,6|+ 6,6

Tol.-grenze oben [ug/l] 245.8

Tol.-grenze unten [ug/I] 170,7

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score [z-score |Bewertung**
3 198,07 24 -0,7 -0,5 e
18 204 416 | -0,1 -0,1 e
27 212 0,3 e
28 212,2 31,8 0,3 0,3 e
39 224 40 0,9 0,9 e
56 209 46,5 0,1 0,1 e
87 187 20 -1,9 -1,1 e
90 206 0,0 e
93 146 18,78 -6,1 -3,4 u
113 234 1,4 e
121 208 41,6 0,1 0,1 e
131 200 47 -0,3 -0,4 e
140 200 40 -0,3 -0,4 e
154 215 0,4 e
155 208 25 0,1 0,1 e
167 226 45,2 0,9 1,0 e
171 195,56 58,67 -0,4 -0,6 e
172 216 0,5 e
176 214 21,4 0,7 0,4 e
183 171 30,8 | -2,3 -2,0 e
205 206 0,0 e
206 204 -0,1 e
215 182 546 | -09 -1,4 e
217 195 -0,6 e
218 217 54 0,4 0,5 e
222 203 20,3 | -0,3 -0,2 e
229 215 0,4 e
232 213 0,3 e
237 195 27 -0,8 -0,6 e
257 229 1,1 e
259 196 9441 -0,2 -0,6 e
261 205 28 -0,1 -0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

AOX -5
300
250
<
oo
3 200
£
c
R
45150
E S
o
[=
8
N 100
o
B
50
QMO WOLINNMNMNMTYOO®M - O NOWOTTOLW«— W ONNOWANOSOONOWOODNDMNOM
O O «— O «— M M~ LW N T N~ O OO O ANLUL UL NNONMNMLOUANNMN—TMO LW «—
~ N AN N «— N ~ «— N N N N «~ v N «~ «—~ N «— N ~ N v«
Laborkennziffer
Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
AOX -5
3
2
1
g o0 -
o
(%)
@
ND_l_
-2 -
-3 -
-4
N MO UOUNNMNMNMNT O M« ON OO «~“O W ~— 10 O~ O0ON OSSO NWOIDNMNNMNOMm
O 00 v~ 00 v« M M~ W M T N~ O OO O AN O NANONMNMOUANDN—TOMO W —
~— N N N «— N ~— — N N N AN «~ N «~ ~— N « ~ N
Laborkennziffer

Bericht Version 1.0

Seite 14 von 164



80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX - 6

Vorgabewert [ug/I]* 338,6|+ 7,3

Tol.-grenze oben [ug/l] 390,4

Tol.-grenze unten [ug/I] 290,4

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z-score |Bewertung**
5 339 61 0,0 0,0 e
12 344 48 0,2 0,2 e
13 353 35,3 0,8 0,6 e
21 322 58 -0,6 -0,7 e
25 398 35 3,3 2,3 f
36 320 80 -0,5 -0,8 e
37 337 37 -0,1 -0,1 e
41 345 0,2 e
44 383 103 0,9 1,7 e
52 329 -0,4 e
55 510 6,6 u
59 297,7 -1,7 e
75 336 -0,1 e
76 330 -0,4 e
77 354 0,6 e
78 314 44 -1,1 -1,0 e
81 308 616]| -1,0 -1,3 e
88 354,87 31,09] 1,0 0,6 e
95 347,5 215] 08 0,3 e
96 340 85 0,0 0,1 e
102 343 117 0,1 0,2 e
103 327 4111 -0,6 -0,5 e
106 337 44 -0,1 -0,1 e
126 332 304 | -04 -0,3 e
130 339 78 0,0 0,0 e
142 357 57 0,6 0,7 e
153 342 75,7 0,1 0,1 e
162 355 0,6 e
185 338 0,0 e
187 340,1 95 0,0 0,1 e
188 313 -1,1 e
194 350 105 0,2 0,4 e
201 316 -0,9 e
225 343 72,1 0,1 0,2 e
256 356 895| 04 0,7 e
264 349 0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Anhang C

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -7

Vorgabewert [ug/I]* 507,9|+ 14,6

Tol.-grenze oben [ug/l] 5731

Tol.-grenze unten [ug/I] 446,6

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score [z-score |Bewertung**
5 515 92,7 0,2 0,2 e
10 530 72,2 0,6 0,7 e
11 580 2,2 f
13 588 58,8 2,6 2,5 f
21 480 86 -0,6 -0,9 e
25 566 49,8 2,2 1,8 e
27 521 0,4 e
28 508,8 76,3 0,0 0,0 e
36 455 114 -0,9 -1,7 e
41 518 0,3 e
46 498 99,6 | -0,2 -0,3 e
48 475 166 -0,4 -1,1 e
78 495 69,3| -04 -0,4 e
87 533 30 1,5 0,8 e
95 533 33 1,4 0,8 e
102 516 175 0,1 0,2 e
103 499 629 -0,3 -0,3 e
127 513 0,2 e
133 505 81 -0,1 -0,1 e
140 485 106 -0,4 -0,7 e
145 471,63 73,571 -1,0 -1,2 e
162 519 0,3 e
172 520 0,4 e
206 455 -1,7 e
207 750 7,4 u
218 510 127 0,0 0,1 e
237 507 71 0,0 0,0 e
240 438 106 -1,3 -2,3 f
256 498 125 | -0,2 -0,3 e
265 532 0,7 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX - 8

Vorgabewert [ug/I]* 752,8|+ 18,5

Tol.-grenze oben [ug/l] 834,4

Tol.-grenze unten [ug/I] 675,5

Laborcode |Ergebnis [ug/l] [+ C-score |z-score |Bewertung**
7 721 149 | -0,4 -0,8 e
12 763 107 0,2 0,2 e
18 775 158 0,3 0,5 e
19 765 17,9 0,9 0,3 e
29 805 201 0,5 1,3 e
39 796 143 0,6 1,1 e
44 819 220 0,6 1,6 e
52 725 -0,7 e
55 740 -0,3 e
59 660,1 -2,4 f
75 726 -0,7 e
77 756 0,1 e
80 771,3 108 0,3 0,5 e
88 771,41 22,33] 1,3 0,5 e
90 741 -0,3 e
96 734 183 | -0,2 -0,5 e
126 726 66,6 | -0,8 -0,7 e
135 710 153 | -0,6 -1,1 e
142 774 124 0,3 0,5 e
149 826 83 1,7 1,8 e
155 760 91,2 0,2 0,2 e
169 790 0,9 e
174 817 131 1,0 1,6 e
176 747 74,7 | -0,2 -0,2 e
187 762 213 0,1 0,2 e
192 802 142 0,7 1,2 e
201 611 -3,7 u
209 776 0,6 e
215 735 220 | -0,2 -0,5 e
217 704 -1,3 e
222 746 746 | -0,2 -0,2 e
259 710 342 | -0,3 -1,1 e
261 729 98 -0,5 -0,6 e
263 657 -2,5 f
264 762 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV AOX -9

Vorgabewert [ug/I]* 942,71+ 23,9

Tol.-grenze oben [ug/l] 1039

Tol.-grenze unten [ug/I] 850,7

Laborcode |Ergebnis [ug/l] |t C-score [z-score |Bewertung**
3 903,98 24 -2,3 -0,8 e
6 896 8141 -11 -1,0 e
14 1040 143 1,3 2,0 e
37 916 100 -0,5 -0,6 e
38 981 0,8 e
56 944 12,8 0,1 0,0 e
63 930 -0,3 e
65 1000 1,2 e
72 981 121,8] 0,6 0,8 e
76 892 -1,1 e
81 897 179 -0,5 -1,0 e
84 892 139 -0,7 -1,1 e
93 680 18,78 -17,3 -5,7 u
99 827 108 -2,1 -2,5 f
106 953 125 0,2 0,2 e
113 987 0,9 e
121 913 182,6| -0,3 -0,6 e
130 937 216 -0,1 -0,1 e
131 979 228 0,3 0,7 e
153 921 204 -0,2 -0,5 e
154 978 0,7 e
167 1000 200 0,6 1,2 e
171 913,27 274 -0,2 -0,6 e
183 761 137 -2,6 -3,9 u
185 951 0,2 e
188 876 -1,5 e
189 923 45 -0,8 -0,4 e
194 1040 310 0,6 2,0 e
205 957 0,3 e
225 981 206 0,4 0,8 e
229 965 0,5 e
232 935 -0,2 e
257 977 0,7 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 1

Vorgabewert [mg/I]* 36,8|+ 1,39

Tol.-grenze oben [mg/I] 42,38

Tol.-grenze unten [mg/I] 31,62

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
18 32 2,74 -31 -1,9 e
20 39,8 4,74 1,2 1,1 e
22 35,7 -0,4 e
25 31,8 6,36 | -1,5 -1,9 e
27 37,9 0,4 e
38 40,8 1,4 e
39 33,7 2,6 -2,1 -1,2 e
46 38 4,52 0,5 0,4 e
55 34 1,4 -2,8 -1,1 e
56 33,1 6,05 -1,2 -1,4 e
76 33 -1,5 e
81 40,5 4,05 1,7 1,3 e
84 34,9 4,7 -0,8 -0,7 e
88 38,41 2,37 1,2 0,6 e
105 33,5 -1,3 e
121 41,3 413 2,1 1,6 e
145 35,67 6,14 | -04 -0,4 e
149 38,5 1,5 1,7 0,6 e
154 37 0,1 e
162 35,8 -0,4 e
176 34,9 4,2 -0,9 -0,7 e
187 37,5 7,5 0,2 0,2 e
209 36,9 0,0 e
218 38 10 0,2 0,4 e
225 37,1 4,08 0,1 0,1 e
231 40,2 6,4 1,0 1,2 e
257 37 0,1 e
259 429 6,23 1,9 2,2 f
261 37,8 4,6 0,4 0,4 e
264 37,3 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 2

Vorgabewert [mg/I]* 61,29+ 1,63

Tol.-grenze oben [mg/l] 68,92

Tol.-grenze unten [mg/I] 54,1

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
6 58,1 6,15 | -1,0 -0,9 e
10 42 4 464 | -7,7 -5,3 u
12 59,1 6 -0,7 -0,6 e
19 55,9 2,3 -3,8 -1,5 e
48 59,9 8,98 | -0,3 -0,4 e
50 56,63 2,6 -3,0 -1,3 e
52 60,4 349 | -0,5 -0,2 e
59 72,5 29 f
72 65,7 6,22 1,4 1,2 e
75 57,4 -1,1 e
87 61 5 -0,1 -0,1 e
89 53,9 -2,1 f
93 64 7,05 0,7 0,7 e
96 62,1 9,3 0,2 0,2 e
102 63 6,3 0,5 0,4 e
103 61,9 2 0,5 0,2 e
116 58,6 -0,7 e
126 61,2 2,9 -0,1 0,0 e
127 66,7 1,4 e
130 62,6 6,89 0,4 0,3 e
139 63 5,31 0,6 0,4 e
142 62,7 3,1 0,8 0,4 e
156 59,3 7,2 -0,5 -0,6 e
169 59 -0,6 e
181 62,9 0,07 2,0 0,4 e
188 59 -0,6 e
194 63 6,3 0,5 0,4 e
215 61,6 6,16 0,1 0,1 e
222 60,8 53 -0,2 -0,1 e
237 63,42 0,6 e
240 61,7 10,7 0,1 0,1 e
265 69,4 2,1 f

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 3

Vorgabewert [mg/I]* 72,59+ 1,98

Tol.-grenze oben [mg/l] 81,07

Tol.-grenze unten [mg/I] 64,58

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
3 76,6 10 0,8 0,9 e
7 69,9 14 -0,4 -0,7 e
13 90,1 9,1 3,8 4.1 u
14 73,5 3,31 0,5 0,2 e
29 68 10 -0,9 -1,1 e
37 76 3,87 1,6 0,8 e
63 73 0,1 e
77 75,9 0,8 e
80 68 9,5 -0,9 -1,1 e
95 70,3 7941 -0,6 -0,6 e
106 72,4 6 -0,1 0,0 e
113 75 0,6 e
131 75,3 8,8 0,6 0,6 e
140 75,3 12,8 0,4 0,6 e
153 71,9 11,31 -0,1 -0,2 e
155 76,5 10,7 0,7 0,9 e
167 68,8 13,8 -0,5 -0,9 e
171 140,15 28,03| 4,8 15,9 u
190 72 -0,1 e
192 72,7 9,6 0,0 0,0 e
205 75 0,6 e
206 75 0,6 e
207 69,4 -0,8 e
228 68,2 -1,1 e
230 59,2 592 | -43 -3,3 u
248 75 0,6 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 4

Vorgabewert [mg/I]* 84,18+ 1,39

Tol.-grenze oben [mg/l] 93,47

Tol.-grenze unten [mg/I] 75,37

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
12 81,1 8 -0,8 -0,7 e
13 82,2 8,2 -0,5 -0,4 e
25 79 15,81 -0,7 -1,2 e
37 85 4,33 0,4 0,2 e
52 81,2 469 | -1,2 -0,7 e
55 82,5 4 -0,8 -0,4 e
59 89,2 1,1 e
75 86,7 0,5 e
76 82,6 -0,4 e
77 88,6 1,0 e
81 89 8,9 1,1 1,0 e
88 83,76 483 | -0,2 -0,1 e
95 81,7 9,23 | -05 -0,6 e
96 83,6 12,5 -0,1 -0,1 e
102 85,3 8,5 0,3 0,2 e
103 83,9 2,7 -0,2 -0,1 e
106 85,1 7 0,3 0,2 e
116 80,3 -0,9 e
126 84,2 4 0,0 0,0 e
130 87,2 9,59 0,6 0,7 e
142 86,5 4,3 1,0 0,5 e
153 82,1 129 | -0,3 -0,5 e
162 82,2 -0,4 e
187 83,5 16,7 | -0,1 -0,2 e
188 82 -0,5 e
194 87,9 8,79 0,8 0,8 e
225 84,4 9,29 0,0 0,0 e
248 85,5 0,3 e
264 85,1 0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 5

Vorgabewert [mg/I]* 107,3|£ 2,5

Tol.-grenze oben [mg/l] 118,1

Tol.-grenze unten [mg/I] 97

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
3 109,6 10 0,5 0,4 e
18 104 12,21 -0,5 -0,6 e
22 107 -0,1 e
27 106 -0,2 e
39 105 8,4 -0,5 -0,4 e
50 102,83 473 -1,7 -0,9 e
56 100 753 | -1,8 -1,4 e
87 109 8 0,4 0,3 e
93 108 7,05 0,2 0,1 e
105 93,3 -2,7 f
113 110 0,5 e
121 114 11,4 1,2 1,2 e
131 108 13 0,1 0,1 e
139 110 9,27 0,6 0,5 e
140 110 18,7 0,3 0,5 e
154 102 -1,0 e
155 114 16 0,8 1,2 e
167 116 23,2 0,7 1,6 e
171 461,69 92,34 7,7 65,7 u
176 99,7 12 -1,2 -1,5 e
205 108 0,1 e
206 109 0,3 e
215 109 10,9 0,3 0,3 e
218 115 29 0,5 1,4 e
222 109 9,5 0,4 0,3 e
237 108 0,1 e
257 105 -0,4 e
259 101 14,7 | -0,8 -1,2 e
261 106 14 -0,2 -0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Chemischer Sauerstoffbedarf - 5

Erw.Messunsicherheit in mg/I
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 6

Vorgabewert [mg/I]* 117,7|x 2,7

Tol.-grenze oben [mg/l] 129,2

Tol.-grenze unten [mg/I] 106,8

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
6 117 12,41 -0,1 -0,1 e
7 113 22 -0,4 -0,9 e
10 97,55 10,67 -3,7 -3,7 u
14 121 5,45 1,1 0,6 e
19 123 3,06 2,6 0,9 e
20 124 14,8 0,8 1,1 e
29 114 17 -0,4 -0,7 e
38 121 0,6 e
46 120 14,3 0,3 0,4 e
48 110,1 16,51 -0,9 -1,4 e
63 119 0,2 e
72 118 11,2 0,0 0,0 e
80 110 1541 -1,0 -1,4 e
84 121 17 0,4 0,6 e
89 110 -1,4 e
127 126 1,4 e
145 109,67 18,86 -0,8 -1,5 e
149 122 5 1,5 0,7 e
156 120 14 0,3 0,4 e
169 116 -0,3 e
181 122 0,29 3,1 0,7 e
190 123 0,9 e
192 123 16,2 0,6 0,9 e
207 120 0,4 e
209 110 -1,4 e
228 109 -1,6 e
230 98,9 9,89 | -37 -3,5 u
231 124 19,8 0,6 1,1 e
240 119 20,6 0,1 0,2 e
265 126 1,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend

Bericht Version 1.0

Anhang C

Seite 43 von 164



80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV

Chemischer Sauerstoffbedarf - 6

Erw.Messunsicherheit in mg/I
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 7

Vorgabewert [mg/I]* 139,1|+ 3,3

Tol.-grenze oben [mg/l] 151,8

Tol.-grenze unten [mg/I] 127

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
7 132 26 -0,5 -1,2 e
12 130 13 -1,4 -1,5 e
18 147 17,2 0,9 1,2 e
19 139 2,2 0,0 0,0 e
29 140 21 0,1 0,1 e
39 132 10 -1,3 -1,2 e
52 139 8,03 0,0 0,0 e
55 140 7 0,2 0,1 e
59 145 0,9 e
75 138 -0,2 e
77 169 4,7 u
80 138 19,3 | -0,1 -0,2 e
88 140,67 8,41 0,3 0,2 e
89 124 -2,5 f
96 140 21 0,1 0,1 e
105 124 -2,5 f
116 142 0,5 e
126 143 6,9 1,0 0,6 e
142 147 74 2,0 1,2 e
149 144 6 1,4 0,8 e
155 148 20,7 0,8 1,4 e
156 135 33 -0,2 -0,7 e
169 140 0,1 e
176 130 156 | -1,1 -1,5 e
187 141 28,2 0,1 0,3 e
192 147 19,3 0,8 1,2 e
209 128 -1,8 e
215 144 14,4 0,7 0,8 e
222 145 12,6 0,9 0,9 e
228 126 -2,2 f
259 137 199 -0,2 -0,3 e
261 146 18 0,8 1,1 e
264 146 1,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser
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Chemischer Sauerstoffbedarf - 7
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Chemischer Sauerstoffbedarf - 7
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 8

Vorgabewert [mg/I]* 157,7|+ 4,6

Tol.-grenze oben [mg/l] 171,4

Tol.-grenze unten [mg/I] 144.,6

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
10 123,5 13,51 -4,8 -5,2 u
13 171 17,1 1,5 1,9 e
20 166 19,4 0,8 1,2 e
25 148 296 | -0,6 -1,5 e
27 161 0,5 e
46 160 19 0,2 0,3 e
48 147,6 22,15| -0,9 -1,5 e
50 151,76 6,98 | -14 -0,9 e
87 162 10 0,8 0,6 e
95 149,6 16,9 | -0,9 -1,2 e
102 160 16 0,3 0,3 e
103 153 5 -1,4 -0,7 e
127 165 1,1 e
140 161 27,4 0,2 0,5 e
145 141 24,25 14 -2,5 f
162 155 -0,4 e
206 164 0,9 e
207 151 -1,0 e
218 167 42 04 1,4 e
230 130 13 -4,0 -4,2 u
237 162 0,6 e
240 157 271 -0,1 -0,1 e
248 164 0,9 e
265 168 1,5 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Chemischer Sauerstoffbedarf - 9

Vorgabewert [mg/I]* 183,9|+ 2,7

Tol.-grenze oben [mg/I] 199

Tol.-grenze unten [mg/I] 169,4

Laborcode |Ergebnis [mg/l] | C-score [z-score |Bewertung**
3 187,1 10 0,6 0,4 e
6 180 19 -0,4 -0,5 e
14 187 8,42 0,7 0,4 e
22 185 0,1 e
37 190 9,67 1,2 0,8 e
38 184 0,0 e
56 168 2,36 | -89 -2,2 f
63 183 -0,1 e
72 174 16,5 -1,2 -1,4 e
76 178 -0,8 e
81 187 18,7 0,3 0,4 e
84 183 25 -0,1 -0,1 e
93 176 705 | -21 -1,1 e
106 183 15 -0,1 -0,1 e
113 187 0,4 e
121 189 18,9 0,5 0,7 e
130 187 20,6 0,3 0,4 e
131 182 21 -0,2 -0,3 e
139 189 15,93] 0,6 0,7 e
153 179 28,2 -0,3 -0,7 e
154 180 -0,5 e
167 192 38,4 0,4 1,1 e
171 657,66 131,5] 7,2 62,8 u
181 190 0,65 4.4 0,8 e
188 174 -1,4 e
190 188 0,5 e
194 192 19,2 0,8 1,1 e
205 183 -0,1 e
225 181 1991 -0,3 -0,4 e
231 189 30,3 0,3 0,7 e
257 182 -0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 1

Vorgabewert [mg/I]* 15,43|+ 0,52

Tol.-grenze oben [mg/l] 19,12

Tol.-grenze unten [mg/I] 12,12

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
6 12,9 1,29 | -3,6 -1,5 e
10 11,5 1,06 | -6,7 -2,4 f
11 16,2 0,4 e
12 16,4 2,5 0,8 0,5 e
17 15,6 1,95 0,2 0,1 e
19 17,1 0,6 4,2 0,9 e
21 15,4 1,7 0,0 0,0 e
44 16 293 04 0,3 e
48 15,9 3,171 0,3 0,3 e
52 15,7 0,614 0,7 0,1 e
59 15,08 -0,2 e
72 11,9 213 -3,2 -2,1 f
87 15 3 -0,3 -0,3 e
89 13,7 -1,0 e
93 13,8 -1,0 e
96 16,1 2,4 0,5 0,4 e
102 16,8 2,5 1,1 0,7 e
103 16,4 276 0,7 0,5 e
116 24,3 4,8 u
126 16 1 1,0 0,3 e
127 16,4 0,5 e
130 12,6 1 -5,0 -1,7 e
133 12,2 1,6 -3,8 -2,0 e
139 15,94 2,6 0,4 0,3 e
142 16,2 1,3 1,1 0,4 e
156 17,4 4,8 0,8 1,1 e
169 17 0,9 e
181 16,1 0,69 1,6 0,4 e
183 13 1,171 -3,8 -1,5 e
188 11,78 -2,2 f
194 15,4 1,5 0,0 0,0 e
215 15,7 1,57 0,3 0,1 e
222 22 4.8 2,7 3,6 u
229 15,5 0,0 e
237 15,9 1,3 0,7 0,3 e
240 15,9 223 04 0,3 e
247 17 4241 0,7 0,9 e
265 15,1 -0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 2

Vorgabewert [mg/I]* 50,44+ 2,07

Tol.-grenze oben [mg/l] 58,76

Tol.-grenze unten [mg/I] 42,75

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
3 53,8 0,1 3,2 0,8 e
7 45,8 7 -1,3 -1,2 e
13 49,6 496 | -0,3 -0,2 e
14 53,7 7871 0,8 0,8 e
28 47,3 4,7 -1,2 -0,8 e
29 41,3 6,2 -2,8 -2,4 f
36 53,8 5,38 1,2 0,8 e
37 52,7 126 | 04 0,5 e
41 49,6 -0,2 e
63 52,5 0,5 e
65 48,2 -0,6 e
77 77 6,4 u
78 53,6 8 0,8 0,8 e
80 53,95 10,81 0,6 0,8 e
85 47 1 529 | -1,2 -0,9 e
90 52,9 0,6 e
95 46,1 428 -1,8 -1,1 e
99 40,9 4,1 -4,2 -2,5 f
106 50,8 4 0,2 0,1 e
113 38,6 -3,1 u
131 47,3 6,5 -0,9 -0,8 e
135 59,1 722 2,3 2,1 f
140 53,2 7,5 0,7 0,7 e
153 51,2 8,4 0,2 0,2 e
155 53,2 3,7 1,3 0,7 e
167 47,9 1,8 -1,8 -0,7 e
171 33,53 8,38 | -39 -4.4 u
185 51,4 0,2 e
190 50,9 0,1 e
192 51,8 7,1 0,4 0,3 e
201 43,7 -1,8 e
205 51,1 0,2 e
206 59,6 2,2 f
207 52,5 0,5 e
228 59,1 2,1 f
230 38,3 115 -2.1 -3,2 u
232 52,7 0,5 e
248 59,6 2,2 f

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 3

Vorgabewert [mg/I]* 78,16]|+ 2,58

Tol.-grenze oben [mg/l] 90,35

Tol.-grenze unten [mg/I] 66,84

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
5 83,3 1251 0,8 0,8 e
18 82,3 16 0,5 0,7 e
20 76,6 18,8 | -0,2 -0,3 e
25 75,8 8,34 | -0,5 -0,4 e
27 83 0,8 e
38 70,8 -1,3 e
39 80,3 12 0,3 0,4 e
46 89,4 102 2,1 1,8 e
55 74,8 3 -1,7 -0,6 e
76 79,9 0,3 e
81 84 8,4 1,3 1,0 e
84 75,5 7,8 -0,6 -0,5 e
88 67,5 13,58| -1,5 -1,9 e
97 80,7 6,5 0,7 0,4 e
105 83,1 0,8 e
112 86,9 15,1 1,1 1,4 e
121 81,6 8,16 0,8 0,6 e
145 70,4 11,19 -14 -1,4 e
149 72,1 3,6 -2,7 -1,1 e
150 65,2 -2,3 f
154 75,6 -0,5 e
162 80,9 0,4 e
174 82,8 14,9 0,6 0,8 e
187 83,6 8,36 1,2 0,9 e
189 85,1 10,9 1,2 1,1 e
209 80,2 0,3 e
218 81,1 20 0,3 0,5 e
225 77,7 8,55| -0,1 -0,1 e
231 78,5 14,1 0,0 0,1 e
242 71,8 18 -0,7 -1,1 e
256 77,9 10,9 0,0 0,0 e
257 67 -2,0 e
259 67 645 | -3,2 -2,0 e
261 80,5 7,5 0,6 0,4 e
264 75,4 -0,5 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 3
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 3

Erw.Messunsicherheit in mg/I
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 4

Vorgabewert [mg/I]* 93,48]+ 3,93

Tol.-grenze oben [mg/l] 108,1

Tol.-grenze unten [mg/I] 79,95

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
6 81,5 8,15 | -2,6 -1,8 e
7 89,9 13,8 -0,5 -0,5 e
10 81,9 757 | -2,7 -1,7 e
11 101 1,0 e
14 102 14,9 1,1 1,2 e
19 100 3,3 2,5 0,9 e
20 88,6 21,7 -04 -0,7 e
29 81,2 1221 -19 -1,8 e
38 89,5 -0,6 e
46 124 18,8 3,2 4,2 u
48 99,6 19,9 0,6 0,8 e
63 95,6 0,3 e
65 92 -0,2 e
72 89,1 15,92] -0,5 -0,6 e
80 101,8 20,4 0,8 1,1 e
84 92,4 9,5 -0,2 -0,2 e
85 83,4 9,36 | -2,0 -1,5 e
89 86,1 -1,1 e
99 82,7 8,3 -2,3 -1,6 e
127 92,1 -0,2 e
133 82,6 10,7 -1,9 -1,6 e
135 108 132 2,1 2,0 e
145 87,16 13,85| -0,9 -0,9 e
149 88,3 4,4 -1,8 -0,8 e
156 120 33 1,6 3,6 u
169 97 0,5 e
174 99,5 17,9 0,7 0,8 e
181 94,6 1,85 05 0,2 e
189 102 4.4 2,9 1,2 e
190 90,7 -0,4 e
192 94,6 13,1 0,2 0,2 e
207 104 1,4 e
209 99,5 0,8 e
228 102 1,2 e
230 79,1 237 1,2 -2,1 f
231 93,1 16,8 0,0 -0,1 e
240 94,4 13,2 0,1 0,1 e
265 90,9 -0,4 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 4
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 4

Erw.Messunsicherheit in mg/I

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 5

Vorgabewert [mg/I]* 145(+ 2,5

Tol.-grenze oben [mg/l] 167,6

Tol.-grenze unten [mg/I] 124

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
5 148 22,2 0,3 0,3 e
12 143 21 -0,2 -0,2 e
13 145 1451 0,0 0,0 e
21 139 15 -0,8 -0,6 e
25 139 153 -0,8 -0,6 e
36 152 15,2 0,9 0,6 e
37 146 35 0,1 0,1 e
41 155 0,9 e
44 147 271 0,1 0,2 e
52 145 5,67 0,0 0,0 e
55 140 8 -1,2 -0,5 e
59 144,6 0,0 e
76 146 0,1 e
77 131 -1,3 e
78 150 225| 04 0,4 e
81 152 15,2 0,9 0,6 e
88 133,04 10,81 -2,1 -1,1 e
95 137,6 1281 -1,1 -0,7 e
96 150 22 0,5 0,4 e
102 143 21 -0,2 -0,2 e
103 160 26,9 1,1 1,3 e
106 142 11 -0,5 -0,3 e
116 154 0,8 e
126 139 9,3 -1,2 -0,6 e
130 133 106 | -2,2 -1,1 e
142 148 16 0,4 0,3 e
153 151 247 0,5 0,5 e
162 147 0,2 e
185 143 -0,2 e
187 154 15,4 1,2 0,8 e
188 145,9 0,1 e
194 142 1421 -04 -0,3 e
201 143 -0,2 e
225 140 154 | -0,6 -0,5 e
242 141 352 | -0,2 -0,4 e
247 152 38 0,4 0,6 e
248 145 0,0 e
256 141 19,8 -04 -0,4 e
264 143 -0,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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Anhang C

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Gesamter organischer Kohlenstoff - 5
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Anhang C

80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Gesamter organischer Kohlenstoff - 5

YA<4
e
A
144
€0l
€5l
8.

96

col
¢l

96¢
443
144
181

och
ocl

m8642086420

— i i — i
|/8W u1 HBYIaYIISUNSSIIAI"MIT

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 6

Vorgabewert [mg/I]* 183,7|+ 4,7

Tol.-grenze oben [mg/l] 212,4

Tol.-grenze unten [mg/I] 157,1

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
3 198 0,1 6,0 1,0 e
17 186 23,3 0,2 0,2 e
18 203 39,6 1,0 1,3 e
27 187 0,2 e
28 190 19 0,6 0,4 e
39 190 29 0,4 0,4 e
87 175 15 -1,1 -0,7 e
90 186 0,2 e
93 174,4 -0,7 e
97 181 15 -0,3 -0,2 e
105 181 -0,2 e
112 192 33,3 0,5 0,6 e
113 157 -2,0 e
121 187 18,7 0,3 0,2 e
131 181 25 -0,2 -0,2 e
139 181,21 29,59| -0,2 -0,2 e
140 184 25,8 0,0 0,0 e
150 177 -0,5 e
154 173 -0,8 e
155 195 13,7 1,6 0,8 e
167 183 36,6 0,0 -0,1 e
171 47,88 11,97| -21,1 -10,2 u
183 172 155] -14 -0,9 e
205 188 0,3 e
206 199 1,1 e
215 173 173 -1,2 -0,8 e
218 190 48 0,3 0,4 e
222 178 39,21 -0,3 -0,4 e
229 191 0,5 e
232 189 0,4 e
237 191 15 0,9 0,5 e
257 168 -1,2 e
259 159 15,3 -3,1 -1,9 e
261 188 17 0,5 0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwurdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 6
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 6

Erw.Messunsicherheit in mg/I

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Gesamter organischer Kohlenstoff - 6
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 7

Vorgabewert [mg/I]* 211,2|1+ 4,5

Tol.-grenze oben [mg/l] 244.,2

Tol.-grenze unten [mg/I] 180,7

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
5 221 332 0,6 0,6 e
10 182 16,8 | -3,4 -1,9 e
11 212 0,0 e
13 216 216 04 0,3 e
17 214 26,8 0,2 0,2 e
20 210 51,41 0,0 -0,1 e
21 208 23 -0,3 -0,2 e
25 200 22 -1,0 -0,7 e
27 212 0,0 e
28 215,8 216 04 0,3 e
36 223 22,3 1,0 0,7 e
41 217 0,3 e
46 239 36,3 1,5 1,7 e
48 220,7 44,131 04 0,6 e
78 228 34,2 1,0 1,0 e
87 196 15 -1,9 -1,0 e
95 200,3 186 | -1,1 -0,7 e
97 207 17 -0,5 -0,3 e
102 206 31 -0,3 -0,3 e
103 212 3571 0,0 0,0 e
112 222 385 0,6 0,7 e
127 210 -0,1 e
133 197 256 | -11 -0,9 e
140 212 29,71 0,0 0,0 e
145 176 27,98 -2,5 -2,3 f
150 205 -0,4 e
162 215 0,2 e
206 223 0,7 e
207 216 0,3 e
218 211 53 0,0 0,0 e
230 189 56,6 | -0,8 -1,5 e
237 219 18 0,8 0,5 e
240 201 28,2 | -0,7 -0,7 e
242 205 51,3 -0,2 -0,4 e
248 215 0,2 e
256 226 31,71 0,9 0,9 e
265 206 -0,3 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 7
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Gesamter organischer Kohlenstoff - 7
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 7

Erw.Messunsicherheit in mg/I

Laborkennziffer

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 8

Vorgabewert [mg/I]* 237,71+ 4,5

Tol.-grenze oben [mg/l] 2747

Tol.-grenze unten [mg/I] 203,2

Laborcode |Ergebnis [mg/l] |+ C-score |z-score |Bewertung**
7 276 42 1,8 21 f
12 233 35 -0,3 -0,3 e
18 261 50,9 0,9 1,3 e
19 245 3 2,7 0,4 e
29 224 34 -0,8 -0,8 e
39 238 36 0,0 0,0 e
44 236 43,41 -0,1 -0,1 e
52 236 9,23 -0,3 -0,1 e
55 249 10 2,1 0,6 e
59 246 0,4 e
77 230 -0,4 e
80 2454 491 0,3 0,4 e
88 226,22 948 | -2,2 -0,7 e
89 234 -0,2 e
90 239 0,1 e
96 241 36 0,2 0,2 e
116 236 -0,1 e
126 234 156 | -0,5 -0,2 e
135 242 29,6 0,3 0,2 e
142 233 26 -0,4 -0,3 e
149 218 11 -3,3 -1,1 e
155 248 17,4 1,2 0,6 e
156 257 72 0,5 1,0 e
169 236 -0,1 e
174 240,8 43,4 0,1 0,2 e
187 225 225 -11 -0,7 e
192 235 324 | -0,2 -0,2 e
201 240 0,1 e
209 239 0,1 e
215 219 219 17 -1,1 e
222 233 51,3| -0,2 -0,3 e
228 263 1,4 e
259 205 19,7 -3,2 -1,9 e
261 244 23 0,5 0,3 e
264 236 -0,1 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** e = erfolgreich; f = fragwuirdig; u = unzureichend
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

Anhang C

Gesamter organischer Kohlenstoff - 8
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser Anhang C

RV 10/25 - 80. LURV
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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80. LURV - Summenparameter | in Abwasser

RV 10/25 - 80. LURV

80. LURV Gesamter organischer Kohlenstoff - 9

Vorgabewert [mg/I]* 268,8|+ 4,2

Tol.-grenze oben [mg/l] 310,7

Tol.-grenze unten [mg/I] 229,9

Laborcode |Ergebnis [mg/l] [+ C-score |z,-score |Bewertung**
3 289 0,1 9,6 1,0 e
6 262 26,2 -0,5 -0,3 e
14 275 40,3| 0,3 0,3 e
37 267 64 -0,1 -0,1 e
38 273 0,2 e
63 277 0,4 e
65 270 0,1 e
72 272 48,6 | 0,1 0,2 e
76 279 0,5 e
81 277 27,71 0,6 0,4 e
84 265 27 -0,3 -0,2 e
85 263 295 | -04 -0,3 e
93 2649 -0,2 e
99 259 26 -0,7 -0,5 e
106 265 21 -0,4 -0,2 e
113 254 -0,8 e
121 274 2741 04 0,2 e
130 263 21 -0,5 -0,3 e
131 274 38 0,3 0,2 e
139 266,06 43,45| -0,1 -0,1 e
153 282 46,2 | 0,6 0,6 e
154 253 -0,8 e
167 279 55,8 04 0,5 e
171 80,9 20,23| -18,2 -9,7 u
181 265 314 | -14 -0,2 e
183 255 23 -1,2 -0,7 e
185 270 0,1 e
188 254,8 -0,7 e
189 282 9,6 2,5 0,6 e
190 272 0,2 e
194 267 26,7 | -0,1 -0,1 e
205 275 0,3 e
225 261 28,7 | -0,5 -0,4 e
229 278 0,4 e
231 260 46,7 -0,4 -0,5 e
232 278 0,4 e
247 275 68,7 0,2 0,3 e
257 246 -1,2 e

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

** @ = erfolgreich; f = fragwirdig; u = unzureichend
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