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1. Allgemeines
Im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen für die Notifizierung von Laboratorien im gesetz-
lich geregelten Umweltbereich wurde dieser Ringversuch länderübergreifend organisiert und 
von der AQS Baden-Württemberg als alleiniger Ausrichter für alle Bundesländer veranstaltet. 

Die Art und Weise der Durchführung und der Aus- und Bewertung wurde, nach den Richtlinien 
des LAWA-Merkblatts A-31, in einer Arbeitsgruppe der LAWA verbindlich festgelegt.  

Alle Bundesländer haben die Anerkennung der Ergebnisse dieses Ringversuchs zugesagt. 

2. Ringversuchsdesign
Im Ringversuch zu bestimmen waren folgende Parameter: 

�x Benzol
�x Toluol
�x o-Xylol
�x m-Xylol
�x Ethylbenzol
�x Trichlorethen
�x Tetrachlorethen
�x 1,1,1-Trichlorethan
�x Dichlormethan

Der Ringversuch wurde gemäß der Absprache im zuständigen LAWA-Arbeitskreis konzipiert; 
dementsprechend erhielt jedes Teilnehmerlabor: 

- 3 x 2 Proben für eine Doppelbestimmung der o.g. Parameter in 250-ml-Glasflaschen
(braun) mit Schliffstopfen. Die Proben waren durch Kühlung und durch Zugabe von
H2SO4 (ca. pH 2,1) konserviert.

Es wurden 9 verschiedene Konzentrationsniveaus hergestellt. Die Verteilung der Niveaus auf 
die Teilnehmer erfolgte zufällig, wobei jedoch darauf geachtet wurde, dass jeder Teilnehmer 
jeweils eine Probe aus den Niveaus 1-3 erhielt. 

1 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): AQS-Merkblätter für die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersu-

chung, Erich Schmidt Verlag, Berlin. 



 

3. Herstellung der Proben 
Die Proben zur Bestimmung der BTXE/LHKW-Parameter basierten auf einer realen Abwasser-
matrix. 
Bei der Herstellung der Ansätze/Niveaus wurde das Abwasser über 5 µm und 1 µm Filterkar-
tuschen filtriert, um sämtliche Partikel zu entfernen und zur Verminderung etwaiger Keimbe-
lastungen bei 80°C in einem Edelstahltank über Nacht pasteurisiert. Während der Pasteurisie-
rung wurde das Abwasser mit einem Gemisch aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff zur Ver-
meidung von Kalkausfällungen begast. 
 
Zur Herstellung der Proben wurde die Matrix mit Standardlösungen, deren Konzentrationen 
genau bekannt waren, aufgestockt. Die mit den Analyten aufgestockten Proben deckten ab-
wasserrelevante Konzentrationsbereiche ab.  
 
Die Proben wurden nach der Herstellung sofort gekühlt. 
 

4. Probenverteilung 
Die Proben wurden am 03. März 2026 per Expressdienst versandt.  

 
5. Analysenverfahren 

Die zugelassenen Methoden richteten �•�]���Z���v�����Z�������u���c�&�����,�D�K���h�>���t���^�^���Z���Ì�µ�Œ���s���Œ�Á���o�š�µ�v�P�•�r
vereinbarung der Länder über den Kompetenznachweis und die Notifizierung von Prüflabora-
�š�}�Œ�]���v�� �µ�v���� �D���•�•�•�š���o�o���v�� �]�u�� �P���•���š�Ì�o�]���Z�� �P���Œ���P���o�š���v�� �h�u�Á���o�š�����Œ���]���Z�^�� �����Œ���>���v�����Œ���Œ�����]�š�•�P���u���]�v�r
schaft Wasser und der Abwasserverordnung in der jeweils gültigen Form.  
 

Parameter Verfahren 
LHKW DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4) 

DIN 38407-F43: 2014-10 
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) 

BTXE DIN 38407-F 9: 1991-05 
DIN 38407-F43: 2014-10 
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) 

 
Die Wahl des Analysenverfahrens konnte ggf. durch länderspezifische Regelungen weiter ein-
geschränkt sein. 
 
Andere Analysenverfahren waren nicht zugelassen und ihre Anwendung führt zu einer nega-
tiven Bewertung. Auch für alle mit nicht zugelassenen Verfahren ermittelten Ergebnisse wur-
den zU-Scores auf Grundlage des berechneten Sollwertes und der Soll-Standardabweichung 
berechnet und im Ergebnisbewertungsblatt angegeben. 
 
 

 



Die Proben waren jeweils zweifach über das Gesamtverfahren zu analysieren. Anzugeben war 
der Mittelwert aus beiden Bestimmungen in µg/l mit drei signifikanten Stellen.  

Folgende untere Grenzen des Arbeitsbereichs mussten im Ringversuch erreicht werden: 

Parameter untere Grenze des Arbeits- 
bereichs [µg/l] 

Benzol 5 
Toluol 5 
o-Xylol 5 
m-Xylol 5 
Ethylbenzol 5 
Trichlorethen 5 
Tetrachlorethen 5 
1,1,1-Trichlorethan 5 
Dichlormethan 10 

6. Ergebnisrücklauf
Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 23. März 2026 dem Veranstalter über das 
Webportal mitgeteilt werden. Später eingehende Werte konnten nicht berücksichtigt werden. 

7. Homogenität und Stabilität
Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde durch Untersuchungen anhand ausgewähl-
ter Probenansätze bestätigt. Die Analysen dazu wurden an ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflabor im Unterauftrag vergeben. 

8. Grundlagen der Aus- und Bewertung
Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Auswertung der Ringversuche der AQS Baden-
�t�º�Œ�š�š���u�����Œ�P�� �]�•�š�� �]�v�� �����u�� ���}�l�µ�u���v�š�� �c���µ�•�Á���Œ�š�µ�v�P�� �����Œ�� �Z�]�v�P�À���Œ�•�µ���Z���� �µ�v���� ���Œ�o���µ�š���Œ�µ�v�P���v�� �Ì�µ�u��
�����Œ�]���Z�š�^�������•���Z�Œ�]�������v�X�����]��ses kann unter www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf eingese-
hen und heruntergeladen werden. 

http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf


 

 
Der Ringversuch wurde wie folgt ausgewertet: 
Zugewiesener Wert xpt: Konsenswert (Hampel-Schätzer) 

Standardabweichung zur Eignungsbeurtei-
�o�µ�v�P���•pt: 

Q-Methode 
 

�K�����Œ�����>�]�u�]�š�]���Œ�µ�v�P���À�}�v���•pt: 25 % 
 

Untere �>�]�u�]�š�]���Œ�µ�v�P���À�}�v���•pt: 10 % 
 

Leistungsbewertung: zU-Score  
 

Klassifizierung der Einzelergebnisse �~zU�~�d 2,0  erfolgreich 
2,0 <�~zU�~< 3,0 fragwürdig  
�~zU�~�H���ï�U�ì  unzureichend 
 

Parameterbewertung: Ein Parameter war dann erfolgreich be-
stimmt, wenn mindestens 2 von 3 Werten 
innerhalb der Toleranzgrenzen (�~zU�~�d 2) 
des jeweiligen Parameters erfolgreich be-
stimmt waren.  
 

 

  



 

9. Auswertung 
Zahl der teilnehmenden Labore: 
 

157 

Zahl der abgegebenen Werte: 4064 
Zahl der akzeptieren Werte: 3618 (89,03 %) 
Graphik der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Laboratorien je Parameter: 

 
 
 

10. Erläuterungen zu den Anhängen 
Die Erläuterungen zu den Anhängen entnehmen Sie bitte dem Dokument �cAuswertung der 
�Z�]�v�P�À���Œ�•�µ���Z���� �µ�v���� ���Œ�o���µ�š���Œ�µ�v�P���v�� �Ì�µ�u�� �����Œ�]���Z�š�^�� ���µ�(�� �µ�v�•���Œ���Œ�� �/�v�š���Œ�v���š�•���]�š����unter 
www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf. 
 

11. Messunsicherheit (MU) 
Allgemein: 
Anzahl Labore mit gültigen Werten 150 
Anzahl an Labore mit gültigen Werten und 
Angabe der MU 

103 (68,7%) 

Anzahl gültiger Werte 3956 
Anzahl gültiger Werte mit MU-Angabe 2704 (68,4%) 

 
  

http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf


 

 
Angabe der Messunsicherheit in Abhängigkeit vom Akkreditierungsstatus: 

Akkreditierstatus der 
Werte 

Zahl der Werte Zahl der Werte mit Messunsi-
cherheitsangabe 

Akkreditiert 3449 2458 (71,3 %) 
nicht akkreditiert 507 246 (48,5 %) 
keine Angabe 0 0 (0 %) 

 
Interpretation der MU-Angaben: 
Bei den Diagrammen zur Darstellung der abgegebenen Messunsicherheiten fällt auf, dass die 
Spannweite sehr groß ist, von unrealistisch klein bis viel zu groß. Eine Plausibilitätsbetrachtung 
unter Nutzung der Vergleichsstandardabweichungen in Ringversuchen wäre hier sicher hilf-
reich.  
Wenn Messunsicherheiten zu klein geschätzt werden, hat dies zur Folge, dass Werte, die im 
�Z�]�v�P�À���Œ�•�µ���Z�����o�•���c���Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z�^�������Á���Œ�š���š���Á���Œ�����v (|z(U)�n���G���î�•�U�����]�v���v���P�Œ�}�˜���v���z-Score haben. Wenn 
| �z�n���E���î���]�•�š�U���Z���]�˜�š�����]���•�U�������•�•�����]�����c���]�P���v���v�^�����v�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v�����v�����]�����Y�µ���o�]�š���š�������Œ���t���Œ�š�����~�����(�]�v�]���Œ�š��
durch die Angabe der Messunsicherheit) nicht erfüllt sind. 
 
Anzahl an Werten mit MU für die |zU�n���G���î�U�ì���P�]�o�š 2533 
���v�Ì���Z�o�����v���t���Œ�š���v�U�������Œ���v�������š�Œ���P�������•���z-scores > 2 beträgt 
Die eigenen Anforderungen des Labors sind nicht erfüllt, 
bzw. die MU ist zu klein geschätzt 

212 (8,4%) 

 

12. Rückgeführte Referenzwerte  
Die Erläuterungen zu rückgeführten Referenzwerten entnehmen Sie bitte dem Dokument 
�c���µ�•�Á���Œ�š�µ�v�P�� �����Œ�� �Z�]�v�P�À���Œ�•�µ���Z���� �µ�v���� ���Œ�o���µ�š���Œ�µ�v�P���v�� �Ì�µ�u�� �����Œ�]���Z�š�^�� ���µ�(�� �µ�v�•���Œ���Œ�� �/�v�š���Œ�v���š�•���]�š����
www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf. 

13. Internet 
Der Bericht ist im Internet verfügbar unter www.aqsbw.de/pdf/340/bericht_340.pdf 

 

http://www.aqsbw.de/pdf/ausw_berichte_v1.pdf
http://www.aqsbw.de/pdf/340/bericht_340.pdf
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1 18,03 4,57 2,308 2,615 2,615 14,51 23,70 13,13 31,43 -27,20 49 1 3 8,2
2 43,84 5,55 6,887 5,870 5,870 13,39 56,48 32,79 28,82 -25,22 50 3 2 10,0
3 72,02 4,67 9,416 9,220 9,220 12,80 91,80 54,62 27,46 -24,17 49 2 3 10,2
4 107,4 4,78 14,37 13,26 13,26 12,35 135,8 82,30 26,42 -23,35 49 2 4 12,2
5 135,7 4,00 15,18 16,41 16,41 12,09 170,8 104,6 25,82 -22,89 49 1 1 4,1
6 149,9 4,19 17,76 17,96 17,96 11,98 188,3 115,9 25,58 -22,70 50 1 3 8,0
7 177,0 3,84 19,60 20,89 20,89 11,80 221,6 137,4 25,17 -22,37 52 2 3 9,6
8 198,2 5,04 27,95 23,16 23,16 11,68 247,6 154,3 24,90 -22,16 49 1 1 4,1
9 228,1 3,52 22,04 26,32 26,32 11,54 284,1 178,2 24,56 -21,89 47 1 2 6,4

 Summe 444 14 22 8,1
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,977 mittlere Wiederfindung: 97,7%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,761 µg/l = 0%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F9 - GC Headspace-MS ermittelten Werte  wiesen eine etwas 
breitere statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 18,03 0,82 4,6 19,33 0,78 4,1
2 43,84 2,43 5,6 44,85 0,84 1,9
3 72,02 3,36 4,7 73,74 0,98 1,3
4 107,4 5,1 4,8 110,5 1,3 1,2
5 135,7 5,4 4,0 138,9 1,3 1,0
6 149,9 6,3 4,2 155,7 1,4 0,9
7 177,0 6,8 3,8 183,8 1,7 0,9
8 198,2 10,0 5,0 211,0 1,8 0,9
9 228,1 8,0 3,5 229,6 1,9 0,8
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1 18 0,49 2,69 2,45 13,6 40 3 3 15
2 43,2 1,32 3,06 6,34 14,7 36 2 0 5,56
3 71,9 1,8 2,5 8,88 12,3 38 2 2 10,5
4 107 3,47 3,24 15,9 14,9 33 1 1 6,06
5 136 3 2,2 14,8 10,8 38 1 1 5,26
6 149 2,9 1,94 15,2 10,2 43 2 1 6,98
7 177 4,14 2,34 21 11,9 40 2 2 10
8 198 5,47 2,76 25,9 13,1 35 1 0 2,86
9 228 4,05 1,78 20,2 8,88 39 1 2 7,69
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1 19,09 6,48 3,500 2,833 2,833 14,84 25,25 13,79 32,22 -27,79 50 2 3 10,0
2 38,92 3,83 4,175 5,129 5,129 13,18 49,94 29,25 28,33 -24,84 49 2 2 8,2
3 56,65 3,89 6,102 7,013 7,013 12,38 71,66 43,39 26,49 -23,41 48 2 2 8,3
4 76,61 4,04 8,748 9,019 9,019 11,77 95,84 59,51 25,10 -22,32 50 1 2 6,0
5 102,1 4,37 12,48 11,45 11,45 11,22 126,4 80,29 23,85 -21,33 49 3 2 10,2
6 119,8 3,89 12,92 13,09 13,09 10,93 147,6 94,88 23,19 -20,79 48 1 3 8,3
7 130,6 3,41 12,74 14,07 14,07 10,77 160,5 103,9 22,83 -20,51 51 3 3 11,8
8 163,1 3,92 17,51 16,93 16,93 10,38 198,9 130,8 21,96 -19,80 47 2 1 6,4
9 177,8 4,27 21,28 18,20 18,20 10,23 216,3 143,1 21,62 -19,52 49 3 2 10,2

 Summe 441 19 20 8,8
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,938, mittlere Wiederfindung: 93,8%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,37 µg/l = 0%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

Die mit der F43  ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 19,09 1,24 6,5 20,78 0,41 2,0
2 38,92 1,49 3,8 41,32 0,49 1,2
3 56,65 2,20 3,9 61,40 0,61 1,0
4 76,61 3,09 4,0 83,73 0,70 0,8
5 102,1 4,5 4,4 108,6 1,1 1,0
6 119,8 4,7 3,9 126,6 1,2 0,9
7 130,6 4,5 3,4 141,3 1,2 0,9
8 163,1 6,4 3,9 169,2 1,4 0,8
9 177,8 7,6 4,3 192,3 1,3 0,7
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1 19 0,71 3,75 3,42 18 36 1 2 8,33
2 38,7 0,75 1,95 3,71 9,6 38 1 3 10,5
3 56,3 1,41 2,5 7,03 12,5 39 2 3 12,8
4 76,9 1,6 2,08 8,41 10,9 43 2 1 6,98
5 102 3,24 3,17 14,9 14,5 33 2 1 9,09
6 119 2,44 2,04 11,9 9,92 37 1 3 10,8
7 129 2,51 1,94 12,5 9,71 39 4 4 20,5
8 163 3,11 1,91 15,5 9,53 39 1 2 7,69
9 176 4,2 2,38 19,9 11,3 35 2 0 5,71
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1 20,17 5,22 2,918 2,869 2,869 14,22 26,38 14,79 30,77 -26,70 48 1 3 8,3
2 43,08 5,13 6,252 5,868 5,868 13,62 55,73 32,04 29,36 -25,63 50 4 1 10,0
3 57,92 4,84 7,772 7,758 7,758 13,39 74,62 43,31 28,83 -25,23 48 2 3 10,4
4 84,66 4,02 9,438 11,10 11,10 13,11 108,5 63,73 28,16 -24,71 48 0 2 4,2
5 116,0 5,27 16,94 14,93 14,93 12,87 148,0 87,81 27,63 -24,30 48 2 2 8,3
6 125,1 4,20 14,85 16,04 16,04 12,82 159,6 94,86 27,50 -24,20 50 3 1 8,0
7 158,4 4,15 18,04 20,03 20,03 12,65 201,3 120,5 27,10 -23,89 47 3 0 6,4
8 172,6 3,72 17,98 21,73 21,73 12,59 219,2 131,6 26,96 -23,78 49 0 0 0,0
9 189,0 6,06 32,39 23,67 23,67 12,52 239,7 144,3 26,81 -23,66 50 4 4 16,0

Summe 438 19 16 8,0

Wiederfindung und Matrixgehalt

Steigung der Geraden: 0,93, mittlere Wiederfindung: 93%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,265 µg/l = 0%

o-Xylol

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Einwaage in µg/l

o-Xylol



RV 2/26 - 81. LÜRV

Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F9 - GC Headspace-MS ermittelten Werte wiesen die breiteste 
statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 20,17 1,05 5,2 22,03 0,32 1,4
2 43,08 2,21 5,1 46,02 0,47 1,0
3 57,92 2,80 4,8 64,02 0,56 0,9
4 84,66 3,41 4,0 89,78 0,83 0,9
5 116,0 6,1 5,3 122,7 1,2 1,0
6 125,1 5,3 4,2 136,4 1,0 0,7
7 158,4 6,6 4,2 166,5 1,3 0,8
8 172,6 6,4 3,7 190,6 1,3 0,7
9 189,0 11,5 6,1 202,4 1,7 0,8
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1 20,2 0,51 2,52 2,54 12,6 39 0 3 7,69
2 42,8 1,37 3,2 6,58 15,4 36 2 0 5,56
3 57,3 1,57 2,73 7,72 13,5 38 2 3 13,2
4 84,4 1,95 2,31 9,47 11,2 37 1 3 10,8
5 118 3,94 3,34 18,1 15,3 33 2 0 6,06
6 125 2,72 2,18 14,3 11,4 43 3 1 9,3
7 158 3,51 2,22 17,5 11,1 39 2 0 5,13
8 172 3,63 2,11 17,2 9,98 35 1 2 8,57
9 192 6,2 3,23 31 16,2 39 1 2 7,69
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1 23,63 5,37 3,518 3,775 3,775 15,97 31,89 16,59 34,93 -29,79 48 1 4 10,4
2 43,74 4,89 5,926 6,582 6,582 15,05 58,05 31,42 32,72 -28,16 48 3 3 12,5
3 62,73 6,86 12,17 9,116 9,116 14,53 82,49 45,64 31,50 -27,25 50 4 1 10,0
4 90,36 4,64 11,63 12,67 12,67 14,03 117,7 66,55 30,31 -26,35 48 2 3 10,4
5 112,2 4,80 15,09 15,41 15,41 13,74 145,4 83,20 29,63 -25,83 49 3 2 10,2
6 134,8 5,28 19,94 18,18 18,18 13,49 173,9 100,5 29,06 -25,40 49 1 1 4,1
7 168,2 4,94 23,75 22,21 22,21 13,21 215,9 126,3 28,40 -24,89 51 2 4 11,8
8 186,7 4,10 21,44 24,41 24,41 13,07 239,2 140,7 28,09 -24,65 49 2 1 6,1
9 204,8 4,53 25,16 26,54 26,54 12,96 261,8 154,7 27,82 -24,45 46 3 1 8,7

 Summe 438 21 20 9,4
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,935, mittlere Wiederfindung: 93,5%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�������������������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,145 µg/l = 100%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250

re
l. 

S
ta

nd
ar

da
bw

ei
ch

un
g 

in
 %

Konzentration in µg/l

m-Xylol

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250

A
us

sc
hl

us
sg

re
nz

en
 in

 %

Konzentration in µg/l

m-Xylol



RV 2/26 - 81. LÜRV

Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verfahren.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 23,63 1,27 5,4 24,84 0,24 1,0
2 43,74 2,14 4,9 47,99 0,40 0,8
3 62,73 4,30 6,9 69,84 0,61 0,9
4 90,36 4,20 4,6 94,94 0,85 0,9
5 112,2 5,4 4,8 119,2 0,9 0,7
6 134,8 7,1 5,3 145,1 1,4 1,0
7 168,2 8,3 4,9 176,6 1,5 0,8
8 186,7 7,7 4,1 199,6 1,4 0,7
9 204,8 9,3 4,5 219,7 1,7 0,8
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1 23,3 0,69 2,98 3,46 14,9 39 1 4 12,8
2 43,4 1,23 2,84 6 13,8 37 4 3 18,9
3 63 1,98 3,14 9,49 15,1 36 3 0 8,33
4 90,4 2,22 2,45 10,8 11,9 37 2 3 13,5
5 111 2,47 2,23 12,8 11,5 42 3 2 11,9
6 133 4,77 3,57 21,9 16,4 33 0 1 3,03
7 169 5,07 2,99 25,3 15 39 2 3 12,8
8 185 4,5 2,44 21,3 11,6 35 2 1 8,57
9 205 4,43 2,16 21,8 10,7 38 0 1 2,63
 
 
 
 

F43 (10/14) - HS-GC-MS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

re
l. 

S
ta

nd
ar

da
bw

. i
n 

%

Niveau

rel. Standardabw. methodenspezifisch

Gesamt F43 (10/14) - HS-GC-MS

F9 GC Headspace-MS F9 GC Headspace-FID



RV 2/26 - 81. LÜRV

N
iv

ea
u

R
ob

us
te

r 
M

itt
el

w
er

t [
µg

/l]

E
rw

. U
ns

ic
he

rh
ei

t d
es

 M
itt

el
w

er
ts

 [µ
g/

l]

E
rw

. U
ns

ic
he

rh
ei

t d
es

 M
itt

el
w

er
ts

 [%
]

R
ob

us
te

 S
ta

nd
ar

da
bw

ei
ch

un
g 

[µ
g/

l]

R
ob

us
te

 S
ta

nd
ar

da
bw

ei
ch

un
g 

[%
]

A
nz

ah
l W

er
te

au
ß

er
ha

lb
 u

nt
en

au
ß

er
ha

lb
 o

be
n

au
ß

er
ha

lb
 [%

]

3 62,9 11,1 17,6 26,6 42,3 9 0 1 11,1
6 132 8,68 6,59 22 16,7 10 0 0 0
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1 16,77 6,09 2,833 2,986 2,986 17,80 23,38 11,24 39,37 -32,97 48 0 4 8,3
2 35,10 6,17 6,130 5,529 5,529 15,75 47,17 24,78 34,40 -29,40 50 2 2 8,0
3 53,07 5,04 7,416 7,807 7,807 14,71 70,01 38,44 31,92 -27,56 48 0 2 4,2
4 101,8 5,42 15,29 13,44 13,44 13,21 130,7 76,45 28,40 -24,89 48 2 2 8,3
5 124,2 4,20 14,46 15,87 15,87 12,78 158,2 94,24 27,40 -24,13 48 0 3 6,3
6 136,1 3,93 15,11 17,12 17,12 12,59 172,7 103,7 26,96 -23,78 50 1 1 4,0
7 168,7 4,68 22,33 20,49 20,49 12,15 212,5 129,9 25,95 -22,99 50 2 6 16,0
8 185,1 4,64 23,56 22,14 22,14 11,96 232,3 143,1 25,53 -22,66 47 2 1 6,4
9 197,8 3,99 22,09 23,40 23,40 11,83 247,7 153,5 25,23 -22,42 49 1 2 6,1

 Summe 438 10 23 7,5
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,925, mittlere Wiederfindung: 92,5%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�������������������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,136 µg/l = 100%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verfahren.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 16,77 1,02 6,1 18,22 0,19 1,1
2 35,10 2,17 6,2 37,58 0,34 0,9
3 53,07 2,68 5,0 57,33 0,47 0,8
4 101,8 5,5 5,4 109,0 1,0 0,9
5 124,2 5,2 4,2 135,0 1,2 0,9
6 136,1 5,3 3,9 147,2 1,1 0,7
7 168,7 7,9 4,7 182,4 1,5 0,8
8 185,1 8,6 4,6 195,7 1,5 0,8
9 197,8 7,9 4,0 217,5 1,5 0,7
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1 16,9 0,53 3,13 2,6 15,4 38 0 5 13,2
2 34,8 1,22 3,52 5,88 16,9 36 2 1 8,33
3 52,5 1,41 2,69 7,06 13,4 39 1 4 12,8
4 103 4,23 4,12 19,4 18,9 33 1 0 3,03
5 124 2,85 2,3 13,8 11,2 37 1 3 10,8
6 135 2,43 1,8 12,7 9,42 43 2 3 11,6
7 170 4,85 2,85 24,2 14,2 39 0 3 7,69
8 185 4,49 2,42 22,4 12,1 39 1 1 5,13
9 195 4,47 2,29 21,2 10,8 35 1 4 14,3
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1 17,69 6,16 3,020 2,496 2,496 14,11 23,08 13,00 30,50 -26,50 48 2 3 10,4
2 29,14 3,87 3,096 3,979 3,979 13,66 37,72 21,65 29,44 -25,69 47 1 1 4,3
3 59,26 4,49 7,532 7,723 7,723 13,03 75,84 44,69 27,99 -24,58 50 3 1 8,0
4 81,19 4,63 10,20 10,36 10,36 12,77 103,4 61,62 27,38 -24,11 46 3 1 8,7
5 106,5 4,41 13,02 13,36 13,36 12,54 135,1 81,25 26,86 -23,70 48 3 2 10,4
6 124,4 4,77 17,11 15,44 15,44 12,41 157,4 95,18 26,57 -23,47 52 4 4 15,4
7 138,4 4,52 17,70 17,06 17,06 12,33 174,9 106,1 26,37 -23,32 50 2 0 4,0
8 162,8 4,43 20,42 19,85 19,85 12,20 205,2 125,2 26,07 -23,08 50 3 2 10,0
9 198,5 4,22 22,49 23,90 23,90 12,04 249,6 153,3 25,71 -22,80 45 4 2 13,0

 Summe 436 25 16 9,4
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,906, mittlere Wiederfindung: 90,6%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,385 µg/l = 0%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F43 ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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1 17,69 1,09 6,2 19,55 0,47 2,4
2 29,14 1,13 3,9 33,15 0,59 1,8
3 59,26 2,66 4,5 64,70 0,95 1,5
4 81,19 3,76 4,6 90,27 1,36 1,5
5 106,5 4,7 4,4 117,3 1,7 1,4
6 124,4 5,9 4,8 137,5 1,8 1,3
7 138,4 6,3 4,5 154,9 2,0 1,3
8 162,8 7,2 4,4 180,5 2,5 1,4
9 198,5 8,4 4,2 218,0 3,0 1,4
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1 17,7 0,55 3,09 2,59 14,6 35 1 2 8,57
2 29 0,61 2,12 2,95 10,2 36 4 4 22,2
3 58,9 1,54 2,61 7,96 13,5 42 3 2 11,9
4 81,3 2,28 2,81 10,7 13,1 34 3 1 11,8
5 107 2,76 2,59 13,2 12,4 36 3 2 13,9
6 124 2,85 2,29 14,9 12 43 6 3 20,9
7 137 3,92 2,86 18,5 13,5 35 2 0 5,71
8 163 4,87 2,99 24,4 14,9 39 2 2 10,3
9 199 4,28 2,15 21,4 10,7 39 4 3 17,9
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1 19,89 5,34 2,973 2,949 2,949 14,83 26,30 14,37 32,19 -27,77 49 2 3 10,2
2 33,77 5,01 4,788 4,741 4,741 14,04 44,01 24,86 30,34 -26,38 50 3 2 10,0
3 59,32 4,24 6,974 7,859 7,859 13,25 76,22 44,51 28,49 -24,97 48 1 2 6,3
4 84,80 5,91 13,74 10,83 10,83 12,77 108,0 64,36 27,38 -24,11 47 4 2 12,8
5 104,7 4,79 13,89 13,08 13,08 12,49 132,7 79,94 26,75 -23,62 48 3 3 12,5
6 121,8 3,68 12,92 14,98 14,98 12,30 153,8 93,44 26,31 -23,27 52 1 3 7,7
7 137,1 3,82 14,94 16,66 16,66 12,15 172,7 105,6 25,96 -23,00 51 3 3 11,8
8 175,8 4,11 19,40 20,83 20,83 11,84 220,3 136,4 25,26 -22,45 45 2 1 6,5
9 199,0 4,77 26,87 23,27 23,27 11,69 248,5 154,8 24,92 -22,18 50 2 1 6,0

 Summe 440 21 20 9,3
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,905, mittlere Wiederfindung: 90,5%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,523 µg/l = 0%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F43 ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 19,89 1,06 5,3 21,99 0,56 2,5
2 33,77 1,69 5,0 39,12 0,61 1,6
3 59,32 2,52 4,2 66,96 0,74 1,1
4 84,80 5,01 5,9 92,63 1,02 1,1
5 104,7 5,0 4,8 116,9 1,1 1,0
6 121,8 4,5 3,7 134,0 1,1 0,8
7 137,1 5,2 3,8 152,5 1,4 0,9
8 175,8 7,2 4,1 190,1 1,6 0,8
9 199,0 9,5 4,8 223,4 1,6 0,7
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1 20 0,49 2,43 2,3 11,5 35 2 2 11,4
2 33,7 1,02 3,02 5,28 15,7 42 2 3 11,9
3 59,4 1,44 2,43 6,93 11,7 36 2 2 11,1
4 84,4 2,95 3,5 13,8 16,3 34 2 1 8,82
5 105 2,79 2,65 13,4 12,7 36 3 3 16,7
6 121 2,25 1,86 11,8 9,77 43 2 1 6,98
7 137 3,41 2,5 17 12,5 39 2 3 12,8
8 177 3,49 1,98 17,5 9,89 39 1 1 5,13
9 197 4,97 2,53 23,5 12 35 2 0 5,71
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9 214 11,8 5,51 29,8 13,9 10 0 0 0
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1 22,61 5,85 3,705 3,507 3,507 15,51 30,26 16,06 33,82 -28,97 49 1 3 8,2
2 52,14 4,70 6,864 7,695 7,695 14,76 68,84 37,73 32,03 -27,65 49 2 2 8,2
3 89,25 5,25 12,85 12,76 12,76 14,29 116,9 65,31 30,94 -26,83 47 1 2 6,4
4 110,3 4,98 15,20 15,57 15,57 14,12 143,9 81,04 30,52 -26,51 48 1 3 8,3
5 125,7 5,89 20,09 17,61 17,61 14,01 163,8 92,66 30,26 -26,31 46 2 2 8,7
6 147,1 4,61 19,38 20,41 20,41 13,88 191,1 108,7 29,95 -26,08 51 1 2 5,9
7 174,3 4,96 24,44 23,94 23,94 13,74 225,9 129,3 29,63 -25,84 50 1 1 4,0
8 201,7 4,86 26,33 27,47 27,47 13,62 261,0 150,1 29,35 -25,62 45 2 1 6,7
9 214,6 4,91 29,81 29,11 29,11 13,57 277,3 159,8 29,23 -25,54 50 2 4 12,0

 Summe 435 13 20 7,6
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,927, mittlere Wiederfindung: 92,7%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�������������������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,614 µg/l = 100%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F43 ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
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1 22,61 1,32 5,9 24,33 0,64 2,6
2 52,14 2,45 4,7 56,38 0,73 1,3
3 89,25 4,69 5,3 96,74 0,91 0,9
4 110,3 5,5 5,0 120,3 1,2 1,0
5 125,7 7,4 5,9 135,4 1,3 1,0
6 147,1 6,8 4,6 157,4 1,2 0,8
7 174,3 8,6 5,0 190,4 1,3 0,7
8 201,7 9,8 4,9 214,9 1,7 0,8
9 214,6 10,5 4,9 231,1 1,9 0,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

1

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS



RV 2/26 - 81. LÜRV

0

10

20

30

40

50

60

2

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS

0

20

40

60

80

100

120

3

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS



RV 2/26 - 81. LÜRV

0

20

40

60

80

100

120

140

4

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

5

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS



RV 2/26 - 81. LÜRV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

6

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS

0

50

100

150

200

250

7

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS



RV 2/26 - 81. LÜRV

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

8

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS

0

50

100

150

200

250

9

M
itt

el
w

er
t i

n 
µg

/l

Niveau

Vergleich der Mittel-/Referenzwerte

Gesamt Referenzwert F43 (10/14) - HS-GC-MSF4 GC Headspace-MS



RV 2/26 - 81. LÜRV

N
iv

ea
u

R
ob

us
te

r 
M

itt
el

w
er

t [
µg

/l]

E
rw

. U
ns

ic
he

rh
ei

t d
es

 M
itt

el
w

er
ts

 [µ
g/

l]

E
rw

. U
ns

ic
he

rh
ei

t d
es

 M
itt

el
w

er
ts

 [%
]

R
ob

us
te

 S
ta

nd
ar

da
bw

ei
ch

un
g 

[µ
g/

l]

R
ob

us
te

 S
ta

nd
ar

da
bw

ei
ch

un
g 

[%
]

A
nz

ah
l W

er
te

au
ß

er
ha

lb
 u

nt
en

au
ß

er
ha

lb
 o

be
n

au
ß

er
ha

lb
 [%

]

1 22,5 0,68 3 3,2 14,2 35 1 3 11,4
2 51,5 1,35 2,62 6,92 13,4 41 2 3 12,2
3 89,3 2,67 2,99 12,8 14,4 36 2 2 11,1
4 112 3,39 3,02 16,3 14,5 36 1 2 8,33
5 122 4,57 3,75 21,3 17,5 34 1 1 5,88
6 147 3,59 2,45 18,6 12,7 42 1 1 4,76
7 172 4,77 2,78 22,6 13,2 35 1 0 2,86
8 201 4,92 2,44 24,2 12 38 2 1 7,89
9 217 6,6 3,05 33 15,2 39 2 4 15,4
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1 34,04 5,40 5,251 5,033 5,033 14,78 44,97 24,61 32,09 -27,69 51 3 2 9,8
2 61,39 5,25 9,032 8,753 8,753 14,26 80,33 44,96 30,85 -26,76 49 3 2 10,2
3 69,02 4,59 8,776 9,771 9,771 14,16 90,15 50,68 30,61 -26,58 48 2 1 6,3
4 100,1 5,81 16,11 13,85 13,85 13,84 130,0 74,06 29,86 -26,01 48 3 3 12,5
5 118,7 4,84 16,58 16,25 16,25 13,69 153,8 88,13 29,53 -25,76 52 1 3 7,7
6 137,0 3,92 14,89 18,59 18,59 13,57 177,0 102,0 29,25 -25,54 48 1 1 4,2
7 174,3 4,62 21,84 23,31 23,31 13,37 224,5 130,4 28,78 -25,19 46 1 1 4,3
8 209,5 4,24 25,40 27,71 27,71 13,22 269,1 157,3 28,43 -24,92 51 3 3 11,8
9 228,4 5,74 37,43 30,04 30,04 13,15 292,9 171,7 28,27 -24,80 51 4 2 11,8

 Summe 444 21 18 8,8
 
 
 
Wiederfindung und Matrixgehalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steigung der Geraden: 0,999, mittlere Wiederfindung: 99,9%
�Q�H�J�����[���$�F�K�V�H�Q�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���0�D�W�U�L�[�J�H�K�D�O�W�����������J���O
erweiterte Unsicherheit des Matrixgehalts: 0,191 µg/l = 0%
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Relative Standardabweichung und Ausschlussgrenzen

Die aus der Varianzfunktion ermittelten Standardabweichungen erreichten weder die 
Ober- noch die Untergrenze.
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Methodenspezifische Auswertung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der F43 ermittelten Werte wiesen die engste statistische Verteilung auf.
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Vergleich der Mittel- und Referenzwerte
N

iv
ea

u

M
itt

el
w

er
t [

µg
/l]

er
w

. U
ns

ic
he

rh
ei

t [
µg

/l]

er
w

. U
ns

ic
he

rh
ei

t [
%

]

R
ef

er
en

zw
er

t [
µg

/l]

er
w

. U
ns

ic
he

rh
ei

t [
µg

/l]

er
w

. U
ns

ic
he

rh
ei

t [
%

]

1 34,04 1,84 5,4 34,73 0,39 1,1
2 61,39 3,23 5,3 61,62 0,66 1,1
3 69,02 3,17 4,6 67,65 0,69 1,0
4 100,1 5,8 5,8 98,7 1,1 1,1
5 118,7 5,7 4,8 121,1 1,1 0,9
6 137,0 5,4 3,9 137,7 1,5 1,1
7 174,3 8,1 4,6 174,4 1,7 1,0
8 209,5 8,9 4,2 208,1 2,1 1,0
9 228,4 13,1 5,7 234,4 2,1 0,9
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1 33,9 1,01 2,97 5,22 15,4 42 2 3 11,9
2 61,2 1,48 2,42 7 11,4 35 2 2 11,4
3 68,6 1,45 2,12 6,97 10,2 36 3 2 13,9
4 99,3 3,95 3,97 18,4 18,5 34 3 1 11,8
5 119 2,94 2,46 15,4 12,9 43 2 2 9,3
6 137 2,49 1,82 12 8,75 36 0 3 8,33
7 176 4,29 2,44 21,4 12,2 39 1 1 5,13
8 207 5,34 2,59 26,7 12,9 39 4 3 17,9
9 233 7,06 3,03 33,4 14,3 35 1 0 2,86
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Anzahl der validen Werte
Anzahl der validen Werte mit Messunsicherheitsangabe
Anzahl der Labors mit validen Werten
Anzahl der Labors mit validen Werten und Messunsicherheitsangaben
Anzahl der Werte mit Akkreditierungsvermerk
Anzahl der Werte mit Akkreditierungsvermerk und Messunsicherheitsangabe
Anzahl der Werte ohne Akkreditierungsvermerk
Anzahl der Werte ohne Akkreditierungsvermerk, aber mit Messunsicherheitsangabe
Anzahl der Werte ohne Angabe des Akkreditierungsstatus
Anzahl der Werte ohne Angabe des Akkreditierungsstatus, aber mit Messunsicherheitsangabe
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Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 14,9 -1,3 e
8 19,9 3 1,2 0,7 e
11 15,5 -1,0 e
13 13,1 -2,0 e
15 16,55 4,3 -0,7 -0,6 e
17 20,6 4,5 1,1 0,9 e
23 17,557 1,8 -0,5 -0,2 e
26 18,7 6,54 0,2 0,2 e
30 18,2 5,46 0,1 0,1 e
33 19,5 0,5 e
40 20,8 4,8 1,1 1,0 e
44 19,31 6,71 0,4 0,5 e
47 18,8 7,88 0,2 0,3 e
55 17,837 1,6 -0,2 -0,1 e
60 19,7 6,9 0,5 0,6 e
64 20,3 6,29 0,7 0,8 e
66 17,4 2,56 -0,5 -0,3 e
69 17,2 -0,3 e
82 18,4 5,5 0,1 0,1 e
84 18 5,88 0,0 0,0 e
88 19,4 4,4 0,6 0,5 e
89 19,5 4,24 0,7 0,5 e
90 29,8 10 2,3 4,2 u
92 19,8 3,17 1,1 0,6 e
93 12,1 -2,4 f
106 19,9 0,7 e
109 15,9 3,9 -1,1 -0,9 e
111 17 1,3 -1,3 -0,4 e
112 17,1 -0,4 e
113 17 3,83 -0,5 -0,4 e
118 18,8 1 1,2 0,3 e
125 18,8 3,76 0,4 0,3 e
126 16,5 4,96 -0,6 -0,6 e
127 20,2 0,5 4,5 0,8 e
131 17,8 -0,1 e
132 13,6 4,8 -1,8 -1,8 e
133 19,46 0,5 e
134 22,1 7,7 1,1 1,4 e
139 18,1 3,06 0,0 0,0 e
140 29,6 6,11 3,8 4,1 u
143 18 2,5 0,0 0,0 e
144 16,7 3,01 -0,9 -0,5 e
146 23,9 8 1,5 2,1 f
147 17,09 5,97 -0,3 -0,4 e
148 15,3 5,66 -1,0 -1,1 e
152 18,2 4 0,1 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 1
18,03
23,7

13,13

± 0,82

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 16,7 4,03 -0,6 -0,5 e
202 15,8 0,4 -4,9 -0,9 e
203 18,5 4,26 0,2 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 1
Vorgabewert [µg/l]* 18,03 ± 0,82
Tol.-grenze oben [µg/l] 23,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 13,13
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 46,596 0,4 e
4 53,6 20,4 0,9 1,5 e
7 45,5 18,2 0,2 0,3 e
10 38,93 -0,9 e
12 52,1 1,3 e
20 39,2 3,1 -2,4 -0,8 e
22 35,4 -1,5 e
27 45,5 8,4 0,4 0,3 e
27 47,5 14 0,5 0,6 e
29 47,3 4,9 1,3 0,5 e
32 32,6 7,7 -2,8 -2,0 e
34 45,7 0,3 e
35 42 13,8 -0,3 -0,3 e
37 47,7 0,6 e
38 50,9 6,1 2,1 1,1 e
39 41,9 -0,4 e
42 47,2 0,5 e
43 50,6 1,1 e
51 40,6 7,9 -0,8 -0,6 e
58 50,11 20 0,6 1,0 e
62 37,221 5,58 -2,2 -1,2 e
67 46,8 3 1,5 0,5 e
70 38,4 -1,0 e
71 35,9 -1,4 e
72 41,5 9,54 -0,5 -0,4 e
74 158 94 2,4 18,1 u
76 45,4 0,2 e
77 49,8 15,9 0,7 0,9 e
80 41,8 -0,4 e
87 39,3 13,8 -0,6 -0,8 e
96 41,5 -0,4 e
97 44,89 0,2 e
99 31,5 11,6 -2,1 -2,2 f
100 43,5 2,6 -0,2 -0,1 e
104 42,2 9,87 -0,3 -0,3 e
107 44,5 0,1 e
110 41,8 -0,4 e
114 32 -2,1 f
117 42,1 6,3 -0,5 -0,3 e
119 40,52 -0,6 e
120 49,8 0,9 e
121 56,6 4 5,4 2,0 e
129 47,031 0,5 e
130 45,6 13,7 0,3 0,3 e
135 54,3 1,7 e
137 44 13,6 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 2
43,84
56,48
32,79

± 2,43

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 39,1 8 -1,1 -0,9 e
151 60,816 2,7 f
154 40,7 7,3 -0,8 -0,6 e
155 25 -3,4 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 2
Vorgabewert [µg/l]* 43,84 ± 2,43
Tol.-grenze oben [µg/l] 56,48
Tol.-grenze unten [µg/l] 32,79
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

5

10

15

20

10
0 67 20 12
1 29 62 38 11
7

15
4 32 51 14
9 27 72 10
4 99 13
7

13
0 35 87 27 77 7 58 4 74

E
rw

.M
es

su
ns

ic
he

rh
ei

t i
n 

µg
/l

Laborkennziffer

Benzol - 2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

32 20 62 99 14
9

15
4 51 87 11
7 72 10
4 35 10
0

13
7 7

13
0 27 27 58 77 4 29 67 38 74 12
1

�]-
S

co
re

Laborkennziffer

Benzol - 2



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 71,7 10,9 -0,1 0,0 e
5 67,9 13,7 -0,6 -0,5 e
9 69 26,2 -0,2 -0,3 e
14 79,703 0,8 e
16 79 16,7 0,8 0,7 e
18 77,8 21,1 0,5 0,6 e
19 72,52 0,1 e
21 75,9 0,4 e
24 74,4 19 0,2 0,2 e
25 68 6,8 -1,1 -0,5 e
28 71,8 0,0 e
31 63,6 6,36 -2,3 -1,0 e
36 78,2 0,6 e
41 78 19,5 0,6 0,6 e
46 51,1 -2,4 f
48 72,3 17 0,0 0,0 e
49 73 0,1 e
50 81,6 12,2 1,5 1,0 e
52 63,7 11,5 -1,4 -1,0 e
53 63,9 16 -1,0 -0,9 e
56 73,5 0,1 e
59 66,9 -0,6 e
61 70 21 -0,2 -0,2 e
63 73,9625 14,8 0,3 0,2 e
65 65,3 43,2 -0,3 -0,8 e
68 81 0,9 e
75 81,2 24,4 0,7 0,9 e
79 66,5 -0,6 e
83 92,7 12,2 3,3 2,1 f
86 80,7 19,4 0,9 0,9 e
91 56,7 16,4 -1,8 -1,8 e
94 84 1,2 e
95 92,9 36 1,2 2,1 f
98 65 16 -0,9 -0,8 e
101 71,8 14,4 0,0 0,0 e
102 60,7 20 -1,1 -1,3 e
103 69,635 1,04 -1,4 -0,3 e
108 64,4 -0,9 e
115 64,16 21,2 -0,7 -0,9 e
122 81,3 28,5 0,6 0,9 e
124 70,608 9,82 -0,3 -0,2 e
128 86,4 16,4 1,7 1,5 e
136 46,86 5 -8,4 -2,9 f
138 65,585 15,7 -0,8 -0,7 e
141 74 11,1 0,3 0,2 e
142 118 4,6 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 3
72,02
91,8

54,62

± 3,36

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 70,3 33,3 -0,1 -0,2 e
154 78,9 28 0,5 0,7 e
201 63,5 15,2 -1,1 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 3
Vorgabewert [µg/l]* 72,02 ± 3,36
Tol.-grenze oben [µg/l] 91,8
Tol.-grenze unten [µg/l] 54,62



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 103 -0,3 e
3 116 17,6 0,9 0,6 e
4 127 48,1 0,8 1,4 e
5 106 21,4 -0,1 -0,1 e
10 96,05 -0,9 e
13 77,7 -2,4 f
17 105,95 23,3 -0,1 -0,1 e
18 121 32,7 0,8 1,0 e
19 98,94 -0,7 e
25 104 10 -0,6 -0,3 e
28 114 0,5 e
29 138 4,9 8,6 2,2 f
33 107 0,0 e
36 122 1,0 e
37 120 0,9 e
44 114,7 39,8 0,4 0,5 e
46 77,5 -2,4 f
48 112 26 0,3 0,3 e
50 122 18 1,6 1,0 e
59 101 -0,5 e
63 107,98 21,6 0,1 0,0 e
69 105 -0,2 e
71 126 1,3 e
75 106 31,9 -0,1 -0,1 e
76 120,3 0,9 e
80 101 -0,5 e
87 109 38,2 0,1 0,1 e
91 90,2 26,1 -1,3 -1,4 e
93 85,5 -1,7 e
95 138 54 1,1 2,2 f
99 85,8 31,7 -1,3 -1,7 e
101 106 21,3 -0,1 -0,1 e
103 105,66 1,58 -0,6 -0,1 e
111 104 7,9 -0,7 -0,3 e
112 89,8 -1,4 e
113 97,4 22 -0,9 -0,8 e
118 111,1 5,6 1,0 0,3 e
119 96,38 -0,9 e
121 135 11 4,6 1,9 e
124 108,321 15,1 0,1 0,1 e
131 101 -0,5 e
133 109,5 0,1 e
135 159 3,6 u
136 98,589 10 -1,6 -0,7 e
142 181 5,2 u
145 108 51 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 4
107,4
135,8
82,3

± 5,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 100 18 -0,8 -0,6 e
155 99 -0,7 e
203 113 25,9 0,4 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 4
Vorgabewert [µg/l]* 107,4 ± 5,1
Tol.-grenze oben [µg/l] 135,8
Tol.-grenze unten [µg/l] 82,3



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
8 148 22 1,1 0,7 e
9 128 48,3 -0,3 -0,5 e
12 168 1,8 e
14 158,916 1,3 e
20 125 9,8 -1,9 -0,7 e
21 144 0,5 e
23 126,273 12,6 -1,4 -0,6 e
24 146 37 0,6 0,6 e
27 143 27 0,5 0,4 e
27 145 40 0,5 0,5 e
31 124 12,4 -1,7 -0,8 e
32 94,2 22,4 -3,6 -2,7 f
34 151 0,9 e
35 123 40,3 -0,6 -0,8 e
39 131 -0,3 e
40 156 35,9 1,1 1,2 e
42 153,5 1,0 e
51 127 24,6 -0,7 -0,6 e
52 122 22 -1,2 -0,9 e
53 112 28 -1,7 -1,5 e
56 137 0,1 e
61 128 38,4 -0,4 -0,5 e
62 118,07 17,7 -1,9 -1,1 e
68 155 1,1 e
70 116 -1,3 e
77 148 47,4 0,5 0,7 e
79 125 -0,7 e
83 164 21,6 2,5 1,6 e
84 125 40,8 -0,5 -0,7 e
86 145 34,8 0,5 0,5 e
88 142 32 0,4 0,4 e
94 146 0,6 e
96 136 0,0 e
98 127 32 -0,5 -0,6 e
100 145 5,7 2,4 0,5 e
104 130 30,4 -0,4 -0,4 e
120 148 0,7 e
127 137 0,5 0,5 0,1 e
132 117 41 -0,9 -1,2 e
138 124,77 29,9 -0,7 -0,7 e
140 214 44,3 3,5 4,5 u
141 131 20 -0,5 -0,3 e
146 148 45 0,5 0,7 e
148 135 50 0,0 0,0 e
149 131 20 -0,5 -0,3 e
152 134 14 -0,2 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 5
135,7
170,8
104,6

± 5,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 122 29,5 -0,9 -0,9 e
154 149 52 0,5 0,8 e
201 120 28,7 -1,1 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 5
Vorgabewert [µg/l]* 135,7 ± 5,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 170,8
Tol.-grenze unten [µg/l] 104,6



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 169,03 1,0 e
7 132 52,8 -0,7 -1,1 e
11 147 -0,2 e
15 141,51 36,8 -0,5 -0,5 e
16 171 36 1,2 1,1 e
22 129 -1,2 e
26 155 54,3 0,2 0,3 e
30 157 47 0,3 0,4 e
38 166 19 1,6 0,8 e
41 154 38,6 0,2 0,2 e
43 175 1,3 e
47 161 67,5 0,3 0,6 e
49 159 0,5 e
55 138,393 12,8 -1,6 -0,7 e
58 147,78 59 -0,1 -0,1 e
60 164 57,3 0,5 0,7 e
64 168,47 52,2 0,7 1,0 e
65 132 43,2 -0,8 -1,1 e
66 142 20,9 -0,7 -0,5 e
67 150,8 5 0,2 0,0 e
72 142 16,5 -0,9 -0,5 e
74 224 133 1,1 3,9 u
82 146 44 -0,2 -0,2 e
89 144 31,2 -0,4 -0,3 e
90 252 50 4,1 5,3 u
92 152 24,4 0,2 0,1 e
97 155,18 0,3 e
102 135 45 -0,7 -0,9 e
106 153,8 0,2 e
107 153 0,2 e
108 136 -0,8 e
109 132 32 -1,1 -1,1 e
110 139 -0,6 e
114 112 -2,2 f
115 131,91 43,5 -0,8 -1,1 e
117 150 22 0,0 0,0 e
122 168 58,8 0,6 0,9 e
125 139 27,7 -0,8 -0,6 e
126 122 36,6 -1,5 -1,6 e
128 167 31,7 1,1 0,9 e
129 157,3 0,4 e
130 169 51 0,7 1,0 e
134 178 62 0,9 1,5 e
137 147 45,6 -0,1 -0,2 e
139 147 24,9 -0,2 -0,2 e
143 155 21,7 0,4 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 6
149,9
188,3
115,9

± 6,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
144 143 25,7 -0,5 -0,4 e
147 143,1 50 -0,3 -0,4 e
151 197,971 2,5 f
202 125,8 4,4 -6,3 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 6
Vorgabewert [µg/l]* 149,9 ± 6,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 188,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 115,9
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
7 179 0,1 e
9 177 67,1 0,0 0,0 e
11 174 -0,2 e
19 154,2 -1,2 e
22 149 -1,4 e
23 174,508 17,5 -0,3 -0,1 e
24 176 45 0,0 -0,1 e
26 177 62 0,0 0,0 e
28 179 0,1 e
34 216 1,7 e
38 183 21 0,5 0,3 e
40 205 47,2 1,2 1,3 e
41 187 46,7 0,4 0,4 e
42 192,8 0,7 e
47 185 77,5 0,2 0,4 e
55 171,301 15,6 -0,7 -0,3 e
58 171,87 70 -0,1 -0,3 e
60 190 66,4 0,4 0,6 e
61 167 50,1 -0,4 -0,5 e
62 162,69 24,4 -1,1 -0,7 e
63 181,15 36,2 0,2 0,2 e
64 193,77 60,1 0,6 0,8 e
66 166 24,4 -0,9 -0,6 e
68 197 0,9 e
83 222 29,3 3,0 2,0 e
84 170 55,5 -0,3 -0,4 e
86 190 45,5 0,6 0,6 e
89 169 36,8 -0,4 -0,4 e
90 252 51 2,9 3,4 u
91 150 43,5 -1,2 -1,4 e
93 127 -2,5 f
95 213 83 0,9 1,6 e
96 180 0,1 e
103 178,703 2,27 0,5 0,1 e
104 172 40,2 -0,2 -0,3 e
111 181 13,8 0,5 0,2 e
112 180 0,1 e
113 164 37,1 -0,7 -0,7 e
114 134 -2,2 f
115 155,77 51,4 -0,8 -1,1 e
119 159,1 -0,9 e
122 202 70,9 0,7 1,1 e
125 154 30,7 -1,5 -1,2 e
129 184,617 0,3 e
131 177 0,0 e
140 305 63,1 4,0 5,7 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 7
177

221,6
137,4

± 6,8

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
142 314 6,1 u
145 174 82,4 -0,1 -0,2 e
146 209 63 1,0 1,4 e
152 180 19 0,3 0,1 e
155 168 -0,5 e
202 157,2 4,2 -5,0 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 7
Vorgabewert [µg/l]* 177 ± 6,8
Tol.-grenze oben [µg/l] 221,6
Tol.-grenze unten [µg/l] 137,4
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 232,327 1,4 e
2 198 0,0 e
3 220 33,4 1,2 0,9 e
4 243 92,4 1,0 1,8 e
13 155 -2,0 e
16 230 48,5 1,3 1,3 e
20 195 15,2 -0,4 -0,1 e
25 207 21 0,8 0,4 e
27 215 60 0,6 0,7 e
30 213 63,8 0,5 0,6 e
31 190 19 -0,8 -0,4 e
32 154 37 -2,3 -2,0 e
33 200 0,1 e
35 159,5 52,3 -1,5 -1,8 e
44 209,87 72,9 0,3 0,5 e
48 206 47 0,3 0,3 e
49 200 0,1 e
52 185 33,3 -0,8 -0,6 e
53 175 43,8 -1,0 -1,1 e
56 206 0,3 e
59 178 -0,9 e
65 172 43,2 -1,2 -1,2 e
71 247 2,0 e
72 175 12,6 -2,9 -1,1 e
75 215 64,6 0,5 0,7 e
76 222,4 1,0 e
80 190 -0,4 e
88 213 49 0,6 0,6 e
98 198 50 0,0 0,0 e
99 151 55,8 -1,7 -2,2 f
100 245 13 5,7 1,9 e
106 205,2 0,3 e
108 190 -0,4 e
109 174 43 -1,1 -1,1 e
110 181 -0,8 e
118 208,7 10,4 1,5 0,4 e
124 200,004 27,8 0,1 0,1 e
126 165 49,5 -1,3 -1,5 e
133 191 -0,3 e
135 248 2,0 e
136 182,44 18 -1,5 -0,7 e
137 188 58,3 -0,3 -0,5 e
138 183,37 44 -0,7 -0,7 e
141 202 30 0,2 0,2 e
148 213 78,8 0,4 0,6 e
151 320,144 4,9 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 8
198,2
247,6
154,3

± 10

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 182 43,9 -0,7 -0,7 e
154 226 79 0,7 1,1 e
201 185 44,3 -0,6 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 8
Vorgabewert [µg/l]* 198,2 ± 10
Tol.-grenze oben [µg/l] 247,6
Tol.-grenze unten [µg/l] 154,3
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 207 41,8 -1,0 -0,8 e
8 247 37 1,0 0,7 e
10 199,88 -1,1 e
12 289 2,2 f
14 232,745 0,2 e
15 216,01 56,2 -0,4 -0,5 e
17 224,55 49,4 -0,1 -0,1 e
18 246 66,6 0,5 0,6 e
21 223 -0,2 e
27 242 45 0,6 0,5 e
29 240 4,9 2,5 0,4 e
36 220 -0,3 e
37 244 0,6 e
39 221,4 -0,3 e
43 252 0,9 e
46 190 -1,5 e
50 249 37 1,1 0,7 e
51 225 61 -0,1 -0,1 e
67 227,4 8 -0,1 0,0 e
69 211 -0,7 e
70 193 -1,4 e
74 49,9 29,7 -11,6 -7,1 u
77 250 80 0,5 0,8 e
79 208 -0,8 e
82 212 64 -0,5 -0,6 e
87 214 74,9 -0,4 -0,6 e
92 238 38,2 0,5 0,4 e
94 241 0,5 e
97 227,46 0,0 e
101 221 44,1 -0,3 -0,3 e
102 235 78 0,2 0,2 e
107 227 0,0 e
117 219 33 -0,5 -0,4 e
120 247 0,7 e
121 288 25 4,6 2,1 f
127 220 0,5 -2,0 -0,3 e
128 263 50 1,4 1,2 e
130 249 75 0,6 0,7 e
132 178 62 -1,6 -2,0 e
134 254 89 0,6 0,9 e
139 223 37,7 -0,3 -0,2 e
143 228 31,9 0,0 0,0 e
144 210 37,8 -0,9 -0,7 e
147 206,7 72,3 -0,6 -0,9 e
149 230 35 0,1 0,1 e
154 209 38 -1,0 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Benzol - 9
228,1
284,1
178,2

± 8

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
203 227 52,1 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Benzol - 9
Vorgabewert [µg/l]* 228,1 ± 8
Tol.-grenze oben [µg/l] 284,1
Tol.-grenze unten [µg/l] 178,2
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 21,029 0,6 e
4 20,5 7,8 0,4 0,5 e
7 41,4 14,5 3,1 7,3 u
10 17,03 -0,8 e
12 25,4 2,0 e
20 16,5 1,6 -2,6 -1,0 e
22 16 -1,2 e
27 18,3 2,8 -0,5 -0,3 e
27 21,4 7 0,6 0,7 e
29 15 3,43 -2,2 -1,5 e
32 15,2 4,4 -1,7 -1,5 e
34 24,5 1,8 e
35 19,3 6,55 0,1 0,1 e
37 20,9 0,6 e
38 17,8 2,8 -0,8 -0,5 e
39 18,8 -0,1 e
42 23 1,3 e
43 21,5 0,8 e
51 18,1 3,08 -0,6 -0,4 e
58 21,65 8,4 0,6 0,8 e
62 17,402 3,65 -0,9 -0,6 e
67 20 1 1,1 0,3 e
70 17,2 -0,7 e
71 16 -1,2 e
72 15,8 1,44 -3,5 -1,2 e
74 88 48 2,9 22,4 u
76 19,7 0,2 e
77 22,9 7,3 1,0 1,2 e
80 19,3 0,1 e
87 18,9 6,62 -0,1 -0,1 e
96 18 -0,4 e
97 20,25 0,4 e
99 13,4 4,8 -2,3 -2,1 f
100 20,6 1,7 1,4 0,5 e
104 19,4 4,61 0,1 0,1 e
107 19,3 0,1 e
110 19,1 0,0 e
114 14,1 -1,9 e
117 17,5 2,6 -1,1 -0,6 e
119 16,4 -1,0 e
120 22,6 1,1 e
121 23,8 2 4,0 1,5 e
129 20,974 0,6 e
130 20,5 5,1 0,5 0,5 e
135 25,3 2,0 e
137 17,4 6,26 -0,5 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 1
19,09
25,25
13,79

± 1,24

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 17,8 4 -0,6 -0,5 e
151 49,264 9,8 u
154 19,8 3,6 0,4 0,2 e
155 12 -2,7 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 1
Vorgabewert [µg/l]* 19,09 ± 1,24
Tol.-grenze oben [µg/l] 25,25
Tol.-grenze unten [µg/l] 13,79
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 36,5 5,77 -0,8 -0,5 e
5 37,7 11,1 -0,2 -0,3 e
9 37,8 11,5 -0,2 -0,2 e
14 39,051 0,0 e
16 38,2 8,2 -0,2 -0,1 e
18 39 9,3 0,0 0,0 e
19 33,93 -1,0 e
21 40,1 0,2 e
24 38,8 7 0,0 0,0 e
25 40,1 4 0,6 0,2 e
28 39,1 0,0 e
31 34,4 3,36 -2,5 -0,9 e
36 42,5 12,7 0,6 0,6 e
41 34,3 8,57 -1,1 -1,0 e
46 27,3 -2,4 f
48 40,1 8,4 0,3 0,2 e
49 44,6 1,0 e
50 40,3 7,3 0,4 0,3 e
52 36,3 6,04 -0,8 -0,5 e
53 34,6 5,19 -1,6 -0,9 e
56 40,1 0,2 e
59 38,6 -0,1 e
61 37,4 11,2 -0,3 -0,3 e
63 40,985 8,2 0,5 0,4 e
65 35,7 43,2 -0,1 -0,7 e
68 40,5 0,3 e
75 45,3 13,6 0,9 1,2 e
79 35,4 -0,7 e
83 51,4 7,75 3,2 2,3 f
86 44,5 16,9 0,7 1,0 e
91 41,1 11,5 0,4 0,4 e
94 53 2,6 f
95 49,3 1,9 e
98 34,8 8,7 -0,9 -0,9 e
101 39,1 7,8 0,0 0,0 e
102 33,5 9 -1,2 -1,1 e
103 37,534 0,93 -1,6 -0,3 e
108 35,5 -0,7 e
115 34,37 10,3 -0,9 -0,9 e
122 43,3 15,2 0,6 0,8 e
124 36,15 8,82 -0,6 -0,6 e
128 42,2 7,6 0,8 0,6 e
136 19,926 2 -15,2 -3,9 u
138 37,97 11,4 -0,2 -0,2 e
141 40,2 10,5 0,2 0,2 e
142 41 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 2
38,92
49,94
29,25

± 1,49

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 40,7 19,3 0,2 0,3 e
154 42,6 15 0,5 0,7 e
201 35,7 8,6 -0,7 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 2
Vorgabewert [µg/l]* 38,92 ± 1,49
Tol.-grenze oben [µg/l] 49,94
Tol.-grenze unten [µg/l] 29,25
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 53,2 -0,5 e
8 62,2 6,2 1,7 0,7 e
11 57 0,0 e
13 41,5 -2,3 f
15 51,73 25,4 -0,4 -0,7 e
17 55,35 14,3 -0,2 -0,2 e
23 57,842 5,8 0,4 0,2 e
26 57,8 20,2 0,1 0,2 e
30 64,6 19,4 0,8 1,1 e
33 57,5 0,1 e
40 58,1 18,6 0,2 0,2 e
44 61,85 23,2 0,4 0,7 e
47 56,4 24,4 0,0 0,0 e
55 56,755 4,9 0,0 0,0 e
60 60,5 21,2 0,4 0,5 e
64 62,17 19,9 0,6 0,7 e
66 54,2 8,83 -0,5 -0,4 e
69 57,1 0,1 e
82 64,4 19,3 0,8 1,0 e
84 49,7 9,93 -1,4 -1,0 e
88 58,8 15 0,3 0,3 e
89 58,2 12,2 0,2 0,2 e
90 92,4 24 3,0 4,8 u
92 61,8 9,9 1,0 0,7 e
93 42,1 -2,2 f
106 59,02 0,3 e
109 53,2 13 -0,5 -0,5 e
111 56,7 2,6 0,0 0,0 e
112 49,3 -1,1 e
113 53,7 9,77 -0,6 -0,4 e
118 62,4 3,12 3,0 0,8 e
125 66,8 13,4 1,5 1,4 e
126 59,1 17,7 0,3 0,3 e
127 65,2 0,5 7,6 1,1 e
131 58,9 0,3 e
132 44,9 15,7 -1,5 -1,8 e
133 58,99 0,3 e
134 61,1 21 0,4 0,6 e
139 57,7 14,3 0,1 0,1 e
140 95,1 16,8 4,5 5,1 u
143 56,8 8,52 0,0 0,0 e
144 53,3 9,6 -0,7 -0,5 e
147 48,6 19,6 -0,8 -1,2 e
148 50,1 17,5 -0,7 -1,0 e
152 58,3 8 0,4 0,2 e
153 52,2 12,8 -0,7 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 3
56,65
71,66
43,39

± 2,2

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
202 48,9 1,4 -5,9 -1,2 e
203 57 13,1 0,1 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 3
Vorgabewert [µg/l]* 56,65 ± 2,2
Tol.-grenze oben [µg/l] 71,66
Tol.-grenze unten [µg/l] 43,39
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 87,401 1,1 e
7 70,4 24,6 -0,5 -0,7 e
11 77,2 0,1 e
15 72,28 35,4 -0,2 -0,5 e
16 78,1 16,8 0,2 0,2 e
22 67,1 -1,1 e
26 81 28,4 0,3 0,5 e
30 75,9 22,8 -0,1 -0,1 e
38 71,2 11 -0,9 -0,6 e
41 72,2 18,1 -0,5 -0,5 e
43 85,3 0,9 e
47 79,6 34,6 0,2 0,3 e
49 89,7 1,4 e
55 67,903 5,8 -2,6 -1,0 e
58 74,93 30 -0,1 -0,2 e
60 84,1 29,4 0,5 0,8 e
64 86,84 27,8 0,7 1,1 e
65 69,1 43,2 -0,3 -0,9 e
66 73,9 12 -0,4 -0,3 e
67 78,1 2 0,8 0,2 e
72 64 5,84 -3,8 -1,5 e
74 154 83 1,9 8,0 u
82 81,9 24,6 0,4 0,6 e
89 74,4 15,6 -0,3 -0,3 e
90 126 25 3,9 5,1 u
92 79,4 12,7 0,4 0,3 e
97 81,13 0,5 e
102 67,1 18 -1,0 -1,1 e
106 76,9 0,0 e
107 75,9 -0,1 e
108 72,2 -0,5 e
109 72,7 18 -0,4 -0,5 e
110 67,5 -1,1 e
114 57,6 -2,2 f
115 67,02 20,1 -0,9 -1,1 e
117 74,1 11 -0,4 -0,3 e
122 91,2 31,9 0,9 1,5 e
125 88 17,6 1,3 1,2 e
126 76,2 22,9 0,0 0,0 e
128 86,7 15,6 1,3 1,0 e
129 82,673 0,6 e
130 84,4 21,1 0,7 0,8 e
134 90,6 31 0,9 1,5 e
137 84,1 30,3 0,5 0,8 e
139 78,3 19,4 0,2 0,2 e
143 75,8 11,4 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 4
76,61
95,84
59,51

± 3,09

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
144 72,7 13,1 -0,6 -0,5 e
147 72,6 29,4 -0,3 -0,5 e
151 72,545 -0,5 e
202 63,7 4,5 -4,7 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 4
Vorgabewert [µg/l]* 76,61 ± 3,09
Tol.-grenze oben [µg/l] 95,84
Tol.-grenze unten [µg/l] 59,51



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 91,9 -0,9 e
3 105 16,6 0,3 0,2 e
4 107 40,6 0,2 0,4 e
5 102 30,1 0,0 0,0 e
10 92,53 -0,9 e
13 74,3 -2,6 f
17 93,3 24,2 -0,7 -0,8 e
18 105 25 0,2 0,2 e
19 87,4 -1,3 e
25 101 10 -0,2 -0,1 e
28 109 0,6 e
29 96,8 3,43 -1,9 -0,5 e
33 96,9 -0,5 e
36 104 31,1 0,1 0,2 e
37 116 1,1 e
44 109,34 41,1 0,4 0,6 e
46 73,8 -2,6 f
48 109 23 0,6 0,6 e
50 113 20 1,1 0,9 e
59 101 -0,1 e
63 104,83 21 0,3 0,2 e
69 97,2 -0,4 e
71 119 1,4 e
75 109 32,7 0,4 0,6 e
76 108 0,5 e
80 108 0,5 e
87 110 38,5 0,4 0,7 e
91 115 32,2 0,8 1,1 e
93 81 -1,9 e
95 132 2,5 f
99 82,5 29,6 -1,3 -1,8 e
101 103 20,7 0,1 0,1 e
103 93,581 1,17 -3,7 -0,8 e
111 113 5,2 3,2 0,9 e
112 86 -1,5 e
113 95,6 17,4 -0,7 -0,6 e
118 110,9 5,55 2,5 0,7 e
119 69,83 -3,0 u
121 124 11 3,7 1,8 e
124 100,264 24,5 -0,1 -0,2 e
131 98,4 -0,3 e
133 103 0,1 e
135 147 3,7 u
136 89,192 9 -2,6 -1,2 e
142 108 0,5 e
145 106 50,1 0,2 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 5
102,1
126,4
80,29

± 4,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 105 19 0,3 0,2 e
155 95 -0,6 e
203 111 25,4 0,7 0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 5
Vorgabewert [µg/l]* 102,1 ± 4,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 126,4
Tol.-grenze unten [µg/l] 80,29



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
8 128 13 1,2 0,6 e
9 116 35,3 -0,2 -0,3 e
12 151 2,2 f
14 142,167 1,6 e
20 108 10,2 -2,1 -0,9 e
21 125 0,4 e
23 118,605 11,9 -0,2 -0,1 e
24 122 23 0,2 0,2 e
27 114 17 -0,7 -0,5 e
27 128 35 0,5 0,6 e
31 109 11 -1,8 -0,9 e
32 90,6 26,2 -2,2 -2,3 f
34 115 -0,4 e
35 112,9 38,2 -0,4 -0,6 e
39 119,5 0,0 e
40 122 39 0,1 0,2 e
42 131,7 0,9 e
51 112 19 -0,8 -0,6 e
52 113 18,8 -0,7 -0,5 e
53 98,6 14,8 -2,7 -1,7 e
56 122 0,2 e
61 112 33,6 -0,5 -0,6 e
62 106,67 22,4 -1,1 -1,1 e
68 129 0,7 e
70 104 -1,3 e
77 134 42,9 0,7 1,0 e
79 108 -0,9 e
83 154 23,3 2,9 2,5 f
84 105 21,1 -1,4 -1,2 e
86 125 47,6 0,2 0,4 e
88 129 34 0,5 0,7 e
94 136 1,2 e
96 123 0,2 e
98 111 28 -0,6 -0,7 e
100 126 6,5 1,6 0,4 e
104 118 28 -0,1 -0,1 e
120 134 1,0 e
127 130 0,5 4,4 0,7 e
132 105 37 -0,8 -1,2 e
138 117,06 35,1 -0,2 -0,2 e
140 197 34,9 4,4 5,6 u
141 116 30 -0,2 -0,3 e
148 137 48 0,7 1,2 e
149 120 18 0,0 0,0 e
152 121 15 0,2 0,1 e
153 109 26,7 -0,8 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 6
119,8
147,6
94,88

± 4,7

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 129 45 0,4 0,7 e
201 110 26,4 -0,7 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 6
Vorgabewert [µg/l]* 119,8 ± 4,7
Tol.-grenze oben [µg/l] 147,6
Tol.-grenze unten [µg/l] 94,88
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
7 136 47,6 0,2 0,4 e
9 133 40,4 0,1 0,2 e
11 135 0,3 e
19 125,2 -0,4 e
22 111 -1,5 e
23 134,758 13,5 0,6 0,3 e
24 133 25 0,2 0,2 e
26 133 46,6 0,1 0,2 e
28 135 0,3 e
34 148 1,2 e
38 131 20 0,0 0,0 e
40 133 42 0,1 0,2 e
41 125 31,2 -0,4 -0,4 e
42 148,9 1,2 e
47 131 57 0,0 0,0 e
55 120,979 10,4 -1,7 -0,7 e
58 126,31 50 -0,2 -0,3 e
60 142 49,5 0,5 0,8 e
61 125 37,5 -0,3 -0,4 e
62 122,47 25,7 -0,6 -0,6 e
63 139,45 27,9 0,6 0,6 e
64 124,23 39,8 -0,3 -0,5 e
66 127 20,7 -0,3 -0,3 e
68 138 0,5 e
83 174 26,3 3,3 2,9 f
84 119 23,7 -1,0 -0,9 e
86 137 52,2 0,2 0,4 e
89 129 26,9 -0,1 -0,1 e
90 185 37 2,9 3,6 u
91 139 38,8 0,4 0,6 e
93 98,7 -2,4 f
95 161 2,0 e
96 134 0,2 e
103 123,507 0,53 -3,2 -0,5 e
104 129 30,7 -0,1 -0,1 e
111 145 6,7 3,6 1,0 e
112 117 -1,0 e
113 126 23 -0,4 -0,3 e
114 97,9 -2,4 f
115 114,06 34,2 -1,0 -1,2 e
119 83,6 -3,5 u
122 151 52,9 0,8 1,4 e
125 125 24,9 -0,4 -0,4 e
129 137,613 0,5 e
131 135 0,3 e
140 220 38,9 4,6 6,0 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 7
130,6
160,5
103,9

± 4,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
142 137 0,4 e
145 132 62,5 0,0 0,1 e
152 136 16 0,6 0,4 e
155 125 -0,4 e
202 111,9 4,2 -6,1 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 7
Vorgabewert [µg/l]* 130,6 ± 4,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 160,5
Tol.-grenze unten [µg/l] 103,9
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 153 45,3 -0,4 -0,6 e
8 173 17 1,1 0,6 e
10 143,29 -1,2 e
12 202 2,2 f
14 181,194 1,0 e
15 146,09 71,6 -0,5 -1,1 e
17 149,4 38,7 -0,7 -0,8 e
18 161 38,4 -0,1 -0,1 e
21 163 0,0 e
27 153 24 -0,8 -0,6 e
29 123 3,43 -11,1 -2,5 f
36 157 47 -0,3 -0,4 e
37 186 1,3 e
39 159 -0,3 e
43 173 0,6 e
46 137 -1,6 e
50 180 32 1,0 0,9 e
51 155 26,2 -0,6 -0,5 e
67 161,9 4 -0,3 -0,1 e
69 150 -0,8 e
70 139 -1,5 e
74 20,5 11,1 -22,3 -8,8 u
77 187 59,8 0,8 1,3 e
79 144 -1,2 e
82 182 54,6 0,7 1,1 e
87 165 57,8 0,1 0,1 e
92 174 27,9 0,8 0,6 e
94 188 1,4 e
97 163,54 0,0 e
101 160 32 -0,2 -0,2 e
102 151 40 -0,6 -0,7 e
107 155 -0,5 e
117 151 23 -1,0 -0,7 e
120 178 0,8 e
121 197 15 4,2 1,9 e
127 170 0,5 2,2 0,4 e
128 171 30,7 0,5 0,4 e
130 179 45 0,7 0,9 e
132 147 52 -0,6 -1,0 e
134 172 58 0,3 0,5 e
139 158 39,1 -0,3 -0,3 e
143 155 23,3 -0,7 -0,5 e
144 149 26,8 -1,0 -0,9 e
147 145,9 58,9 -0,6 -1,1 e
149 177 27 1,0 0,8 e
154 155 28 -0,6 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 8
163,1
198,9
130,8

± 6,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
203 187 42,9 1,1 1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 8
Vorgabewert [µg/l]* 163,1 ± 6,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 198,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 130,8
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 204,105 1,4 e
2 166 -0,7 e
3 185 29,2 0,5 0,4 e
4 190 72,3 0,3 0,6 e
13 134 -2,5 f
16 188 40,4 0,5 0,5 e
20 172 16,2 -0,7 -0,3 e
25 185 18 0,7 0,4 e
27 184 55 0,2 0,3 e
30 184 55,2 0,2 0,3 e
31 166 16,6 -1,3 -0,7 e
32 155 45 -1,0 -1,3 e
33 168 -0,6 e
35 148 50,1 -1,2 -1,7 e
44 198,17 74,4 0,5 1,1 e
48 187 39 0,5 0,5 e
49 190 0,6 e
52 171 28,4 -0,5 -0,4 e
53 158 23,7 -1,6 -1,1 e
56 184 0,3 e
59 164 -0,8 e
65 152 43,2 -1,2 -1,5 e
71 218 2,1 f
72 152 12,2 -3,6 -1,5 e
75 201 60,3 0,8 1,2 e
76 181,3 0,2 e
80 180 0,1 e
88 199 52 0,8 1,1 e
98 171 43 -0,3 -0,4 e
99 132 47,4 -1,9 -2,6 f
100 219 8,5 7,2 2,1 f
106 177,8 0,0 e
108 173 -0,3 e
109 163 40 -0,7 -0,9 e
110 135 -2,5 f
118 185,6 9,28 1,3 0,4 e
124 175,753 42,9 -0,1 -0,1 e
126 179 53,6 0,0 0,1 e
133 171,1 -0,4 e
135 215 1,9 e
136 203,71 20 2,4 1,3 e
137 167 60,1 -0,4 -0,6 e
138 172,37 51,7 -0,2 -0,3 e
141 179 47 0,0 0,1 e
148 215 75,3 1,0 1,9 e
151 182,82 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Toluol - 9
177,8
216,3
143,1

± 7,6

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 162 39,6 -0,8 -0,9 e
154 195 68 0,5 0,9 e
201 167 40,1 -0,5 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Toluol - 9
Vorgabewert [µg/l]* 177,8 ± 7,6
Tol.-grenze oben [µg/l] 216,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 143,1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 16,6 -1,3 e
8 21,4 4,3 0,6 0,4 e
11 19,6 -0,2 e
13 17,1 -1,1 e
15 19,31 9,85 -0,2 -0,3 e
17 20,95 5,4 0,3 0,2 e
23 20,662 2,1 0,4 0,2 e
26 19,6 6,86 -0,2 -0,2 e
30 21,6 6,49 0,4 0,5 e
33 20,3 0,0 e
40 20 6,2 -0,1 -0,1 e
44 24,54 7,61 1,1 1,4 e
47 19,2 9,34 -0,2 -0,4 e
55 20,962 6,2 0,3 0,3 e
60 23,1 8,07 0,7 0,9 e
64 21,61 11 0,3 0,5 e
66 22 2,33 1,4 0,6 e
69 19 -0,4 e
82 23 6,9 0,8 0,9 e
84 19,4 3,87 -0,4 -0,3 e
88 23,2 6,4 0,9 1,0 e
89 22 5,32 0,7 0,6 e
90 32,5 10 2,5 4,0 u
92 20,4 3,26 0,1 0,1 e
93 20,8 0,2 e
106 22,2 0,7 e
109 17,9 4,4 -1,0 -0,8 e
111 15,9 1,1 -5,6 -1,6 e
112 13,6 -2,4 f
113 18,1 3,13 -1,3 -0,8 e
118 22,3 1,12 2,8 0,7 e
125 23,1 4,61 1,2 0,9 e
126 19,5 5,86 -0,2 -0,3 e
127 19,4 0,5 -1,3 -0,3 e
131 23,4 1,0 e
132 17 5,9 -1,1 -1,2 e
133 33,64 4,3 u
134 23,8 9,5 0,8 1,2 e
139 21 3,53 0,4 0,3 e
140 35,3 7,05 4,2 4,9 u
143 17,3 1,73 -2,8 -1,1 e
144 19,4 4,84 -0,3 -0,3 e
147 18,8 4,71 -0,6 -0,5 e
148 16,5 5,78 -1,3 -1,4 e
152 21,2 4 0,5 0,3 e
153 18,8 4,06 -0,7 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 1
20,17
26,38
14,79

± 1,05

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
202 17,3 0,5 -4,9 -1,1 e
203 22 5,06 0,7 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 1
Vorgabewert [µg/l]* 20,17 ± 1,05
Tol.-grenze oben [µg/l] 26,38
Tol.-grenze unten [µg/l] 14,79
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

2

4

6

8

10

12

12
7

20
2

11
1

11
8

14
3 23 66 11
3 92 13
9 84 15
2

15
3 8

10
9

12
5

14
7

14
4

20
3 89 17 14
8

12
6

13
2 40 55 88 30 26 82 14
0 44 60 47 13
4 15 90 64

E
rw

.M
es

su
ns

ic
he

rh
ei

t i
n 

µg
/l

Laborkennziffer

o-Xylol - 1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

11
1

20
2

14
3

12
7

11
3

14
8

13
2

10
9

15
3

14
7 84 14
4

12
6 47 15 26 40 92 55 64 17 23 30 13
9

15
2 8 89 20
3 60 13
4 82 88 44 12
5 66 90 11
8

14
0

�]-
S

co
re

Laborkennziffer

o-Xylol - 1



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 46,166 0,5 e
4 48 18,2 0,5 0,8 e
7 51,4 13,9 1,2 1,3 e
10 37,33 -1,0 e
12 53,2 1,6 e
20 39,3 5,7 -1,2 -0,7 e
22 37,9 -0,9 e
27 42 10,8 -0,2 -0,2 e
27 48,5 14 0,8 0,9 e
29 31,4 4,82 -4,4 -2,1 f
32 39,5 11,9 -0,6 -0,6 e
34 54,7 1,8 e
35 41,5 13,6 -0,2 -0,3 e
37 49 0,9 e
38 45,1 6,3 0,6 0,3 e
39 42,5 -0,1 e
42 48,5 0,9 e
43 43,3 0,0 e
51 41,7 10,9 -0,2 -0,3 e
58 49,76 20 0,7 1,1 e
62 37,081 7,05 -1,6 -1,1 e
67 41,1 2 -1,3 -0,4 e
70 39,3 -0,7 e
71 36,8 -1,1 e
72 36,2 3,84 -3,1 -1,2 e
74 117 68 2,2 11,7 u
76 38,1 -0,9 e
77 49,7 15,9 0,8 1,0 e
80 44,1 0,2 e
87 44,1 15,4 0,1 0,2 e
96 42,4 -0,1 e
97 49,34 1,0 e
99 31,4 11,7 -2,0 -2,1 f
100 44,9 6,9 0,5 0,3 e
104 40,4 10,9 -0,5 -0,5 e
107 41,7 -0,3 e
110 47,2 0,7 e
114 30,8 -2,2 f
117 39,7 6 -1,1 -0,6 e
119 41,85 -0,2 e
120 47 0,6 e
121 53,3 3 5,5 1,6 e
129 43,735 0,1 e
130 45,1 9 0,4 0,3 e
135 47 0,6 e
137 44,9 13 0,3 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 2
43,08
55,73
32,04

± 2,21

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 41,2 8 -0,5 -0,3 e
151 42,17 -0,2 e
154 41,9 7,5 -0,3 -0,2 e
155 24 -3,5 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 2
Vorgabewert [µg/l]* 43,08 ± 2,21
Tol.-grenze oben [µg/l] 55,73
Tol.-grenze unten [µg/l] 32,04



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 56,2 7,73 -0,4 -0,2 e
5 47,2 10,2 -2,0 -1,5 e
9 60,4 15,1 0,3 0,3 e
14 64,218 0,8 e
16 53 14,8 -0,7 -0,7 e
18 54,8 11,5 -0,5 -0,4 e
19 55,15 -0,4 e
21 57,4 -0,1 e
24 59,8 12 0,3 0,2 e
25 58,7 5,9 0,2 0,1 e
28 61,8 0,5 e
31 52,4 5,23 -1,9 -0,8 e
36 66,7 1,1 e
41 52,7 13,2 -0,8 -0,7 e
46 40 -2,5 f
48 58,7 13,5 0,1 0,1 e
49 62,4 0,5 e
50 58,7 10 0,1 0,1 e
52 48,3 9 -2,0 -1,3 e
53 53,5 8,02 -1,0 -0,6 e
56 58,6 0,1 e
59 57,4 -0,1 e
61 54,5 16,4 -0,4 -0,5 e
63 59,545 11,9 0,3 0,2 e
65 52,3 43,2 -0,3 -0,8 e
68 57,9 0,0 e
75 66,9 20,1 0,9 1,1 e
79 54,6 -0,5 e
83 82,7 11,6 4,2 3,0 u
86 68,1 26,6 0,8 1,2 e
91 85,3 18,8 2,9 3,3 u
94 71 1,6 e
95 78,6 49 0,8 2,5 f
98 53 12 -0,8 -0,7 e
101 62,6 12,5 0,7 0,6 e
102 42,4 8 -3,7 -2,1 f
103 54,711 0,02 -2,3 -0,4 e
108 54,3 -0,5 e
115 50,85 15,3 -0,9 -1,0 e
122 62 27,9 0,3 0,5 e
124 54,805 13,6 -0,4 -0,4 e
128 61,7 11,7 0,6 0,5 e
136 50,772 5 -2,5 -1,0 e
138 56,54 19,2 -0,1 -0,2 e
141 63,1 15,8 0,6 0,6 e
145 66,2 38,3 0,4 1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 3
57,92
74,62
43,31

± 2,8

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 62,3 22 0,4 0,5 e
201 50,2 12 -1,3 -1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 3
Vorgabewert [µg/l]* 57,92 ± 2,8
Tol.-grenze oben [µg/l] 74,62
Tol.-grenze unten [µg/l] 43,31
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
8 90 18 0,6 0,4 e
9 83,2 20,9 -0,1 -0,1 e
12 103 1,5 e
14 99,784 1,3 e
20 76,8 11,2 -1,3 -0,8 e
21 83,9 -0,1 e
23 86,703 8,7 0,4 0,2 e
24 88,9 18 0,5 0,4 e
27 82,3 21,1 -0,2 -0,2 e
27 91,4 25 0,5 0,6 e
31 75,7 7,57 -2,2 -0,9 e
32 73,6 22,1 -1,0 -1,1 e
34 107 1,9 e
35 92,9 30,5 0,5 0,7 e
39 83,6 -0,1 e
40 84 26 -0,1 -0,1 e
42 94 0,8 e
51 79,8 21,1 -0,5 -0,5 e
52 73,2 13,7 -1,6 -1,1 e
53 70,8 10,6 -2,5 -1,3 e
56 85,5 0,1 e
61 76,3 22,9 -0,7 -0,8 e
62 72,797 13,8 -1,7 -1,1 e
68 84,9 0,0 e
70 75,2 -0,9 e
77 95,3 30,5 0,7 0,9 e
79 75 -0,9 e
83 111 15,5 3,3 2,2 f
84 75,7 15,1 -1,2 -0,9 e
86 90,5 35,3 0,3 0,5 e
88 89,3 25 0,4 0,4 e
94 94 0,8 e
96 87,7 0,3 e
98 77,5 17 -0,8 -0,7 e
100 87,1 6,7 0,7 0,2 e
104 78 21 -0,6 -0,6 e
120 87,5 0,2 e
127 90,3 0,5 3,3 0,5 e
132 77,7 27,2 -0,5 -0,7 e
138 81,185 27,6 -0,2 -0,3 e
140 145 28,9 4,1 5,1 u
141 82,6 20,7 -0,2 -0,2 e
148 96,2 40,4 0,6 1,0 e
149 84,7 13 0,0 0,0 e
152 85,2 10 0,1 0,0 e
153 76,7 16,6 -0,9 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 4
84,66
108,5
63,73

± 3,41

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 90,2 32 0,3 0,5 e
201 75,7 18,2 -1,0 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 4
Vorgabewert [µg/l]* 84,66 ± 3,41
Tol.-grenze oben [µg/l] 108,5
Tol.-grenze unten [µg/l] 63,73
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 119 0,2 e
3 118 16,2 0,2 0,1 e
4 107 40,8 -0,4 -0,6 e
5 98,1 21,3 -1,6 -1,3 e
10 97,84 -1,3 e
13 95,6 -1,4 e
17 113 29,3 -0,2 -0,2 e
18 116 24,3 0,0 0,0 e
19 110,4 -0,4 e
25 115 12 -0,1 -0,1 e
28 125 0,6 e
29 99,9 4,82 -4,1 -1,1 e
33 108 -0,6 e
36 132 39,5 0,8 1,0 e
37 132 1,0 e
44 132,49 41,1 0,8 1,0 e
46 79,6 -2,6 f
48 123 28 0,5 0,4 e
50 129 22 1,1 0,8 e
59 112 -0,3 e
63 111,7 22,3 -0,4 -0,3 e
69 107 -0,6 e
71 132 1,0 e
75 124 37,2 0,4 0,5 e
76 108,5 -0,5 e
80 113 -0,2 e
87 102 35,7 -0,8 -1,0 e
91 153 33,7 2,2 2,3 f
93 147 1,9 e
95 148 92 0,7 2,0 e
99 98,3 36,7 -1,0 -1,3 e
101 122 24,3 0,5 0,4 e
103 105,935 2,63 -3,0 -0,7 e
111 91,5 6,2 -5,6 -1,7 e
112 79,4 -2,6 f
113 105 18,2 -1,1 -0,8 e
118 124,2 6,21 1,9 0,5 e
119 107,45 -0,6 e
121 140 12 3,6 1,5 e
124 114,568 28,4 -0,1 -0,1 e
131 123 0,4 e
133 113,7 -0,2 e
135 151 2,2 f
136 120,36 12 0,6 0,3 e
145 145 83,7 0,7 1,8 e
154 113 20 -0,3 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 5
116
148

87,81

± 6,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
155 104 -0,9 e
203 115 26,3 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 5
Vorgabewert [µg/l]* 116 ± 6,1
Tol.-grenze oben [µg/l] 148
Tol.-grenze unten [µg/l] 87,81



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 140,761 0,9 e
7 128 34,6 0,2 0,2 e
11 130 0,3 e
15 115,36 58,8 -0,3 -0,6 e
16 124 34,7 -0,1 -0,1 e
22 112 -0,9 e
26 132 46,2 0,3 0,4 e
30 122 36,7 -0,2 -0,2 e
38 124 17 -0,1 -0,1 e
41 117 29,2 -0,5 -0,5 e
43 130 0,3 e
47 124 60,3 0,0 -0,1 e
49 140 0,9 e
55 131,097 38,9 0,3 0,3 e
58 154,38 60 1,0 1,7 e
60 142 49,7 0,7 1,0 e
64 133,56 68,1 0,2 0,5 e
65 107 43,2 -0,8 -1,2 e
66 134 14,2 1,2 0,5 e
67 123,2 5 -0,5 -0,1 e
72 113 8,14 -2,5 -0,8 e
74 143 83 0,4 1,0 e
82 136 41 0,5 0,6 e
89 130 31,4 0,3 0,3 e
90 209 42 4,0 4,9 u
92 130 20,7 0,5 0,3 e
97 144,34 1,1 e
102 87,6 16 -4,5 -2,5 f
106 136,2 0,6 e
107 121 -0,3 e
108 115 -0,7 e
109 122 30 -0,2 -0,2 e
110 112 -0,9 e
114 94,1 -2,1 f
115 105,6 31,7 -1,2 -1,3 e
117 124 19 -0,1 -0,1 e
122 132 59,3 0,2 0,4 e
125 103 20,5 -2,1 -1,5 e
126 127 38 0,1 0,1 e
128 133 25,3 0,6 0,5 e
129 118,875 -0,4 e
130 136 27 0,8 0,6 e
134 147 59 0,7 1,3 e
137 136 39,4 0,5 0,6 e
139 123 20,6 -0,2 -0,1 e
143 123 12,3 -0,3 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 6
125,1
159,6
94,86

± 5,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
144 123 30,7 -0,1 -0,1 e
147 115,4 28,9 -0,7 -0,6 e
151 66,956 -3,8 u
202 101,2 6,7 -5,6 -1,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 6
Vorgabewert [µg/l]* 125,1 ± 5,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 159,6
Tol.-grenze unten [µg/l] 94,86
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 145 31,5 -0,8 -0,7 e
8 168 34 0,6 0,4 e
10 135,35 -1,2 e
12 192 1,6 e
14 175,621 0,8 e
15 144,6 73,8 -0,4 -0,7 e
17 153,35 39,7 -0,2 -0,3 e
18 155 32,5 -0,2 -0,2 e
21 153 -0,3 e
27 154 40 -0,2 -0,2 e
29 110 4,82 -11,9 -2,6 f
36 154 46,3 -0,2 -0,2 e
37 183 1,1 e
39 157 -0,1 e
43 161 0,1 e
46 132 -1,4 e
50 174 30 1,0 0,7 e
51 153 40,4 -0,3 -0,3 e
67 153,5 6 -1,1 -0,3 e
69 142 -0,9 e
70 140 -1,0 e
74 45,9 26,6 -8,2 -5,9 u
77 175 56 0,6 0,8 e
79 139 -1,0 e
82 182 55 0,9 1,1 e
87 145 50,8 -0,5 -0,7 e
92 169 27 0,8 0,5 e
94 171 0,6 e
97 179,46 1,0 e
101 164 32,8 0,3 0,3 e
102 113 21 -4,1 -2,4 f
107 145 -0,7 e
117 150 23 -0,7 -0,4 e
120 161 0,1 e
121 196 15 4,6 1,8 e
127 173 0,5 4,4 0,7 e
128 161 30,6 0,2 0,1 e
130 173 35 0,8 0,7 e
132 155 54 -0,1 -0,2 e
134 169 68 0,3 0,5 e
139 147 24,8 -0,9 -0,6 e
143 152 15,2 -0,8 -0,3 e
144 152 37,9 -0,3 -0,3 e
147 139,1 34,9 -1,1 -1,0 e
149 177 27 1,3 0,9 e
154 160 29 0,1 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 7
158,4
201,3
120,5

± 6,6

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
203 179 41,1 1,0 1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 7
Vorgabewert [µg/l]* 158,4 ± 6,6
Tol.-grenze oben [µg/l] 201,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 120,5
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 198,74 1,1 e
2 191 0,8 e
3 182 25 0,7 0,4 e
4 151 57,4 -0,7 -1,1 e
13 155 -0,9 e
16 178 50 0,2 0,2 e
20 176 25,7 0,3 0,1 e
25 183 18 1,1 0,4 e
27 183 55 0,4 0,4 e
30 178 53,5 0,2 0,2 e
31 160 16 -1,5 -0,6 e
32 167 50 -0,2 -0,3 e
33 168 -0,2 e
35 154,1 50,6 -0,7 -0,9 e
44 197,38 61,2 0,8 1,1 e
48 171 39 -0,1 -0,1 e
49 183 0,4 e
52 163 30,4 -0,6 -0,5 e
53 157 23,6 -1,3 -0,8 e
56 180 0,3 e
59 161 -0,6 e
65 142 43,2 -1,4 -1,5 e
71 210 1,6 e
72 151 9,82 -3,7 -1,1 e
75 162 48,6 -0,4 -0,5 e
76 158,5 -0,7 e
80 168 -0,2 e
88 186 51 0,5 0,6 e
98 162 36 -0,6 -0,5 e
99 138 51,5 -1,3 -1,7 e
100 215 21 3,9 1,8 e
106 186,2 0,6 e
108 166 -0,3 e
109 166 41 -0,3 -0,3 e
110 160 -0,6 e
118 188,7 9,4 2,8 0,7 e
124 176,427 43,8 0,2 0,2 e
126 161 48 -0,5 -0,6 e
133 177,1 0,2 e
135 200 1,2 e
136 182,99 18 1,1 0,4 e
137 173 50,2 0,0 0,0 e
138 170,65 58 -0,1 -0,1 e
141 179 45 0,3 0,3 e
148 195 81,9 0,5 1,0 e
151 131,174 -2,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 8
172,6
219,2
131,6

± 6,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 162 35,1 -0,6 -0,5 e
154 193 68 0,6 0,9 e
201 161 38,7 -0,6 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 8
Vorgabewert [µg/l]* 172,6 ± 6,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 219,2
Tol.-grenze unten [µg/l] 131,6
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
7 216 58,3 0,9 1,1 e
9 182 45,6 -0,3 -0,3 e
11 199 0,4 e
19 152,2 -1,6 e
22 161 -1,3 e
23 197,875 19,8 0,8 0,3 e
24 173 36 -0,8 -0,7 e
26 192 67,2 0,1 0,1 e
28 197 0,3 e
34 256 2,6 f
38 194 27 0,3 0,2 e
40 185 57,4 -0,1 -0,2 e
41 178 44,6 -0,5 -0,5 e
42 211,1 0,9 e
47 161 83 -0,7 -1,3 e
55 202,578 60 0,4 0,5 e
58 236,7 96 1,0 1,9 e
60 207 72,3 0,5 0,7 e
61 180 54 -0,3 -0,4 e
62 168,04 31,9 -1,2 -0,9 e
63 182 36,4 -0,4 -0,3 e
64 176,55 90 -0,3 -0,6 e
66 201 21,3 1,0 0,5 e
68 193 0,2 e
83 253 35,4 3,4 2,5 f
84 178 35,6 -0,6 -0,5 e
86 193 75,1 0,1 0,2 e
89 194 46,9 0,2 0,2 e
90 267 50 3,0 3,1 u
91 226 49,6 1,5 1,5 e
93 228 1,5 e
95 231 143 0,6 1,7 e
96 204 0,6 e
103 172,117 3,41 -2,8 -0,8 e
104 172 46,5 -0,7 -0,8 e
111 143 9,7 -6,1 -2,1 f
112 128 -2,7 f
113 177 30,6 -0,7 -0,5 e
114 140 -2,2 f
115 156,01 47 -1,4 -1,5 e
119 169,35 -0,9 e
122 191 85,8 0,0 0,1 e
125 140 27,9 -3,3 -2,2 f
129 182,392 -0,3 e
131 211 0,9 e
140 345 69 4,5 6,2 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

o-Xylol - 9
189

239,7
144,3

± 11,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 223 129 0,5 1,3 e
152 197 22 0,6 0,3 e
155 178 -0,5 e
202 156,2 1,9 -5,7 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 o-Xylol - 9
Vorgabewert [µg/l]* 189 ± 11,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 239,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 144,3
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 22,4 -0,4 e
8 23,4 9,3 0,0 -0,1 e
11 18,1 -1,6 e
13 17,3 -1,8 e
15 22,46 12,6 -0,2 -0,3 e
17 24,05 6,5 0,1 0,1 e
23 24,46 2,4 0,6 0,2 e
26 22,3 7,8 -0,3 -0,4 e
30 33,8 10,1 2,0 2,5 f
33 23,6 0,0 e
40 23,8 7,9 0,0 0,0 e
44 27,42 9,08 0,8 0,9 e
47 22,1 11,4 -0,3 -0,4 e
55 23,919 6,9 0,1 0,1 e
60 24,8 8,66 0,3 0,3 e
64 24,18 12,3 0,1 0,1 e
66 23,4 5,36 -0,1 -0,1 e
69 21 -0,7 e
82 27,1 8,1 0,8 0,8 e
84 20,7 4,14 -1,4 -0,8 e
88 27,3 7,2 1,0 0,9 e
89 27,6 6,09 1,3 1,0 e
90 42,5 10 3,7 4,6 u
92 23,3 2,33 -0,3 -0,1 e
93 23 -0,2 e
106 24,8 0,3 e
109 21,1 5,2 -0,9 -0,7 e
111 25,3 1,7 1,6 0,4 e
112 17,5 -1,7 e
113 20,4 3,9 -1,6 -0,9 e
118 24,4 1,2 0,9 0,2 e
125 21,5 4,3 -1,0 -0,6 e
126 26,5 7,94 0,7 0,7 e
127 27,1 0,2 5,4 0,8 e
131 27,5 0,9 e
132 20 7 -1,0 -1,0 e
133 34,01 2,5 f
134 29,1 12 0,9 1,3 e
139 24,8 5,86 0,4 0,3 e
140 38,9 9,06 3,3 3,7 u
143 22,3 3,6 -0,7 -0,4 e
144 23,5 4,24 -0,1 0,0 e
147 21,18 5,64 -0,8 -0,7 e
148 19,8 8,51 -0,9 -1,1 e
152 23,8 4 0,1 0,0 e
153 22,2 4,61 -0,6 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 1
23,63
31,89
16,59

± 1,27

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
202 10,6 0,2 -20,3 -3,7 u
203 25,5 5,87 0,6 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 1
Vorgabewert [µg/l]* 23,63 ± 1,27
Tol.-grenze oben [µg/l] 31,89
Tol.-grenze unten [µg/l] 16,59
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 40,2 5,47 -1,2 -0,6 e
5 33,7 7,31 -2,6 -1,6 e
9 43,7 14,6 0,0 0,0 e
14 17,143 -4,3 u
16 41,4 11,6 -0,4 -0,4 e
18 42,7 11,6 -0,2 -0,2 e
19 37,97 -0,9 e
21 43,9 0,0 e
24 46,3 13 0,4 0,4 e
25 47,6 5,9 1,2 0,5 e
28 45,4 0,2 e
31 42 4,2 -0,7 -0,3 e
36 54,2 1,5 e
41 39,6 9,91 -0,8 -0,7 e
46 31 -2,1 f
48 46 14 0,3 0,3 e
49 50,2 0,9 e
50 42 7,1 -0,5 -0,3 e
52 41,7 7,51 -0,5 -0,3 e
53 39,4 7,88 -1,1 -0,7 e
56 47,3 0,5 e
59 48,3 0,6 e
61 43,6 13,1 0,0 0,0 e
63 43,595 10,9 0,0 0,0 e
65 40,2 43,2 -0,2 -0,6 e
68 47,5 0,5 e
75 56,7 17 1,5 1,8 e
79 40,6 -0,5 e
83 59,3 9,84 3,1 2,2 f
86 49,7 12,9 0,9 0,8 e
91 81,5 19,6 3,8 5,3 u
94 51 1,0 e
95 68,7 3,5 u
98 37,9 9,9 -1,2 -0,9 e
101 44,4 8,9 0,1 0,1 e
102 28,2 8 -3,8 -2,5 f
103 41,763 0,38 -1,8 -0,3 e
108 39,7 -0,7 e
115 38,03 12,9 -0,9 -0,9 e
122 48,5 21,8 0,4 0,7 e
124 39,116 8,14 -1,1 -0,8 e
136 46,172 5 0,9 0,3 e
138 40,87 15,9 -0,4 -0,5 e
141 46,3 13 0,4 0,4 e
142 43,7 0,0 e
145 49,8 28,8 0,4 0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 2
43,74
58,05
31,42

± 2,14

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 44,5 20 0,1 0,1 e
201 41,6 10 -0,4 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 2
Vorgabewert [µg/l]* 43,74 ± 2,14
Tol.-grenze oben [µg/l] 58,05
Tol.-grenze unten [µg/l] 31,42
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 35,206 -3,2 u
4 46,1 17,5 -1,8 -1,9 e
7 67,8 14,2 0,7 0,5 e
10 56,28 -0,8 e
12 81 1,8 e
20 57,4 11,9 -0,8 -0,6 e
22 56 -0,8 e
27 59,3 13,5 -0,5 -0,4 e
27 73 20 1,0 1,0 e
29 49,9 5,13 -3,8 -1,5 e
32 61,3 18,4 -0,2 -0,2 e
34 80,4 1,8 e
35 32,75 17,2 -3,4 -3,5 u
37 71,3 0,9 e
38 72,9 10 1,9 1,0 e
39 64,3 0,2 e
42 71,9 0,9 e
43 67,4 0,5 e
51 62,1 16,8 -0,1 -0,1 e
58 77,18 31 0,9 1,5 e
62 60,825 10,3 -0,3 -0,2 e
67 64,9 2 0,9 0,2 e
70 57,3 -0,6 e
71 53,6 -1,1 e
72 55 9,74 -1,5 -0,9 e
74 127 84 1,5 6,5 u
76 57 -0,7 e
77 74,4 23,8 1,0 1,2 e
80 66,7 0,4 e
87 58,2 26,2 -0,3 -0,5 e
96 58 -0,6 e
97 66,23 0,4 e
99 48,4 17,7 -1,6 -1,7 e
100 67,3 7,6 1,0 0,5 e
104 63,9 22,1 0,1 0,1 e
107 61,2 -0,2 e
110 76,7 1,4 e
114 46,2 -1,9 e
117 58,2 8,7 -0,9 -0,5 e
119 65,7 0,3 e
120 77,1 1,5 e
121 76,9 4 4,8 1,4 e
129 67,642 0,5 e
130 68,7 13,7 0,8 0,6 e
135 61,7 -0,1 e
137 69 21,4 0,6 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 3
62,73
82,49
45,64

± 4,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 30,5 6 -8,7 -3,8 u
151 81,888 1,9 e
154 58,5 10,5 -0,7 -0,5 e
155 40 -2,7 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 3
Vorgabewert [µg/l]* 62,73 ± 4,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 82,49
Tol.-grenze unten [µg/l] 45,64
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
8 93,6 37,4 0,2 0,2 e
9 87,5 29,2 -0,2 -0,2 e
12 119 2,1 f
14 148,293 4,2 u
20 83,3 17,2 -0,8 -0,6 e
21 90,8 0,0 e
23 94,736 9,5 0,8 0,3 e
24 95,4 27 0,4 0,4 e
27 82,7 19 -0,8 -0,6 e
27 89,1 25 -0,1 -0,1 e
31 83,5 8,35 -1,5 -0,6 e
32 80,1 24 -0,8 -0,9 e
34 108 1,3 e
35 53,3 28 -2,6 -3,1 u
39 90,4 0,0 e
40 89,6 29,6 -0,1 -0,1 e
42 104,8 1,1 e
51 83 22,5 -0,6 -0,6 e
52 90,7 16,3 0,0 0,0 e
53 71,4 14,3 -2,5 -1,6 e
56 97,5 0,5 e
61 83,9 25,2 -0,5 -0,5 e
62 83,308 14,2 -1,0 -0,6 e
68 86,8 -0,3 e
70 76,9 -1,1 e
77 100 32 0,6 0,7 e
79 84,6 -0,5 e
83 112 18,6 2,3 1,6 e
84 74,3 14,9 -2,1 -1,3 e
86 92,7 24,1 0,2 0,2 e
88 104 28 1,0 1,0 e
94 97 0,5 e
96 86,9 -0,3 e
98 81,5 21 -0,8 -0,7 e
100 89,7 8,3 -0,1 -0,1 e
104 106 30,3 1,0 1,1 e
120 99,8 0,7 e
127 94,1 0,2 1,8 0,3 e
132 81,7 28,6 -0,6 -0,7 e
138 85,315 33,3 -0,3 -0,4 e
140 149 34,7 3,4 4,3 u
141 86,1 24,1 -0,3 -0,4 e
148 109 46,9 0,8 1,4 e
149 39,3 8 -11,3 -4,3 u
152 88,3 10 -0,4 -0,2 e
153 82,3 17,1 -0,9 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 4
90,36
117,7
66,55

± 4,2

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 95,9 43 0,3 0,4 e
201 90,3 21,7 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 4
Vorgabewert [µg/l]* 90,36 ± 4,2
Tol.-grenze oben [µg/l] 117,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 66,55
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 60,002 -3,6 u
7 108 22,7 -0,4 -0,3 e
11 110 -0,2 e
15 105,93 59,3 -0,2 -0,4 e
16 117 32,7 0,3 0,3 e
22 96 -1,1 e
26 114 39,9 0,1 0,1 e
30 142 42,7 1,4 1,8 e
38 105 15 -0,9 -0,5 e
41 103 25,7 -0,7 -0,6 e
43 116 0,2 e
47 111 57,2 0,0 -0,1 e
49 126 0,8 e
55 117,708 34,1 0,3 0,3 e
58 132,74 53 0,8 1,2 e
60 123 42,9 0,5 0,7 e
64 117,31 59,8 0,2 0,3 e
65 98,8 43,2 -0,6 -0,9 e
66 111 25,5 -0,1 -0,1 e
67 109,1 4 -0,9 -0,2 e
72 96,6 9,64 -2,8 -1,1 e
74 192 127 1,3 4,8 u
82 118 35 0,3 0,4 e
89 115 25,4 0,2 0,2 e
90 195 39 4,2 5,0 u
92 116 11,6 0,6 0,2 e
97 114,2 0,1 e
102 84,7 23 -2,3 -1,9 e
106 110,9 -0,1 e
107 105 -0,5 e
108 99,4 -0,9 e
109 107 26 -0,4 -0,4 e
110 141 1,7 e
114 81,4 -2,1 f
115 100,86 34,3 -0,7 -0,8 e
117 106 16 -0,7 -0,4 e
122 116 52,2 0,1 0,2 e
125 127 25,3 1,1 0,9 e
126 129 38,6 0,9 1,0 e
129 109,833 -0,2 e
130 120 24 0,6 0,5 e
134 134 54 0,8 1,3 e
137 118 36,6 0,3 0,4 e
139 107 25,4 -0,4 -0,4 e
143 104 16,6 -0,9 -0,6 e
144 108 19,4 -0,4 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 5
112,2
145,4
83,2

± 5,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
147 100,8 26,9 -0,8 -0,8 e
151 131,52 1,2 e
202 44,9 3,3 -21,3 -4,6 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 5
Vorgabewert [µg/l]* 112,2 ± 5,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 145,4
Tol.-grenze unten [µg/l] 83,2
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 137 0,1 e
3 136 18,5 0,1 0,1 e
4 111 42 -1,1 -1,4 e
5 104 22,6 -2,6 -1,8 e
10 115,91 -1,1 e
13 104 -1,8 e
17 140,1 37,8 0,3 0,3 e
18 133 36,3 -0,1 -0,1 e
19 114,3 -1,2 e
25 139 12 0,6 0,2 e
28 146 0,6 e
29 121 5,13 -3,1 -0,8 e
33 131 -0,2 e
36 135 0,0 e
37 149 0,7 e
44 158,95 52,6 0,9 1,2 e
46 95,9 -2,3 f
48 148 46 0,6 0,7 e
50 155 26 1,5 1,0 e
59 144 0,5 e
63 135,35 33,8 0,0 0,0 e
69 124 -0,6 e
71 157 1,1 e
75 157 47 0,9 1,1 e
76 107,8 -1,6 e
80 135 0,0 e
87 118 53,1 -0,6 -1,0 e
91 169 40,4 1,7 1,7 e
93 109 -1,5 e
95 194 3,0 u
99 115 42,1 -0,9 -1,2 e
101 136 27,2 0,1 0,1 e
103 126,897 1,75 -2,1 -0,5 e
111 140 9,2 0,9 0,3 e
112 108,5 -1,5 e
113 123 23,5 -1,0 -0,7 e
118 143,8 7,2 1,8 0,5 e
119 122,97 -0,7 e
121 160 15 3,0 1,3 e
124 135,055 28,1 0,0 0,0 e
131 143 0,4 e
133 146,8 0,6 e
135 151 0,8 e
136 159,16 16 2,8 1,2 e
142 147 0,6 e
145 164 94,6 0,6 1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 6
134,8
173,9
100,5

± 7,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 128 23 -0,6 -0,4 e
155 126 -0,5 e
203 126 29 -0,6 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 6
Vorgabewert [µg/l]* 134,8 ± 7,1
Tol.-grenze oben [µg/l] 173,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 100,5
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
7 185 38,9 0,8 0,7 e
9 170 56,6 0,1 0,1 e
11 169 0,0 e
19 133,6 -1,7 e
22 140 -1,3 e
23 180,241 18 1,2 0,5 e
24 179 50 0,4 0,5 e
26 165 57,8 -0,1 -0,2 e
28 169 0,0 e
34 224 2,3 f
38 176 26 0,6 0,3 e
40 163 53,8 -0,2 -0,2 e
41 156 39 -0,6 -0,6 e
42 190,5 0,9 e
47 161 83 -0,2 -0,3 e
55 182,458 52,6 0,5 0,6 e
58 212,47 85 1,0 1,9 e
60 178 62,2 0,3 0,4 e
61 159 47,7 -0,4 -0,4 e
62 160,08 27,2 -0,6 -0,4 e
63 165,15 41,3 -0,1 -0,1 e
64 150,98 77 -0,4 -0,8 e
66 163 37,4 -0,3 -0,2 e
68 156 -0,6 e
83 214 35,5 2,5 1,9 e
84 143 28,7 -1,7 -1,2 e
86 167 43,4 -0,1 -0,1 e
89 168 37,1 0,0 0,0 e
90 245 55 2,8 3,2 u
91 200 48 1,3 1,3 e
93 128 -1,9 e
95 227 2,5 f
96 163 -0,2 e
103 154,498 1,03 -3,3 -0,7 e
104 156 54 -0,4 -0,6 e
111 173 11,4 0,7 0,2 e
112 132 -1,7 e
113 154 29,4 -0,9 -0,7 e
114 121 -2,3 f
115 148,69 50,6 -0,8 -0,9 e
119 151,84 -0,8 e
122 173 78 0,1 0,2 e
125 178 35,5 0,5 0,4 e
129 167,798 0,0 e
131 180 0,5 e
140 295 68,8 3,7 5,3 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 7
168,2
215,9
126,3

± 8,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
142 183 0,6 e
145 195 113 0,5 1,1 e
152 169 15 0,1 0,0 e
155 158 -0,5 e
202 67,6 1,9 -23,6 -4,8 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 7
Vorgabewert [µg/l]* 168,2 ± 8,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 215,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 126,3



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 104,589 -3,6 u
2 200 0,5 e
3 184 25 -0,2 -0,1 e
4 180 68,5 -0,2 -0,3 e
13 148 -1,7 e
16 198 55,4 0,4 0,4 e
20 184 38,1 -0,1 -0,1 e
25 190 19 0,3 0,1 e
27 174 50 -0,5 -0,6 e
30 234 70,3 1,3 1,8 e
31 174 17,4 -1,3 -0,6 e
32 186 56 0,0 0,0 e
33 177 -0,4 e
35 87 45,7 -4,3 -4,3 u
44 207,73 68,8 0,6 0,8 e
48 192 59 0,2 0,2 e
49 191 0,2 e
52 193 34,8 0,4 0,2 e
53 158 31,6 -1,8 -1,2 e
56 203 0,6 e
59 184 -0,1 e
65 158 43,2 -1,3 -1,2 e
71 220 1,3 e
72 151 10 -5,7 -1,6 e
75 181 54,3 -0,2 -0,2 e
76 174,9 -0,5 e
80 179 -0,3 e
88 222 59 1,2 1,3 e
98 174 45 -0,6 -0,6 e
99 140 51,3 -1,8 -2,0 e
100 225 26 2,8 1,5 e
106 183,8 -0,1 e
108 175 -0,5 e
109 173 43 -0,6 -0,6 e
110 199 0,5 e
118 196,2 9,81 1,5 0,4 e
124 185,132 38,5 -0,1 -0,1 e
126 200 60 0,4 0,5 e
133 195,5 0,3 e
135 177 -0,4 e
136 205,1 21 1,6 0,7 e
137 171 53 -0,6 -0,7 e
138 176,27 68,7 -0,3 -0,5 e
141 183 51 -0,1 -0,2 e
148 209 89,9 0,5 0,8 e
151 260,111 2,8 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 8
186,7
239,2
140,7

± 7,7

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 172 35,6 -0,8 -0,6 e
154 203 91 0,4 0,6 e
201 195 46,8 0,3 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 m-Xylol - 8
Vorgabewert [µg/l]* 186,7 ± 7,7
Tol.-grenze oben [µg/l] 239,2
Tol.-grenze unten [µg/l] 140,7
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 174 37,8 -1,6 -1,2 e
8 224 90 0,4 0,7 e
10 181,58 -0,9 e
12 273 2,4 f
14 205,557 0,0 e
15 186,57 104 -0,3 -0,7 e
17 219,9 59,4 0,5 0,5 e
18 203 55,4 -0,1 -0,1 e
21 205 0,0 e
27 193 44 -0,5 -0,5 e
29 152 5,13 -10,0 -2,1 f
36 198 -0,3 e
37 227 0,8 e
39 210,3 0,2 e
43 219 0,5 e
46 174 -1,2 e
50 230 39 1,3 0,9 e
51 198 53,6 -0,3 -0,3 e
67 212,4 10 1,1 0,3 e
69 184 -0,8 e
70 180 -1,0 e
74 71,7 47,6 -5,5 -5,3 u
77 231 73,9 0,7 0,9 e
79 183 -0,9 e
82 238 71 0,9 1,2 e
87 185 83,3 -0,5 -0,8 e
92 214 21,4 0,8 0,3 e
94 223 0,6 e
97 210,5 0,2 e
101 205 40,9 0,0 0,0 e
102 193 53 -0,4 -0,5 e
107 191 -0,6 e
117 197 29 -0,5 -0,3 e
120 228 0,8 e
121 251 21 4,0 1,6 e
127 220 0,2 3,3 0,5 e
130 232 46 1,2 1,0 e
132 175 61 -1,0 -1,2 e
134 223 59 0,6 0,6 e
139 196 46,2 -0,4 -0,4 e
143 194 31 -0,7 -0,4 e
144 204 36,7 0,0 0,0 e
147 184,2 49,1 -0,8 -0,8 e
149 110 17 -9,8 -3,8 u
154 199 36 -0,3 -0,2 e
203 227 52,2 0,8 0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

m-Xylol - 9
204,8
261,8
154,7

± 9,3



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 14,9 3,06 -1,2 -0,7 e
5 14,6 4,42 -1,0 -0,8 e
9 15,9 4,77 -0,4 -0,3 e
14 42,708 7,9 u
16 16,8 4,3 0,0 0,0 e
18 17,2 4,9 0,2 0,1 e
19 12,61 -1,5 e
21 17,3 0,2 e
24 15,8 3 -0,6 -0,4 e
25 18,4 1,8 1,6 0,5 e
28 17,4 0,2 e
31 13,9 2,08 -2,5 -1,0 e
36 20,8 6,2 1,3 1,2 e
41 15 3,74 -0,9 -0,6 e
46 12,3 -1,6 e
48 18,3 5,3 0,6 0,5 e
49 20,1 1,0 e
50 16,3 2,8 -0,3 -0,2 e
52 20,5 3,69 1,9 1,1 e
53 14,7 2,2 -1,7 -0,7 e
56 17,4 0,2 e
59 17,4 0,2 e
61 15,2 4,56 -0,7 -0,6 e
63 17,3825 3,48 0,3 0,2 e
65 15,1 43,2 -0,1 -0,6 e
68 18,7 0,6 e
75 19,7 5,91 1,0 0,9 e
79 15,1 -0,6 e
83 24,7 3,76 4,1 2,4 f
86 18,8 8,1 0,5 0,6 e
91 30,3 9,08 3,0 4,1 u
94 24 2,2 f
95 23 1,9 e
98 13,9 3,1 -1,8 -1,0 e
101 16,6 3,3 -0,1 -0,1 e
102 15,6 3 -0,7 -0,4 e
103 15,962 0,7 -1,3 -0,3 e
108 14,9 -0,7 e
115 14,58 4,51 -0,9 -0,8 e
122 16,7 5,83 0,0 0,0 e
124 14,274 4,17 -1,2 -0,9 e
128 20,3 3,6 1,9 1,1 e
136 12,211 1,2 -5,8 -1,6 e
138 15,735 5,51 -0,4 -0,4 e
141 16,8 3,5 0,0 0,0 e
145 20,7 12 0,7 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 1
16,77
23,38
11,24

± 1,02

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 16,2 5,7 -0,2 -0,2 e
201 15,9 3,8 -0,4 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 1
Vorgabewert [µg/l]* 16,77 ± 1,02
Tol.-grenze oben [µg/l] 23,38
Tol.-grenze unten [µg/l] 11,24
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 38,058 0,5 e
4 40,2 15,3 0,7 0,8 e
7 38,3 14,9 0,4 0,5 e
10 30,26 -0,9 e
12 54,6 3,2 u
20 30,2 4,1 -2,1 -0,9 e
22 29,7 -1,0 e
27 33,7 6,3 -0,4 -0,3 e
27 39,7 12 0,8 0,8 e
29 24,6 2,6 -6,2 -2,0 e
32 33,3 10 -0,4 -0,3 e
34 41,2 1,0 e
35 35,6 9,5 0,1 0,1 e
37 38,4 0,5 e
38 33,5 4 -0,7 -0,3 e
39 34,7 -0,1 e
42 38,5 0,6 e
43 36,7 0,3 e
51 32 6,8 -0,9 -0,6 e
58 42,97 13 1,2 1,3 e
62 31,885 6,06 -1,0 -0,6 e
67 35,1 1 0,0 0,0 e
70 32,5 -0,5 e
71 28,9 -1,2 e
72 29,3 5,26 -2,0 -1,1 e
74 124 72 2,5 14,7 u
76 34,7 -0,1 e
77 39,9 12,8 0,7 0,8 e
80 39,9 0,8 e
87 37,1 12,9 0,3 0,3 e
96 33,2 -0,4 e
97 34,9 0,0 e
99 24,1 9,3 -2,3 -2,1 f
100 36,4 4,1 0,6 0,2 e
104 33,7 10,7 -0,3 -0,3 e
107 34,4 -0,1 e
110 39,5 0,7 e
114 25 -2,0 e
117 30,5 4,6 -1,8 -0,9 e
119 32,74 -0,5 e
120 40,1 0,8 e
121 42,6 3 4,1 1,2 e
129 38,151 0,5 e
130 37 7,4 0,5 0,3 e
135 43,4 1,4 e
137 34,8 9,05 -0,1 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 2
35,1

47,17
24,78

± 2,17

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 29,1 6 -1,9 -1,2 e
151 45,11 1,7 e
154 32 5,8 -1,0 -0,6 e
155 22 -2,5 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 2
Vorgabewert [µg/l]* 35,1 ± 2,17
Tol.-grenze oben [µg/l] 47,17
Tol.-grenze unten [µg/l] 24,78
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 46,3 -0,9 e
8 56,5 14,1 0,5 0,4 e
11 58,2 0,6 e
13 40,1 -1,8 e
15 47,75 34,4 -0,3 -0,7 e
17 56,55 16,7 0,4 0,4 e
23 54,647 5,5 0,5 0,2 e
26 48,7 17 -0,5 -0,6 e
30 55,4 16,6 0,3 0,3 e
33 52,2 -0,1 e
40 53,1 16,5 0,0 0,0 e
44 61,8 25,4 0,7 1,0 e
47 51,2 24 -0,2 -0,3 e
55 55,365 12,3 0,4 0,3 e
60 59,7 20,9 0,6 0,8 e
64 54,84 19,7 0,2 0,2 e
66 51,5 19,6 -0,2 -0,2 e
69 50,7 -0,3 e
82 61,2 18,4 0,9 1,0 e
84 45,2 9,04 -1,7 -1,1 e
88 50,2 14 -0,4 -0,4 e
89 69,9 16 2,1 2,0 e
90 83 20 3,0 3,5 u
92 55,1 8,27 0,5 0,2 e
93 38,2 -2,0 e
106 55,7 0,3 e
109 51,2 13 -0,3 -0,3 e
111 57,4 3,3 2,0 0,5 e
112 38,3 -2,0 e
113 49,2 9,78 -0,8 -0,5 e
118 57,7 2,9 2,3 0,5 e
125 64,2 12,8 1,7 1,3 e
126 51,1 15,3 -0,3 -0,3 e
127 54,6 0,5 1,1 0,2 e
131 67,9 1,8 e
132 52,2 18,3 -0,1 -0,1 e
133 56,99 0,5 e
134 63,5 25 0,8 1,2 e
139 52,4 11,6 -0,1 -0,1 e
140 88,7 14,7 4,8 4,2 u
143 48,3 6,3 -1,4 -0,7 e
144 51,6 9,29 -0,3 -0,2 e
147 43,83 11,8 -1,5 -1,3 e
148 40,7 14,2 -1,7 -1,7 e
152 55,8 8 0,6 0,3 e
153 50,9 12,6 -0,3 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 3
53,07
70,01
38,44

± 2,68

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
202 45,1 0,1 -6,0 -1,1 e
203 53,8 12,4 0,1 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 3
Vorgabewert [µg/l]* 53,07 ± 2,68
Tol.-grenze oben [µg/l] 70,01
Tol.-grenze unten [µg/l] 38,44
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 94,5 -0,6 e
3 104 21,4 0,2 0,2 e
4 102 38,6 0,0 0,0 e
5 94,02 28,5 -0,5 -0,6 e
10 88,56 -1,0 e
13 75,8 -2,1 f
17 101,45 29,9 0,0 0,0 e
18 104 29,5 0,1 0,2 e
19 96,06 -0,5 e
25 104 10 0,4 0,2 e
28 112 0,7 e
29 86,1 2,6 -5,1 -1,2 e
33 95,4 -0,5 e
36 116 1,0 e
37 113 0,8 e
44 117,58 48,3 0,7 1,1 e
46 71,3 -2,4 f
48 111 32 0,6 0,6 e
50 116 20 1,4 1,0 e
59 104 0,2 e
63 99,01 19,8 -0,3 -0,2 e
69 93,8 -0,6 e
71 120 1,3 e
75 96,3 28,9 -0,4 -0,4 e
76 106,7 0,3 e
80 103 0,1 e
87 92 32,2 -0,6 -0,8 e
91 122 36,5 1,1 1,4 e
93 78,3 -1,9 e
95 141 2,7 f
99 79 30,5 -1,5 -1,8 e
101 101 20,2 -0,1 -0,1 e
103 89,843 0,09 -4,3 -0,9 e
111 110 6,3 2,0 0,6 e
112 76,5 -2,0 e
113 90,8 18,1 -1,2 -0,9 e
118 108,3 5,4 1,7 0,5 e
119 90,79 -0,9 e
121 125 11 3,8 1,6 e
124 97,314 28,4 -0,3 -0,4 e
131 118 1,1 e
133 103 0,1 e
135 146 3,1 u
136 103,65 10,3 0,3 0,1 e
145 121 70,2 0,5 1,3 e
154 96,9 17,4 -0,5 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 4
101,8
130,7
76,45

± 5,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
155 83 -1,5 e
203 111 25,4 0,7 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 4
Vorgabewert [µg/l]* 101,8 ± 5,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 130,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 76,45
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
8 136 34 0,7 0,7 e
9 124 37,2 0,0 0,0 e
12 186 3,6 u
14 100,443 -1,6 e
20 115 15,7 -1,1 -0,6 e
21 129 0,3 e
23 127,667 12,8 0,5 0,2 e
24 132 25 0,6 0,5 e
27 124 24 0,0 0,0 e
27 142 40 0,9 1,0 e
31 111 16,7 -1,5 -0,9 e
32 112 34 -0,7 -0,8 e
34 140 0,9 e
35 120 32,1 -0,3 -0,3 e
39 128,8 0,3 e
40 127 39,4 0,1 0,2 e
42 140,1 0,9 e
51 118 25,1 -0,5 -0,4 e
52 122 22 -0,2 -0,1 e
53 100 15 -3,0 -1,6 e
56 130 0,3 e
61 116 34,8 -0,5 -0,5 e
62 115,54 22 -0,8 -0,6 e
68 135 0,6 e
70 114 -0,7 e
77 141 45,1 0,7 1,0 e
79 113 -0,7 e
83 174 26,5 3,7 2,9 f
84 109 21,8 -1,4 -1,0 e
86 128 55,2 0,1 0,2 e
88 123 33 -0,1 -0,1 e
94 134 0,6 e
96 131 0,4 e
98 111 24 -1,1 -0,9 e
100 130 12 0,9 0,3 e
104 122 38,8 -0,1 -0,1 e
120 138 0,8 e
127 147 0,5 8,7 1,3 e
132 116 41 -0,4 -0,5 e
138 125,7 44 0,1 0,1 e
140 211 34,9 4,9 5,1 u
141 119 25 -0,4 -0,3 e
148 129 37,4 0,3 0,3 e
149 107 13 -2,5 -1,1 e
152 133 15 1,1 0,5 e
153 119 29,4 -0,3 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 5
124,2
158,2
94,24

± 5,2

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 129 45 0,2 0,3 e
201 103 24,8 -1,7 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 5
Vorgabewert [µg/l]* 124,2 ± 5,2
Tol.-grenze oben [µg/l] 158,2
Tol.-grenze unten [µg/l] 94,24
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

12
7

10
0 23 14
9 53 15
2 20 31 84 62 52 27 98 20
1 24 14
1 51 83 15
3 35 88 8 32 61 14
0 9

14
8

10
4 40 27 13
2

13
8

15
4 77 86

E
rw

.M
es

su
ns

ic
he

rh
ei

t i
n 

µg
/l

Laborkennziffer

Ethylbenzol - 5

-4

-2

0

2

4

6

8

10

53 14
9

20
1 31 84 20 98 62 32 51 61 14
1

13
2

15
3 35 52 10
4 88 27 9

13
8 86 40 15
4

14
8 23 24 8 77 27 10
0

15
2 83 14
0

12
7

�]-
S

co
re

Laborkennziffer

Ethylbenzol - 5



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 153,126 0,9 e
7 130 50,7 -0,2 -0,4 e
11 143 0,4 e
15 126,11 90,8 -0,2 -0,6 e
16 134 34,1 -0,1 -0,1 e
22 119 -1,1 e
26 135 47,3 0,0 -0,1 e
30 136 40,9 0,0 0,0 e
38 121 14 -2,0 -0,9 e
41 128 32 -0,5 -0,5 e
43 147 0,6 e
47 138 64,8 0,1 0,1 e
49 160 1,3 e
55 128,756 28,8 -0,5 -0,5 e
58 170,41 68 1,0 1,9 e
60 156 54,4 0,7 1,1 e
64 136,28 49,1 0,0 0,0 e
65 118 43,2 -0,8 -1,1 e
66 133 50,9 -0,1 -0,2 e
67 135,4 6 -0,2 0,0 e
72 119 12,5 -2,5 -1,1 e
74 166 96 0,6 1,6 e
82 145 44 0,4 0,5 e
89 160 36,5 1,3 1,3 e
90 220 44 3,8 4,6 u
92 140 21 0,4 0,2 e
97 137,16 0,1 e
102 117 25 -1,5 -1,2 e
106 140,1 0,2 e
107 135 -0,1 e
108 128 -0,5 e
109 136 33 0,0 0,0 e
110 111 -1,5 e
114 101 -2,2 f
115 115,17 35,7 -1,2 -1,3 e
117 129 19 -0,7 -0,4 e
122 149 52,2 0,5 0,7 e
125 145 28,9 0,6 0,5 e
126 138 41,5 0,1 0,1 e
128 140 25,2 0,3 0,2 e
129 135,55 0,0 e
130 147 29 0,7 0,6 e
134 169 68 1,0 1,8 e
137 139 36,1 0,2 0,2 e
139 133 29,6 -0,2 -0,2 e
143 130 16,9 -0,7 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 6
136,1
172,7
103,7

± 5,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
144 133 23,9 -0,2 -0,2 e
147 125,2 33,7 -0,6 -0,7 e
151 167,423 1,7 e
202 113,8 6,7 -5,2 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 6
Vorgabewert [µg/l]* 136,1 ± 5,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 172,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 103,7
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

67 20
2 72 38 14
3

11
7 92 14
4

10
2

12
8 55 12
5

13
0

13
9 41 10
9

14
7 16 11
5

13
7 89 30 12
6 65 82 90 26 64 7 66 12
2 60 47 58 13
4 15 74

E
rw

.M
es

su
ns

ic
he

rh
ei

t i
n 

µg
/l

Laborkennziffer

Ethylbenzol - 6

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

20
2 72 38 10
2

11
5 65 11
7

14
3

14
7 55 41 14
4 7 15 13
9 67 66 16 26 10
9 30 64 47 12
6

13
7

12
8 92 82 12
2

12
5 74 60 13
0

13
4 58 89 90

�]-
S

co
re

Laborkennziffer

Ethylbenzol - 6



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
7 183 71 0,4 0,7 e
9 172 51,6 0,1 0,1 e
11 180 0,5 e
19 150,6 -0,9 e
22 145 -1,2 e
23 175,84 17,6 0,7 0,3 e
24 171 33 0,1 0,1 e
26 166 58,1 -0,1 -0,1 e
28 177 0,4 e
34 220 2,3 f
38 151 18 -1,8 -0,9 e
40 167 51,8 -0,1 -0,1 e
41 162 40,4 -0,3 -0,3 e
42 184,7 0,7 e
47 164 77 -0,1 -0,2 e
55 164,997 36,8 -0,2 -0,2 e
58 222,27 89 1,2 2,4 f
60 189 66,2 0,6 0,9 e
61 158 47,4 -0,4 -0,6 e
62 160,58 30,5 -0,5 -0,4 e
63 170,75 34,2 0,1 0,1 e
64 152,76 55 -0,6 -0,8 e
66 162 61,8 -0,2 -0,3 e
68 174 0,2 e
83 242 36,8 3,9 3,3 u
84 149 29,7 -1,3 -1,0 e
86 169 72,7 0,0 0,0 e
89 194 44,5 1,1 1,2 e
90 235 47 2,8 3,0 u
91 168 50,4 0,0 0,0 e
93 129 -2,0 e
95 219 2,3 f
96 173 0,2 e
103 151,852 0,63 -4,3 -0,9 e
104 161 51,1 -0,3 -0,4 e
111 175 10 1,0 0,3 e
112 116,5 -2,7 f
113 159 31,5 -0,6 -0,5 e
114 124 -2,3 f
115 143,04 44,3 -1,1 -1,3 e
119 150,65 -0,9 e
122 179 62,8 0,3 0,5 e
125 164 32,8 -0,3 -0,2 e
129 172,34 0,2 e
131 198 1,3 e
140 302 50 5,3 6,1 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 7
168,7
212,5
129,9

± 7,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 191 111 0,4 1,0 e
152 183 17 1,5 0,7 e
155 149 -1,0 e
202 146,1 4,1 -5,1 -1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 7
Vorgabewert [µg/l]* 168,7 ± 7,9
Tol.-grenze oben [µg/l] 212,5
Tol.-grenze unten [µg/l] 129,9
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 168 50,9 -0,7 -0,8 e
8 201 50 0,6 0,7 e
10 159,72 -1,2 e
12 271 3,6 u
14 220,407 1,5 e
15 166,63 120 -0,3 -0,9 e
17 178,75 52,7 -0,2 -0,3 e
18 184 52,1 0,0 -0,1 e
21 182 -0,1 e
27 180 34 -0,3 -0,2 e
29 128 2,6 -12,7 -2,7 f
36 201 60,3 0,5 0,7 e
37 210 1,1 e
39 190,2 0,2 e
43 196 0,5 e
46 159 -1,2 e
50 209 36 1,3 1,0 e
51 174 37,1 -0,6 -0,5 e
67 187,3 8 0,4 0,1 e
69 164 -1,0 e
70 167 -0,9 e
74 37,7 36,2 -7,9 -7,0 u
77 206 65,9 0,6 0,9 e
79 162 -1,1 e
82 212 64 0,8 1,1 e
87 163 57,1 -0,8 -1,1 e
92 195 29,2 0,7 0,4 e
94 200 0,6 e
97 183,46 -0,1 e
101 180 36,1 -0,3 -0,2 e
102 165 35 -1,1 -1,0 e
107 175 -0,5 e
117 171 26 -1,0 -0,7 e
120 198 0,5 e
121 230 19 4,3 1,9 e
127 194 0,5 2,1 0,4 e
128 188 33,8 0,2 0,1 e
130 207 41 1,0 0,9 e
132 155 54 -1,1 -1,4 e
134 210 84 0,6 1,1 e
139 177 39,3 -0,4 -0,4 e
143 177 23 -0,7 -0,4 e
144 179 32,2 -0,4 -0,3 e
147 163,9 44,2 -0,9 -1,0 e
149 176 26 -0,7 -0,4 e
154 186 34 0,1 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 8
185,1
232,3
143,1

± 8,6

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
203 217 49,9 1,3 1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 8
Vorgabewert [µg/l]* 185,1 ± 8,6
Tol.-grenze oben [µg/l] 232,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 143,1
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 228,099 1,2 e
2 199 0,0 e
3 205 42,1 0,3 0,3 e
4 212 80,5 0,4 0,6 e
13 155 -1,9 e
16 192 48,8 -0,2 -0,3 e
20 193 26,4 -0,3 -0,2 e
25 208 21 0,9 0,4 e
27 211 60 0,4 0,5 e
30 203 61 0,2 0,2 e
31 186 27,9 -0,8 -0,5 e
32 197 59 0,0 0,0 e
33 188 -0,4 e
35 169,9 45,4 -1,2 -1,3 e
44 228,95 94 0,7 1,2 e
48 211 61 0,4 0,5 e
49 221 0,9 e
52 191 34,4 -0,4 -0,3 e
53 177 26,6 -1,5 -0,9 e
56 207 0,4 e
59 182 -0,7 e
65 164 43,2 -1,5 -1,5 e
71 250 2,1 f
72 163 11,3 -5,1 -1,6 e
75 214 64,1 0,5 0,6 e
76 189,3 -0,4 e
80 194 -0,2 e
88 202 54 0,2 0,2 e
98 183 40 -0,7 -0,7 e
99 144 55,6 -1,9 -2,4 f
100 247 29 3,3 2,0 e
106 204,8 0,3 e
108 196 -0,1 e
109 196 48 -0,1 -0,1 e
110 158 -1,8 e
118 215,4 10,8 2,6 0,7 e
124 195,713 57,1 -0,1 -0,1 e
126 192 57,7 -0,2 -0,3 e
133 188,1 -0,4 e
135 242 1,8 e
136 220,86 22 2,0 0,9 e
137 194 50,4 -0,1 -0,2 e
138 199,69 69,9 0,1 0,1 e
141 196 41 -0,1 -0,1 e
148 225 65,3 0,8 1,1 e
151 295,879 3,9 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Ethylbenzol - 9
197,8
247,7
153,5

± 7,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 186 46 -0,5 -0,5 e
154 211 74 0,4 0,5 e
201 164 39,4 -1,7 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Ethylbenzol - 9
Vorgabewert [µg/l]* 197,8 ± 7,9
Tol.-grenze oben [µg/l] 247,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 153,5
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
4 13,4 5,09 -1,6 -1,8 e
6 18 2 0,3 0,1 e
7 14,1 6,6 -1,1 -1,5 e
10 16,26 -0,6 e
12 22,3 1,7 e
20 16,5 1,9 -1,1 -0,5 e
22 18,9 0,4 e
27 18,5 5 0,3 0,3 e
29 12,9 4,92 -1,9 -2,0 e
32 12,2 3,6 -2,9 -2,3 f
34 18,4 0,3 e
35 17,6 5,79 0,0 0,0 e
37 20,8 1,2 e
38 17 2,2 -0,6 -0,3 e
39 18,1 0,2 e
42 16,3 -0,6 e
43 22,8 1,9 e
51 13,7 6,4 -1,2 -1,7 e
58 13,08 5,2 -1,7 -2,0 e
62 15,721 3,14 -1,2 -0,8 e
67 17,6 1 -0,1 0,0 e
70 16,3 -0,6 e
71 16,8 -0,4 e
72 14,9 2,78 -1,9 -1,2 e
74 128 71 3,1 40,9 u
76 18,5 0,3 e
77 18,5 4,07 0,4 0,3 e
80 18 0,1 e
87 17,5 7,88 0,0 -0,1 e
96 16,6 -0,5 e
97 11,51 -2,6 f
99 16,1 7,1 -0,4 -0,7 e
100 21,1 2,1 2,9 1,3 e
104 17,7 4,44 0,0 0,0 e
107 17,3 -0,2 e
110 20,2 0,9 e
114 13,2 -1,9 e
117 17,3 2,6 -0,3 -0,2 e
119 17,69 0,0 e
120 21,5 1,4 e
121 22,2 2 4,0 1,7 e
129 18,123 0,2 e
130 20,5 7,2 0,8 1,0 e
135 27 3,5 u
137 19,7 5,71 0,7 0,7 e
149 23,2 5 2,2 2,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 1
17,69
23,08

13

± 1,09

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
151 24,904 2,7 f
154 17,3 3,1 -0,2 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 1
Vorgabewert [µg/l]* 17,69 ± 1,09
Tol.-grenze oben [µg/l] 23,08
Tol.-grenze unten [µg/l] 13
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 26,6 9,15 -0,6 -0,7 e
5 28,9 6,04 -0,1 -0,1 e
9 30,3 7,59 0,3 0,3 e
14 29,716 0,1 e
16 35,8 9,8 1,4 1,6 e
18 27,5 7,4 -0,4 -0,4 e
19 28,94 -0,1 e
21 30,9 0,4 e
24 32,9 5 1,5 0,9 e
25 29,8 4,5 0,3 0,2 e
31 28,6 2,86 -0,4 -0,1 e
36 25,8 -0,9 e
41 21,9 5,46 -2,6 -1,9 e
46 22,2 -1,9 e
48 31,1 8,4 0,5 0,5 e
49 33,6 1,0 e
50 29,6 4,1 0,2 0,1 e
52 31,8 5,87 0,9 0,6 e
53 27,3 5,46 -0,7 -0,5 e
56 30,3 0,3 e
59 28,2 -0,3 e
61 30,8 9,24 0,4 0,4 e
63 32,4425 6,49 1,0 0,8 e
65 29,5 43,2 0,0 0,1 e
68 35,4 1,5 e
75 29,9 8,96 0,2 0,2 e
79 27,6 -0,4 e
83 42,4 5,51 4,7 3,1 u
86 35,3 11 1,1 1,4 e
91 27,1 7,84 -0,5 -0,5 e
95 34,2 11 0,9 1,2 e
98 18,6 4,5 -4,5 -2,8 f
101 29,6 5,9 0,2 0,1 e
102 22,3 7 -1,9 -1,8 e
103 27,284 1,08 -2,4 -0,5 e
108 28 -0,3 e
115 25,71 10,3 -0,7 -0,9 e
122 31,1 10,9 0,4 0,5 e
123 30,5 14,8 0,2 0,3 e
124 27,444 6,18 -0,5 -0,5 e
128 30 6,3 0,3 0,2 e
136 22,579 2,3 -5,1 -1,8 e
138 28,725 6,89 -0,1 -0,1 e
141 29,2 7,3 0,0 0,0 e
145 28,4 16,8 -0,1 -0,2 e
154 27,2 12 -0,3 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 2
29,14
37,72
21,65

± 1,13

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
201 28,5 6,8 -0,2 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 2
Vorgabewert [µg/l]* 29,14 ± 1,13
Tol.-grenze oben [µg/l] 37,72
Tol.-grenze unten [µg/l] 21,65
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 63,5 0,5 e
8 60,5 9,1 0,3 0,2 e
11 55,1 -0,6 e
13 39,8 -2,7 f
15 54,87 37,9 -0,2 -0,6 e
17 56,45 15,8 -0,4 -0,4 e
23 59,682 6 0,1 0,1 e
26 59,2 26,6 0,0 0,0 e
30 64,1 19,2 0,5 0,6 e
33 62,7 0,4 e
40 62,9 12,1 0,6 0,4 e
44 68,37 24,6 0,7 1,1 e
47 60,8 11,6 0,3 0,2 e
55 64,668 20,4 0,5 0,7 e
60 59,7 20,9 0,0 0,1 e
64 64,97 18,8 0,6 0,7 e
66 50,2 13,5 -1,3 -1,2 e
69 62,8 0,4 e
73 61,6 11,1 0,4 0,3 e
82 66,3 19,9 0,7 0,8 e
84 49,3 11,8 -1,6 -1,4 e
88 59,4 16 0,0 0,0 e
89 61 15,1 0,2 0,2 e
90 99,2 25 3,2 4,8 u
92 57,9 22 -0,1 -0,2 e
93 39 -2,8 f
106 62,1 0,3 e
109 59,8 15 0,1 0,1 e
111 52,8 5,8 -2,0 -0,9 e
112 48,65 -1,5 e
113 55,6 6,89 -1,0 -0,5 e
118 67,5 3,4 3,8 1,0 e
125 69,5 13,9 1,4 1,2 e
126 62,1 9,31 0,6 0,3 e
127 66,5 0,2 5,4 0,9 e
131 52,5 -0,9 e
132 29,9 10,5 -5,4 -4,0 u
133 68,26 1,1 e
134 64,3 26 0,4 0,6 e
139 65,6 17,8 0,7 0,8 e
140 57,2 10,6 -0,4 -0,3 e
143 61,8 6,8 0,7 0,3 e
144 53,6 8,74 -1,2 -0,8 e
146 72,5 22 1,2 1,6 e
147 51,38 11 -1,4 -1,1 e
148 47,3 16,1 -1,5 -1,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 3
59,26
75,84
44,69

± 2,66

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
152 64,8 9 1,2 0,7 e
153 55,4 11,4 -0,7 -0,5 e
202 47,3 0,2 -9,0 -1,6 e
203 61 14 0,2 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 3
Vorgabewert [µg/l]* 59,26 ± 2,66
Tol.-grenze oben [µg/l] 75,84
Tol.-grenze unten [µg/l] 44,69
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 88,9 0,7 e
3 76,7 26,4 -0,3 -0,5 e
4 72,5 27,5 -0,6 -0,9 e
5 82,6 17,3 0,2 0,1 e
10 77,29 -0,4 e
13 52,5 -2,9 f
17 78,55 18,1 -0,3 -0,3 e
18 77 20,8 -0,4 -0,4 e
19 75,53 -0,6 e
25 84,1 12,6 0,4 0,3 e
29 75,5 4,92 -1,8 -0,6 e
33 83,6 0,2 e
36 79,7 -0,2 e
37 94,3 1,2 e
44 90,81 32,7 0,6 0,9 e
46 60 -2,2 f
48 82,8 22 0,1 0,1 e
50 82,1 11,5 0,2 0,1 e
59 75,33 -0,6 e
63 88,42 17,7 0,8 0,7 e
69 85,3 0,4 e
71 96,6 1,4 e
75 76,6 23 -0,4 -0,5 e
76 83,9 0,2 e
80 88,9 0,7 e
87 83,7 37,7 0,1 0,2 e
91 82,4 23,9 0,1 0,1 e
93 56,5 -2,5 f
95 98,4 32 1,1 1,5 e
99 68,9 30,2 -0,8 -1,3 e
101 77,8 15,6 -0,4 -0,3 e
103 75,511 0,63 -3,0 -0,6 e
111 86,2 9,5 1,0 0,5 e
112 65,7 -1,6 e
113 76,3 9,46 -1,0 -0,5 e
118 94,6 4,7 4,5 1,2 e
119 79 -0,2 e
121 102 9 4,3 1,9 e
124 71,186 16 -1,2 -1,0 e
131 69,6 -1,2 e
133 96,01 1,3 e
135 120 3,5 u
136 78,262 8 -0,7 -0,3 e
145 79,6 47,1 -0,1 -0,2 e
154 79,8 14,4 -0,2 -0,1 e
203 94 21,6 1,2 1,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 4
81,19
103,4
61,62

± 3,76
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 107 12 0,1 0,0 e
8 110 17 0,4 0,2 e
9 107 26,7 0,0 0,0 e
12 138 2,2 f
14 125,583 1,3 e
20 103 11,8 -0,5 -0,3 e
21 116 0,7 e
23 107,421 10,7 0,2 0,1 e
24 109 18 0,3 0,2 e
27 113 30 0,4 0,5 e
31 101 10,1 -1,0 -0,4 e
32 71,2 21,4 -3,2 -2,8 f
34 93,2 -1,1 e
35 99,6 32,7 -0,4 -0,5 e
39 110,6 0,3 e
40 114 21,9 0,7 0,5 e
42 103 -0,3 e
51 84,2 39,5 -1,1 -1,8 e
52 106 19,6 0,0 0,0 e
53 94 18,8 -1,3 -1,0 e
56 106 0,0 e
61 107 32,1 0,0 0,0 e
62 98,496 19,7 -0,8 -0,6 e
68 122 1,1 e
70 96,6 -0,8 e
77 99,8 22 -0,6 -0,5 e
79 97 -0,8 e
83 140 18,3 3,5 2,3 f
84 88,9 21,3 -1,6 -1,4 e
86 122 37,8 0,8 1,1 e
88 120 32 0,8 0,9 e
96 109 0,2 e
98 70 17 -4,1 -2,9 f
100 110 11 0,6 0,2 e
104 108 27,2 0,1 0,1 e
120 126 1,4 e
127 110 0,2 1,5 0,2 e
132 50,2 17,6 -6,2 -4,5 u
138 103,47 24,8 -0,2 -0,2 e
140 106 19,6 0,0 0,0 e
141 96,8 24,2 -0,8 -0,8 e
146 114 35 0,4 0,5 e
148 108 36,7 0,1 0,1 e
149 122 18 1,7 1,1 e
152 117 12 1,6 0,7 e
153 94,7 19,5 -1,2 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 5
106,5
135,1
81,25

± 4,7

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 97 44 -0,4 -0,8 e
201 95,2 22,8 -1,0 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 5
Vorgabewert [µg/l]* 106,5 ± 4,7
Tol.-grenze oben [µg/l] 135,1
Tol.-grenze unten [µg/l] 81,25
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 135,563 0,7 e
7 89,3 42 -1,7 -2,4 f
11 120 -0,3 e
15 121,1 83,6 -0,1 -0,2 e
16 157 43 1,5 2,0 e
22 117 -0,5 e
26 127 57,2 0,1 0,2 e
30 147 44,2 1,0 1,4 e
38 141 18 1,8 1,0 e
41 91,4 22,8 -2,8 -2,3 f
43 159 2,1 f
47 137 26,2 0,9 0,8 e
49 140 0,9 e
55 131,605 41,4 0,3 0,4 e
58 83,27 33 -2,5 -2,8 f
60 131 45,9 0,3 0,4 e
64 140,94 40,9 0,8 1,0 e
65 118 43,2 -0,3 -0,4 e
66 112 30,1 -0,8 -0,8 e
67 123,8 5 -0,1 0,0 e
72 125 12,2 0,1 0,0 e
73 132 23,8 0,6 0,5 e
74 200 111 1,4 4,6 u
82 127 38 0,1 0,2 e
89 127 31,4 0,2 0,2 e
90 212 45 3,9 5,3 u
92 120 45,5 -0,2 -0,3 e
97 82 -2,9 f
102 97,2 28 -1,9 -1,9 e
106 130,6 0,4 e
107 120 -0,3 e
108 117 -0,5 e
109 130 32 0,3 0,3 e
110 116 -0,6 e
114 94,7 -2,0 e
115 102,32 40,9 -1,1 -1,5 e
117 127 19 0,3 0,2 e
122 133 46 0,4 0,5 e
123 118 17,5 -0,7 -0,4 e
125 140 27,9 1,1 0,9 e
126 125 18,8 0,1 0,0 e
128 128 26,8 0,3 0,2 e
129 123,008 -0,1 e
130 148 52 0,9 1,4 e
134 149 60 0,8 1,5 e
137 121 35,1 -0,2 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 6
124,4
157,4
95,18

± 5,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
139 133 36,2 0,5 0,5 e
143 125 13,8 0,1 0,0 e
144 115 18,7 -1,0 -0,6 e
147 126,8 27,1 0,2 0,1 e
151 214,286 5,4 u
202 95,5 2,1 -9,2 -2,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 6
Vorgabewert [µg/l]* 124,4 ± 5,9
Tol.-grenze oben [µg/l] 157,4
Tol.-grenze unten [µg/l] 95,18
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
2 67 72 14
3

12
3 38 14
4

12
6

11
7 41 73 47 12
8

14
7

12
5

10
2 66 89 10
9 58 13
7

13
9 82 64 11
5 55 7 16 65 30 90 92 60 12
2

13
0 26 13
4 15 74

E
rw

.M
es

su
ns

ic
he

rh
ei

t i
n 

µg
/l

Laborkennziffer

Trichlorethen - 6

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

20
2 41 58 10
2 7

11
5

14
4 66 12
3 65 92 13
7 67 15 12
6

14
3 26 72 82 89 14
7

11
7

12
8 60 55 10
9

12
2

13
9 73 64 13
4

13
0 47 30 12
5 74 16 38 90

�]-
S

co
re

Laborkennziffer

Trichlorethen - 6



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 154,634 0,9 e
2 155,8 1,0 e
3 134 46,1 -0,2 -0,3 e
4 127 48,1 -0,5 -0,7 e
13 86,7 -3,2 u
16 171 46,8 1,4 1,8 e
20 139 15,9 0,1 0,0 e
25 133 20 -0,5 -0,3 e
27 141 40 0,1 0,1 e
30 171 51,3 1,3 1,8 e
31 132 13,2 -0,9 -0,4 e
32 113 34 -1,5 -1,6 e
33 137 -0,1 e
35 114,1 37,5 -1,3 -1,5 e
44 155,73 56,1 0,6 0,9 e
48 140 38 0,1 0,1 e
49 151 0,7 e
52 142 26,3 0,3 0,2 e
53 118 23,6 -1,7 -1,3 e
56 140 0,1 e
59 116 -1,4 e
65 128 43,2 -0,5 -0,6 e
71 166 1,5 e
72 120 11,1 -2,9 -1,1 e
73 146 26,3 0,6 0,4 e
75 136 40,9 -0,1 -0,2 e
76 139,5 0,1 e
80 139 0,0 e
88 164 44 1,2 1,4 e
98 84,1 20 -5,2 -3,4 u
99 111 48,7 -1,1 -1,7 e
100 153 10 2,5 0,8 e
106 146,8 0,5 e
108 137 -0,1 e
109 153 38 0,8 0,8 e
110 130 -0,5 e
118 164,7 8,2 5,1 1,4 e
124 120,492 27,1 -1,3 -1,1 e
126 147 22,1 0,7 0,5 e
133 151,1 0,7 e
135 167 1,6 e
136 143,48 14 0,7 0,3 e
137 129 37,4 -0,5 -0,6 e
138 133,38 32 -0,3 -0,3 e
141 133 33 -0,3 -0,3 e
148 133 45,2 -0,2 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 7
138,4
174,9
106,1

± 6,3

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
151 152,768 0,8 e
153 128 26,5 -0,8 -0,6 e
154 128 58 -0,4 -0,6 e
201 125 30,1 -0,9 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 7
Vorgabewert [µg/l]* 138,4 ± 6,3
Tol.-grenze oben [µg/l] 174,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 106,1
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 165 19 0,2 0,1 e
7 133 62,5 -0,9 -1,6 e
9 168 42 0,2 0,2 e
11 157 -0,3 e
19 142,9 -1,1 e
22 173 0,5 e
23 167,579 16,8 0,5 0,2 e
24 163 27 0,0 0,0 e
26 162 72,9 0,0 0,0 e
34 176 0,6 e
38 173 22 0,9 0,5 e
40 174 33,4 0,7 0,5 e
41 125 31,1 -2,4 -2,0 e
42 158,2 -0,2 e
47 177 33,8 0,8 0,7 e
55 177,29 55,6 0,5 0,7 e
58 109,09 44 -2,4 -2,9 f
60 171 59,8 0,3 0,4 e
61 167 50,1 0,2 0,2 e
62 157,73 31,6 -0,3 -0,3 e
63 179,35 35,9 0,9 0,8 e
64 159,01 46,1 -0,2 -0,2 e
66 143 38,2 -1,0 -1,1 e
68 178 0,7 e
83 221 28,7 3,9 2,7 f
84 142 34 -1,2 -1,1 e
86 186 57,6 0,8 1,1 e
89 165 40,7 0,1 0,1 e
90 240 48 3,2 3,6 u
91 150 43,5 -0,6 -0,7 e
93 109 -2,9 f
95 188 62 0,8 1,2 e
96 167 0,2 e
103 148,132 4,15 -3,5 -0,8 e
104 165 41,6 0,1 0,1 e
111 170 18,7 0,7 0,3 e
112 139,5 -1,2 e
113 154 19 -0,9 -0,5 e
114 124 -2,1 f
115 136,36 54,5 -1,0 -1,4 e
119 150,14 -0,7 e
122 170 59,6 0,2 0,3 e
125 198 39,6 1,7 1,7 e
129 162,383 0,0 e
131 191 1,3 e
140 166 30,8 0,2 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 8
162,8
205,2
125,2

± 7,2

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 161 95,1 0,0 -0,1 e
146 194 58 1,1 1,5 e
152 182 17 2,1 0,9 e
202 137,2 7,5 -4,9 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Trichlorethen - 8
Vorgabewert [µg/l]* 162,8 ± 7,2
Tol.-grenze oben [µg/l] 205,2
Tol.-grenze unten [µg/l] 125,2
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 187 39,1 -0,6 -0,5 e
8 209 31 0,7 0,4 e
10 186,39 -0,5 e
12 266 2,6 f
14 199,943 0,1 e
15 187,49 129 -0,2 -0,5 e
17 182,8 42 -0,7 -0,7 e
18 180 48,7 -0,7 -0,8 e
21 205 0,3 e
29 151 4,92 -9,8 -2,1 f
36 194 -0,2 e
37 223 1,0 e
39 210,9 0,5 e
43 247 1,9 e
46 173 -1,1 e
50 202 28 0,2 0,1 e
51 156 73,3 -1,2 -1,9 e
67 197,8 10 -0,1 0,0 e
69 202 0,1 e
70 178 -0,9 e
74 20,2 11,2 -25,5 -7,9 u
77 182 40 -0,8 -0,7 e
79 183 -0,7 e
82 209 63 0,3 0,4 e
87 198 89,1 0,0 0,0 e
92 193 73,2 -0,1 -0,2 e
97 126,38 -3,2 u
101 191 38,2 -0,4 -0,3 e
102 176 51 -0,9 -1,0 e
107 190 -0,4 e
117 203 30 0,3 0,2 e
120 233 1,4 e
121 256 21 5,1 2,3 f
123 207 32,9 0,5 0,3 e
127 207 0,2 2,0 0,3 e
128 201 42,2 0,1 0,1 e
130 229 80 0,8 1,2 e
132 104 37 -5,0 -4,2 u
134 224 90 0,6 1,0 e
139 215 58,5 0,6 0,6 e
143 191 21 -0,7 -0,3 e
144 180 29,4 -1,2 -0,8 e
147 198,3 42,3 0,0 0,0 e
149 226 34 1,6 1,1 e
154 190 34 -0,5 -0,4 e
203 202 46,4 0,1 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Trichlorethen - 9
198,5
249,6
153,3

± 8,4



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 20,832 0,3 e
4 20,5 7,79 0,2 0,2 e
6 20,2 2 0,3 0,1 e
7 20 7,8 0,0 0,0 e
10 17,96 -0,7 e
12 23,8 1,2 e
20 18,2 1,5 -1,8 -0,6 e
22 21,3 0,4 e
27 21,3 6 0,5 0,4 e
29 14,5 5,11 -2,1 -2,0 e
32 16,2 5,7 -1,3 -1,3 e
34 19,1 -0,3 e
35 19,6 3,86 -0,1 -0,1 e
37 22,7 0,9 e
38 19,2 2,6 -0,5 -0,3 e
39 19,8 0,0 e
42 20,7 0,3 e
43 23,7 1,2 e
51 18,6 4,2 -0,6 -0,5 e
58 21,87 8,8 0,4 0,6 e
62 18,633 2,8 -0,8 -0,5 e
67 19,4 1 -0,7 -0,2 e
70 15,9 -1,4 e
71 19 -0,3 e
72 14,1 2,32 -4,5 -2,1 f
74 115 48 4,0 29,7 u
76 19,6 -0,1 e
77 16,8 3,7 -1,6 -1,1 e
80 20,7 0,3 e
87 21,3 9,59 0,3 0,4 e
96 18,7 -0,4 e
97 20,5 0,2 e
99 16,7 7,5 -0,8 -1,2 e
100 19,3 2,1 -0,5 -0,2 e
104 19,6 6,48 -0,1 -0,1 e
107 19,9 0,0 e
110 23,5 1,1 e
114 14,2 -2,1 f
117 17,8 2,7 -1,4 -0,8 e
119 19,66 -0,1 e
120 24,5 1,4 e
121 22,8 2 2,6 0,9 e
129 22,095 0,7 e
130 21,7 6,5 0,5 0,6 e
135 34,3 4,5 u
137 22,4 7,39 0,7 0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 1
19,89
26,3

14,37

± 1,06

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 26,2 5 2,5 2,0 e
151 90,491 22,0 u
154 18,5 3,3 -0,8 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 1
Vorgabewert [µg/l]* 19,89 ± 1,06
Tol.-grenze oben [µg/l] 26,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 14,37
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 38,6 0,9 e
8 33,5 5 -0,1 -0,1 e
11 31,4 -0,5 e
13 23,1 -2,4 f
15 31,02 8,78 -0,6 -0,6 e
17 35,35 7,8 0,4 0,3 e
23 35,161 3,5 0,7 0,3 e
26 32,3 14,5 -0,2 -0,3 e
30 39,6 11,9 1,0 1,1 e
33 34,8 0,2 e
40 34,2 10,6 0,1 0,1 e
44 38,31 13,6 0,7 0,9 e
47 31,6 5,21 -0,8 -0,5 e
55 31,062 7,8 -0,7 -0,6 e
60 33,8 11,8 0,0 0,0 e
64 33,46 9,7 -0,1 -0,1 e
66 29,2 6,52 -1,4 -1,0 e
69 34,4 0,1 e
73 34,3 6,86 0,2 0,1 e
82 37 11,1 0,6 0,6 e
84 30,2 8,4 -0,8 -0,8 e
88 35,5 7,9 0,4 0,3 e
89 36,5 8,14 0,7 0,5 e
90 58 15 3,2 4,7 u
92 37,7 8,66 0,9 0,8 e
93 22,6 -2,5 f
106 36,6 0,6 e
109 36,1 8,9 0,5 0,5 e
111 31,2 3,7 -1,3 -0,6 e
112 21,5 -2,8 f
113 31,7 4,44 -0,9 -0,5 e
118 34,3 1,7 0,4 0,1 e
125 43,4 8,67 2,2 1,9 e
126 35 5,25 0,4 0,2 e
127 36,2 0,2 2,9 0,5 e
131 34,6 0,2 e
132 26,5 9,3 -1,5 -1,6 e
133 38,13 0,9 e
134 35,9 14 0,3 0,4 e
139 37,2 9,48 0,7 0,7 e
140 51,5 15,2 2,3 3,5 u
143 30,9 3,4 -1,5 -0,6 e
144 29,5 5,64 -1,4 -1,0 e
146 43,2 13 1,4 1,8 e
147 28,93 6,73 -1,4 -1,1 e
148 27,3 13,9 -0,9 -1,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 2
33,77
44,01
24,86

± 1,69

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
152 35,2 6 0,5 0,3 e
153 31,9 7,07 -0,5 -0,4 e
202 29,5 1,4 -3,9 -1,0 e
203 39,6 9,11 1,3 1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 2
Vorgabewert [µg/l]* 33,77 ± 1,69
Tol.-grenze oben [µg/l] 44,01
Tol.-grenze unten [µg/l] 24,86
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 51,6 22,9 -0,7 -1,0 e
5 56,5 12,3 -0,4 -0,4 e
9 64,7 16,2 0,7 0,6 e
14 67,54 1,0 e
16 61,1 15,5 0,2 0,2 e
18 64,5 18 0,6 0,6 e
19 53,08 -0,8 e
21 59,6 0,0 e
24 67,1 15 1,0 0,9 e
25 57,1 8,6 -0,5 -0,3 e
31 56,2 2,81 -1,7 -0,4 e
36 53,4 20 -0,6 -0,8 e
41 55,6 13,9 -0,5 -0,5 e
46 41,8 -2,4 f
48 66,7 24 0,6 0,9 e
49 70,1 1,3 e
50 60,7 8,5 0,3 0,2 e
52 63,7 11,5 0,7 0,5 e
53 55,6 11,1 -0,7 -0,5 e
56 59,6 0,0 e
59 52 -1,0 e
61 58,5 17,6 -0,1 -0,1 e
63 62,04 15,5 0,3 0,3 e
65 56,3 43,2 -0,1 -0,4 e
68 65,2 0,7 e
75 56,6 17 -0,3 -0,4 e
79 54,9 -0,6 e
83 91,9 12 5,3 3,9 u
86 67,1 13,4 1,1 0,9 e
91 82,5 24,7 1,9 2,7 f
95 70,1 35 0,6 1,3 e
98 52,9 11 -1,1 -0,9 e
101 56,4 11,3 -0,5 -0,4 e
102 56,3 15 -0,4 -0,4 e
103 49,274 3,46 -4,7 -1,4 e
108 55,7 -0,5 e
115 49,75 19,4 -1,0 -1,3 e
122 63,4 22,2 0,4 0,5 e
123 62,8 9,98 0,7 0,4 e
124 55,578 12,5 -0,6 -0,5 e
128 60,5 10,3 0,2 0,1 e
136 53,153 5 -2,2 -0,8 e
138 56,445 9,03 -0,6 -0,4 e
141 59,6 13,1 0,0 0,0 e
142 70,4 1,3 e
145 64,4 38,1 0,3 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 3
59,32
76,22
44,51

± 2,52

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 64,7 29 0,4 0,6 e
201 54,4 13,1 -0,7 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 3
Vorgabewert [µg/l]* 59,32 ± 2,52
Tol.-grenze oben [µg/l] 76,22
Tol.-grenze unten [µg/l] 44,51
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 99,9 1,3 e
3 68,7 30,4 -1,0 -1,6 e
4 102 38,8 0,9 1,5 e
5 82,2 17,8 -0,3 -0,3 e
10 75,76 -0,9 e
13 55,4 -2,9 f
17 84,65 18,6 0,0 0,0 e
18 91,8 25,6 0,5 0,6 e
19 78,06 -0,7 e
25 84,3 12,7 -0,1 0,0 e
29 76,6 5,11 -2,3 -0,8 e
33 81 -0,4 e
36 80 24 -0,4 -0,5 e
37 95,2 0,9 e
44 93,77 33,2 0,5 0,8 e
46 58,8 -2,5 f
48 93,6 34 0,5 0,8 e
50 87,3 12,2 0,4 0,2 e
59 79,5 -0,5 e
63 85,81 21,5 0,1 0,1 e
69 95,4 0,9 e
71 99,5 1,3 e
75 77,3 23,2 -0,6 -0,7 e
76 80,5 -0,4 e
80 91,1 0,5 e
87 86,3 38,8 0,1 0,1 e
91 110 32,9 1,5 2,2 f
93 59,7 -2,5 f
95 98,1 49 0,5 1,1 e
99 66,9 30 -1,2 -1,8 e
101 75,6 15,1 -1,2 -0,9 e
103 65,941 3,45 -6,2 -1,8 e
111 93,5 11,2 1,4 0,7 e
112 55,3 -2,9 f
113 77,2 10,8 -1,3 -0,7 e
118 87,7 4,4 0,9 0,2 e
119 81,25 -0,3 e
121 97,3 9 2,4 1,1 e
124 74,182 16,6 -1,2 -1,0 e
131 82,4 -0,2 e
133 94,82 0,9 e
135 123 3,3 u
136 84,534 8 -0,1 0,0 e
142 102 1,5 e
145 84,8 50,1 0,0 0,0 e
154 83,6 15 -0,2 -0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 4
84,8
108

64,36

± 5,01

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
203 98 22,5 1,1 1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 4
Vorgabewert [µg/l]* 84,8 ± 5,01
Tol.-grenze oben [µg/l] 108
Tol.-grenze unten [µg/l] 64,36
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 106 12 0,2 0,1 e
8 108 16 0,4 0,2 e
9 113 28,2 0,6 0,6 e
12 138 2,4 f
14 126,349 1,5 e
20 101 8,6 -0,7 -0,3 e
21 116 0,8 e
23 108,563 10,9 0,7 0,3 e
24 111 24 0,5 0,5 e
27 115 35 0,6 0,7 e
31 100 5,01 -1,3 -0,4 e
32 81,3 28,9 -1,6 -1,9 e
34 78,7 -2,1 f
35 97,1 19,1 -0,8 -0,6 e
39 107,9 0,2 e
40 109 33,8 0,3 0,3 e
42 110,7 0,4 e
51 96,5 21,7 -0,7 -0,7 e
52 110 19,9 0,5 0,4 e
53 76,3 15,3 -3,5 -2,3 f
56 106 0,1 e
61 101 30,3 -0,2 -0,3 e
62 99,774 15 -0,6 -0,4 e
68 117 0,9 e
70 90,5 -1,1 e
77 92 20,2 -1,2 -1,0 e
79 92 -1,0 e
83 151 19,6 4,6 3,3 u
84 83,6 23,3 -1,8 -1,7 e
86 114 22,9 0,8 0,7 e
88 115 26 0,8 0,7 e
96 105 0,0 e
98 98,5 20 -0,6 -0,5 e
100 95,9 11 -1,4 -0,7 e
104 106 35 0,1 0,1 e
120 128 1,7 e
127 104 0,2 -0,3 -0,1 e
132 94,7 33,1 -0,6 -0,8 e
138 100,75 16,1 -0,5 -0,3 e
140 165 48,8 2,5 4,3 u
141 102 22 -0,2 -0,2 e
146 118 36 0,7 1,0 e
148 100 51 -0,2 -0,4 e
149 118 18 1,4 1,0 e
152 111 12 1,0 0,5 e
153 78,3 17,4 -2,9 -2,1 f

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 5
104,7
132,7
79,94

± 5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 115 52 0,4 0,7 e
201 94,5 22,7 -0,9 -0,8 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 5
Vorgabewert [µg/l]* 104,7 ± 5
Tol.-grenze oben [µg/l] 132,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 79,94
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 128,527 0,4 e
7 111 43,3 -0,5 -0,8 e
11 117 -0,3 e
15 117,58 33,3 -0,3 -0,3 e
16 123 31,1 0,1 0,1 e
22 114 -0,5 e
26 125 56,3 0,1 0,2 e
30 139 41,7 0,8 1,1 e
38 136 19 1,5 0,9 e
41 115 28,8 -0,5 -0,5 e
43 144 1,4 e
47 121 20 -0,1 -0,1 e
49 143 1,3 e
55 104,782 26,6 -1,3 -1,2 e
58 127,48 52 0,2 0,4 e
60 126 44 0,2 0,3 e
64 128,29 41,1 0,3 0,4 e
65 108 43,2 -0,6 -1,0 e
66 112 24,9 -0,8 -0,7 e
67 119,1 4 -0,9 -0,2 e
72 106 9,74 -2,9 -1,1 e
73 125 25 0,3 0,2 e
74 162 68 1,2 2,5 f
82 127 38 0,3 0,3 e
89 122 27,3 0,0 0,0 e
90 212 50 3,6 5,6 u
92 130 30 0,5 0,5 e
97 125,7 0,2 e
102 111 29 -0,7 -0,8 e
106 126,8 0,3 e
107 120 -0,1 e
108 114 -0,5 e
109 135 33 0,8 0,8 e
110 122 0,0 e
114 87,4 -2,4 f
115 98,73 38,5 -1,2 -1,6 e
117 114 17 -0,9 -0,5 e
122 126 44,1 0,2 0,3 e
123 118 19,1 -0,4 -0,3 e
125 143 28,6 1,5 1,3 e
126 123 18,5 0,1 0,1 e
128 125 21,6 0,3 0,2 e
129 128,787 0,4 e
130 128 38 0,3 0,4 e
134 141 56 0,7 1,2 e
137 115 38 -0,4 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 6
121,8
153,8
93,44

± 4,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
139 121 30,9 -0,1 -0,1 e
143 109 11,9 -2,0 -0,9 e
144 113 21,5 -0,8 -0,6 e
147 118,7 27,6 -0,2 -0,2 e
151 841,291 44,9 u
202 103,3 4,2 -6,0 -1,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 6
Vorgabewert [µg/l]* 121,8 ± 4,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 153,8
Tol.-grenze unten [µg/l] 93,44



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 138 16 0,1 0,0 e
7 140 54,6 0,1 0,2 e
9 146 36,6 0,5 0,5 e
11 132 -0,3 e
19 139,3 0,1 e
22 144 0,4 e
23 144,979 14,5 1,0 0,4 e
24 142 31 0,3 0,3 e
26 137 61,7 0,0 0,0 e
34 126 -0,7 e
38 143 20 0,6 0,3 e
40 142 44 0,2 0,3 e
41 134 33,6 -0,2 -0,2 e
42 148,9 0,7 e
47 138 22,8 0,1 0,0 e
55 125,704 55,6 -0,4 -0,7 e
58 146,26 58 0,3 0,5 e
60 143 49,9 0,2 0,3 e
61 134 40,2 -0,2 -0,2 e
62 129,81 19,5 -0,7 -0,5 e
63 137,5 34,4 0,0 0,0 e
64 131,55 42,1 -0,3 -0,4 e
66 123 27,5 -1,0 -0,9 e
68 145 0,4 e
83 203 26,4 4,9 3,7 u
84 110 30,7 -1,7 -1,7 e
86 148 29,5 0,7 0,6 e
89 137 30,7 0,0 0,0 e
90 206 50 2,7 3,9 u
91 159 47,6 0,9 1,2 e
93 92,6 -2,8 f
95 157 78 0,5 1,1 e
96 134 -0,2 e
103 110,598 0,59 -10,1 -1,7 e
104 136 45,1 0,0 -0,1 e
111 149 17,9 1,3 0,7 e
112 90,6 -2,9 f
113 128 17,9 -1,0 -0,6 e
114 102 -2,2 f
115 115 44,9 -1,0 -1,4 e
119 128,03 -0,6 e
122 142 49,8 0,2 0,3 e
125 153 30,5 1,0 0,9 e
129 145,455 0,5 e
131 142 0,3 e
140 216 64 2,5 4,4 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 7
137,1
172,7
105,6

± 5,2

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
142 169 1,8 e
145 134 79 -0,1 -0,2 e
146 162 50 1,0 1,4 e
152 145 16 0,9 0,4 e
202 122,6 6,9 -3,4 -0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 7
Vorgabewert [µg/l]* 137,1 ± 5,2
Tol.-grenze oben [µg/l] 172,7
Tol.-grenze unten [µg/l] 105,6
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 159 34,5 -1,0 -0,9 e
8 179 27 0,2 0,1 e
10 156,94 -1,0 e
12 231 2,5 f
14 202,683 1,2 e
15 164,45 46,5 -0,5 -0,6 e
17 161,15 35,5 -0,8 -0,7 e
18 189 52,7 0,5 0,6 e
21 182 0,3 e
29 125 5,11 -11,5 -2,6 f
36 164 49,1 -0,5 -0,6 e
37 201 1,1 e
39 174,6 -0,1 e
43 201 1,1 e
46 148 -1,4 e
50 181 25 0,4 0,2 e
51 152 34,2 -1,4 -1,2 e
67 175,8 8 0,0 0,0 e
69 176 0,0 e
70 148 -1,4 e
74 20,8 8,8 -27,2 -7,9 u
77 165 36,3 -0,6 -0,5 e
79 153 -1,2 e
82 193 58 0,6 0,8 e
87 179 80,6 0,1 0,1 e
92 186 42,8 0,5 0,5 e
97 176,44 0,0 e
101 159 31,6 -1,0 -0,9 e
102 182 47 0,3 0,3 e
107 173 -0,1 e
117 166 25 -0,8 -0,5 e
120 203 1,2 e
121 211 18 3,6 1,6 e
123 187 29,8 0,7 0,5 e
127 180 0,2 1,1 0,2 e
128 186 31,6 0,6 0,5 e
130 194 58 0,6 0,8 e
132 168 59 -0,3 -0,4 e
134 193 77 0,4 0,8 e
139 174 44,3 -0,1 -0,1 e
143 151 16,6 -2,7 -1,3 e
144 160 30,6 -1,0 -0,8 e
147 168,2 39,1 -0,4 -0,4 e
149 190 29 0,9 0,6 e
154 168 30 -0,5 -0,4 e
203 186 42,8 0,5 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 8
175,8
220,3
136,4

± 7,2



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 216,423 0,7 e
2 243 1,8 e
3 182 80,6 -0,4 -0,8 e
4 247 93,8 1,0 1,9 e
13 136 -2,9 f
16 202 51 0,1 0,1 e
20 199 16,9 0,0 0,0 e
25 189 28 -0,7 -0,5 e
27 202 60 0,1 0,1 e
30 226 67,8 0,8 1,1 e
31 190 9,51 -1,3 -0,4 e
32 176 62 -0,7 -1,0 e
33 195 -0,2 e
35 160,5 31,6 -2,3 -1,7 e
44 215,85 76,4 0,4 0,7 e
48 221 79 0,6 0,9 e
49 228 1,2 e
52 202 36,4 0,2 0,1 e
53 157 31,4 -2,6 -1,9 e
56 200 0,0 e
59 191 -0,4 e
65 170 43,2 -1,3 -1,3 e
71 239 1,6 e
72 147 15,1 -5,8 -2,4 f
73 202 40,4 0,1 0,1 e
75 173 52 -1,0 -1,2 e
76 186,8 -0,6 e
80 195 -0,2 e
88 220 49 0,8 0,8 e
98 190 38 -0,5 -0,4 e
99 154 69 -1,3 -2,0 e
100 220 15 2,4 0,8 e
106 216,4 0,7 e
108 197 -0,1 e
109 228 56 1,0 1,2 e
110 201 0,1 e
118 217,4 10,8 2,6 0,7 e
124 179,966 40,3 -0,9 -0,9 e
126 198 29,7 -0,1 0,0 e
133 210,4 0,5 e
135 236 1,5 e
136 219,18 22 1,7 0,8 e
137 186 61,4 -0,4 -0,6 e
138 189,68 30,4 -0,6 -0,4 e
141 200 44 0,0 0,0 e
148 199 101 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Tetrachlorethen - 9
199

248,5
154,8

± 9,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
151 1029,824 33,5 u
153 167 37 -1,7 -1,4 e
154 215 97 0,3 0,6 e
201 184 44 -0,7 -0,7 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Tetrachlorethen - 9
Vorgabewert [µg/l]* 199 ± 9,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 248,5
Tol.-grenze unten [µg/l] 154,8
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 25,262 0,7 e
4 27,1 10,3 0,9 1,2 e
6 21,7 2 -0,8 -0,3 e
7 14,1 -2,6 f
10 19,94 -0,8 e
12 26,8 1,1 e
20 19,8 2,5 -2,0 -0,9 e
22 26,5 1,0 e
27 24,5 7 0,5 0,5 e
29 17,1 6,11 -1,8 -1,7 e
32 16,3 4,9 -2,5 -1,9 e
34 23,7 0,3 e
35 22,6 5,3 0,0 0,0 e
37 25,2 0,7 e
38 20,9 2,9 -1,1 -0,5 e
39 22,3 -0,1 e
42 22,8 0,0 e
43 26,9 1,1 e
51 20,5 -0,6 e
58 31,06 12 1,4 2,2 f
62 18,434 3,87 -2,0 -1,3 e
67 22,4 1 -0,3 -0,1 e
70 19,9 -0,8 e
71 20,4 -0,7 e
72 19 3,88 -1,8 -1,1 e
74 153 61 4,3 34,1 u
76 21,6 -0,3 e
77 20 4,4 -1,1 -0,8 e
80 22,6 0,0 e
87 22 9,9 -0,1 -0,2 e
96 20,8 -0,6 e
97 22,39 -0,1 e
99 19,7 7,8 -0,7 -0,9 e
100 23 2,8 0,3 0,1 e
104 21,4 6,43 -0,4 -0,4 e
107 20,7 -0,6 e
110 24,8 0,6 e
114 17,1 -1,7 e
117 21,3 3,2 -0,8 -0,4 e
119 21,4 -0,4 e
120 24,9 0,6 e
121 26,6 2 3,3 1,0 e
129 25,76 0,8 e
130 24,2 8,5 0,4 0,4 e
135 30,9 2,2 f
137 23 9,43 0,1 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 1
22,61
30,26
16,06

± 1,32

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 28,1 6 1,8 1,4 e
151 29,814 1,9 e
154 21,7 3,9 -0,4 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 1
Vorgabewert [µg/l]* 22,61 ± 1,32
Tol.-grenze oben [µg/l] 30,26
Tol.-grenze unten [µg/l] 16,06
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 57,3 0,6 e
8 52,6 15,8 0,1 0,1 e
11 49,5 -0,4 e
13 31,9 -2,8 f
17 60,65 13,9 1,2 1,0 e
23 50,439 5 -0,6 -0,2 e
26 50,5 22,7 -0,1 -0,2 e
30 55,2 16,6 0,4 0,4 e
33 54,5 0,3 e
40 54,7 15,3 0,3 0,3 e
44 58,37 17,1 0,7 0,7 e
47 52,7 26,9 0,0 0,1 e
55 49,742 6,3 -0,7 -0,3 e
60 56,5 19,8 0,4 0,5 e
64 58,33 21,6 0,6 0,7 e
66 49,5 6,88 -0,7 -0,4 e
69 41,4 -1,5 e
73 52,7 9,49 0,1 0,1 e
82 55,5 16,7 0,4 0,4 e
84 43,3 8,66 -2,0 -1,2 e
88 53,7 16 0,2 0,2 e
89 55,1 10,4 0,6 0,4 e
90 87,7 22 3,2 4,3 u
92 56,4 16,9 0,5 0,5 e
93 40,7 -1,6 e
106 54,7 0,3 e
109 53,2 13 0,2 0,1 e
111 48,5 2,9 -1,9 -0,5 e
112 46,7 -0,8 e
113 48,6 5,49 -1,2 -0,5 e
118 58,2 2,9 3,2 0,7 e
125 61,9 12,4 1,5 1,2 e
126 54,7 8,21 0,6 0,3 e
127 58,3 0,5 4,9 0,7 e
131 45,7 -0,9 e
132 34,9 12,2 -2,8 -2,4 f
133 59,7 0,9 e
134 56,3 23 0,4 0,5 e
139 56,1 14 0,6 0,5 e
140 79,3 16,8 3,2 3,3 u
143 52,4 6,3 0,1 0,0 e
144 46,7 6,58 -1,5 -0,8 e
146 66 20 1,4 1,7 e
147 44,29 7,56 -2,0 -1,1 e
148 40,6 11 -2,0 -1,6 e
152 55,4 8 0,8 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 2
52,14
68,84
37,73

± 2,45

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
153 46,1 11,4 -1,0 -0,8 e
202 46,6 0,8 -4,3 -0,8 e
203 53,9 12,4 0,3 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 2
Vorgabewert [µg/l]* 52,14 ± 2,45
Tol.-grenze oben [µg/l] 68,84
Tol.-grenze unten [µg/l] 37,73
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 82,2 18,9 -0,7 -0,6 e
5 85,6 32,6 -0,2 -0,3 e
9 95,2 32,7 0,4 0,4 e
14 99,499 0,7 e
16 104 38,2 0,8 1,1 e
18 98,4 24,9 0,7 0,7 e
19 106,8 1,3 e
21 95,1 0,4 e
24 102 19 1,3 0,9 e
25 90 13,5 0,1 0,1 e
31 86,4 13 -0,4 -0,2 e
36 81,4 24,4 -0,6 -0,7 e
41 83 20,8 -0,6 -0,5 e
46 64,3 -2,1 f
48 97,9 34 0,5 0,6 e
49 103 1,0 e
50 89,7 15,2 0,1 0,0 e
52 78,5 14,1 -1,4 -0,9 e
53 73,8 11,1 -2,6 -1,3 e
56 88,1 -0,1 e
59 74,5 -1,2 e
61 77,8 23,3 -1,0 -1,0 e
63 97,495 19,5 0,8 0,6 e
65 80,5 43,2 -0,4 -0,7 e
68 96,9 0,6 e
75 102 30,5 0,8 0,9 e
79 80,5 -0,7 e
83 141 21,2 4,8 3,7 u
86 101 37,3 0,6 0,9 e
91 146 51,1 2,2 4,1 u
95 113 61 0,8 1,7 e
98 76 19 -1,4 -1,1 e
101 82,7 16,5 -0,8 -0,5 e
102 81,9 28 -0,5 -0,6 e
103 76,777 5,77 -3,4 -1,0 e
108 87,5 -0,1 e
115 74,23 26 -1,1 -1,3 e
122 106 37,2 0,9 1,2 e
123 89,5 14,2 0,0 0,0 e
124 78,123 20,2 -1,1 -0,9 e
128 102 15,3 1,6 0,9 e
136 73,272 7 -3,8 -1,3 e
138 78,575 20,4 -1,0 -0,9 e
141 88,8 15,1 -0,1 0,0 e
145 85,3 50,5 -0,2 -0,3 e
154 102 46 0,6 0,9 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 3
89,25
116,9
65,31

± 4,69

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
201 96,7 23,2 0,6 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 3
Vorgabewert [µg/l]* 89,25 ± 4,69
Tol.-grenze oben [µg/l] 116,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 65,31
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 107 12 -0,5 -0,2 e
8 114 34 0,2 0,2 e
9 115 39,4 0,2 0,3 e
12 147 2,2 f
14 130,525 1,2 e
20 103 13,1 -1,0 -0,5 e
21 136 1,5 e
23 106,564 10,7 -0,6 -0,3 e
24 122 23 1,0 0,7 e
27 123 35 0,7 0,8 e
31 109 16,3 -0,1 -0,1 e
32 77,7 23,3 -2,7 -2,2 f
34 104 -0,4 e
35 103,4 24,3 -0,6 -0,5 e
39 111,6 0,1 e
40 116 32,5 0,3 0,3 e
42 117,8 0,4 e
51 105 36,3 -0,3 -0,4 e
52 101 18,2 -1,0 -0,6 e
53 90,4 13,6 -2,7 -1,4 e
56 109 -0,1 e
61 92,9 27,9 -1,2 -1,2 e
62 95,926 20,1 -1,4 -1,0 e
68 124 0,8 e
70 98,2 -0,8 e
77 106 23,3 -0,4 -0,3 e
79 100 -0,7 e
83 159 23,9 4,0 2,9 f
84 89,6 17,9 -2,2 -1,4 e
86 121 44,7 0,5 0,6 e
88 121 36 0,6 0,6 e
96 109 -0,1 e
98 94,5 24 -1,3 -1,1 e
100 110 7,8 -0,1 0,0 e
104 110 33 0,0 0,0 e
120 124 0,8 e
127 120,2 0,5 3,6 0,6 e
132 80,8 28,3 -2,0 -2,0 e
138 98,88 25,7 -0,9 -0,8 e
140 174 37 3,4 3,8 u
141 108 18 -0,2 -0,2 e
146 125 40 0,7 0,9 e
148 92,5 25 -1,4 -1,2 e
149 126 19 1,6 0,9 e
152 117 13 1,0 0,4 e
153 103 25,5 -0,6 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 4
110,3
143,9
81,04

± 5,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 124 56 0,5 0,8 e
201 108 25,9 -0,2 -0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 4
Vorgabewert [µg/l]* 110,3 ± 5,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 143,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 81,04
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 141 0,8 e
3 132 30,4 0,4 0,3 e
4 163 62 1,2 2,0 e
5 125 47,6 0,0 0,0 e
10 111,4 -0,9 e
13 71,1 -3,3 u
17 136,55 31,4 0,7 0,6 e
18 140 35,5 0,8 0,7 e
19 148,7 1,2 e
25 131 20 0,5 0,3 e
29 117 6,11 -1,8 -0,5 e
33 128 0,1 e
36 106 -1,2 e
37 142 0,9 e
44 132,06 38,8 0,3 0,3 e
46 90,8 -2,1 f
48 136 48 0,4 0,5 e
50 126 21 0,0 0,0 e
59 110 -1,0 e
63 139,15 27,8 0,9 0,7 e
69 97,4 -1,7 e
71 145 1,0 e
75 145 43,5 0,9 1,0 e
76 121 -0,3 e
80 121 -0,3 e
87 124 55,8 -0,1 -0,1 e
91 194 67,9 2,0 3,6 u
93 105 -1,3 e
95 162 88 0,8 1,9 e
99 116 46,1 -0,4 -0,6 e
101 115 23 -0,9 -0,6 e
103 109,88 2,81 -4,0 -1,0 e
111 130 7,8 0,8 0,2 e
112 113,5 -0,7 e
113 114 12,9 -1,6 -0,7 e
118 134,7 6,7 1,8 0,5 e
119 112,52 -0,8 e
121 146 12 2,9 1,1 e
124 101,386 26,3 -1,8 -1,5 e
131 102 -1,4 e
133 142,9 0,9 e
135 165 2,1 f
136 111,43 11 -2,2 -0,9 e
145 118 69,7 -0,2 -0,5 e
154 119 21 -0,6 -0,4 e
203 131 30,2 0,3 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 5
125,7
163,8
92,66

± 7,4
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 155,119 0,4 e
7 89,6 -3,0 u
11 136 -0,6 e
16 168 61,8 0,7 0,9 e
22 129 -0,9 e
26 148 66,6 0,0 0,0 e
30 166 49,9 0,8 0,9 e
38 163 22 1,4 0,7 e
41 140 34,9 -0,4 -0,4 e
43 179 1,4 e
47 162 82,7 0,4 0,7 e
49 168 0,9 e
55 129,715 16,3 -2,0 -0,9 e
58 163,82 65 0,5 0,8 e
60 158 55,2 0,4 0,5 e
64 143,34 53 -0,1 -0,2 e
65 125 43,2 -1,0 -1,2 e
66 140 19,5 -0,7 -0,4 e
67 145,2 4 -0,5 -0,1 e
72 145 15,2 -0,3 -0,1 e
73 150 27 0,2 0,1 e
74 200 80 1,3 2,4 f
82 155 47 0,3 0,4 e
89 143 27,1 -0,3 -0,2 e
90 248 60 3,3 4,6 u
92 147 44,2 0,0 0,0 e
97 149,78 0,1 e
102 127 43 -0,9 -1,0 e
106 155,5 0,4 e
107 133 -0,7 e
108 136 -0,6 e
109 151 37 0,2 0,2 e
110 152 0,2 e
114 113 -1,8 e
115 120,57 42,2 -1,2 -1,4 e
117 143 22 -0,4 -0,2 e
122 169 59,2 0,7 1,0 e
123 123 19,1 -2,4 -1,3 e
125 164 32,7 1,0 0,8 e
126 149 22,4 0,2 0,1 e
128 164 24,6 1,3 0,8 e
129 162,767 0,7 e
130 172 60 0,8 1,1 e
134 164 66 0,5 0,8 e
137 131 53,7 -0,6 -0,8 e
139 151 37,6 0,2 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 6
147,1
191,1
108,7

± 6,8

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
143 140 16,8 -0,8 -0,4 e
144 133 18,8 -1,4 -0,7 e
147 139,7 23,8 -0,6 -0,4 e
151 134,479 -0,7 e
202 120,8 2,9 -7,1 -1,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 6
Vorgabewert [µg/l]* 147,1 ± 6,8
Tol.-grenze oben [µg/l] 191,1
Tol.-grenze unten [µg/l] 108,7



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

0

50

100

150

200

250

300

7
11

4
11

5
20

2
12

3 65 10
2 22 55 13
7

10
7

14
4

15
1 11 10
8

14
7 41 66 14
3 89 11
7 64 72 67 92 26 12
6 97 73 10
9

13
9

11
0 82 1

10
6 60 47 12
9 38 58 12
5

12
8

13
4 30 16 49 12
2

13
0 43 74 90

K
on

ze
nt

ra
tio

n 
in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

1,1,1-Trichlorethan - 6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

7
11

4
11

5
20

2
12

3 65 10
2 22 55 13
7

10
7

14
4

15
1 11 10
8

14
7 41 66 14
3 89 11
7 64 72 67 92 26 12
6 97 73 10
9

13
9

11
0 82 1

10
6 60 47 12
9 38 58 12
5

12
8

13
4 30 16 49 12
2

13
0 43 74 90

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

1,1,1-Trichlorethan - 6



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 189,847 0,6 e
2 219 1,7 e
3 170 39,2 -0,2 -0,2 e
4 232 88,2 1,3 2,2 f
13 97,2 -3,4 u
16 203 74,7 0,8 1,1 e
20 169 21,4 -0,5 -0,2 e
25 178 27 0,3 0,1 e
27 184 55 0,3 0,4 e
30 205 61,5 1,0 1,2 e
31 172 25,8 -0,2 -0,1 e
32 135 41 -1,9 -1,7 e
33 172 -0,1 e
35 147 34,6 -1,5 -1,2 e
44 181,46 53,3 0,3 0,3 e
48 195 68 0,6 0,8 e
49 199 1,0 e
52 163 29,3 -0,7 -0,5 e
53 139 20,8 -3,1 -1,6 e
56 171 -0,1 e
59 147 -1,2 e
65 145 43,2 -1,3 -1,3 e
71 208 1,3 e
72 148 15,6 -3,0 -1,2 e
73 176 31,7 0,1 0,1 e
75 200 60 0,8 1,0 e
76 166,7 -0,3 e
80 171 -0,1 e
88 196 58 0,7 0,8 e
98 163 41 -0,5 -0,5 e
99 149 59,2 -0,8 -1,1 e
100 186 7,1 2,1 0,5 e
106 187,6 0,5 e
108 178 0,1 e
109 183 45 0,4 0,3 e
110 183 0,3 e
118 186 9,3 1,8 0,5 e
124 147,129 38,1 -1,4 -1,2 e
126 176 26,5 0,1 0,1 e
133 182,6 0,3 e
135 197 0,9 e
136 146,45 15 -3,2 -1,2 e
137 143 58,6 -1,1 -1,4 e
138 152,64 39,7 -1,1 -1,0 e
141 171 29 -0,2 -0,1 e
148 152 41 -1,1 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 7
174,3
225,9
129,3

± 8,6

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
151 203,748 1,1 e
153 157 38,9 -0,9 -0,8 e
154 192 86 0,4 0,7 e
201 182 43,6 0,3 0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 7
Vorgabewert [µg/l]* 174,3 ± 8,6
Tol.-grenze oben [µg/l] 225,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 129,3
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 189 72,1 -0,4 -0,5 e
8 210 63 0,3 0,3 e
10 177,69 -0,9 e
12 273 2,4 f
14 208,087 0,2 e
17 221 50,8 0,7 0,7 e
18 223 56,5 0,7 0,7 e
21 232 1,0 e
29 149 6,11 -9,1 -2,0 e
36 187 -0,6 e
37 224 0,8 e
39 209,2 0,3 e
43 236 1,2 e
46 168 -1,3 e
50 206 35 0,2 0,1 e
51 193 66,8 -0,3 -0,3 e
67 199,7 10 -0,3 -0,1 e
69 162 -1,5 e
70 178 -0,9 e
74 26,2 10,4 -24,6 -6,8 u
77 206 45,3 0,2 0,1 e
79 182 -0,8 e
82 210 63 0,3 0,3 e
87 195 87,8 -0,2 -0,3 e
92 218 65,3 0,5 0,5 e
97 205,46 0,1 e
101 186 37,2 -0,8 -0,6 e
102 198 67 -0,1 -0,1 e
107 175 -1,0 e
117 196 29 -0,4 -0,2 e
120 223 0,7 e
121 250 20 4,3 1,6 e
123 202 32,1 0,0 0,0 e
127 207 0,5 1,1 0,2 e
128 219 32,9 1,0 0,6 e
130 222 78 0,5 0,7 e
132 139 49 -2,5 -2,4 f
134 216 86 0,3 0,5 e
139 215 53,4 0,5 0,4 e
143 180 21,6 -1,8 -0,8 e
144 182 25,7 -1,4 -0,8 e
147 192,5 32,8 -0,5 -0,4 e
149 233 35 1,7 1,1 e
154 188 34 -0,8 -0,5 e
203 195 44,8 -0,3 -0,3 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 8
201,7

261
150,1

± 9,8
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 207 24 -0,6 -0,3 e
7 133 45,2 -3,5 -3,0 u
9 223 76,5 0,2 0,3 e
11 199 -0,6 e
19 225,3 0,3 e
22 217 0,1 e
23 203,779 20,4 -0,9 -0,4 e
24 252 47 1,6 1,2 e
26 211 95 -0,1 -0,1 e
34 231 0,5 e
38 226 31 0,7 0,4 e
40 221 61,9 0,2 0,2 e
41 211 52,7 -0,1 -0,1 e
42 227,4 0,4 e
47 236 120 0,4 0,7 e
55 208,372 26 -0,4 -0,2 e
58 236,42 95 0,5 0,7 e
60 227 79,5 0,3 0,4 e
61 189 56,7 -0,9 -0,9 e
62 202,21 42,5 -0,6 -0,5 e
63 232,45 46,5 0,7 0,6 e
64 202,64 75 -0,3 -0,4 e
66 203 28,2 -0,8 -0,4 e
68 223 0,3 e
83 318 47,7 4,2 3,3 u
84 179 35,7 -1,9 -1,3 e
86 233 86,3 0,4 0,6 e
89 210 39,5 -0,2 -0,2 e
90 308 62 3,0 3,0 u
91 316 111 1,8 3,2 u
93 157 -2,1 f
95 264 142 0,7 1,6 e
96 209 -0,2 e
103 190,765 2,95 -4,4 -0,9 e
104 221 66,4 0,2 0,2 e
111 238 14,3 2,6 0,7 e
112 187,5 -1,0 e
113 194 21,9 -1,7 -0,8 e
114 166 -1,8 e
115 176,73 61,9 -1,2 -1,4 e
119 189,59 -0,9 e
122 241 84,2 0,6 0,8 e
125 217 43,4 0,1 0,1 e
129 238,302 0,8 e
131 181 -1,2 e
140 351 74,5 3,6 4,3 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

1,1,1-Trichlorethan - 9
214,6
277,3
159,8

± 10,5

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
145 202 119 -0,2 -0,5 e
146 247 75 0,9 1,0 e
152 230 25 1,1 0,5 e
202 198,6 7,5 -2,5 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 1,1,1-Trichlorethan - 9
Vorgabewert [µg/l]* 214,6 ± 10,5
Tol.-grenze oben [µg/l] 277,3
Tol.-grenze unten [µg/l] 159,8
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 26,4 -1,6 e
8 37,9 5,7 1,3 0,7 e
11 31,6 -0,5 e
13 15,9 -3,8 u
15 29,98 -0,9 e
17 41,05 9,4 1,5 1,3 e
23 32,906 3,3 -0,6 -0,2 e
26 37,3 16,8 0,4 0,6 e
30 35,7 10,7 0,3 0,3 e
33 29,5 -1,0 e
40 32,9 6,25 -0,4 -0,2 e
44 39,38 12,7 0,8 1,0 e
47 39,1 22,1 0,5 0,9 e
55 32,592 4,7 -0,6 -0,3 e
60 36,3 12,7 0,4 0,4 e
64 38,56 12,7 0,7 0,8 e
66 32,9 9,19 -0,2 -0,2 e
69 33,8 -0,1 e
73 33,8 5,07 -0,1 -0,1 e
82 30,5 9,2 -0,8 -0,8 e
84 31,9 5,3 -0,8 -0,5 e
85 32,7 6,5 -0,4 -0,3 e
88 36,2 8,8 0,5 0,4 e
89 37,1 6,96 0,8 0,6 e
90 54 16 2,5 3,7 u
92 38,7 9,68 0,9 0,9 e
93 19,2 -3,1 u
106 38,9 0,9 e
109 29,6 7,3 -1,2 -0,9 e
111 33,6 2,2 -0,3 -0,1 e
112 35,5 0,3 e
113 31,1 3,39 -1,5 -0,6 e
118 43,6 2,2 6,7 1,7 e
125 35,7 10,7 0,3 0,3 e
126 30,5 4,58 -1,4 -0,8 e
127 36,7 0,5 2,8 0,5 e
131 26,7 -1,6 e
132 24,1 8,4 -2,3 -2,1 f
133 37,26 0,6 e
134 33,1 13 -0,1 -0,2 e
139 36,1 6,83 0,6 0,4 e
140 53,2 11,5 3,3 3,5 u
143 36,7 7,7 0,7 0,5 e
144 33,2 11 -0,2 -0,2 e
146 43,7 14 1,4 1,8 e
147 31,54 6,96 -0,7 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 1
34,04
44,97
24,61

± 1,84

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
148 27,3 11,2 -1,2 -1,4 e
152 33,9 6 0,0 0,0 e
153 30,8 6,31 -1,0 -0,7 e
202 30,9 2,5 -2,0 -0,7 e
203 37,3 8,57 0,7 0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 1
Vorgabewert [µg/l]* 34,04 ± 1,84
Tol.-grenze oben [µg/l] 44,97
Tol.-grenze unten [µg/l] 24,61
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 60,505 -0,1 e
4 74,7 28,4 0,9 1,4 e
6 60,3 7 -0,3 -0,1 e
7 61,2 24,5 0,0 0,0 e
10 56,67 -0,6 e
12 64,5 0,3 e
20 58,1 5,5 -1,0 -0,4 e
22 62,3 0,1 e
27 67,8 20 0,6 0,7 e
29 47,8 2,83 -6,3 -1,7 e
32 44,1 13,2 -2,5 -2,1 f
34 63,7 0,2 e
35 61,1 19 0,0 0,0 e
37 67,7 0,7 e
38 77,5 13 2,4 1,7 e
39 57,6 -0,5 e
42 67,3 0,6 e
43 79,4 1,9 e
51 58,2 26,9 -0,2 -0,4 e
58 67,43 25 0,5 0,6 e
62 55,203 12,1 -1,0 -0,8 e
67 63,9 2 1,3 0,3 e
70 55,1 -0,8 e
71 54,5 -0,8 e
72 56,9 8,04 -1,0 -0,5 e
74 134 79 1,8 7,7 u
76 60,6 -0,1 e
77 52,8 11,6 -1,4 -1,0 e
80 64 0,3 e
87 73,1 32,9 0,7 1,2 e
96 71,7 1,1 e
97 62,02 0,1 e
99 52,9 22,1 -0,8 -1,0 e
100 60,6 1,4 -0,4 -0,1 e
104 57,1 17,9 -0,5 -0,5 e
107 51,9 -1,2 e
110 56,4 -0,6 e
114 49,4 -1,5 e
117 63 9,5 0,3 0,2 e
119 38,15 -2,8 f
120 67,4 0,6 e
121 90,6 7 7,6 3,1 u
129 64,771 0,4 e
130 59,8 20,9 -0,2 -0,2 e
135 76 1,5 e
137 63,2 12 0,3 0,2 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 2
61,39
80,33
44,96

± 3,23

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
149 68 10 1,3 0,7 e
151 31,401 -3,7 u
154 61,3 11 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 2
Vorgabewert [µg/l]* 61,39 ± 3,23
Tol.-grenze oben [µg/l] 80,33
Tol.-grenze unten [µg/l] 44,96
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
3 147 36,2 4,3 7,4 u
5 65,3 22,1 -0,3 -0,4 e
9 61,5 23,2 -0,6 -0,8 e
14 69,647 0,1 e
16 78,2 25,8 0,7 0,9 e
18 76,9 21,4 0,7 0,7 e
19 79,29 1,0 e
21 72,4 0,3 e
24 75,5 0,6 e
25 67,7 10,1 -0,3 -0,1 e
31 62,5 9,38 -1,3 -0,7 e
36 70,4 21,1 0,1 0,1 e
41 43,9 11 -4,4 -2,7 f
46 48,9 -2,2 f
48 68,4 19 -0,1 -0,1 e
49 69,3 0,0 e
50 69,1 13,1 0,0 0,0 e
52 64,4 11,6 -0,8 -0,5 e
53 63 9,45 -1,2 -0,7 e
56 63,3 -0,6 e
59 64,2 -0,5 e
61 70,4 21,1 0,1 0,1 e
63 79,1025 23,7 0,8 1,0 e
65 63,2 43,2 -0,3 -0,6 e
68 66,4 -0,3 e
75 83,3 25 1,1 1,4 e
79 63,5 -0,6 e
83 83,9 10,9 2,6 1,4 e
86 72,1 41,8 0,1 0,3 e
91 82,9 22,4 1,2 1,3 e
95 88 27 1,4 1,8 e
98 66,3 18 -0,3 -0,3 e
101 66,7 13,3 -0,3 -0,3 e
102 70,1 13 0,2 0,1 e
103 64,403 3,98 -1,8 -0,5 e
108 62,5 -0,7 e
115 57,32 22,9 -1,0 -1,3 e
122 82,8 20,7 1,3 1,3 e
123 63 10 -1,1 -0,7 e
124 60,701 12,7 -1,3 -0,9 e
128 75 13,5 0,9 0,6 e
136 53,103 5 -5,4 -1,7 e
138 63,77 24,9 -0,4 -0,6 e
141 74 29,6 0,3 0,5 e
142 72,4 0,3 e
145 69,2 38,7 0,0 0,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 3
69,02
90,15
50,68

± 3,17

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 79,6 36 0,6 1,0 e
201 64,9 15,6 -0,5 -0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 3
Vorgabewert [µg/l]* 69,02 ± 3,17
Tol.-grenze oben [µg/l] 90,15
Tol.-grenze unten [µg/l] 50,68
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
2 74 -2,0 e
3 226 55,7 4,5 8,4 u
4 119 45,4 0,8 1,3 e
5 99,6 33,6 0,0 0,0 e
10 92,37 -0,6 e
13 44,6 -4,3 u
17 108,95 25,1 0,7 0,6 e
18 120 33,4 1,2 1,3 e
19 102,8 0,2 e
25 96,6 14,5 -0,4 -0,3 e
29 89,4 2,83 -3,3 -0,8 e
33 83,7 -1,3 e
36 106 31,8 0,4 0,4 e
37 108 0,5 e
44 106,74 34,4 0,4 0,4 e
46 73,8 -2,0 e
48 106 30 0,4 0,4 e
50 101 19 0,1 0,1 e
59 97,3 -0,2 e
63 102,36 30,7 0,1 0,2 e
69 95,6 -0,3 e
71 105 0,3 e
75 112 33,7 0,7 0,8 e
76 105,5 0,4 e
80 108 0,5 e
85 87,1 17,4 -1,4 -1,0 e
87 116 52,2 0,6 1,1 e
91 122 32,8 1,3 1,5 e
93 62,3 -2,9 f
95 129 40 1,4 1,9 e
99 89,4 37,3 -0,6 -0,8 e
101 92,6 18,5 -0,8 -0,6 e
103 93,612 0,5 -2,2 -0,5 e
111 97,8 6,4 -0,5 -0,2 e
112 97,5 -0,2 e
113 89,2 9,72 -1,9 -0,8 e
118 112,7 5,6 3,1 0,8 e
119 64,1 -2,8 f
121 133 11 5,3 2,2 f
124 89,247 18,7 -1,1 -0,8 e
131 75,1 -1,9 e
133 109,8 0,6 e
135 149 3,3 u
136 94,88 9 -1,0 -0,4 e
142 102 0,1 e
145 106 59,3 0,2 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 4
100,1

130
74,06

± 5,8

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 102 18 0,2 0,1 e
203 102 23,3 0,2 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 4
Vorgabewert [µg/l]* 100,1 ± 5,8
Tol.-grenze oben [µg/l] 130
Tol.-grenze unten [µg/l] 74,06



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

0

50

100

150

200

250

13 93 11
9 46 2

13
1 33 85 11
3

12
4 29 99 10 10
1

10
3

13
6 69 25 59 11
2

11
1 5 50 14
2

15
4

20
3 63 19 71 76 36 48 14
5 44 37 80 17 13
3 75 11
8 87 4 18 91 95 12
1

13
5 3

K
on

ze
nt

ra
tio

n 
in

 µ
g/

l

Laborkennziffer

Dichlormethan - 4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

13 93 11
9 46 2

13
1 33 85 11
3

12
4 29 99 10 10
1

10
3

13
6 69 25 59 11
2

11
1 5 50 14
2

15
4

20
3 63 19 71 76 36 48 14
5 44 37 80 17 13
3 75 11
8 87 4 18 91 95 12
1

13
5 3

z U
-S

co
re

Laborkennziffer

Dichlormethan - 4



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 123,353 0,3 e
7 110 44,4 -0,4 -0,6 e
11 113 -0,4 e
15 109,45 -0,6 e
16 139 45,8 0,9 1,2 e
22 110 -0,6 e
26 122 54,9 0,1 0,2 e
30 129 38,8 0,5 0,6 e
38 134 24 1,2 0,9 e
41 82,2 20,5 -3,4 -2,4 f
43 157 2,2 f
47 141 79,8 0,6 1,3 e
49 127 0,5 e
55 110,881 15,5 -0,9 -0,5 e
58 121,8 48 0,1 0,2 e
60 129 45,1 0,5 0,6 e
64 135,98 44,9 0,8 1,0 e
65 105 43,2 -0,6 -0,9 e
66 117 32,6 -0,1 -0,1 e
67 132,8 5 3,7 0,8 e
72 110 7,96 -1,8 -0,6 e
73 122 18,3 0,3 0,2 e
74 177 105 1,1 3,3 u
82 97,3 29,2 -1,4 -1,4 e
89 116 21,8 -0,2 -0,2 e
90 200 40 4,0 4,6 u
92 125 31,4 0,4 0,4 e
97 123,68 0,3 e
102 111 20 -0,7 -0,5 e
106 130,4 0,7 e
107 99,3 -1,3 e
108 111 -0,5 e
109 109 27 -0,7 -0,6 e
110 111 -0,5 e
114 95,1 -1,5 e
115 98,17 39,3 -1,0 -1,3 e
117 123 18 0,5 0,2 e
122 147 36,6 1,5 1,6 e
123 107 17,1 -1,3 -0,8 e
125 121 36,2 0,1 0,1 e
126 107 16,1 -1,4 -0,8 e
128 126 22,7 0,6 0,4 e
129 125,82 0,4 e
130 112 39 -0,3 -0,4 e
134 141 56 0,8 1,3 e
137 121 23 0,2 0,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 5
118,7
153,8
88,13

± 5,7

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
139 126 23,7 0,6 0,4 e
143 124 26 0,4 0,3 e
144 120 39,5 0,1 0,1 e
147 119 25,2 0,0 0,0 e
151 94,307 -1,6 e
202 101,6 1,8 -5,7 -1,1 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 5
Vorgabewert [µg/l]* 118,7 ± 5,7
Tol.-grenze oben [µg/l] 153,8
Tol.-grenze unten [µg/l] 88,13



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 133 15 -0,5 -0,2 e
8 151 23 1,2 0,7 e
9 122 45,8 -0,6 -0,9 e
12 148 0,6 e
14 152,79 0,8 e
20 131 12,3 -0,9 -0,3 e
21 176 1,9 e
23 134,677 13,5 -0,3 -0,1 e
24 138 0,1 e
27 149 45 0,5 0,6 e
31 130 19,5 -0,7 -0,4 e
32 95,5 28,7 -2,8 -2,4 f
34 135 -0,1 e
35 133,4 41,5 -0,2 -0,2 e
39 113,3 -1,4 e
40 135 25,7 -0,1 -0,1 e
42 163,3 1,3 e
51 130 60,2 -0,2 -0,4 e
52 131 23,6 -0,5 -0,3 e
53 126 18,9 -1,1 -0,6 e
56 128 -0,5 e
61 142 42,6 0,2 0,3 e
62 124,95 27,5 -0,9 -0,7 e
68 128 -0,5 e
70 121 -0,9 e
77 111 24,4 -2,1 -1,5 e
79 126 -0,6 e
83 164 21,3 2,5 1,4 e
84 129 21,4 -0,7 -0,5 e
86 142 82,2 0,1 0,3 e
88 143 35 0,3 0,3 e
96 165 1,4 e
98 151 41 0,7 0,7 e
100 135 2,8 -0,6 -0,1 e
104 129 40,6 -0,4 -0,5 e
120 142 0,3 e
127 146 0,5 3,4 0,5 e
132 116 41 -1,0 -1,2 e
138 129,91 50,7 -0,3 -0,4 e
140 217 46,8 3,4 4,0 u
141 143 57 0,2 0,3 e
146 152 46 0,6 0,8 e
148 131 53,7 -0,2 -0,3 e
149 150 23 1,1 0,7 e
152 135 15 -0,2 -0,1 e
153 128 26,2 -0,7 -0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 6
137
177
102

± 5,4

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
154 162 73 0,7 1,3 e
201 145 34,9 0,5 0,4 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 6
Vorgabewert [µg/l]* 137 ± 5,4
Tol.-grenze oben [µg/l] 177
Tol.-grenze unten [µg/l] 102



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
5 166 55,9 -0,3 -0,4 e
8 190 28 1,1 0,6 e
10 154,86 -0,9 e
12 187 0,5 e
14 183,648 0,4 e
15 156,41 -0,8 e
17 191,6 44,1 0,8 0,7 e
18 203 56,5 1,0 1,1 e
21 211 1,5 e
29 134 2,83 -9,4 -1,8 e
36 182 54,6 0,3 0,3 e
37 190 0,6 e
39 158,4 -0,7 e
43 216 1,7 e
46 138 -1,7 e
50 179 34 0,3 0,2 e
51 167 77,3 -0,2 -0,3 e
67 177,7 7 0,6 0,1 e
69 166 -0,4 e
70 155 -0,9 e
74 76,3 45,2 -4,3 -4,5 u
77 151 33,2 -1,4 -1,1 e
79 158 -0,7 e
82 156 47 -0,8 -0,8 e
87 185 83,3 0,3 0,4 e
92 200 50,1 1,0 1,0 e
97 181,18 0,3 e
101 165 33,1 -0,5 -0,4 e
102 185 33 0,6 0,4 e
107 144 -1,4 e
117 176 26 0,1 0,1 e
120 183 0,3 e
121 245 21 6,3 2,8 f
123 167 26,5 -0,5 -0,3 e
127 177 0,5 0,7 0,1 e
128 187 33,6 0,7 0,5 e
130 174 61 0,0 0,0 e
132 149 52 -1,0 -1,2 e
134 195 78 0,5 0,8 e
139 192 36,3 1,0 0,7 e
143 171 25,4 -0,2 -0,2 e
144 166 54,9 -0,3 -0,4 e
147 169,1 35,9 -0,3 -0,2 e
149 186 28 0,8 0,5 e
154 168 30 -0,4 -0,3 e
203 152 34,9 -1,2 -1,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 7
174,3
224,5
130,4

± 8,1



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
6 201 23 -0,7 -0,3 e
7 222 88,8 0,3 0,4 e
9 181 68 -0,8 -1,1 e
11 197 -0,5 e
19 208 -0,1 e
22 209 0,0 e
23 203,427 20,3 -0,6 -0,2 e
24 216 0,2 e
26 206 92,7 -0,1 -0,1 e
34 227 0,6 e
38 222 39 0,6 0,4 e
40 199 37,8 -0,5 -0,4 e
41 154 38,5 -2,8 -2,1 f
42 240,6 1,0 e
47 242 137 0,5 1,1 e
55 197,203 27,7 -0,8 -0,5 e
58 205,18 82 -0,1 -0,2 e
60 217 76 0,2 0,3 e
61 216 64,8 0,2 0,2 e
62 190,8 42 -0,9 -0,7 e
63 222,25 66,7 0,4 0,4 e
64 216,66 71,5 0,2 0,2 e
66 197 55,2 -0,4 -0,5 e
68 206 -0,1 e
83 293 38,1 4,3 2,8 f
84 204 34 -0,3 -0,2 e
86 211 123 0,0 0,0 e
89 198 37,1 -0,6 -0,4 e
90 289 60 2,6 2,7 f
91 221 59,5 0,4 0,4 e
93 113 -3,7 u
95 257 80 1,2 1,6 e
96 239 1,0 e
103 194,548 5,56 -2,9 -0,6 e
104 205 64,5 -0,1 -0,2 e
111 249 16,2 4,3 1,3 e
112 219 0,3 e
113 188 20,4 -1,9 -0,8 e
114 168 -1,6 e
115 170,55 68,2 -1,1 -1,5 e
119 144,69 -2,5 f
122 244 61,1 1,1 1,2 e
125 198 59,4 -0,4 -0,4 e
129 214,25 0,2 e
131 164 -1,7 e
140 342 73,8 3,6 4,4 u

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 8
209,5
269,1
157,3

± 8,9

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
142 203 -0,3 e
145 230 128 0,3 0,7 e
146 236 71 0,7 0,9 e
152 208 22 -0,1 -0,1 e
202 192,9 4,8 -3,3 -0,6 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 8
Vorgabewert [µg/l]* 209,5 ± 8,9
Tol.-grenze oben [µg/l] 269,1
Tol.-grenze unten [µg/l] 157,3



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
1 245,175 0,5 e
2 180 -1,7 e
3 665 164 5,3 13,5 u
4 286 109 1,0 1,8 e
13 106 -4,3 u
16 272 89,7 1,0 1,4 e
20 226 21,2 -0,2 -0,1 e
25 229 34,3 0,0 0,0 e
27 240 70 0,3 0,4 e
30 251 75,3 0,6 0,7 e
31 228 34,3 0,0 0,0 e
32 170 51 -2,2 -2,1 f
33 187 -1,5 e
35 190,5 59,3 -1,2 -1,3 e
44 271,52 87,6 1,0 1,3 e
48 245 68 0,5 0,5 e
49 231 0,1 e
52 218 39,3 -0,5 -0,4 e
53 192 28,8 -2,3 -1,3 e
56 220 -0,3 e
59 225 -0,1 e
65 203 43,2 -1,1 -0,9 e
71 256 0,9 e
72 198 9,32 -3,8 -1,1 e
73 234 35,1 0,3 0,2 e
75 299 89,8 1,6 2,2 f
76 244,9 0,5 e
80 244 0,5 e
85 200,7 40,1 -1,3 -1,0 e
88 251 61 0,7 0,7 e
98 251 68 0,7 0,7 e
99 204 85,2 -0,6 -0,9 e
100 234 12 0,6 0,2 e
106 260,7 1,0 e
108 226 -0,1 e
109 218 54 -0,4 -0,4 e
110 214 -0,5 e
118 261,1 13,1 3,5 1,0 e
124 197,38 41,3 -1,4 -1,1 e
126 200 30 -1,7 -1,0 e
133 232,5 0,1 e
135 293 2,0 e
136 156,6 16 -6,9 -2,5 f
137 223 42,4 -0,2 -0,2 e
138 216,2 84,3 -0,3 -0,4 e
141 246 98 0,4 0,5 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

LÜRV 81
Vorgabewert [µg/l]*
Tol.-grenze oben [µg/l]
Tol.-grenze unten [µg/l]

Dichlormethan - 9
228,4
292,9
171,7

± 13,1

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%



RV 2/26 - 81. LÜRV

Laborcode Ergebnis [µg/l] ± �]-score zU-score Bewertung**
148 227 93,1 0,0 0,0 e
151 154,054 -2,6 f
153 214 43,7 -0,6 -0,5 e
154 274 123 0,7 1,4 e
201 293 70,3 1,8 2,0 e

** e = erfolgreich; f = fragwürdig; u = unzureichend

* Bei der angegebenen Unsicherheit des Vorgabewerts handelt es 
sich um die erweiterte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor 
k=2, entsprechend einem Vertrauensniveau von ca. 95%

LÜRV 81 Dichlormethan - 9
Vorgabewert [µg/l]* 228,4 ± 13,1
Tol.-grenze oben [µg/l] 292,9
Tol.-grenze unten [µg/l] 171,7



RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht dargestellt.

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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RV 2/26 - 81. LÜRV

Stark abweichende Werte werden im Diagramm nicht korrekt dargestellt.
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